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 Załącznik  Nr  1  do  SIWZ           
     Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje dostawę podłoży hodowlanych dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej oraz dostawę odczynników do wykonywania preparatów cytogenetycznych na okres 24 miesięcy i dzierżawę sekwenatora kapilarnego do analizy metodą QF-PCR z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy oraz zakup kompletu pipet automatycznych, poj. 0,5-10; 10-100; 100-1000uL ze statywem (3 szt.), cieplarki laboratoryjnej, wirówki z rotorem na 12 probówek, wytrząsarek laboratoryjnych (3szt.) i bloku grzejnego (termoblok)  
Część 1
Dostawa podłoży hodowlanych dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej oraz dostawa odczynników do wykonywania preparatów cytogenetycznych na okres 24 miesięcy

	L.p


	Nazwa odczynnika
	Specyfikacja przetargowa
	Ilość /   2 lata

	1.


	Kompletne podłoże do hodowli limfocytów z fitohemaglutyniną (czynnikiem wzrostu limfocytów)


	· Sterylne podłoże do hodowli limfocytów krwi obwodowej z fytohemaglutyniną (ekstrat z nasion czerwonej fasoli Phaseolus vulgaris);

· skład: opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640, uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą i antybiotykiem (gentamycyną);

· pojemność opakowania – 100 ml 

dostarczane w postaci zamrożonej- gotowe do użytku po rozmrożeniu. Każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą

· Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro (CE-IVD)
	150 szt.

	2. 
	Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu


	Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu

·  skład: surowica, L-glutamina, antybiotyki (gentamycyna), FGF, transferryna ludzka, ludzka rekombinowana insulina

·  o pojemności opakowania - 100 ml,

·  gotowe do użycia sterylne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu;

·  możliwość stosowania podłoża zarówno w otwartych jak i w zamkniętych układach hodowli;

·  podłoże dostarczane w stanie zamrożonym (prawidłowe warunki transportu, możliwość rozmrażania i zamrażania podłoża bez utraty jakości); 

·  możliwość zakończenia hodowli po 6-8 dniach; 

· sterylizowane przez filtrację (0,1μ), testowane pod kątem endotoksyn

· każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości  analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry:

Parametr oceniany

Zakres referencyjny

pH

7.0 -7.5

Osmolalność

280 – 330 mOsm/kg

Test sterylności

Wynik negatywny

Wygląd

Płyn czysty, przejrzysty

Promocja wzrostu   komórek płynu owodniowego

Wynik pozytywny

dostarczane wraz z dostawą, posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro.


	50 szt.

	3.
	Surowica cielęca


	Odczynnik do diagnostyki in vitro wykonany z krwi cielęcej pobranej od zwierząt zdrowych, wolnych od chorób zaraźliwych i zakaźnych pochodzących z hodowli krajowych. 

Surowica musi posiadać certyfikaty jakości  analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry:
Parametr oceniany

Zakres referencyjny

pH

7.7 ±0.5

Osmolalność

260 – 320 mOsm/kg

Jałowość

jałowy

Zawartość substancji hemowych [absorbancja l=415nm]

do 0,5

Zawartość białka całkowitego [%]

5-7

dostarczane wraz z dostawą

posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro
	80 szt.

	4.
	PBS: Phosphate Buffered Saline
	PBS, odczynnik jałowy, w opakowaniach 100 mL, cez jonów Ca++ i Mg++
	360 szt.

	5.
	Trypsyna (0,25%)
	Roztwór białka w DPBS
	80 szt.







Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część 2
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora kapilarnego do analizy metodą QF-PCR  w okresie 24 miesięcy

A.    Sekwenator kapilarny do analizy metodą QF-PCR

	L. p. 
	Wymagania dla przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać)

	1.
	Producent, kraj pochodzenia
	podać
	 

	2.
	Nazwa, typ, model
	podać
	 

	3.
	Rok produkcji
	podać
	 ………………………….rok

	Wymagania dla przedmiotu zamówienia

	4.
	Aparat nowy lub odnowiony po remoncie
	nowy/po remoncie
	

	5.
	Aparat min. 4 kapilarny. Zwalidowany pod kątem wykorzystania do detekcjij aneuploidii chromosomów.
	TAK
	

	6.
	Wyposażony w komputer PC i monitor TNF z systemem operacyjnym min. Windows 7 umożliwiającym prawidłowe działanie urządzenia
	TAK
	

	7.
	Oprogramowanie do zbierania danych
	TAK
	

	8.
	Pakiet oprogramowanie do analizy danych, który zapewni określenie wielkości DNA i jakość alleli, analiza danych w oparciu o min. 5 barwników fluorescencyjnych
	TAK
	

	 9.
	Automatyczna pompa do podawania żelu
	TAK
	

	10.
	Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie
	TAK
	

	11.
	Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy
	TAK
	

	12.
	Przegląd i konserwacja urządzenia w 12 miesiącu
	TAK
	

	WARUNKI SERWISU

	13.
	Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE
	Tak

(podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks)
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	17.
	Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu 7 dni  od dnia podpisania umowy
	TAK
	

	18.
	Wykonawca zapewnia możliwość regeneracji zużytych kapilar.
	TAK
	

	

	19.
	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 6 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego).
	TAK
	

	20.
	Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy
	TAK
	


Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

	
	Opis parametru wymaganego oraz wskazanie parametrów ocenianych
	Punkty
	Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość

	1
	Aparat znajduje się w wykazie urządzeń rekomendowanych przez producenta odczynników do detekcji aneuploidii.
	TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt
	TAK/NIE

	2
	Rozmiary nie większe niż szer. 120 x wys. 100 x gł 80 cm
	TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt
	TAK/NIE

	Suma punktów:
	Max. 20 pkt
	


B. Wykaz zestawu odczynników, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych do analizy aneuploidii metodą QF-PCR. 

   Tabela 1. Odczynniki do analiz aneuploidii metodą QF-PCR

	L.p.
	Odczynniki 
	Planowana ilość badań na 2 lata 

	1.
	Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania aneuploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y,  z detekcją na urządzeniu do elektroforezy kapilarnej, w oparciu o marker długości.
	600 testów 

	2.
	Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania anueploidii chromosomów 15, 16, 22,  z detekcją na urządzeniu do elektroforezy kapilarnej, w oparciu o marker długości.
	150 testów

	3.
	Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania aneuploidii chromosomów X,Y,  z detekcją na urządzeniu do elektroforezy kapilarnej, w oparciu o marker długości.
	125 testów



 Tabela 2. Kalibratory:  

	L.p.
	Kalibrator
	Liczba opakowań  na okres 2 lat

	1.
	Marker długości, dedykowany do zestawu odczynników wymienionego w tabeli 1
	2 (2 szt./op.)

	2.
	Kalibrator dedykowany do zestawu z tabeli 1, umożliwiający ustawienie analizy na sekwenatorze, o którym mowa w części A. 
	2 (1szt./op.)


Tabela 3. Materiały eksploatacyjne do sekwenatora  

	L.p
	Odczynnik
	Liczba opakowań kalibratora  na okres 2 lat

	1.
	Bufor
	4 (1 szt./op.)

	2.
	Hi-Di formamid 
	4 (1szt.op.)

	3.
	Polimer dedykowany do danego modelu sekwenatora
	30 (1 szt./op.)

	4. 
	Kapilara zregenerowana
	1szt. 

	
	Zestaw do regeneracji kapilary
	1 zest.


PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

	
	Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane
	Punkty
	Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość

	1
	Zestaw odczynników do detekcji aneuploidii chromosomów jest zwalidowany na oferowanym sekwenatorze.
	TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt
	TAK/NIE

	2
	Okres ważności odczynników do detekcji aneuploidii chromosomów przechowywanych w -20st.C, po otwarciu opakowania nie krótszy niż 60 dni
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt
	TAK/NIE

	3
	Możliwość rozszerzania badanego spektrum aneuploidii o inne chromosomy
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt
	TAK/NIE

	Suma punktów:
	Max. 20 pkt
	


Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część 3
Dostawa 1 kompletu pipet automatycznych, poj. 0,5-10 (1szt.); 10-100 (1szt.); 100-1000 uL (1szt.);
	L. p. 
	Wymagania dla przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać)

	1.
	Producent, kraj pochodzenia
	podać
	 

	2.
	Nazwa, typ, model
	podać
	 

	Wymagania dla przedmiotu zamówienia

	3.
	Przedmioty fabrycznie nowe 
	TAK
	

	4.
	Komplet jednokanałowych pipet o zmiennej objętości zapewniający pracę na objętościach w łącznym zakresie od 0,5 do 1000uL
	TAK
	

	5.
	Pipety kompatybilne z końcówkami współpracującymi z pipetami Eppendorf  
	TAK
	

	6.
	Możliwość sterylizacji w autoklawie
	TAK
	

	7.
	Dedykowany statyw
	TAK
	

	8.
	Tworzywo odporne na światło UV
	TAK
	

	9.
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	WARUNKI SERWISU

	9.
	Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE
	Tak

(podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks)
	

	10.
	Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji  ustalany na bieżąco z Zamawiającym
	TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	11.
	Dostawa w ciągu max 2 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	







Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część 4
Dostawa cieplarki laboratoryjnej – 1 sztuka
	L. p. 
	Wymagania dla przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać)

	1.
	Producent, kraj pochodzenia
	podać
	 

	2.
	Nazwa, typ, model
	podać
	 

	3.
	Rok produkcji
	podać
	 ……………………….rok

	Wymagania dla przedmiotu zamówienia

	4.
	Aparat  fabrycznie nowy 
	TAK
	

	5.
	Aparat nowy, nieużywany.
	TAK
	

	6.
	Pojemność wewnętrzna min.80 L
	TAK
	

	7.
	Regulacją temperatury w zakresie +50C do +650C powyżej temp. otoczenia
	TAK
	

	8.
	Rozdzielczość temperatury 0,1° ±0.2°
	TAK
	

	9.
	Jednorodność temperatury: ±0,5°C
	TAK
	

	10.
	Zasilanie: 230V, 50/60Hz
	TAK
	

	11.
	Alarm informujący o przekroczeniu zadanej temperatury
	TAK
	

	12.
	Wewnętrzne drzwi ze szkła hartowanego
	TAK
	

	13.
	Możliwość regulacji wysokości półek
	TAK
	

	14.
	Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie
	TAK
	

	15.
	Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy
	TAK
	

	16.
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	WARUNKI SERWISU 

	17.
	Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE
	Tak

(podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks)
	

	21.
	Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji  ustalany na bieżąco z Zamawiającym
	TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	
	Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	

	SZKOLENIA

	
	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego            w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego).
	TAK
	


Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część 5
Dostawa wirówki laboratoryjnej z rotorem na min. 12 probówek  - 1sztuka
	L. p. 
	Wymagania dla przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać)

	1.
	Producent, kraj pochodzenia
	podać
	 

	2.
	Nazwa, typ, model
	podać
	 

	3.
	Rok produkcji
	podać
	 ……………………….rok

	Wymagania dla przedmiotu zamówienia

	4.
	Aparat  fabrycznie nowy 
	TAK
	

	5.
	Aparat nowy, nieużywany.
	TAK
	

	6.
	Rotor horyzontalny z możliwoscią załadowania jendorazowo 12 probówek z tworzywa o wymiarach 16,8x113,7 mm lub więcej
	TAK
	

	7.
	Możliwość regulacji prędkości wirowania w rpm i RCF
	TAK
	

	8.
	Możliwość ustawiania czasu wirowania 
	TAK
	

	9.
	Max. prędkość wirowania: nie mniej niż 3000 RCF
	TAK
	

	10.
	sygnalizacja niewyważenia
	TAK
	

	11.
	blokada pokrywy podczas wirowania 
	TAK
	

	12.
	blokada startu przy otwartej pokrywie 
	TAK
	

	13.
	awaryjne otwieranie pokrywy
	TAK
	

	14.
	Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie
	TAK
	

	15.
	Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy
	TAK
	

	16.
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	WARUNKI SERWISU

	17.
	Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE
	Tak

(podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks)
	

	21.
	Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji  ustalany na bieżąco z Zamawiającym
	TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	
	Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	

	SZKOLENIA

	
	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego            w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego).
	TAK
	








Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część 6

Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych – 3 sztuki
	L. p. 
	Wymagania dla przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać)

	1.
	Producent, kraj pochodzenia
	podać
	 

	2.
	Nazwa, typ, model
	podać
	 

	3.
	Rok produkcji
	podać
	 ……………………….rok

	Wymagania dla przedmiotu zamówienia

	4.
	Aparat  fabrycznie nowy 
	TAK
	

	5.
	Aparat nowy, nieużywany.
	TAK
	

	6.
	Praca w trybie ciągłym lub pod wpływem chwilowego nacisku na głowicę (vortex)
	TAK
	

	7.
	Płynna regulacja obrotów
	TAK
	

	8.
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	

	9.
	Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie
	TAK
	

	10.
	Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy
	TAK
	

	11.
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	WARUNKI SERWISU

	12.
	Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE
	Tak

(podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks)
	

	16.
	Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji  ustalany na bieżąco z Zamawiającym
	TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	
	Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	

	SZKOLENIA

	
	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego            w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego).
	TAK
	








Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część 7

Dostawa termobloku (bloku grzejnego) – 1 sztuka
	L. p. 
	Wymagania dla przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać)

	1.
	Producent, kraj pochodzenia
	podać
	 

	2.
	Nazwa, typ, model
	podać
	 

	3.
	Rok produkcji
	podać
	 ……………………….rok

	Wymagania dla przedmiotu zamówienia

	4.
	Aparat  fabrycznie nowy 
	TAK
	

	5.
	Aparat nowy, nieużywany.
	TAK
	

	6.
	Blok dostosowany do pracy z probówkami typu eppendorf 1,5 mL
	TAK
	

	7.
	Max. temperatura pracy 1000C lub więcej
	TAK
	

	
	Skok nastawy temperatury 0,10C
	
	

	
	Nierównomierność rozkładu temperatury: +/- 0,20C
	
	

	
	Dokładność nastawy temperatury: : +/- 0,30C
	
	

	8.
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	

	9.
	Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie
	TAK
	

	10.
	Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy
	TAK
	

	11.
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	WARUNKI SERWISU

	12.
	Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE
	Tak

(podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks)
	

	16.
	Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji  ustalany na bieżąco z Zamawiającym
	TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	
	Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	

	SZKOLENIA

	
	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego            w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego).
	TAK
	








Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty
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