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DZP/  118  /AK/22                                                                                 Tychy, 29.04.2022r. 
  
 

    Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku” (nr sprawy: 8/22/ZP/PN) 

 

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:                                               

 

Pytanie nr 1  

Dotyczy : pakiet nr 15 pozycja nr 2 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem COMEN NC 12. 

 
Pytanie nr 2 
Dotyczy : pakiet nr 15 pozycja nr 3 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem COMEN NC 12. 

 
Pytanie nr 3 
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 4 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem Infiniti Delta  
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 5 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem Infiniti Delta  
 
Pytanie nr 5  
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 6 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem Infiniti Delta 
 



Pytanie nr 6  
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 7 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem Infiniti Delta 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 8 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem Simens. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 9 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem Infiniti Delta  
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy: pakiet nr 47 pozycja nr 1, 2, 3, 10, 12, 13  
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w zadaniu 47, wydzieli pozycje 1,2,3,10,12,13 i utworzy z 
niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym 
udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość 
osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy: pakiet nr 62 pozycja nr 1, 8, 9, 10, 13 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w zadaniu 62 ,wydzieli pozycje 1, 8, 9, 10, 13 i utworzy z 
niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym 
udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość 
osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy: pakiet nr 62 pozycja nr 3 
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód 25-35 cm ? Bez czerwonej zatyczki ? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mankietu bez zatyczki. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy: pakiet nr 62 pozycja nr 4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód 33-47 cm ? Bez czerwonej zatyczki ? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mankietu bez zatyczki. 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy: pakiet nr 62 pozycja nr 11 
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód 25-35 cm? bez czerwonej zatyczki? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mankietu bez zatyczki. 
 
 



Pytanie nr 14 
Dotyczy: pakiet nr 62 pozycja nr 12 
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód 34-43 cm ? bez czerwonej zatyczki ? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mankietu bez zatyczki. 
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy: pakiet nr 70 pozycja nr 2 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii 
lub numeru REF. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem GE B 125. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy: pakiet nr 70 pozycja nr 1 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju konektora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji wskazujący  kompatybilność z kardiomonitorem GE B 125. 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy: pakiet nr 10 pozycja nr 7 
Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji równoważnej elektrody o średnicy 50mm przy pozostałych parametrach 
bez zmian. 5mm różnicy w rozmiarze nie powinno stanowić żadnej różnicy dla Zamawiającego w użytkowaniu elektrody. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wskazaną wielkość. 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy: pakiet nr 10 pozycja nr 3, 5, 6, 7 
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, 
albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod 
są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania a’50 szt. (proszę o zaznaczenie 
tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
Wszelkie kwoty wprowadzone do formularza należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po 
przecinku), zgodnie z zasadą określoną w § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (...) (Dz. U. nr 212 poz. 1337) –„końcówki poniżej 0,5gr. 
pomija się, a końcówki 0,5gr.i wyższe, zaokrągla się do 1 gr.” W związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na 
podanie ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy: projektu umowy §4 ust. 5 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych typu: " Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo – cenowego przy zaznaczeniu, iż 
nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany pakiet. ".   
Proponowany zapis umowny jest jawnym obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości 
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie 
od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko 
w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne 
pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy 
pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, 
samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 
Odpowiedź: 
Pomijając nieaktualne przepisy wskazane w pytaniu -  Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.  
 
 
 



Pytanie nr 20 
Dotyczy: projektu umowy §4 ust. 6 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie 
zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia 
bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie 
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest 
zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień 
publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji 
elektronicznej na stronie UZP). 
Odpowiedź:  
Zamawiający w projekcie umowy (§4 ust. 7), który stanowi załącznik do SWZ wyraźnie wskazał, że” …. minimalna ilość, 
która zostanie zrealizowana obejmuje wskazaną osobno dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo – cenowym 
– załącznik nr 2, wartość brutto niniejszej umowy określonej w § 3 ust. 1”. Natomiast Prawo opcji, na które wykonawca 
powołuje się w ostatnim zdaniu nie jest tożsame z określeniem minimalnego zakresu zamówienia (to dwie różne 
sytuacje)  i jako takie nie ma miejsca w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy: projektu umowy §4 ust. 11 
Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miejsc dostaw dla pakietów 29,46,47 
Odpowiedź: 
Dział Sprzedaży i zakupów: poziom -1 (-1.16) oraz Apteka Szpitalna: poziom 0  
 
Pytanie nr 22  
Dotyczy: projektu umowy §5 ust. 3, 6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni 
roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest 
czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. 
W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi 
znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowiedź: 
Termin rozpatrzenia reklamacji pozostaje bez zmian – 3 dni robocze 
 
Pytanie nr 23  
Dotyczy: projektu umowy §6 ust. 2, 3 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej 
umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 2.3) projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia netto 
określonego w paragrafie 3 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” 
Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital 
może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą 
instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara 
umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W 
przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie 
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień 
publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego 
dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość 
(natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść 
umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może 
sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również 
art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – 
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu 
takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na 
Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku 
odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda 
ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. 
Odpowiedź: 
Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 
 



Pytanie nr 24 
Dotyczy: pakiet nr 24  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie materiału wiskoelastycznego charakteryzującego się 
następującymi parametrami fizykochemicznymi: 
- dyspersyjny materiał wiskoelastyczny,  stworzony na bazie hydroksypropylometulocelulozy (HPMC), która dzięki swoim 

silnym właściwością adhezyjnym chroni nabłonek; 
- przejrzysty; 
- łatwo usuwalny z komory przedniej; 
- pochodzenie polimeru: odzwierzęcy; 
- stężenie HPMC: 2.0%; 
- lepkość (mPas): około 10 000; 
- osmolarność (mOsm/kg): 300 do 390; 
- pH: 6.8 - 7.5; 
- okres ważności: 3 lata; 
- temperatura przechowywania: 2C do 25C; 
- objętość strzykawki (ml): 2; 
- rozmiar kaniuli (Gauge): 23. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 25 
Dotyczy: pakiet nr 38 
Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, renomowanej firmy Clinical Innovations, 
posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci 
czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię? Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki  w 
kształcie grzyba o średnicy 50mm odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego 
cięcia lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm do wyboru przez Zamawiającego. Elastyczne 
połączenie między pelotą, a uchwytem, z podziałką, ułatwia umieszczenie peloty we właściwym miejscu oraz 
bezproblemowe manewrowanie 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymagania zawarte w pierwotnym opisie. 
 
Pytanie nr 26 
Dotyczy: pakiet nr 65 pozycja nr 1- 4 
Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania  znany 
zamawiającemu wysokiej jakości produkt (posiada nasz zasilacz opasek uciskowych) o poniższych parametrach: 
Lp.1  Opaska zaciskowa na ramie, 61 x 11 cm (wymiary elementu roboczego), konikalna/profilowana, ,wielorazowego 
użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką 
ręczną? 
 Lp.2  Opaska zaciskowa na ramie, 76 x 11 cm (wymiary elementu roboczego), konikalna/profilowana, wielorazowego 
użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką 
ręczną? 
Lp.3  Opaska zaciskowa na ramie, 86 x 11 cm (wymiary elementu roboczego), konikalna/profilowana, wielorazowego 
użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką 
ręczną? 
Lp.3  Opaska zaciskowa na ramie, 107 x 12 cm (wymiary elementu roboczego), wielorazowego użytku, kompatybilna z 
pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką ręczną? 
Zdjęcie poglądowe  
 

    
  
 



                  profilowany kształt       kształt prosty (nie poprawny) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wskazanego sortymentu. 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy: pakiet nr 22 pozycja 5, 6, 8 
Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny, oraz zdrową konkurencyjnościa  wydzieli 
pozycje lp.5 i  lp.6. lp.8  do osobnego pakietu  oraz dopuścić w lp.8  rozmiar  tamponu  55 mm x25mmx15mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tamponu we wskazanym rozmiarze. 
 
Pytanie nr 28 
Dotyczy: pakiet nr 57 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści dren do drenażu klatki piersiowej z oznaczeniem rozmiaru na drenie i płaskim 
uchwycie trokara, pakowany podwójnie bez dodatkowego zabezpieczenia przed przekłuciem, o długości 25 cm, 
spełniający wszystkie pozostałem wymogi SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 29 
Dotyczy: pakiet nr 57 pozycja nr 2 
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści cewnik do drenażu klatki piersiowej z PCV w rozmiarach 28Ch, 30Ch, 32Ch oraz 
36Ch? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 30 
Dotyczy: pakiet nr 57 pozycja nr 4 
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści (ze względu na zmianę u producenta) bezpieczne zestawy do punkcji opłucnej 
wyposażone w strzykawkę luer lock 30 ml, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 31 
Dotyczy: pakiet nr 35 pozycja nr 4 
Pakiet 35 – Drobny sprzęt medyczny 
Lp.4 Prosimy o dopuszczenie kuwety na narzędzia o wym. 225x330 mm.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 32 
Dotyczy: pakiet nr 35 i nr 53 
Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i 
certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali 
chirurgicznej na światowych rynkach, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30 dni  
dla zadania nr 35 oraz 53  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla wskazanych zadań do 14 dni 
 
 
 
 



Pytanie nr 33 
Dotyczy: pakiet nr 27 pozycja nr 1-4 
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa 
obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się 
do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji 
pakietu na odpowiednią ilość opakowań. Tj. poz. 1 – 2000szt. = 100 op. A’20szt. Poz. 2 – 2000szt. = 200 op. A’10szt. Poz. 
3 – 100szt. = 50 op. A’2szt. Poz. 4 – 100szt. = 5 op. A’20szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie nr 34 
Dotyczy: : pakiet nr 27 pozycja nr 1-4 
Informujemy, że zgodnie z dokumentem „warunki Gwarancji” dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent 
Fisher&Paykel Healthcare), które są na wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez 
producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów 
powietrza), może skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny 
niż wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, sprawdzony a 
jego bezpieczeństwo potwierdzone w środowisku kontrolowanym nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu 
urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów. W związku z powyższym prosimy 
Zamawiającego o informację, czy wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z 
posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności. 
 
Pytanie nr 35 
Dotyczy: pakiet nr 74 
 Zgodnie z umową europejską ADR, której Polska jest stroną, dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych, odpady medyczne powinny być należycie oznaczone, składowane i przewożone do miejsca 
utylizacji. Do spedycji tego typu odpadów dedykowane są pojemniki z certyfikatem UN. Należy pamiętać, że  
obowiązkiem nadawcy (wytwórcy) odpadów jest m.in używanie opakowań, odpowiednich dla danego rodzaju odpadów, 
jak również certyfikowanych – w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz ich prawidłowe oznakowanie kodami UN. 
Mając na uwadze bezpieczny transport oraz utylizację odpadów medycznych, zwracamy się o potwierdzenie, czy 
Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojemniki na odpady medyczne posiadały aktualne europejskie certyfikaty UN?  
Nadmieniamy, iż kody UN stanowią zupełnie inne oznakowanie, niż 6-cyfrowe kody odpadów medycznych, zawarte w 
katalogu odpadów (załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów, 
przywołane również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi). 
Odpowiedź: 
Pojemniki opisane przez Zamawiający mają być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 36 
Dotyczy: pakiet nr 74  
Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim 
ciśnieniem? 
Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co 
sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest 
metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych 
wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje 
odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co 
zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo 
personelu medycznego, podczas użytkowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 37  
Dotyczy: pakiet nr 74 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojemniki na odpady medyczne posiadały odpowiednią opinie PZH , która 
potwierdza , że oferowane pojemniki mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne , do 
zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych? 
Odpowiedź:  Pojemniki opisane przez Zamawiający mają być zgodne z  obowiązującymi przepisami. 



Pytanie nr 38 
Dotyczy: : pakiet nr 74 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opinii PZH , która potwierdza , że oferowane pojemniki mogą być 
stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne , do zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych? 
Odpowiedź: 
Pojemniki opisane przez Zamawiający mają być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 39 
Dotyczy: pakiet nr 31 pozycja nr 2 
Proszę o udzielenie odpowiedzi dot. pakietu 31 – Pozycjoner.  Do punktu 2 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następujący produkt. Pozycjoner-półwałek przeciwodleżynowy, piankowy o 
wymiarach 400*150*100 [mm], który wygląda jak niżej: 
 

  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 40 
Dotyczy: pakiet nr 31 pozycja nr 2 
Do punktu 2. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następujący produkt. Pozycjoner-półwałek przeciwodleżynowy, 
piankowy o wymiarach 400*150*120 [mm], który wygląda jak niżej: 
 

  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 41 
Dotyczy: pakiet nr 31 poz.3 
Do punktu 3. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następujący produkt. Pozycjoner do klatki piersiowej 
przeciwodleżynowy, piankowy o wymiarach 640*440*120 [mm], który wygląda jak niżej: 
 

   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie nr 42 
Dotyczy: pakiet nr 31 poz.3 
Do punktu 3.Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następujący produkt. Pozycjoner do klatki piersiowej 
przeciwodleżynowy, piankowy o wymiarach 900*460*120 [mm], który wygląda jak niżej: 
 



  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 43 
Dotyczy: pakiet nr 24 
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału wiskoelastycznego o lepkości 3000 
5000mPas i osmolarności 270 400mOsm, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 44 
Dotyczy:  : pakiet nr 24 
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału wiskoelastycznego o objętości 2,5ml, przy 
zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 45 
Dotyczy: pakiet nr 24 
Czy w Pakiecie nr 24 Zamawiający dopuści 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy o 
lepkości: 2000-4000 cPs, osmolarności: 250 250-350 mOsmol/l i pH: 7.0 – 7.5?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 46 
Dotyczy: pakiet nr 53 pozycja nr 1 
Czy w Pakiecie nr 53 poz. 1 Zamawiający dopuści rozwórkę 4mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 47 
Dotyczy: pakiet nr 26 pozycja nr 2 
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować kalibrację noża w Pakiecie nr 26 poz. 2? 
Odpowiedź: 
Szczegółowy opis znajduje się w formularzu asortymentowo – cenowym. 
 
Pytanie nr 48 
Dotyczy: pakiet nr 1  pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 49 
Dotyczy: pakiet nr 1  pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z filtrem hydrofobowym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 50 
Dotyczy: pakiet nr 1  pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z dwoma paskami RTG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
 



Pytanie nr 51 
Dotyczy: pakiet nr 1 pozycja nr  1 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o poniższych parametrach: 
  

Kod koloru  Rozmiar ( GAUGE)  Rozmiar w mm  Przepływ  

Pomarańczowy  14 G  2,1 x 45  305 ml/min  

Szary  16 G  1,7 x 45  200 ml/min  

Biały  17 G  1,5 x 45  142 ml/min  

Zielony  18 G  
18 G  

1,3 x 45  
1,3 x 32  

100 ml/min  
105 ml/min  

Różowy  20 G  
20 G  

1,1 x 32  
1,1 x 25  

61 ml/min  
65 ml/min  

Niebieski  22 G  0,9 x 25  36 ml/min  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 52  
Dotyczy: pakiet nr 1  pozycja nr 1  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o poniższych parametrach: 
 
14G  Orange 270 2.10 45 
16G  Grey 200 1.80 45 
17G  White 140 1.50 45 
18G  Green 85 1.30 32 
18G  Green 85 1.30 45 
20G  Pink 55 1.10 32 
22G  Blue 33 0.90 25 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 53 
Dotyczy: pakiet nr 75  pozycja nr 2 
Czy Zamawiający dopuści obudowę w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 54 
Dotyczy: pakiet nr 75  pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 1,25 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 55 
Dotyczy: pakiet nr 1  
Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z 
poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym 
standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym 
zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i 
nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły bez systemu kapilar, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo 
dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w 
momencie wkłucia zamiast zastawki, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, kaniule posiadają badania 
laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, rozmiary:  
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min  
• 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min  
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min  



• 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min  
• 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min  
• 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 56 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z 
tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na 
proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści 
istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu 
dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą 
dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań 
rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 57 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z 
tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na 
proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z Art. 15r

1
. ust. 1. oraz 

Art. 15r
1
. ust. 2. wprowadzonymi art. 77 ust. 21 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 
1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają 
bezpośrednio ze stanu epidemii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany. Będzie natomiast postępował stosownie do wskazanych przepisów. 
 
Pytanie nr 58 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z 
tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na 
proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków 
umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania 
wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z 
przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego 
negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi oczekiwanej możliwości odstąpienia od umowy. 
 
Pytanie nr 59 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane 
z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na 
proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści 
istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości 
waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy 
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby 
waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan 
epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany 
 
Pytanie nr 60 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy przetargowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 



Pytanie nr 61 
Dotyczy: pakiet nr 14  pozycja nr 11 
Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1 1-  Czy zamawiający dopuści chusteczki spełniające wszystkie wymagania zamawiającego, o 
wymiarach 20x20 cm, dopuszczone do użycia dla dzieci od pierwszego dnia życia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 62  
Dotyczy: pakiet nr 4 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelatona w rozmiarze od CH6?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 63 
Dotyczy: pakiet nr 4 pozycja nr  6, 10, 20      
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 64 
Dotyczy: pakiet nr  4  pozycja nr 7   
Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera o długości 400mm dostępny w wersji silikonowanej?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 65 
Dotyczy: pakiet nr  4  pozycja nr  12       
Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane z 100% silikonu, rozmiary: Ch18, Ch 20, Ch 24, Ch26, Ch27,   
Ch 30, Ch 33, Ch 36 o długości 50cm z sześcioma otworami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 66 
Dotyczy: pakiet nr 4 pozycja nr 13       
Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr wykonane z silikonu, o długości ramion 45cm x 9cm x 9cm oraz  
w rozmiarach: Ch8, Ch10, Ch12, Ch14, Ch16,Ch18,Ch20,Ch22,Ch24? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 67 
Dotyczy: pakiet nr  4  pozycja nr 15        
Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarze: Ch18, Ch27, Ch33,Ch36 o długości 50cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 68 
Dotyczy: pakiet nr 4 pozycja nr 34       
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o długości roboczej tylko 40cm w zależności od rozmiaru, spełniające pozostałe 
wymagania SWZ? 
Odpowiedź: 
 Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 69 
Dotyczy: pakiet nr 5  pozycja nr  7       
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: 



Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 70 
Dotyczy: pakiet nr 6  pozycja nr  1       
Czy Zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 17x150mm?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 71 
Dotyczy: pakiet nr 6  pozycja nr  3       
Czy Zamawiający dopuści patyczki pakowane w opakowania a’200szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem 
wymaganych ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 72 
Dotyczy: pakiet nr 6 pozycja nr  5       
Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z tekturowym sztywnym kołnierzem? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 73 
Dotyczy: pakiet nr 7 pozycja nr  1       
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
Pytanie nr 74 
Dotyczy: pakiet nr  7 pozycja nr 2        
Czy Zamawiający dopuści worki na mocz sterylne z drenem 90cm? 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 75 
Dotyczy: pakiet nr  7 pozycja nr 5        
Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 26mm, pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 20 opakowań? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 76 
Dotyczy: pakiet nr  7  pozycja nr  6      
Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i 
zaokrągleniem do 56 pełnych opakowań?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 77  
Dotyczy: pakiet nr 7  pozycja nr 7        
Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości całkowitej 23 cm? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 78 
Dotyczy: pakiet nr 7 pozycja nr 8        
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza(proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
 



Pytanie nr 79 
Dotyczy: pakiet nr 7 pozycja nr 11        
Czy Zamawiający dopuści stazy z następującym sposobem czyszczenia i dezynfekcji: Przed użyciem u kolejnego pacjenta 
wyrób należy umyć i zdezynfekować zgodnie z przyjętym procedurami wewnętrznymi jednostki. Zaleca się dezynfekcję 
poprzez zanurzenie w dostępnym preparacie myjąco-dezynfekcyjnym przez czas określony przez producenta środka 
dezynfekcyjnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wskazane stazy. 
 
Pytanie nr 80 
Dotyczy: pakiet nr 9 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym wykonane z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 40g/m2? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 81 
Dotyczy: pakiet nr  9 pozycja nr 1      
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze L i XL wykonane z włókniny SMS? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 82 
Dotyczy: pakiet nr  9 pozycja nr 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
Pytanie nr 83 
Dotyczy: pakiet nr 9 pozycja nr 2        
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
Pytanie nr 84 
Dotyczy: pakiet nr 12 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 1200ml? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 85 
Dotyczy: pakiet nr 12 pozycja nr 2       
Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach: 51cmx29,9cm? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 86 
Dotyczy: pakiet nr 13 pozycja nr  1       
Czy Zamawiający dopuści pojniki z dzióbkiem o pojemności 300ml i z jednym wydłużonym, uniwersalnym ustnikiem do 
różnych napojów?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 87 
Dotyczy: pakiet nr 14 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające 
spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 30cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W), 
zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine, bezzapachowe, pakowane w 
opakowania a'8 sztuk? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 



Pytanie nr 88 
Dotyczy: pakiet nr 34 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści szczotki przeznaczone do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 132°C z maksymalną ilością 
resterylizacji 100 razy?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 89 
Dotyczy: pakiet nr 43 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w 
superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach.  Chłonność 1100 ml wg EN ISO 
11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112szt, Powierzchnia 
pokryta włókniną polipropylenową, część spodnia z włókniny polipropylenowej, wkład chłonny z superabsorbentem. 
WVTR  3500 g/m2/24 h? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 90 
Dotyczy: pakiet nr 43 pozycja nr 2        
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w 
superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 
11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt. Powierzchnia 
pokryta włókniną polipropylenową, część spodnia z włókniny polipropylenowej. Wkład chłonny z superabsorbentem. 
WVTR  3500 g/m2/24 h? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 91 
Dotyczy: pakiet nr 43 pozycja nr 3-4        
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy 
konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 92 
Dotyczy: pakiet nr 43 pozycja nr  3       
Czy Zamawiający dopuści majtki dla wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m², w kolorze 
granatowym, niejałowe, w rozmiarze uniwersalnym? 
 
 
 

 
 
Odpowiedź: 
Nie,  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 93 
Dotyczy: pakiet nr 43 pozycja nr  4       
Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34cm x 8cm? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 



Pytanie nr 94 
Dotyczy: pakiet nr 43  pozycja nr 4       
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
Pytanie nr 95 
Dotyczy: pakiet nr 45 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze białym? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 96 
Dotyczy: pakiet nr 69 pozycja nr 1       
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do usuwania szwów o składzie: 
3 x tupfery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m2 kula, bez nitki RTG 
1 x peseta metalowa 12 cm   
1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm, zapakowane  
1 x peseta plastikowa niebieska 12,5 cm  
Opakowanie – twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 97 
Dotyczy: pakiet nr 76 pozycja nr 2        
Czy Zamawiający dopuści higieniczne prześcieradło wykonane z papieru laminowanego folią? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 98 
Dotyczy: pakiet nr 76  pozycja nr  2, 6       
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
Pytanie nr 99 
Dotyczy: pakiet nr 76  pozycja nr 3        
Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96x136cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 100 
Dotyczy: pakiet nr 76 pozycja nr 6        
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, wykonany z 
pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej 
folii PE 11,9 g, pakowany a’25 szt.? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 101 
Dotyczy: pakiet nr 24   
Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę o poniższych parametrach: 
 Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2%  
(HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowo o niskiej masie cząsteczkowej  i małym napięciu  
powierzchniowym. Preparat wysoce dyspersyjny. 
Lepkość: 4 500 - 9 500 mPas  
Ph: 6.8 do 7.6 
Osmolarność: 270-400 
Masa cząsteczkowa: powyżej 80 000 Da 
Objętość ampułkostrzykawki: 2,0ml, kaniula 23G  



Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 102 
Dotyczy: pakiet nr 69 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
 

Rękawice lateksowe M 2 

Tupfer kula 17N 20x20cm 6 

Pęseta metalowa anatomiczna 12 cm (+/-0,3) 1 

Nożyczki chirur. metalowe oczne 11cm (+/-0,3) 1 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w ww. zestawie nie będzie rękawic lateksowych. 
 
Pytanie nr 103 
Dotyczy: wzoru umowy § 5 ust. 6   
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6  projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotnie wskazany termin reklamacji – 3 dni robocze. 
 
Pytanie nr 104 
Dotyczy: wzoru umowy § 5 ust. 2   
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 6 ust. 2 : 
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

1) w wysokości 5 % wartości brutto  niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw 
częściowych z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki i nie większa 
niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru 
2) w wysokości 5 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, wolnego od wad za każdy dzień zwłoki w 
rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki i 
nie większa niż 10% wartości brutto niedostarczonego w teminir towaru wolnego od wad 
3) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy lub 
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 105 
Dotyczy: wzoru umowy -  §6 
1. Czy Zamawiający zmieni §6: 

a. ust. 2 pkt 1 „5% wartości niedostarczonego towaru(…) nie może być mniejsza od 10 zł” na w wysokości „0,2%      
wartości niedostarczonego towaru”, 

         b. ust. 2 pkt 2 „5% wartości niedostarczonego towaru (…) nie może być mniejsza od 10 zł” na „0,2% wartości   
reklamowanego towaru”? 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary 
umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 
Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.Należy zauważyć, iż kara umowna, 
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela 
(wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma 
charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej 
zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. 
akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie 
z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek 
oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie 
oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.  
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy 
pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności 



prawnych (art. 58 k.c.),  jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W 
konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 106 
Dotyczy: wzoru umowy -  §7 ust.2 i 1 
Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone 
wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami, oraz dookreśli w §7 
ust. 1 pkt 1 iż termin pięciokrotnego niedotrzymania  terminu odnosi się do kolejnych dostaw, a nie całego okresu 
umowy ? 
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami 
społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. 
Odpowiedź: 
Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 107 
Dotyczy: pakiet nr 41 pozycja nr 1        
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 41, poz. 1: 
taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego i nadłonowego, 
sterylną, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, w osłonce polietylenowej, na środku znajdują się 
znaczniki ułatwiająceo pozycjonowanie podczas zabiegu, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, 
grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 
wykonaną w technologii quadriaxiual (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 
wzmacniająca)? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 108 
Dotyczy: pakiet nr 41  pozycja nr  1       
Czy ze względu na niejednorodny charakter asortymentu Zamawiający wydzieli poz. 1 i utworzy osobny pakiet lub 
wyrazi zgodę na składanie oferty na pozycje? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym 
asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 109 
Dotyczy: SWZ 
Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy PZP z dnia 11 września 2019: „Jeżeli wykonawca nie 
złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do 
ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie…”. Brak możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych może doprowadzić do odrzucenia najkorzystniejszej oferty i konieczności wyboru mniej korzystnej, bądź 
unieważnienia postępowania i konieczności przeprowadzenia procedury ponownie, w przypadku popełnienia drobnego 
niedopatrzenia ze strony Wykonawcy 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. Zgodnie z art. 107.2 „… o ile przewidział to w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 
 
Pytanie nr 110 
Dotyczy: pakiet nr 1 i 2 
Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla pakietu 1 i 2. „ulotki, foldery, instrukcje”. Zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie potwierdzenia parametrów produktów przez Zamawiającego za pomocą próbek w ilości 2 sztuk dla 
każdego oferowanego numeru katalogowego. Uzasadnienie: Przygotowane przez producenta katalogi/ ulotki nie zawsze 
posiadają bardzo szczegółowe dane dotyczące produktu - często są to jedynie najważniejsze cechy, w związku z 
powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 



Pytanie nr 111 
Dotyczy: pakiet nr 1 i 2         
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie 
parametrów nieznajdujących się w materiałach informacyjnych oświadczeniem wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający jako przedmiotowe środki dowodowe dla pakietu 1 i 2 oczekuje „ulotki, foldery, instrukcji” z 
potwierdzeniem wymaganych parametrów. W przypadku gdy niektóre z szczegółowych parametrów nie zostały 
zamieszczone w katalogach, instrukcjach, folderach Zamawiający dopuści zdjęcie z tymi parametrami na opakowaniu 
jednostkowym sprzętu. 
 
Pytanie nr 112 
Dotyczy:  wzoru umowy §3 ust. 2 
Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu płatności do 60 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 113 
Dotyczy: wzór umowy §4 ust. 10    
Dotyczy §4 ust. 10 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego wcześniejszego 
poinformowania o dostawie.  
Odpowiedź: 
Wykonawca – zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ i wzorze umowy – ma 3 dni robocze na realizację zamówienia 
częściowego. W związku z czym Zamawiający – ze względów organizacyjnych -  podtrzymuje wymóg poinformowania go 
zgodnie ze wskazanymi zapisami o konkretnym dniu tej dostawy. 
 
Pytanie nr 114 
Dotyczy: wzór umowy §6 ust. 2,3) 
Dotyczy §6 ust. 2.3) wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej 
części umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 115 
Dotyczy:  pakiet nr 59 pozycja nr 3 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty 
szerszemu gronu wykonawców.         
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 116 
Dotyczy:  pakiet nr 68 pakiet nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 
2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą 
końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach 
myjących, dezynfekujących i nawilżających  typu Corinz w wyciskanej saszetce o poj.7ml. Każde pojedyncze opakowanie 
pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem 
opakowania, tak jak dotychczas dostarczane.   
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 117 
Dotyczy:   pakiet nr 71 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem 
do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej 
ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). 
Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany 
brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z 
opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. 



Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane 
na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. 
Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 
Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 118 
Dotyczy: pakiet nr 14 pozycja nr 1 
Czy zamawiający dopuści myjki przeznaczone do stosowania od 6 roku życia, o wymiarach 20cm x 20cm, pozostawiające 
na skórze delikatny, przyjemny zapach, pakowane po 25 sztuk, z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 119 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 1 
Czy zamawiający odstąpi  od wymogu, by mankiet był o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla 
podtlenku azotu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu 
 
Pytanie nr 120 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 1 
Czy zamawiający dopuści, aby balonik kontrolny był oznaczony rozmiarem rurki, średnią mankietu oraz numerem serii?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści pod warunkiem posiadania numeru serii również na opakowaniu oraz przy spełnieniu pozostałych 
parametrów. 
 
Pytanie nr 121 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 2 
Czy zamawiający dopuści przeźroczyste rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści 
 
Pytanie nr 122 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 5 
Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści 
 
Pytanie nr 123 
Dotyczy:  pakiet nr 58 pozycja nr 7 
Czy zamawiający dopuści jednorazowe prowadnice wykonane z jednolitego odlewu z PE, skalowaną co 1cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści 
 
Pytanie nr 124 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 8 
Czy zamawiający odstąpi  od wymogu, by mankiet był o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla 
podtlenku azotu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści 
 
Pytanie nr 125 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 8 
Czy zamawiający dopuści, aby balonik kontrolny był oznaczony rozmiarem rurki, średnią mankietu oraz numerem serii?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści pod warunkiem posiadania numeru serii również na opakowaniu oraz przy spełnieniu pozostałych 
parametrów. 
 



Pytanie nr 126 
Dotyczy:  pakiet nr 58 pozycja nr 9 
Czy zamawiający odstąpi  od wymogu, by mankiet był o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla 
podtlenku azotu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści. 
 
Pytanie nr 127 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 9 
Czy zamawiający dopuści, aby balonik kontrolny był oznaczony rozmiarem rurki, średnią mankietu oraz numerem serii?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści pod warunkiem posiadania numeru serii również na opakowaniu oraz przy spełnieniu pozostałych 
parametrów 
 
Pytanie nr 128 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 15 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku, bezlateksową, 
ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; bez wzmocnionego koniuszka, 
poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; dren niewtopiony w korpus 
maski; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczona na korpusie maski, 
natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii umieszczone na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, 
znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; sterylna, bez lateksu oraz DEHP; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 
½; 3; 4; 5?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 129 
Dotyczy:  pakiet nr 58 pozycja nr 21 
Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne, ze stałym szyldem, z nazwą producenta tylko na 
opakowaniu jednostkowym, w komplecie z prowadnicą bez oliwki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 130 
Dotyczy: pakiet nr 58 pozycja nr 24 
Czy zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach: 
• Szybkie i stabilne umocowanie rurki intubacyjnej 
• Uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie  
    stabilizatora wokół głowy 
• Specjalna śruba dociskająca umożliwiająca zamontowanie każdego  
    rozmiaru rurki intubacyjnej 
• Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki 
• Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu 
• Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta 
• Jednorazowego użytku 
 

                   
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
 
 



Pytanie nr 131 
Dotyczy: pakiet nr 59 pozycja nr 2 
Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe 90st (+/- 10st)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 132 
Dotyczy: pakiet nr 59 pozycja nr 3 
Czy zamawiający dopuści bezigłową zastawkę wykonaną z PC oraz silikonu, z możliwością stosowania do 7 dni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 133  
Dotyczy: pakiet nr 68 pozycja nr 1 
Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z 
poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z 
manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworem nadtlenku 
wodoru w rozrywanej saszetce z perforacją, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem 
i wyciągiem z rumianku; każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na 
przygotowanie roztworu roboczego po otwarciem opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do 
całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną skuteczności w redukcji VAP; poszczególne elementy 
zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich 
przeznaczeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wskazany asortyment. 
 
Pytanie nr 134 
Dotyczy: pakiet nr 6 pozycja  nr 1 
Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z 
poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z 
manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny 
w rozrywanej saszetce z perforacją, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i 
wyciągiem z rumianku; każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na 
przygotowanie roztworu roboczego po otwarciem opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do 
całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną skuteczności w redukcji VAP; poszczególne elementy 
zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich 
przeznaczeniem? 
Odpowiedź: 
Wykonawca najprawdopodobniej popełnił błąd w numerze pytania, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące 
pakietu 68 pozycja 1 - Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 135 
Dotyczy:  pakiet nr 68 pozycja  nr 3 
Czy zamawiający dopuści preparat nawilżający do jamy ustnej na bazie wody pakowany w saszetkę?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 136 
Dotyczy: pakiet nr 68 pozycja  nr 4 
Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta zawierające w składzie dimetikon, pakowane w opakowanie foliowe 
z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania bez dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, opakowanie zapewnia 
możliwość podgrzania produktu w mikrofalówce, myjki pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 137 
Dotyczy: pakiet nr 68 pozycja  nr 5 
Czy zamawiający dopuści czepek zawierający w składzie 120g niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością 
wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 



 
Pytanie nr 138 
Dotyczy:  pakiet nr 68 pozycja  nr 6 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby Zamawiający wydzielił z pakietu 68 pozycję 6 
zawierającą „Stabilizator położenia oraz ochraniacz przeciwodleżynowy stopy z systemem odciążającym zapobiegającym 
przykurczom zgięcia podeszwowego oraz bocznego, z systemem elastycznych fiksatorów , ze zintegrowanym klinem oraz 
z otworem pozwalającym na współpracę z urządzeniami do masażu uciskowego DVT, dostępny w rozmiarze 
standardowym dla pacjentów o obwodzie łydki 25-46 cm i stopach dłuższych niż 23,65 cm”, którym dysponuje tylko 
jeden producent na świecie, tj. firma Sage Products, której wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest tylko jedna firma. 
Wydzielenie ww. pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie nr 139 
Dotyczy: pakiet nr 68 pozycja  nr 7 
Czy zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą 
pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu 
niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa 
samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. 
Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 140 
Dotyczy: pakiet nr 68 pozycja  nr 9 
Czy zamawiający dopuści ścierki o wymiarach 22cm x 22cm, pakowane po 4 sztuki, z przeliczeniem ilości 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 141 
Dotyczy:  pakiet nr 45 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych dla niemowląt z rozróżnieniem 
kolorystycznym na różowe i niebieskie ? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.  
 
Pytanie nr 142 
Dotyczy:  pakiet nr 76 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów foliowych o wymiarach 80x125cm pakowanych w 
opakowanie zbiorcze a=100 szt. ? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego przeliczenia). 
 
Pytanie nr 143 
W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których 
producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana 
temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), 
prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i 
transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem 
unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek 
magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków 
rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.  
Odpowiedź: 
Dostawa i sposób transportu towaru znajdują�się�w zakresie obowiązków Wykonawcy względem producenta. 
Powinien on   dostarczać  towar zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający swoje wymagania w tym zakresie 
określił w §4 ust 11-14 wzoru umowy. 
 
 
 



Pytanie nr 144 
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) 
dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu 
mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ? 
Odpowiedź: 
Dostawa i sposób transportu towaru znajdują� się� w zakresie obowiązków Wykonawcy względem producenta . 
Powinien on   dostarczać  towar zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający swoje wymagania w tym zakresie 
określił w §4 ust 11-14 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 145 
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14,   pkt 

3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. 
samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź:  
Nie wymaga. 
 
Pytanie 146 
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi 
kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 
Odpowiedź: 
Nie wyklucza . Wykonawca odpowiada za dostarczony towar, jego właściwy transport i przechowywanie.  
 
Pytanie 147 
Pominięty numer pytania 
 
Pytanie nr 148 
Dotyczy: pakiet nr 35 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny, o identycznych lub zbliżonych 
parametrach, następujący zestaw: 
 

LP Opis przedmiotu Ilość 

 
1 

Trzonek do ostrzy chirurgicznych "małych" i "dużych", wielorazowego użytku, wykonany ze 
specjalnych stopów, pasujący do wszystkich standardowych ostrzy, stal nierdzewna. Trzonek 
nr 3 i/lub 4. 

 
30 szt. 

2 Miski nerkowate małe, wykonane ze stali chirurgicznej 2 szt. 

3 Miski nerkowate duże, wykonane ze stali chirurgicznej 2 szt. 

4 Kuwety wykonane ze stali chirurgicznej w rozmiarze 23 cm x 30 cm. 4 szt. 

 
5 

Nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali chirurgicznej, tępo/tępe lub 
tępo/ostre, proste lub zakrzywione o długości 130 – 210 mm +/- 10 mm. Wielorazowe, do 
sterylizacji parowej. 

60 szt. 

6 Igłotrzymacz typu Hegar, długość 180 – 260 mm. Wielorazowe, ze stali chirurgicznej, do 
sterylizacji parowej. 

10 szt. 

7 Igłotrzymacz typu Mathieu, długość od 140mm do 170 mm prosty. Wielorazowy, ze stali 
chirurgicznej, do sterylizacji parowej. 

30 szt. 

 
8 

Kleszczyki naczyniowy typu Pean /Overholt/, zakrzywiony, delikatnie 
zakończony, o długości 190 – 280 mm. Wielorazowy, ze stali chirurgicznej, do sterylizacji 
parowej. 

 
100 szt 

 
9 

Igły chirurgiczne 1/2 koła, jelitowe i ostre, mocne i delikatne, w rozmiarach 30 – 80 mm. 
Wielorazowe, do sterylizacji parowej. Opakowanie zawierające od 10 do 12 sztuk. 

 
10 op. 

10 Pęsety proste, końce zaokrąglone, wykonane ze stali, długość od 110 mm do 120 mm +/- 10 
mm 

40 szt. 

11 Pęsety chirurgiczne wielorazowego użytku, długość od 145 mm do 200 mm 10 szt. 



12 Kleszczyki naczyniowe typu”Mosquito”, zakrzywione, dł. 12 cm, wielorazowe, ze stali 
nierdzewnej, do sterylizacji parowej. 

10 szt. 

 
13 

Nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali chirurgicznej, ostro/ostre lub tępo/ostre, proste o 
długości 130mm – 145 mm. Wielorazowe, do sterylizacji parowej. 

 
60 szt. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 149 
Dotyczy: pakiet nr 2 pozycja nr 1-2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrą-gleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 150 
Dotyczy: pakiet nr 6 pozycja nr 5  
czy zamawiający dopuści worki na wymioty pakowane zbiorczo, nie indywidualne, gdyż jest to produkt niejałowy i nie 
ma takiego wymogu, pomadto indywidualne pakowanie wydłużałoby czas rozpkowania w sytuacjach nagłych. Każdy 
worek jest oddzielnie i precyzyjnie zwinięty co umozliwia szybki wyjęcie jednej sztuki. 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 151 
Dotyczy: pakiet nr 7 pozycja nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 80 szt. lub 75 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrą-gleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 152 
Dotyczy: pakiet nr 7 pozycja 2 
czy zamawiający dopuści dren o dł. min. 90 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 153 
Dotyczy: pakiet nr 7 pozycja nr 1-3,6,14  
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,6,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to 
umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami 
SIWZ oraz zasadami uczciwej konku-rencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe 
możliwości wyboru. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie 154 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu 
przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej , w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 155 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 3 
czy zamawiający dopuści wymiar 136 x 96 x 96 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 



Pytanie 156 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 6 
czy zamawiający dopuści wkład chłonny z pulpy celulozowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 157 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 2 
Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca  dokładne zapoznanie się z treścią SWZ, ponieważ tam (rozdz. III pkt 11) wyraźnie poinformował, że 
działanie takie jest technicznie niemożliwe ze względu na konstrukcje publikowanych ogłoszeń. 
 
Pytanie 158 
Dotyczy : pakiet nr 70 
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wymaganego mankietu? Czy Zamawiający oczekuje w poz.1 mankiet dinaclick do 
monitora Ge B125 w rozmiarze standard 23-33 cm wielorazowy? 
Odpowiedź: 
Tak zamawiający oczekuje mankietu – rozmiar standardowy 23-33 cm wielorazowy dinaclick. 
 
Pytanie 159 
Dotyczy : pakiet nr 70 
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wymaganego czujnika. Czy Zamawiający wymaga czujnika typu klips na palec w 
technologii Masimo Set? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający wymaga wielorazowego, silikonowego czujnika dla dorosłych typu: TruSignal. 

 
Pytanie 160 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2a) 
Prosimy o modyfikację §6 ust. 2a) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej 
dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna 
nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia”, 
Odpowiedź: 
We wzorze umowy brak takiego punktu. 
 
Pytanie 161 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2b) 
Prosimy o modyfikację §6 ust. 2b) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,1% wartości reklamowanego 
sprzętu, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 
10,00 zł za każdy dzień opóźnienia”, 
Odpowiedź: 
We wzorze umowy brak takiego punktu. 
 
Pytanie 162 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2c) 
Prosimy o modyfikację §6 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca” 
Odpowiedź: 
We wzorze umowy brak takiego punktu. 
 
Pytanie 163 
Dotyczy : wzoru umowy §4 ust. 7) 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o 
następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej 
umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający w projekcie umowy (§4 ust. 7), który stanowi załącznik do SWZ wyraźnie wskazał, że” …. minimalna ilość, 
która zostanie zrealizowana obejmuje wskazaną osobno dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo – cenowym 
– załącznik nr 2, wartość brutto niniejszej umowy określonej w § 3 ust. 1” 



 
Pytanie 164 
Dotyczy : wzoru umowy §9  
Prosimy o modyfikację §9 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w 
trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku 
nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, 
Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w 
zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany. 
 
Pytanie 165 
Dotyczy : pakiet nr 1 pozycja nr 1 
Czy w związku z okresowym brakiem dostępu do kaniul Venflon Pro Safety Zamawiający dopuści do zaoferowania 
kaniule renomowanego producenta BBraun wg specyfikacji: 
Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczy, standardowy korek z funkcją ograniczenia 
otwarcia, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (4linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, 
metalowy element bezpieczeństwa pasywnego zabezpieczający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu 
nakłuciu, G 24 (0,7x19mm) przepływ 22ml/min; G 22 (0,9x25mm) przepływ 36ml/min; G 20 (1,1x33mm przepływ 
61ml/min; 1,1x25mm przepływ 65ml/min); G 18 (1,3x45mm przepływ 96ml/min i 1,3x33mm przepływ 103ml/min) ; G 
17(1,5x45mm) przepływ 128ml/min; G 16(1,7x50mm) przepływ 196ml/min; G 14(2,2x50mm) przepływ 343ml/min.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 166 
Dotyczy : pakiet nr 4 pozycja nr 20 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki do drenażu ran w rozmiarach CH24-CH40? Pozostałe wymagania 
zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 167 
Dotyczy : pakiet nr 5 pozycja nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania introduktor zawierający igłę punkcyjną w rozm. 1,3 x 70mm? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 168 
Dotyczy : pakiet nr 7  pozycja nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 10 dopuści aparaty do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu, 
wskazujące objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ z zakresu 06-09 L/s ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 169 
Dotyczy : pakiet nr 31  pozycja nr 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie 31 w pozycji 2 dopuści Pozycjoner półwałek o wymiarach 505 x 140 x 110 mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 170 
Dotyczy : pakiet nr 32  pozycja nr 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie 32 w pozycji 1 dopuści Materac pozycjonujący w leżeniu na brzuchu, stabilizujący tułów 
pacjenta. Wymiary 100mmx460mmx840mm, grubość 100mm, o antystatycznych właściwościach przeciwodleżynowych 
z efektem „pamięci kształtu”. Materac jest odporny na działanie środków dezynfekcyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 



 
Pytanie 171 
Dotyczy : pakiet nr 31, 32   
Czy w związku z tym, że asortyment zawarty w Pakietach nr 31 i 32 stanowią wyroby produkowane pod konkretne 
zamówienie Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu ich dostawy do 42 dni roboczych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 172 
Dotyczy : pakiet nr 71 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic zaklasyfikowanych w klasie I zgodnie 
z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III 
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. 
Jednocześnie mając na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został 
obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w 
przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od 
zgodności rękawic z normą EN 388. 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 173 
Dotyczy : pakiet nr 71 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszym poziomie AQL 1,0 
Odpowiedź 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 174 
Dotyczy : pakiet nr 71 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie 
substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4; rękawice posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III 
ŚOI. 
Odpowiedź 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 175 
Dotyczy : wzoru umowy § 5 ust. 6 
Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona 
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem  np. wyjaśnień firmy transportowej dostarczającej towar bądź 
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru.  
Odpowiedź 
Termin rozpatrzenia reklamacji pozostaje bez zmian – 3 dni robocze. 
 
Pytanie 176 
Dotyczy : wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1 
Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień  
opóźnienia. 
Odpowiedź 
Zapisy pozostają bez zmian 
 
Pytanie 177 
Dotyczy : wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2 
Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w wysokości 0,5 % wartości 
brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień  opóźnienia w rozpatrzeniu  reklamacji? 
Odpowiedź 
Zapisy pozostają bez zmian 
 
 
 
 
 



Pytanie 178 
Dotyczy : pakiet nr 9 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (135 cm w pasie), wykonane z 
miękkiej, nieprześwitującej włókniny typu SMS? 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 179 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane po 100 szt., indywidualne składane, wymiary 75 x 125 cm? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuści 

 
Pytanie 180 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 2 
Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwowe prześcieradła celulozowo-foliowe, wzmacnianie min 48 nitkami, gramatura 
min. 37 g/m kw.? 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 181 
Dotyczy : pakiet nr 76 pozycja nr 6 
Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane po 60 szt., z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 182 
Dotyczy : pakiet nr 7 pozycja nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu szczotki z plastikową rączką ? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający oczekuje szczotki z metalową rączką z drutu, odpornego na wyginanie. 
 
Pytanie 183 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2 pkt. 1  
Prosimy o modyfikację §6 ust. 2 pkt. 1 w sposób następujący: „w wysokości 2 % wartości netto niedostarczonego w 
terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być 
mniejsza od 5,00 zł za każdy dzień zwłoki” 
Odpowiedź 
Zapisy pozostają bez zmian 
 
Pytanie 184 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2 pkt. 2  
Prosimy o modyfikację §6 ust. 2 pkt. 2 w sposób następujący: „w wysokości 2 % wartości netto niedostarczonego w 
terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być 
mniejsza od 5,00 zł za każdy dzień zwłoki” 
Odpowiedź 
Zapisy pozostają bez zmian 
 
Pytanie 185 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2 pkt. 3  
Prosimy o modyfikację §6 ust. 2 pkt. 3 w sposób następujący: „w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy netto w 
przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca” 
Odpowiedź 
Zapisy pozostają bez zmian 
 
Pytanie 186 
Dotyczy : wzoru umowy §6 ust. 2 pkt. 4  
Prosimy o odstąpienie od naliczania kar przy zakupie interwencyjnym. Naliczanie kar przy jednoczesnym zakupie 
interwencyjnym oznacza de facto podwójne karanie za to samo przewinienie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 



Pytanie 187 
Dotyczy : pakiet nr 8 pozycja nr 2, 3 
Prosimy o doprecyzowanie czy w opisie podany jest numer rurki czy jej średnica? 
Odpowiedź 
Zamawiający podał w opisie  numer (rozmiar rurki). 
 
Pytanie 188 
Dotyczy : pakiet nr 8 pozycja nr 2, 3 
Prosimy o doprecyzowanie ile dokładnie rurek, w jakich rozmiarach i długościach będą Państwo zamawiać (rurki 
standardowe, rurki przedłużone, z okienkiem, bez okienka). 
Odpowiedź 
Rurki będą zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego, doprecyzowując będzie to około: 
• Rurek przedłużonych  z otworem 5 sztuk 
• Rurek standardowych  z otworem 40 sztuk i  
• Rurek standardowych bez otworu 5 sztuk. 
Odpowiedź do poz.3 
• Rurki przedłużone z otworem 10 sztuk 
• Rurki standardowe z otworem 60 sztuk 
• Rurek standardowych bez otworu 10 sztuk 
 
Pytanie 189 
Dotyczy : pakiet nr 47 pozycja nr 8 
W związku z wielkością jednostki handlowej, którą jest opakowanie zawierające 20 szt., prosimy o zmianę ilości, będącą 
wielokrotnością opakowania tj. np. 60 lub 80 szt., zamiast 72 szt. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuści opakowanie 80 sztuk (proszę o zaznaczenie tego faktu w kolumnie J i dokonanie właściwego 
przeliczenia). 
 
Pytanie 190 
Dotyczy : wzoru umowy §6 Kary umowne, ust. 2, pkt 1 i 2 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5% na 2%. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 
 
 
Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ :  
a) w rozdz. III poprzez dodanie pkt 11: 
 

 11. W formularzu asortymentowo – cenowym w  rubrykach ,,nazwa handlowa, nr katalogowy” i nazwa 
producenta, podać należy tylko jedną nazwę oferowanego towaru (chyba, że z opis przedmiotu zamówienia 
wymaga więcej np. różne karty dla różnych rozmiarów) i nazwę producenta tego towaru, który pozwoli na 
jednoznaczną identyfikację zaoferowanego towaru. 

 
 
b) w rozdz. VII. 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, dodając punkt: 1.3: 
 

 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 
1.2 w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona  wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 
na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 



listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.                                o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, 

 
 
Niniejsza modyfikacja oraz powyższe odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ stanowią jej integralną część.. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, 
druków i wymaganych dokumentów. 
Aktualna SWZ wraz z niniejszą informacją zostaje zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania pod nazwą „ 
SWZ po modyfikacji„ i jest obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu. 
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pracowała; 
Anna Krawczyk 
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