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ZP.26.1.63.2021

Załącznik nr 3 do SWZ

Specyfikacja techniczna
	Pozycja 1 - FANTOM BLS NIEMOWLĘCIA

	Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania granicznE
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy niemowlęcia takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny.
	TAK
	

	2. 
	Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi:

- sutki,

- obojczyki,

- mostek,

- żebra,

 umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej.
	TAK
	

	3. 
	Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy.
	TAK
	

	4. 
	Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego.
	TAK
	

	5. 
	Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania.
	TAK
	

	6. 
	Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej.
	TAK
	

	7. 
	Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej.
	TAK
	

	8. 
	Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego.
	TAK
	

	10. 
	Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015.
	TAK
	

	11. 
	Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry:

- głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć,

- relaksacja klatki piersiowej,

- prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej,

- częstość ucisków klatki piersiowej,

- objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości;
	TAK
	

	12. 
	Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji.
	TAK
	

	13. 
	Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	14. 
	W zestawie: 
	
	

	15. 
	Torba/walizka do przenoszenia
	TAK
	

	16. 
	10 sztuk wymiennych części twarzy
	TAK
	

	17. 
	24 symulowane płuca
	TAK
	


	Pozycja 2 - Fantom BLS dziecka

	Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania graniczne
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Fantom dziecka (4- 7 lat), pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny.
	TAK
	

	2. 
	Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi:

- sutki,

- obojczyki,

- mostek,

- żebra,

 umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej.
	TAK
	

	3. 
	Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy;
	TAK
	

	4. 
	Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego.
	TAK
	

	5. 
	Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania.
	TAK
	

	6. 
	Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej.
	TAK
	

	7. 
	Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej i odpowiednią relaksację ucisków.
	TAK
	

	8. 
	Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera/tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym. Możliwość darmowego pobrania oprogramowania na tablet i jednoczesnego połączenia do 6 manekinów.
	TAK
	

	10. 
	Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015.
	TAK
	

	11. 
	Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar i prezentację parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Prezentowane parametry:

- głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć,

- prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej,

- objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości;
	TAK
	

	12. 
	Wskaźnik przewentylowania żołądka.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	13. 
	W zestawie: 
	
	

	14. 
	fantom 
	TAK
	

	15. 
	minimum 3 szt. dróg oddechowych,
	TAK
	

	16. 
	minimum 3 szt. masek twarzowych
	TAK
	

	
	torba transportowa/mata
	TAK
	

	


	Pozycja 3 - Fantom BLS dorosłego

	Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania graniczne
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Fantom BLS pacjenta dorosłego w postaci torsu, możliwość pracy fantomu dzięki zasilaniu sieciowemu 230V lub bateryjnemu.
	TAK
	

	2. 
	Zastosowane rozwiązania i nowoczesna elektronika pozwalają monitorować w czasie rzeczywistym kluczowe parametry resuscytacji, jednocześnie czyniąc to w sposób czytelny dla ćwiczących.
	TAK
	

	3. 
	bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy)
	TAK
	

	4. 
	wentylacji przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego,
	TAK
	

	5. 
	Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego.
	TAK
	

	6. 
	informacja o jakości przeprowadzanego RKO w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	7. 
	Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej.
	TAK
	

	8. 
	wykrywanie niepełnej relaksacji klatki piersiowej.
	TAK
	

	9. 
	realistyczne opór klatki piersiowej i jej relaksacja
	TAK
	

	10. 
	Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej.
	TAK
	

	11. 
	Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji.
	TAK
	

	12. 
	Funkcja obsługi defibrylatora szkoleniowego AED.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego.
	TAK
	

	14. 
	Możliwość ćwiczenia ucisku klatki piersiowej
	TAK
	

	15. 
	szybkość, głębokość, liczba uciśnięć oraz niepełna relaksacja klatki piersiowej wyświetlane są w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	16. 
	Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015.
	TAK
	

	17. 
	Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. 
	TAK
	

	18. 
	Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry:

- głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć,

- relaksacja klatki piersiowej,

- prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej,

- częstość ucisków klatki piersiowej,

- objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości;
	TAK
	

	19. 
	Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji.
	TAK
	

	20. 
	Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	21. 
	W zestawie: 
	
	

	22. 
	fantom w postaci torsu
	TAK
	

	23. 
	torba transportowa, która po rozłożeniu może służyć jako mata treningowa
	TAK
	

	


	Pozycja 4 - ZAAWANSOWANY FANTOM PALS DZIECKA

	Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania graniczne
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Fantom dziecka 4-8 lat, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Zachowana ruchomość kończyn min w stawach ramiennych, biodrowych i kolanowych.
	TAK
	

	2. 
	Wraz z fantomem dostarczany jest dedykowany tablet z oprogramowaniem do sterowania w języku polskim.
	TAK
	

	3. 
	Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos-usta, za pomocą worka samorozprężalnego.
	TAK
	

	4. 
	Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy.
	
	

	5. 
	Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos. Możliwość stosowania przyrządów alternatywnych np. LMA,LTD.
	
	

	6. 
	Wentylacja dodatnim ciśnieniem.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej.
	TAK
	

	8. 
	Funkcja wkłuć dożylnych i doszpikowych. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. 
	TAK
	

	9. 
	Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 4 tonów.
	TAK
	

	10. 
	Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca.
	TAK
	

	11. 
	Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy (w tym bezpośrednia komunikacja poprzez fantom).
	TAK
	

	12. 
	Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności.
	TAK


	

	13. 
	Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta.
	TAK


	

	14. 
	Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta.
	TAK


	

	15. 
	Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca
	TAK


	

	16. 
	Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG, przy użyciu sprzętu klinicznego.
	TAK


	

	17. 
	Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca.
	TAK


	

	18. 
	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
	TAK


	

	19. 
	Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
	TAK


	

	20. 
	Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG.

Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej.


	TAK


	

	21. 
	Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektro stymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą klinicznego defibrylatora manualnego
	TAK


	

	22. 
	Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie.
	TAK


	

	23. 
	Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednej kończynie.
	TAK


	

	24. 
	Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
	TAK


	

	25. 
	Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne
	TAK


	

	26. 
	Torba/walizka do przechowywania i transportu
	TAK


	

	INTERFEJS FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH

	27. 
	Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub WiFi. 
	TAK


	

	28. 
	Interfejs wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny.
	TAK


	

	29. 
	Interfejs w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5”
	TAK


	

	30. 
	Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim.
	TAK
.
	

	SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH

	31. 
	Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną ekranu zaproponowanego modelu.
	TAK
	

	32. 
	Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem.
	TAK
	

	33. 
	Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze.
	TAK


	

	34. 
	Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji.
	TAK


	

	35. 
	Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim lub j. angielskim.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	36. 
	W zestawie: 
	
	

	37. 
	fantom ubrany 
	TAK
	

	38. 
	torba do przechowywania,
	TAK
	

	39. 
	tablet min 5” z oprogramowaniem w języku polskim,
	TAK
	

	40. 
	wymienne kości piszczela, minimum 2 sztuki
	TAK
	

	41. 
	wymienna skóra przedramienia, minimum 2 sztuki
	TAK
	

	
	koncentrat sztucznej krwi,
	TAK
	

	


	Pozycja 5 - ZAAWANSOWANY FANTOM PALS NIEMOWLĘ

	Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania graniczne
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Fantom niemowlęcia o prawidłowo anatomicznej budowie z ruchomymi stawami do nauki i treningu zaawansowanych procedur resuscytacyjnych.
	TAK
	

	2. 
	Fantom posiada giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca. Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki 90 stopni w każdą stronę.
	TAK
	

	3. 
	Wykonanie intubacji przez nos i usta przy użyciu standardowych przyrządów oraz odsysania.
	TAK
	

	4. 
	Prawidłowe punkty orientacyjne ułatwiają prawidłowe umieszczenie rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej.
	TAK
	

	5. 
	Wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej.
	TAK
	

	6. 
	Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość wykonywania manewru Sellicka
	TAK
	

	8. 
	Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos-usta, za pomocą worka samorozprężalnego.
	TAK
	

	9. 
	Wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej.
	TAK
	

	10. 
	Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy.
	TAK
	

	11. 
	Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos, zakładanie przyrządów nadgłośniowych (np. LMA, LTD).
	TAK
	

	12. 
	Możliwość wygenerowania tętna na minimum jednej tętnicy ramiennej.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca
	TAK
	

	14. 
	Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG.
	TAK
	

	15. 
	Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 5 rytmów pracy serca.
	TAK
	

	16. 
	Iniekcja doszpikowa w kość piszczelową. W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	17. 
	W zestawie: 
	
	

	18. 
	fantom w postaci noworodka, wyposażony w pełne ubranie ochronne.
	TAK
	

	19. 
	W zestawie z fantomem symulator rytmów EKG, jako samodzielne urządzenie służące do emitowania sygnałów EKG wyświetlanych na monitorze EKG. Możliwość symulacji min. 6 podstawowych rytmów, rytmów pediatrycznych i modyfikowanych, z odpowiednią siłą i szybkością 
	TAK
	

	20. 
	Torba lub walizka transportowa.
	TAK
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