Załącznik nr 2 do SWZ

Urządzenie:..............................................................................................................
Producent / Firma ..............................................................................................
Oferowany model, typ ....................................................................................…
rok produkcji ...........................

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Lp.

Parametr wymagany

Odpowiedź Wykonawcy

TAK/NIE

Odpowiedź Wykonawcy

Opis oferowanego parametru1

1.
Kompletny 8 – kanałowy analizator, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, przeznaczony do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej 
i immunotypowania.
2.

Analizator sterowany przez komputer PC 
i odpowiednie oprogramowanie. 
Do analizatora dołączona drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych oraz UPS (producent systemu/nazwa systemu/rok produkcji).
3.
Analizator przeznaczony  do rozdziału elektroforetycznego białek 
i immunotypowania metodą elektroforezy kapilarnej, pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych:

· albuminy
· α1-globuliny
· α2-globuliny
· β1-globuliny
· β2-globuliny
· frakcji nietypowych (w tym immunotypowania)
4.
Analizator oraz wszystkie odczynniki posiadające certyfikat CE do diagnostyki IVD/IVDR.

5.
Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej: minimum 45 oznaczeń/godzinę.

6.
Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania frakcji monoklonalnych białek krwi: minimum 5 oznaczeń/godzinę.
7.
Ilościowy wynik oznaczania frakcji białkowych i elektroforezy białek oraz jakościowy immunotypowania wraz 
z obrazem elektroforegramów elektroforezy białek i immunotypowania.

8.
Wybór jednostek dla rozdziału elektroforetycznego białek.

9.
Zaznaczanie wyników patologicznych
 i nietypowych (tzw. „flagowanie”).

10.

Przeciwciała do immunotypowania gotowe do użycia, konfekcjonowane 
w niezależnych buteleczkach wstawianych na pokład odczynnikowy.

11.
Wybór przez użytkownika funkcji „reflex test” dla  elektroforezy białek 
i immunotypowania w opcji automatycznie lub ręcznie.
12.
System umożlwiający dwukierunkową transmisję danych między analizatorem 
a systemem LIS – import zleceń i eksport wyników.
13.
Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych, który identyfikuje próbki badane, materiały kontrolne i reagenty.

14.
Podłączenie systemu do LIS na koszt Wykonawcy.
15.
W pełni automatyczne procedury uruchamiania, zamykania i konserwacji analizatora ze wszystkimi wymaganymi odczynnikami gotowymi do użycia 
i umieszczonymi stale na pokładzie.
16.
Możliwość ciągłego ładowania kolejnych próbek badanych w trakcie pracy analizatora.
17.
Oprogramowanie analizatora wyposażone w moduł statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum dwóch poziomach, w formie wykresów Levey-Jenningsa oraz kontrolę wewnętrzną jakościową  immunotypowania na jednym poziomie. 
18.
Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy na koszt Wykonawcy.
19.
Instalacja analizatora oraz kompleksowe przygotowanie personelu do pracy. Bezpłatne szkolenie z obsługi analizatora  
i analizy wyników z możliwością szkoleń uzupełniających, zakończone uzyskaniem imiennego certyfikatu osób przeszkolonych.

20.
Dostarczenie podczas instalacji analizatora kompletnej literatury oraz instrukcji obsługi w języku polskim.
21.
Serwis, przeglądy konserwacyjne  
i wymiany części zamiennych analizatora obowiązujące w okresie umowy wykonywane na koszt Wykonawcy.
22.
W przypadku awarii  analizatora – reakcja serwisu w ciągu 24 godzin roboczych.
23.
Możliwość dostarczenia analizatora zastępczego (nie gorszej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych.
24.
Możliwość dostarczenia odczynników 
w trybie pilnym w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia.

25.
Realizacja dostaw odczynników do 5 dni kalendarzowych od daty zamówienia.

26.
Termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od realizacji zamówienia.

27.
Dostarczenie nie ujętych przez Wykonawcę w umowie  jakichkolwiek odczynników i/lub materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń na koszt Wykonawcy.

28.
W czasie trwania umowy zapewnienie uczestnictwa, minimum dwa razy w roku dla elektroforezy białek oraz 1 raz w roku dla immunotypowania, 
w międzynarodowym programie niezależnej zewnętrznej oceny kontroli jakości na koszt Wykonawcy. 
29.
Dołączenie dokumentacji potwierdzającej spełnienie parametrów wymaganych i ocenianych.
30.
Zapewnienie dodatkowych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia oznaczeń.

31.
System posiadający pamięć archiwizacji  wyników oraz  zapewniający łatwe ich przeszukiwanie w bazie danych.

32.
Dostarczenie i serwisowanie szafy chłodniczej, zaopatrzonej w rejestrator temperatury.  Po zakończeniu umowy szafa chłodnicza przechodzi na własność Zamawiającego.
33.
Przygotowanie pracowni zgodnie 
z wymogami sprzętowymi Zamawiającego.
34.
Dostarczenie i serwisowanie drukarki kodów kreskowych na koszt Wykonawcy.



	W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej:
Tak – w przypadku spełnienia warunku,
Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5  ustawy Pzp.
PARAMETRY OCENIANE/ KRYTERIA JAKOŚCIOWE 


	
	
	
	

	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena
	Opis parametru

	1.
	Czułość dla rozdziału białek w surowicy minimum 210 µg/ml.
	tak – 10 punktów
nie –   0 punktów
	

	2.
	Konstrukcja analizatora pozwalająca na równoczesne umieszczenie na pokładzie dwóch buforów, do oznaczania elektroforezy białek i immunotypowania co umożliwia automatyczne zachowanie ciągłości oznaczeń w przypadku wyczerpania się pierwszego pojemnika z buforem.
	tak – 10 punktów
nie –   0 punktów
	

	3.
	Chłodzony pokład analizatora zapewniający zwiększoną stabilność odczynników.
	tak – 10 punktów
nie –   0 punktów
	

	4.
	Możliwość załadowania edytowalnej sesji roboczej wraz z jej parametrami dla dowolnego wyniku wyszukanego w bazie.
	tak – 5 punktów
nie –   0 punktów
	

	5.
	Odróżnienie piku monoklonalnego od interferencji na skutek środków kontrastowych i/lub leków, dzięki możliwości wykonania rozdziału przy innej długości fali.
	tak – 5 punktów
nie –   0 punktów
	

	
	
	max 40 pkt
	


