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EZP 65/2021
Wszyscy Wykonawcy

bioracy udzial w postgpowaniu

dot. przetargu nr D-1/2021 na dostawe rekawic jednorazowego uzytku dla Szpitala
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Blazka w Inowroclawiu

Zamawiajacy dzialajac na podst. art. 135 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych przedstawia ponizej wyjasnienia do zadanych pytai:

Pytanie nr 1
Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie r¢kawic bez réznicowania kolorystycznego w
zaleznosci od rozmiaru, jednak z wyraznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rgkawic o minimalnej sile zrywu przed
starzeniem min. 6N.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3
Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic nitrylowych, powierzchnia wewnetrzna
i zewnetrzna polimer butadienowy, wewngtrzna chlorowana o grubosci na palcach min.
0,08 mm

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ
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Pytanie nr 4

Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic nitrylowych, powierzchnia wewnetrzna
1 zewnetrzna polimer butadienowy, wewnetrzna chlorowana o grubosci na palcu min. 0,09

mm, sita zrywu zgodna z EN 455-2 > 6,5N
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5
Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic przebadanych na penetracje
cytostatykéw zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 lekow).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy oczekiwane rekawice maja spetnia¢
wymagania jakosciowe tj. zgodno$¢ z norma ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone
certyfikatem jednostki notyfikowanej zatgczonej do oferty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ,

Pytanie nr 7

Zadanie 1 poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych, jasnobrazowych,
lateksowych bezpudrowych z strukturg syntetycznych polimerowych powlok
wewnetrznych, zewnatrz antyposlizgowe, pozostate parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8
Zadanie 1 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych jasnobrazowych,
pétsyntetycznych: lateksowo- nitrylowych, trojwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl,
bezpudrowe, wewnatrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC,
przeznaczone do zabiegéw wymagajacych precyzji, grubos¢ na palcu 0,17 mm, poziom
protein < 50 ug/g, pozostale parametry zgodne z SIWZ
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Zadanie 1 poz.3

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych, lateksowych
bezpudrowych z wewnetrzna warstwa polimerowg o strukturze sieci, powierzchnia
zewnetrzna mikroteksturowana,, dtugos¢ min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru,
pozostate parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10
Zadanie 1 poz.4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic syntetycznych, polizoprenowych o
dhugoéci min.275-280 w zaleznosci od rozmiaru, pozostate parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11
Zadanie 1 poz.4

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie zaoferowania rekawicy
chirurgicznej  sterylnej trojwarstwowej polsyntetycznej lateksowo  nitrylowej,
bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podluznymi i poprzecznymi wzmocnieniami,
wyjatkowo odpornych na zrywanie. Pragniemy nadmieni¢ iz tego typu rozwigzanie
umozliwia stosowanie rekawic nawet u 0sob uczulonych na lateks (warstwa nitrylu ma
kontakt z dlonig), pokrytej CPC (Cetylpyridinium chloride), Darvan L i Silikonem,
pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12
Zadanie 2 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic pakowanych po 180 szt. dla rozmiaru
X,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ
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Pytanie nr 13
Zadanie 2 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic bez réznicowania kolorystycznego w
zalezno$ci od rozmiaru, jednak z Wwyraznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14
Zadanie 2 poz.2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic nitrylowych, powierzchnia wewnetrzna
1 zewngtrzna - polimer butadienowy, wewnetrzna chlorowana. Delikatnie teksturowane z
dodatkowa teksturg na koficach palcéw. Grubos¢ na palcach min. 0,09 mm, grubo$é¢ na
dtoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, sita Zrywania
zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dajace si¢ tatwo i pojedynczo wycigga¢ z opakowania.
Dyspenser oraz otwor dozujacy zabezpieczone dodatkowa folig chroniaca zawartosé
przed kontaminacjg. Zarejestrowane jako wyréb medyczny w klasie I oraz $rodek ochrony
osobistej w kategorii III. Odporne na penetracje substancji chemicznych (min. 10
substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetracje
wiruséw zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetracje cytostatykow zgodnie z
ASTM D 6978 (min. 14 lekéw w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine
min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontakty z Zywnoscia
(produkowane z zakladzie z wdrozonym ISO 22000, zgodne z REG. 193 5/2004, badania
na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratoréw wykrywalnych w badaniach. Rozmiary
XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15
Zadanie 2 poz.3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie  rekawic chirurgicznych, ortopedecznych,
lateksowych  bezpudrowych z wewnetrzng  warstwg  polimerowa hydrozelowa,
bezpudrowe, wewnatrz silikonowane pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubosé:
na palcu 0,34 mm, na dloni, 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm; AQL po zapakowaniu 0,65 ’
wytrzymato$¢ na zrywanie przed i po starzeniu min, 34 N, po, sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rekawicy, mankiet rolowany z widocznymi
podtuznymi i poprzecznymi wzmochieniami, opakowanie zewngtrzne hermetyczne
foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi ttoczeniami w listkach utatwiajacymi otwieranie,
Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii III.
Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice o nastgpujacych parametrach: Rekawice niejalowe
nitrylowe, cienkie -grubos¢ $cianki na palcu 0,08mm-+/-0,01, wewngtrznie chlorowane,
niebieskie, $rednia wytrzymato$é min. 7 N, oznakowane jako wyréb medyczny i §rodek
ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN
ISO 374-1,5, EN 16523-1, EN 374-2,4, ASTM F 1671, AQL=1,0 fabrycznie
nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przeznaczone do kontaktu z substancjami
mogacymi powodowaé trwaly uszczerbek na zdrowiu, przebadane na przenikalno$¢ min.
5 zwiazkéw chemicznych z informacja na opakowaniu, przebadane na 12 lekéw
cytostatycznych, badania na zgodno$¢ z normg EN 455 w formie raportu z badan
producenta zgodne z probkami nie starsze niz z 2015. Rozmiar XS S M L XL wg potrzeb
zamawiajacego. Opakowania zréznicowane kolorystycznie wg rozmiaru?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17
Zadanie 1 poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastgpujacych parametrach: Rekawice chirurgiczne
jednorazowego uzytku sterylne, bezpudrowe, do zabiegéw precyzyjnych, obustronnie
polimerowane, kolor bragzowy, grubos¢ na palcu 0,17 mm+/-0,02, dlugo$¢ min 280 mm,
AQL 0,65, zawartos¢ protein lateksu ponizej 30 pg/g. Pakowane parami podwdjnie:
opakowanie wewnegtrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rekawicy oraz
rozroznieniem lewej i prawej dloni, opakowanie zewnetrzne folia. W/w parametry
potwierdzone protokotem badan producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 oraz
probkami nie starsze niz 2015. Oznakowane jako wyréb medyczny i $rodek ochrony

indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. IIl, EN 374,
ASTMF 167172

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Zadanie 1 poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastgpujacych parametrach: Rekawice chirurgiczne
jednorazowego uzytku, sterylne, bezpudrowe powierzchnia wewnetrzna polimerowana.
Powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana na catej powierzchni rekawicy, kolor biaty,
grubo$é na palcu 0,16mm+/-0,02, dlugos¢ min 280 mm, AQL 1,0, zawarto$¢ protein
lateksu ponizej 79 ug/g. Pakowane parami podwdjnie: opakowanie wewngtrzne
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papierowe, zewnetrzne foliowe. W/w parametry potwierdzone protokotem badan
producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 oraz prébkami nie starsze niz 2015.
Oznakowane jako wyréb medyczny i $rodek ochrony indywidualnej w kategorii III,

zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 16523-1EN ISO 374-1,5, EN 37424,
ASTMF 16717

Odpowiedz:
ot Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

oSTSTE, Pytanie nr 19
% | Zadanie 1 poz.4

DNV-GL Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastgpujacych parametrach: Rekawice chirurgiczne
\ / jednorazowego uzytku, sterylne, bezpudrowe, syntetyczne, obustronnie polimerowane, kolor
bragzowy, grubos¢ na palcu 0,20mm +/-0,02, dhugos¢ min 280 mm, AQL max.0,65,
Pakowane parami podwéjnie: opakowanie wewnetrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru
SZPITAL rekawicy oraz rozréznieniem lewej i prawej dloni, opakowanie zewnetrzne folia. W/w
DIIECRY parametry potwierdzone protokétem badan producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 oraz
B | probkami nie starsze niz 2014, Oznakowane jako wyréb medyczny i $rodek ochrony

indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F

I1SO 9001

16717
' Odpowiedz:
Szpital Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego . Zgodnie z SWZ
bez bélu
Pytanie nr 20

Zadanie 1 poz.1
M Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy w celu potwierdzenia waloréw uzytkowych do
MARGUIS

oferty nalezy zataczy¢ 1 op. rekawic diagnostycznych w dowolnym rozmiarze?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie nr 21

Zadanie 2 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o informacje czy w celu potwierdzenia walorow uzytkowych do
oferty nalezy zalaczyé 1 op. rekawic diagnostycznych w dowolnym rozmiarze?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie nr 22

Zadanie 1 poz.1

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.

pozycji rekawic posiadajacych site zrywu przed starzeniem min. 9,21 N, po starzeniu

[ min. 8,12 N. Re¢kawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z

L ‘< normami EN 374-4 oraz EN 16523-1 — ilog¢ substancji: 14 (13 substancji z czasem
/
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przebicia min. 30 minut). Ponadto rekawice przebadane na gotowe preparaty do
dezynfekcji — w tym: Etanol — 1 poziom, Izopropanol — 6 poziom. Opakowanie a’100
sztuk. Jednoczeénie prosimy o odstgpienie od wymogu odpornosci rgkawic na
przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Zwracamy uwagg, iz norma ta jest
przestarzata i nie daje gwarancji odpornosci na przenikalnosé wirusow. Jednoczesnie
prosimy o dopuszczenie rekawic zgodnych z norma EN ISO 374-5. W Unii Europejskiej
to wlasnie ta norma - EN ISO 374-5 mierzy zdolno$¢ r¢kawic do chronienia
uzytkownikéw przed bakteriami, grzybami i wirusami. Pozostale wymagania zgodnie z

CERTYFIKAT 2020/7

SWZ.
ﬁsf““sysr%i Odpowiedz:
£ w3 | Zamawiajacy nie dopuszcza powyZzszego. Zgodnie z SWZ

\3 NV G l/
\ s / Pytanie nr 23
Zadanie 1 poz.2

S Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
SREYLAZNY pozycji rekawic wewnatrz polimeryzowanych, na zewnatrz chlorowanych. Grubos¢
WHO/UNICEF rekawicy na palcu 0,18-0,19 mm. Regkawice zarejestrowane jako wyréb medyczny i
$rodek ochrony indywidualnej w kategorii I. Brak zgodnosci z normg EN 374.
Jednoczesnie prosimy o odstgpienie od wymogu odpornosci rekawic na przenikanie krwi
syntetycznej wg ASTM F1670. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.
— 7 Odpowiedz:
bez bélu Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

b
Zadanie 1 poz.2
. Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.

pozycji rekawic wewnatrz pokrytych warstwa polimerowa, powierzchnia zewngtrzna
rekawic gladka. Grubo$¢ rekawicy na palcu 0,19 mm. Na potwierdzenie parametrow
Wykonawca przedstawi karte techniczng od producenta. Jednoczesnie prosimy o
odstapienie od wymogu odpornosci r¢kawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM
F1670. Jednoczesnie prosimy o dopuszczenie rgkawic zgodnych z normg EN ISO 374-5.
W Unii Europejskiej to whasnie ta norma - EN ISO 374-5 mierzy zdolnos¢ rekawic do
chronienia uzytkownikéw przed bakteriami, grzybami i wirusami. Pozostale wymagania
zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Zadanie 1 poz.3

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z pro$ba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.

L/ ’ pozycji rekawic w kolorze kremowym. Jednoczesnie prosimy o odstgpienie od wymogu
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odpornosci rekawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Pozostale
wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Zadanie 1 poz.4

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji rekawic w kolorze zielonym. Jednoczesnie prosimy o odstgpienie od wymogu
odpornosci rekawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Pozostale
wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Zadanie 2 poz.1

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji rgkawic posiadajacych grubosé na palcu 0,12 mm, grubo$é na dtoni 0,08 mm.
Rekawice dopuszczone do kontaktu z zywnoscig, na potwierdzenie czego Wykonawca
przedstawi Deklaracje Zgodnosci od producenta. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Zadanie 2 poz.2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji rekawic posiadajacych lepszy poziom AQL = 1.0, grubos¢ na palcu 0,14 mm,
grubos¢ na dloni 0,09 mm, grubos¢ na mankiecie 0,07 mm. Sita zrywu przed starzeniem
min. 10,05 N. Brak odpornosci na przenikanie alkoholi. Rekawice odporne na przenikanie
min. 13 cytostatykow z czasem przenikania do 240 min, — zgodnie z normg ASTM D
6978 — na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca posiada raport od producenta z
badania wykonanego w niezaleznym laboratorium. Pozostale wymagania zgodnie z
SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie 2 poz.3

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji rekawic alternatywnych wysokiej jakosci rekawic chirurgicznych lateksowych
ortopedycznych sterylnych, bezpudrowych, rolowany mankiet z opaska samoprzylepna,
posiadajgcych pokrycie powierzchni wewnetrznej: warstwe polimerowa; powierzchnie
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zewnetrzng rekawic: teksturowang. Grubos¢ $cianki na palcu 0,33 mm, grubosé $cianki na
dtoni 0,31 mm, na mankiecie 0,25 mm. Rgkawice zapewniajg ochrone¢ dtoni uzytnownika
— dlugos$¢ minimalna r¢gkawicy 301 mm. AQL 0,65. Poziom protein lateksowych < 30
ng/g. Srednia sita zrywu przed starzeniem 27 N, po starzeniu 21 N — potwierdzone kartg
techniczng od producenta. Oporno$¢é na przenikanie wiruséw zgodnie z ASTM F1671.
Rekawice przebadane rowniez na przenikanie cytostatykow zgodnie z ASTM D 6978 —
min. 25 cytostatykow z czasem odpornosci >240 min. Rekawice zgodne z normami: EN
455(1-4), EN 374 (1,2,4), EN 16523-1, EN 420. Zarejestrowane jako wyréb medyczny

% | klasy Ila oraz srodek ochrony indywidualnej kat. III typie B. Pakowane podwdjnie —

% opakowanie wewng¢trzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru r¢kawicy oraz

&)NV'GV rozréznieniem lewej i prawej dloni, opakowanie zewngetrzne foliowe. Rekawice skladane
na pét. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0.
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Odpowiedz:
S Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SWZ.
DZIECKU
WHO/UNICEF
Pytanie nr 30 do SWZ
Wnosimy o modyfikacje Rozdziatu II pkt 2 1 3 poprzez wskazanie kryteriow stosowanych
O w celu oceny rownowaznosci zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
Szpltal r Op 07 e
bez bélu roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). UZASADNIENIE:
Zgodnie z trescig art. 99 ust. 6 PZP
., Jezeli przedmiot zamowienia zostat opisany w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 [tj. przez
wskazanie m.in. znakéw towarowych czy patentow], zamawiajgcy wskazuje w opisie
N przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.” Jak stusznie
\MARQuIS zauwaza M. Jaworska ,, Zamawiajqcy, dopuszczajgc rownowaznosé produktéw, winien

sprecyzowa¢ zakres minimalnych parametréow, w oparciu o ktére dokona oceny spetnienia
wymagan okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia. Wymogi te powinny by¢é podane
w sposob przejrzysty i jasny, tak aby z jednej strony zamawiajgcy mogt w sposéb
Jjednoznaczny przesqdzi¢ kwestie rownowaznosci zaoferowanych produktow, z drugiej zas
strony, aby wykonawcy przystepujgcy do udziatu w postgpowaniu przetargowym mieli
jasnos¢ co do oczekiwan zamawiajgcego w zakresie wlasciwosci istotnych cech
charakteryzujgcych przedmiot zaméwienia.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie
I, 2021). Ponad to jak podkresla si¢ w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej to
obowigzkiem zmawiajacego jest opisanie, w jaki sposob bedzie oceniat rownowaznosg,
gdyz wiadome jest ze produkt rownowazny nie bedzie identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale ma posiada¢ pewne zblizone do niego cechy i parametry, ktére winien
wskaza¢ Zamawiajacy. (wyr. KIO z 16.02.2016 r., KIO 142/16) Zamawiajacy moze
opisa¢ sposob spetnienia rownowaznosci danego produktu poprzez wskazanie

« dopuszczalnych odstepstw od przedmiotu referencyjnego za pomocg wartosci

V\ﬂ stanowigcych katalog zamkniety, uzywajac okreslen np. ,,nie szerszy i nie dtuzszy”.
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Dopiero takie okre$lenie rozwiazan rownowaznych daje wykonawcy realng mozliwosé
zaoferowania produktu réwnowaznego (wyr. KIO z 30.04.2014 r., KIO 738/14)
Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z art.99 ust.5 opisat przedmiot zaméwienia w Sposob precyzyjny, w
zwigzku z czym odstgpuje od zapisu SWZ Rozdziat II pkt 2 dot. rozwigzan
robwnowaznych.

Pytanie nr 31 do SWZ

Wnosimy o modyfikacje¢ Rozdziatu IT pkt 3 poprzez dookreslenie iz w przypadku gdy
wykonaweca nie ztozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych Zamawiajacy wezwie do
ich zlozenia. UZASADNIENIE: Obecna tresé postanowienia dotyczaca procedury
przewidzianej w art. 107 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwieri
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) ogranicza si¢ jedynie do wskazania, ze

. Zamawiajqcy przewiduje uzupetnienie przedmiotowych Srodkéw dowodowych za
wyjgtkiem prébek.” co nie stanowi pelnego brzemienia tresci przywotanego artykutu.
Odpowiedz:

Dot. IT pkt,3 SWZ

Zgodnie z art. 107 ustawy pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uzupelnienia
przedmiotowych srodkéw dowodowych. Probki sg niezbgdne do potwierdzenia
zgodnosci z cechami dotyczacymi kryteriéw oceny, w zwigzku z tym zgodnie z art. 107.
ust. 3 nie podlegaja uzupelnieniu.

Pytanie nr 32 do SWZ

Wnosimy o modyfikacj¢ Rozdziatu I pkt 7 ppkt 1) pkt 6 lit. ¢) poprzez doprecyzowanie,
iz probki stanowigce przedmiotowy $rodek dowodowy (zgodnie z trescig SWZ) nie beda
skladane w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym i w tym zakresie
Zamawiajacy odstgpi od koniecznosci komunikacji elektronicznej zgodnie z trescig art. 65

ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U.
2019 poz. 2019 ze zm.)

Odpowiedz:
Zgodnie z art. 65 ust. 1 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP , w tresci SWZ w Rozdziale II pkt 7
ppkt 1) pkt 6 lit. ¢ Zamawiajacy odstepuje od komunikacji elektronicznej komunikaciji

elektronicznej w zakresie przekazania przedmiotowego $rodka dowodowego jakim sg
probki.

Pytanie nr 33 do SWZ

Wnosimy o modyfikacje Rozdziatu II pkt 8 ppkt 1) poprzez 22 zwolnienie Wykonawcow
z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z trescig art. 15va ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.).

UZASADNIENIE: Zgodnie z trescig uzasadnienia do Rzadowego projektu ustawy o
doplatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych na zapewnienie
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ptynnosci finansowej przedsiebiorcom dotknietym skutkami COVID-19 oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Druk 382): ,, Bezposrednim skutkiem pogorszenia sie sytuacji
ekonomicznej przedsigbiorcéw dzialajgcych na rynku zaméwien publicznych mogg byé
trudnosci w ponoszeniu przez nich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem zaméwieh
publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy tez zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Dlatego tez w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje sie zniesienie
obowigzku zqdania wniesienia wadium w postgpowaniach o szacunkowej wartosci
powyzej progdw unijnych, a wigc w postgpowaniach o najwyzszych wartosciach.
Spowoduje to obnizenie kosztow udzialu w postgpowaniu, a przez to zwigkszenie
dostgpnosci rynku zamowien publicznych dla wykonawcdéw w okresie wystepowania
epidemii COVID-19. Przygotowujgc postepowanie o udzielenie zamdéwienia,
zamawiajqcy powinien dokonac oceny zasadnosci jgdania wniesienia wadium 7
uwzglednieniem specyfiki danego zamdwienia, w tym kregu potencjalnych wykonawcéw
(np. czy istnieje ryzyko wystgpienia zmowy wykonawcéw lub udziatu w postgpowaniu
niesolidnego wykonawcy).”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 34 do umowy

Wnosimy o modyfikacj¢ § 2 ust. 5 projektu umowy poprzez wydtuzenie terminu realizacji
reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony
do wiasciwie jednostronnego ksztaltowania tresci umowy o zamoéwienie publiczne, nie
moze swego prawa podmiotowego naduzywac. Ksztattujac tre$¢ umowy, musi mie¢ na
uwadze ograniczenia wynikajace z art. 3531 KC, a takze zasady prawa cywilnego,
wynikajgcej z art. 5 KC, zgodnie z ktérg nie mozna czynié ze swego prawa uzytku, ktéry
byltby sprzeczny ze spoteczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
wspolzycia spolecznego. Takie dziatanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwazane
za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r.
KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia
2014 sygn. IT Ca 450/14).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsze.

Pytanie nr 35 do umowy

Wnosimy o modyfikacje § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci in
fine. ,, z zastrzezeniem wyjqtkéw umowq przewidzianych.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na powyzsze.

Pytanie nr 36 do umowy

Wnosimy o modyfikacj¢ § 5 ust. 9 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci in
fine: ,,zmiana taka nastepowac bedzie automatycznie i dla swojej waznosci nie wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej.”
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Odpowiedz:
Zmiana bedzie obowiazywaé poprzez sporzadzenie aneksu.

Pytanie nr 37 do umowy

Wnosimy o modyfikacje § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o tredci:
» Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta
lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykanskiego w
stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastgpi w
Jormie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest
odpowiedzig na czynniki niezalezne od Wykonawcy, a majace realny wplyw na cene
wyrob6éw dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Nalezy podkresli¢, ze
Wykonawca nie powinien by¢ w catosci i samodzielnie obciazany ryzykiem zmiany

stosunkéw gospodarczych, a tym samym zobowiazany do realizowania umowy po razgco
niskich cenach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 38 do umowy

Wnosimy o modyfikacje § 7 st. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez obnizenie przewidzianej
nim kary umownej do 5% wartosci niezrealizowanego przedmiotu umowy.
UZASADNIENIE: Podkreslamy, ze obecne postanowienia projektu umowy dotyczace kar
umownych ksztalttuja kary umowne na razaco wygérowanym poziomie, co moze
prowadzi¢ do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: ,,Kodeks cywilny”) oraz art. 484 §2iart. 5
Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominujace;j
organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiajacego wobec Wykonawcy,
polegajace na natozeniu w SIWZ razgco wygérowanych kar umownych na Wykonawce.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 39 do umowy

Wnosimy o wykreslenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreslamy, iz
zgodnie z trescig art. 1511 ust. 1 Ustawy o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ,, W okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-1 9
przez 90 dni od dnia odwotania stanu, kiéry obowigzywat jako ostatni, zamawiajqgcy nie
moze potrqcic¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, o ktdrej mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono e kare,
nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
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epidemii.” Majac na uwadze powyzsze niniejsze postanowienie umowy nalezy traktowaé
jako niewazne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 40 do umowy

Wnosimy o modyfikacj¢ § 14 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci: ,, z
zastrzezeniem wyjgtkow umowq przewidzianych.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 41

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o nastepujgcej
tresci: ,, Zamawiajqcy zobowigzuje si¢ do zamawiania kazdomiesigcznie nie wigcej towaru
anizeli iloraz jego iloSci wynikajgcej z umowy i sumy miesiecy na jaki zostata ona
zawarta.”

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiaty sposob - doprowadzita do
nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne stuzace jej
zwalczaniu, w krétkim czasie prowadzac do wyczerpania — nie tylko posiadanych przez
producentéw zapasow tychze, lecz rowniez zmniejszenia podazy materiatéw niezbednych
do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyly réwnocze$nie, wprowadzane przez
kolejne pafistwa - ograniczenia w przemieszczaniu sie i pracy oraz obostrzenia
eksportowe dotykajace szerokiego asortymentu wyrobéw, komponentéw lub materialow
do ich wytwarzania - majace bezposrednie i niebagatelne przetozenie na zdolnosci
produkcyjne dotychczasowych dostawcow wyrobéw medycznych, a takze trudnosci w
realizacji ustug transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedajacych sie przewidzieé,
zapobiec, ani przezwycigzy¢ przyczyn - dostepno$¢ wyroboéw medycznych na $wiatowych
rynkach ulegta radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego
charakteru pandemii, a takze jej mozliwych nawrotéw, nie jest w tym momencie
oszacowanie — na jak dtugo. W kontekscie powyzszego wprowadzenie do umowy wyzej
wskazanego ograniczenia jest niezb¢dne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom
odpowiedzialnym za ochrong zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostepu do
niezbgdnych wyrobow medycznych."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 42

»Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o nastepujacej
tresci: ,, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ceny w przypadku zmiany cen
producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara

amerykanskiego w stosunku do ztotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana
umowy nastqpi w formie aneksu.”
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UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki
niezalezne od Wykonawcy, a majace realny wplyw na ceng wyrobow dostarczanych w
ramach umowy. Nalezy podkresli¢, ze Wykonawca nie powinien by¢ w calodci i
samodzielnie obcigzany ryzykiem zmiany stosunkéw gospodarczych, a tym samym
zobowigzany do realizowania umowy po razaco niskich cenach.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.
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