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	Opis przedmiotu zamówienia



Oznaczenie sprawy: TP - 111/23
Załącznik  nr  1  do  SWZ 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje dostawę urządzeń do Apteki G-PSK.
Część nr 1- Suszarka laboratoryjna – 1 sztuka
	Producent, typ (model)
	Podać

	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywany
	Tak, podać

	Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)
	Podać

	Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy
	Podać

	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Podać

	Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie
	Tak/Nie – Podać; Opisać

	LP.
	Opis wymagania
	Wartość wymagana
	Wartość deklarowana

	1 
	Napięcie zasilania 230V 50Hz
	Tak
	

	2 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	3 
	Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane
	Tak, jaka częstotliwość przeglądów
	

	4 
	Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.
	Tak
	

	5 
	Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE
	Tak
	

	6 
	Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF.
	Tak
	

	7 
	Suszarka laboratoryjna
	Tak
	

	8 
	Wymiary 470x460x700 [mm] +/- 20 [mm]
	Tak
	

	9 
	Pojemność min. 50l
	Tak
	

	10 
	Przeznaczona do suszenia sprzętu i utensyliów laboratoryjnych w zakresie +50ºC do +250ºC, dokładność 0,2ºC
	Tak
	

	11 
	Program sterylizacji
	Tak
	

	12 
	Działanie w oparciu o wymuszony obieg powietrza, szybkie nagrzewanie do zadanej temperatury
	Tak
	

	13 
	Sterowanie cyfrowe z zabezpieczeniem programowym i sprzętowym przed przegrzaniem i awarią.
	Tak
	

	14 
	Obudowa ze stali nierdzewnej z czytelnym wyświetlaczem LCD
	Tak
	


Oznaczenie sprawy: TP - 111/23

    Załącznik  nr  1  do  SWZ 
Część nr 2 - Mikser apteczny  – 1 sztuka

	Producent, typ (model)
	Podać

	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywany
	Tak, podać

	Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)
	Podać

	Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy
	Podać

	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Podać

	Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie
	Tak/Nie (Podać; Opisać)

	LP.
	Opis wymagania
	Wartość wymagana
	Wartość deklarowana

	1 
	Napięcie zasilania 230V 50Hz
	Tak
	

	2 
	Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim
	Tak
	

	3 
	Szkolenie personelu z zakresu użytkowania
	Tak
	

	4 
	Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania)
	Tak
	

	5 
	Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane
	Tak, jaka częstotliwość przeglądów
	

	6 
	Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.
	Tak
	

	7 
	Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE
	Tak
	

	8 
	Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF.
	Tak
	

	9 
	mikser recepturowy automatyczny
	Tak
	

	10 
	proces miksowania dokonywany samoczynnie
	Tak
	

	11 
	zapewnia wysoką jakość sporządzanych maści i czopków (homogeniczność, higieniczność)
	Tak
	

	12 
	Kombatybilny z mieszadłami wielorazowego użytku/ jednorazowymi, pojemnikami-tubami (jakość pojemników-tub jest zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej)
	Tak
	

	13 
	Możliwość przygotowania maści w objętości 15-500 ml
	Tak
	

	14 
	Możliwość ustawienia czasu i prędkości obrotów
	Tak
	

	15 
	Pakiet startowy akcesoriów (lub równoważnych):
Trzpień mieszadeł 15/100 ml długość min 160 mm – 1 szt.
Tuba z aplikatorem jałowym – 3 szt.
Jałowe foremki zamykane do czopków z mieszadłem 15/28 ml – 36 szt.
Tuba 30/42 ml – 10 szt.
Tuba 300/390 ml – 10 szt.

Tuba 500/600 ml – 8 szt.
mieszadło stałe 300 ml – 2 szt.
	Tak
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