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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:
DostawQ sprzgtu medycznego dla oddzialu Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Polo2niczego wraz z Blokiem Porodowym [II)
w ramach Projektu o numerze RPMP.12.07.03-72-0629 /17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposaZenie oddzia]6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii 0nkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Potoiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w

postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00- 12-037 /U ogloszonym w ramach
Regionalnego Programu 0peracyinego Wojew6dztlva Malopolskiego na I ata 2014-2020 (RPO WM) do
Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatania 12.1.3 lnfrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:

Z powa2aniem:
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Sucha Beskidzka, dnia 17.05.2019r.

Dotyczy Zalqcznik nr 1c - Pakiet nr 3 Lampa bezcieniowa mobilna

1. Ad5.Czy Zamawiaj4cy dopuSci lampq zabiegow4, w kt6rej 18 diod
rozmieszczonych jest r6wnomiernie w jednym module? Tego typu rozwi4zanie
nie wplywa na parametry i funkc)onalno56 lampy. fest to rozwiqzanie
r6wnowa2ne,
Odp. Ilo56 diod tak, pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

2. Ad6. Czy Zamawiai4cy dopu6ci wymianq modulu z 18 diodami? Wymiana calego
modulu gwarantuje jednakowe parametry wszystkich diod. Jest to rozwiEzanie
lepsze ni2 wymagane. Czy w zwiqzku z tym Zamawiai4cy przyzrra za to
rozwi4zanie 25 punkt6w?
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Ad9. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq zabiegow4, wyposa2onq w 18 diod
r6wnomiernie rozmieszczonych w jednym module? Rozwi4zanie takie
gwarantu.i e wiqksz4 j ednorodnoSi plamy Swietlnej.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

4. Ad7Z.Czy Zamawiajqcy dopu6ci lampq, w kt6rej regulacja natQ2enia i wl4czanie
oiaz wyl4czanie realizowane iest przy pomocy paneli umieszczonych na kopule?

,est to rozwiEzanie r6wnowaZne.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

5, Ad13. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci temperaturq barwowq 4400K? Jest to r62nica
niezauwa2alna dla oka, czy Zam awiaj4cy przyzna za to rozwi4zanie 25 punkt6w?
Odp, Zgodnie z zapisami SIWZ, parametr oceniany,

6. Ad1.4. Czy Zamawiaj4cy dopuSci wsp6lczynnik R9 =82? Wysoko6i tego
parametru jest wystarczai4ca dla lamp zabiegowych.
Odp, Zamawialqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,


