	Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 3

Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

	I
	System do analizy jakościowej i ilościowej kwasów nukleinowych
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna elektroforetyczna analiza wielkości, jakości, ilości oraz integralności DNA/RNA
	TAK
	

	2. 
	Analiza DNA/RNA z materiału tkankowego, materiału mrożonego, próbek parafinowych (FFPE)
	TAK
	

	3. 
	System pozwalający na analizę:

1. DNA genomowego w zakresie 200 bp - 60.000 bp

2. RNA w zakresie 100 - 6000 nt
	TAK

TAK
	

	4. 
	Czułość rozdziału (przynajmniej): 

1. RNA – od 5 ng/µl

2. DNA – od 0,5 ng/µl
	TAK

TAK
	

	5. 
	Zakres pomiarowy (przynajmniej):

1. RNA: 25 – 500 ng/µl

2. DNA: 10 – 100 ng/µl
	TAK

TAK
	

	6. 
	Możliwość jednoczesnej analizy dowolnej ilości próbek z zakresu 1-16 

(Objętość robocza Vmax = 1-2 µl)
	TAK
	

	7. 
	Kompatybilność z probówki 0,2 ml
	TAK
	

	8. 
	Czas analizy 16 próbek – maksimum 90 min
	TAK
	

	9. 
	Analiza bazująca na wykorzystaniu gotowych taśm elektroforetycznych 
	TAK
	

	10. 
	Konstrukcja taśmy elektroforetycznej:

1. Kod kreskowy (informacja o rodzaju rozdziału, zużyciu)

2. Co najmniej 16 punktów dla żelu elektroforetycznego i buforu 

3. Elektrody
	TAK

TAK

TAK
	

	11. 
	Możliwości jednorazowej analizy próbek z dwóch 8-stanowiskowych pasków probówek o pojemności 0,2 ml każda
	
TAK
	

	12. 
	1. Oprogramowanie analityczno-sterujące:

2. Sterowanie urządzeniem

3. Ocena stopnia integralności RNA i DNA

4. Prezentacja wyników: 

a) W postaci klasycznego żelu

b) Wykresu (porównanie wyniku kilku próbek na jednym wykresie)

c) Tabeli

5. Możliwość zdefiniowania formy wydruku przez Użytkownika

6. Eksport plików do formatu arkusza kalkulacyjnego z możliwością dalszej obróbki

7. Darmowa aktualizacja
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	

	13. 
	Kubatura:

1. Waga urządzenia nie większa niż 18 kg

2. Wymiary urządzenia nie większe niż: 260 x 550 x 420 mm (szer. x gł. x wys.)
	TAK

TAK
	

	14. 
	Zasilanie 230V 50 Hz
	TAK
	

	15. 
	Zewnętrzna stacja sterująca typu laptop o parametrach technicznych i zasobach obliczeniowych gwarantujących niezakłóconą obsługę systemu (analizator + oprogramowanie)
	TAK
	

	16. 
	Wytrząsarka laboratoryjna do przygotowywania próbek do analizy:

1. Wytrząsanie 1 probówki – 0,2 ml

2. Wytrząsanie płytki 96-cio dołkowej

3. Ruch okrężny

4. Regulacja prędkości obrotów minimum 0 – 2000 rpm
	TAK

TAK

TAK

TAK 
	

	17. 
	Zestaw dedykowanych akcesoriów, adapterów, zasilaczy, przyłączy, przewodów gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie systemu 
	TAK
	

	III
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK


	Podać w miesiącach ……………………….

	2. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	

	3. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	Podać
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