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Zadanie nr 7: Kontenery do sterylizacji 

	Lp.
	Wymagane warunki techniczne
Niespełnienie danego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty
	Spełnia / nie spełnia*

Wykonawca winien wskazać czy spełnia nw. parametry

	1
	Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie wcześniej niż 2023
	

	2
	Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402)
	

	3
	Stal ocechowana (nr katalogowy, nazwa producenta).
	

	4
	Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC (zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485).
	

	14
	Oznaczenie kontenerów na płytkach metalowych metodą laserową lub elektrochemiczną, zgodnie z treścią podaną przez Zamawiającego w momencie złożenia zamówienia.
	

	15
	Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności - odpowiedni nacisk)
	

	16
	Czas naprawy gwarancyjnej: maksymalnie 14 dni roboczych; przy naprawach dłuższych wymagane narzędzie zastępcze (od 15 dnia roboczego)
	

	17
	Szczegółowa instrukcja w języku polskim, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem; zakres instrukcji: mycie, dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja
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