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Konin, 05.08.2022 r. 

WSZ-EP-24/1137/2022  

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów 
medycznych”,  nr sprawy WSZ-EP-24/2022  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Treść pytania nr 1:   
Dotyczy:  WSZ-EP-24/2022, Pakiet 40  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem 
poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 12Fr i 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę 
metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z 
prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:   
Dotyczy:  WSZ-EP-24/2022, Pakiet 74, Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany 
metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 
końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 
przekroju 6Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 
pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 
umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 
prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 
ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 
sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Treść pytania nr 3:   
Dotyczy:  WSZ-EP-24/2022, Pakiet 74, Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany 
metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 
końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 
przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 
pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 
umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 
prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 
ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 
sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 4:   
Dotyczy:  WSZ-EP-24/2022, Pakiet 74, Pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą 
Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną 
długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. 
Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o 
długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła 
wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, 
prowadnica ze stali typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie 
koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz 
naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom 
cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na 
opakowaniu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 5:   
Dotyczy:  WSZ-EP-24/2022, Pakiet 74, Pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany 
metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 
końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 
przekroju 8-8,5Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 
pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 
umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 
prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 
ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 
sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 6:   
Dotyczy:  WSZ-EP-24/2022, Pakiet 74, Pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wprowadzany 
metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 
końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 
przekroju 9Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 
pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 
umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 
prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 
ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 
sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
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