Załącznik nr 8 do SWZ 15/2023
Opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH)

Marka, typ i model (zgodnie ze świadectwem homologacji typu pojazdu skompletowanego)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 Ambulans wraz ze sprzętem medycznym ma spełniać wymagania określone w obowiązującej polskiej normie  PN EN 1789:2021-02 (w zakresie ambulansu typu B) lub równoważna, oraz  z obowiązującymi przepisami zawartymi                           w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2022 , z późn. zm.)

Rok produkcji pojazdu kompletnego: 2023

Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2023
	   L.P.
	PARAMETRY WYMAGANE
	    WARUNEK GRANICZMY
	PARAMETRY OFEROWANE

	AMBULANS – 3 szt.

	I
	NADWOZIE

	1
	Typu  „furgon”  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, częściowo przeszklony, przystosowany do ewakuacji pacjenta  i personelu medycznego, fabrycznie nowy, wszystkie 3 pojazdy tej samej marki, typu i modelu.
	TAK
	

	2
	Kabina kierowcy dwuosobowa
	TAK
	

	3
	Przystosowany do przewozu  3 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.
	TAK
	

	4
	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki do kąta min.250o, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł
	TAK
	

	5
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. Drzwi z fabrycznym, elektrycznym wspomaganiem domykania
	TAK
	

	6
	Każde drzwi zewnętrzne w przedziale dla pacjenta powinny być wyposażone w system zabezpieczający
	TAK
	

	7
	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny
	TAK
	

	8
	Zewnętrzny schowek od strony lewej otwierany za pomocą drzwi przesuwnych bez szyby z fabrycznym, elektrycznym systemem domykania, (podświetlany ,odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego typu schodołaz, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci,materaca próżniowego, toreb medycznych z dostępem od przedziału medycznego, mocowanie pojemnika reinplantacyjnego oraz dwóch kasków ochronnych.
	TAK
	

	9
	Kolor  nadwozia  żółty 
	 TAK
	

	10
	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie  z  drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem.
	TAK
	

	11
	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
	TAK
	

	12
	Izolacja termiczna i akustyczna ścian.
	TAK
	

	13
	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze oraz pokrowce na siedzenia w przedziale kierowcy.
	TAK
	

	14
	Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane  i regulowane.
	TAK
	

	15
	Fabryczne czujniki parkowania przedni i tylny.
	TAK
	

	16
	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek szyby przedniej do intensywności opadów.
	TAK
	

	17
	Reflektory przednie w technologii LED.
	TAK
	

	II
	SILNIK I NAPĘD

	1
	Turbodiesel z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail z turbodoładowaniem o pojemności min. 1900 cm³.
	 TAK
	

	2
	Moc silnika min 180 KM, min. moment obrotowy 400 Nm .
	TAK 
	

	3
	Skrzynia biegów  manualna synchronizowana  min. 6 biegów do przodu + wsteczny lub automatyczna.
	TAK
	

	4
	Napęd na koła przednie lub tylne, lub 4x4.
	TAK
	

	   5
	System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny.
	TAK
	

	  6
	System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny
	TAK
	

	  7
	Dwa komplety kół (4 letnie z felgami i 4 zimowe z felgami)
	TAK
	

	8
	Norma emisji min. Euro 6 lub Euro VI
	TAK


	

	9
	Wylot spalin (układ wydechowy) przedłużony do tyłu, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe
	TAK
	

	10
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l
	TAK
	

	11
	Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l
	TAK
	

	III
	 UKŁAD HAMULCOWY

	1
	Z systemem typu  ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania
	TAK
	

	2
	Wspomaganie układu hamulcowego ze wskaźnikiem zużycia klocków hamulcowych.
	TAK
	

	3
	Układ wspomagania nagłego hamowania  
	TAK
	

	4
	System wspomagania ruszania pod górę
	TAK
	

	5
	Asystent bocznego wiatru i ruszania na wzniesieniu
	TAK
	

	6
	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane.
	TAK
	

	IV
	UKŁAD KIEROWNICZY

	1
	Ze wspomaganiem
	TAK
	

	2
	Kolumna kierownicy regulowana  min. w dwóch płaszczyznach
	TAK
	

	V
	ZAWIESZENIE

	1
	Zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne osi przedniej i tylnej. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione. Zwiększony nacisk na oś przednią.
	TAK
	

	2
	Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego.
	TAK
	

	VI
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

 

	1
	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury   i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia.
	TAK
	

	2
	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,  o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN EN 1789 lub równoważną.
	TAK
	

	3
	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę  
	TAK
	

	4
	Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna.
	TAK
	

	
	
	
	

	VII
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	1
	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności  min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
	TAK
	

	2
	Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.
	TAK
	

	3
	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów -  min 180 A.
	TAK
	

	4
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich.
	 TAK
	

	5
	Instalacja elektryczna 230 V:

a) zasilanie zewnętrzne 230 V

b) min. 2  zerowane gniazda w przedziale   medycznym  

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym

d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe

e) przewód zasilający min 10m. - 2 szt.

f) dodatkowe gniazdo zewnętrznego zasilania 230V – 1 szt.
	TAK
	

	6
	Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V
	TAK
	

	7
	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V  
	TAK
	

	8
	Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:

- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym  (w tym jedno 20A),
do podłączenia urządzeń medycznych,

- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki.
	TAK
	

	9
	Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). 

W przedziale medycznym 3 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia.
	TAK
	

	VIII
	OZNAKOWANIE POJAZDU,  SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

	1
	Belka świetlna typu LED ,światło niebieskie, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem AMBULANS,  sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W   z możliwością nadawania komunikatów głosem. Dwie lampy płaskie typu LED   zamontowane w tylnej części dachu pojazdu.


	TAK


	

	2
	Lampy niebieskie pulsacyjne typu LED zamontowane na bokach pojazdu oraz na drzwiach tylnych dla lepszego oświetlenia alarmowego ambulansu (łącznie 6 lamp pulsacyjnych).
	TAK
	

	3
	Dwie lampy niebieskie pulsacyjne typu LED zamontowane w obudowie lusterek bocznych po jednej na każde lusterko.
	Tak 
	

	4
	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W z możliwością nadawania komunikatów głosem umieszczony w miejscu zapewniającym redukcję przenoszenia dźwięków do kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego..
	TAK
	

	5
	Min dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED, barwy niebieskiej zamontowane na wysokości pasa przedniego,  
	TAK
	

	6
	Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej
	
	

	7
	Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, 
	TAK
	

	8
	Lampa LED na tylnej części dachu pojazdu,  dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem 
	TAK
	

	9
	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	TAK
	

	10
	Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.01.2023 r.  w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118):
1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu;

2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;

3) po bokach literą barwy czerwonej:

a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,

b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego

– umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;

4) trzema pasami odblaskowymi:

a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,

b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c,

c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;

5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części;
	TAK
	

	11
	Nazwa dysponenta na bokach pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy)

Szpital Powiatowy

im. Jana Pawła II

ul. Kard. Wyszyńskiego 11

11-200 Bartoszyce  
	TAK
	

	IX
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1
	Światło rozproszone LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego
	TAK
	

	2
	Oświetlenie punktowe LED lub halogenowe regulowane punkty świetlne nad noszami  w suficie
	TAK
	

	3
	Oświetlenie punktowe LED lub halogenowe zainstalowane nad blatem roboczym
	TAK
	

	4
	Oświetlenie nocne / transportowe LED
	TAK
	

	X
	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA

	1
	Punkt poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej z min. 2 punktami poboru
	TAK
	

	2
	Punkt poboru typu AGA na suficie nad noszami
	TAK
	

	3
	Butla tlenowa (2 szt. x 10 litra)
	TAK
	

	4
	Reduktor tlenowy do butli szt.2 ( w tym jeden reduktor ze złaczem AGA oraz przepływomierzem regulowanym w zakresie co najmniej 0-15 l/min. Konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji
	TAK
	

	5
	Przepływomierz tlenowy z zakresem regulacji skokowej co najmniej 0-15 l/min. do wpięcia w gniazdo AGA – 1 szt 
	TAK
	

	6
	Reduktor tlenowy ze złączem AGA  oraz przepływomierzem regulowanym w zakresie co najmniej 0-15 l/min – do zapasowej butli tlenowej.
	TAK
	

	XI
	CENTRALNA INSTALACJA PRÓŻNIOWA

	1
	Regulacja siły ssania z pomiarem  podciśnienia
	TAK
	

	2
	Słój wraz z uchwytem ściennym z  tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji z zaworem antyprzelewowym  z możliwością szybkiego demontażu w celu  wymiany
	TAK
	

	XII
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA

	1
	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. Miejsce montażu radiotelefony w centralnej części deski rozdzielczej, lub centralnie na desce rozdzielczej na podszybiu lub poniżej drążka zmiany biegów. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości montażu radiotelefonu nad głową kierowcy.
	TAK
	

	2
	Doprowadzone zasilanie 12v do 14,5v z minusem na masie doprowadzone z podstawowego akumulatora karetki z zabezpieczeniem 15A
	TAK
	

	3
	Zamontowana antena dachowa z giętką podstawą chroniącą przed zerwaniem anteny w przypadku o zachaczenie o naturalne przeszkody o parametrach: 5\8 λ; 50 Ω; WFS <1,4; polaryzacja pionowa; charakterystyka promieniowania dookólna; zakres częstotliwości 168 – 170 MHz  z wyprowadzonym przewodem w miejscu  mocowania  radiotelefonu
	TAK
	

	4
	Pod anteną zamontowana zaślepka, lub lampa po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki anteny
	TAK
	

	5
	
Wyposażenie kabiny kierowcy w radiotelefon cyfrowo-analogowy  gotowy do użycia (podłączone zasilanie 12 do 16V – z uziemionym minusem) pracujący w paśmie częstotliwości VHF (136-174 MHz) z regulowaną mocą wyjściową w.cz. 1W-25W o poniższych parametrach technicznych:

a) złącze akcesoriów zgodne ze standardami USB,

b) głośnik w panelu czołowym,

c) czytelny dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny

z ikonami,

d) minimum 4 programowalne przyciski dla dogodnej i szybkiej obsługi wybranych funkcji,

e) kompaktowy mikrofon wyposażony w podświetlaną klawiaturę,

f) liczba kanałów pracy 160 lub większa,

g) funkcje dodatkowe:

-zdalny monitoring,

-możliwość nadania adresu IP,

-dezaktywacja radiotelefonu,

-wywołanie sieciowe,

-wysyłanie SMS,

-praca skaningu w trybie analogowym i cyfrowym,

-zdalne sprawdzenie radiotelefonu.

Radiotelefon musi być zainstalowany w kabinie kierowcy (podłączone zasilanie 12V).

 
	TAK
	

	6
	Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM

- antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA 

- 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA
	TAK
	

	7
	Antena GSM/GPS zamontowana na dachu za belką świetlną , przewód wyprowadzony (w centralnej części konsoli kierowcy) do systemu SWD – końcówki anten i złączki zasilania kompatybilne z modułami GPS typu FM 3300 oraz FMC640
	TAK
	

	8
	Wyprowadzone zasilanie 12V  i 230 V oraz złacze USB do zasilania drukarki w przedziale medycznym (w pobliżu miejsca mocowania drukarki systemu SWD)
	TAK
	

	9
	W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej do tabletu typu zebra, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera.
	TAK
	

	10
	Stacja dokująca do tabletu ZEBRA.
	TAK
	

	XIII
	WYPOSAŻENIE POJAZDU

 

	1
	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący, łatwo zmywalny, niedotykowy z przełącznikami typu micro-switch:

- sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),

- sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika

- sterowanie układem klimatyzacji

- sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów,

- sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową,

- sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym,

- funkcja powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy

- możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V 

- Sterowanie oświetleniem wewnętrznym


	TAK
	

	2
	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zintegrowane zagłówki
	TAK
	

	3
	Fotel kierowcy i pasaże regulowany w min 2 płaszczyznach z podłokietnikiem
	TAK
	

	4
	Urządzenie do wybijania szyb i cięcia pasów.
	TAK
	

	5
	Koło zapasowe z podnośnikiem.
	TAK
	

	6
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
	TAK
	

	7
	Kosz na odpady szt 2 umieszczony ergonomicznie 
	TAK
	

	8
	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
	TAK
	

	9
	Elektrycznie sterowane, dzielone lusterka boczne
	TAK
	

	10
	Poduszka powietrzna kierowcy
	TAK
	

	11
	Poduszka powietrzna pasażera
	TAK
	

	12
	Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtyny nadokienne dla kierowcy i pasażera.
	TAK
	

	13
	Radioodtwarzacz z systemem Bluetooth, pozwalający na min. bezprzewodowe podłączenie telefonu komórkowego, głośniki w tym dwa dodatkowe w przedziale medycznym, lub radioodtwarzacz fabryczny 
	TAK
	

	14
	Światła przeciwmgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
	 TAK
	

	15
	Przenośny reflektor/latarka LED  z ładowarką.
	TAK
	

	16
	Trójkąt ostrzegawczy szt.1
	TAK
	

	17
	Fartuchy błotne wszystkich kół (chlapacze)
	TAK
	

	18
	Pokrowce na siedzenia kierowcy i pasażera
	TAK
	

	19
	Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy, kamera w przedziale medycznym przesyłająca obraz do wyświetlacza w kabinie kierowcy. Sygnał dźwiękowy cofania.
	TAK
	

	20
	Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej ok. 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania
	TAK
	

	21
	Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (5 cali) i zintegrowaną nawigacją (z bezpłatną aktualizacją map przez okres min. 2 lat).
	TAK
	

	XIV
	 PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	1
	Długość przedziału medycznego min. 320 cm.
	TAK
	

	2
	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm
	TAK
	

	3
	Wysokość przedziału medycznego  min.180 cm
	TAK
	

	4
	Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę ):

- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu SWD z instalacją zasilającą i połaczeniową z tabletem, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród,

- pojemnik na zużyte igły,

- wysuwany kosz na odpady,

- termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury,

- miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,

-  jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od węzgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek   i regulowany kąt oparcia pleców,

- przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego za pomocą łatwozmywalnych szczelnych przełączników.
	TAK
	

	5
	Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością) :

a/ min. 3 podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,

b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko,

c/ uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, 

d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,

e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego

f/ przy drzwiach przesuwnych panel  sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami: (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym).:     

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),

- sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V,                                                                                                         - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji.

- sterowanie głosnikiem radiotelefonu,

- regulacja głośności w głosnikach radioodtwarzacza,
	TAK
	

	6
	Na ścianie prawej uchwyt na plecak ratunkowy/torbę tlenową umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN-EN 1789:2021-02 (w zakresie ambulansu typu B) oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu
	TAK 
	

	7
	Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną wraz z opisaną funkcjonalnością ):

a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,

b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.),

c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, 

d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta,

e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego 

i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, z mozliwościa przechowywania cewników do odsysania, u dołu szafki kosz na odpady medyczne.

f/ schowek  na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym,

g/ nadkole zabudowane szafką zamykaną roletą.

h/ mocowanie szelkowe dla kompletu szyn próżniowych

h/uchwyt typu stołowego do pompy infuzyjnej wykonany z blachy nierdzewnej,

i/ uchwyt kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15.
	TAK
	

	8
	Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany  płaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków,  procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. 
	TAK
	

	9
	System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej.

W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym, system mocowania jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G.
	TAK 
	

	10
	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne
	TAK
	

	11
	Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
	TAK
	

	12
	Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne w kolorze białym
	 TAK
	

	13
	Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia
	TAK 
	

	14
	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego  przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami);
	TAK
	

	15
	Pojemnik reimplantacyjny w formie lodówki 
	TAK
	

	16
	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	TAK
	

	17
	Uchwyty do podwieszenia płynów infuzyjnych mocowane w suficie min 3 szt.
	TAK
	

	18
	Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni  do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model).
	TAK
	

	19
	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	TAK
	

	20
	Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie  dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu   
	TAK 
	

	21
	Zabezpieczenie elementów zabudowy narażonych na uszkodzenia od załadunku noszy i fotela obrotowego ( poprzez pokrycie ich blachą perforowaną łatwozmywalną, zabezpieczoną przed wnikaniem drobnoustrojów i płynów w newralgicznych miejscach, do uzgodnienia z zamawiającym)
	TAK 
	

	WYPOSAŻENIE MEDYCZNE 

	XV
	NOSZE GŁÓWNE  - 3 szt.

(Podać markę, model)
	x
	

	1
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym oraz półką pod wezgłowiem.
	TAK
	

	2
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
	TAK
	

	3
	Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni, możliwość przedłużenia wezgłowia;
	TAK
	

	4
	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak lub zastosowanie poduszki zapewniającej odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej
	TAK
	

	5
	Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
	TAK
	

	6
	Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;  
	TAK
	

	7
	Z poręczami bocznymi składanymi  prostopadle lub równolegle do osi wzdłużnej noszy
	TAK
	

	8
	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być  zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1139).
	TAK
	

	9
	Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
	TAK
	

	10
	Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
	TAK
	

	11
	Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
	TAK
	

	12
	Obciążenie dopuszczalne noszy głównych min. 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)
	TAK 


	

	13
	Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg). 
	TAK
	

	XVI
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 3 szt.

(Podać markę, model)
	 x
	

	1
	Dedykowany do noszy głównych
	TAK
	

	2
	Z systemem składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System składania/rozkładnia podwozia  przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu z kodowanymi funkcyjnymi przyciskami lub ich brakiem w układzie automatycznym do wykonania opisanej czynności.
	TAK
	

	3
	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami.
	TAK
	

	4
	Regulacja wysokości w min sześciu poziomach.
	TAK
	

	5
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);
	TAK
	

	6
	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 125 mm w tym co najmniej dwa skrętne w zakresie 360 stopni, lub układ równoważny z dwoma kółkami o średnicy min. 125mm. skrętne oraz dwa min. 160mm. oraz dodatkowe dwa kółka umożliwiające prowadzenie noszy bokiem z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm);
	TAK
	

	7
	Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce
	TAK
	

	8
	Obciążenie dopuszczalne transportera noszy głównych min. 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);
	TAK
	

	9
	Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg). 
	TAK
	

	10
	Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą
	TAK
	

	11
	Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
	TAK
	

	XVII
	SCHODOŁAZ – 2 szt.

(Podać markę, model)
	x
	

	1
	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
	TAK
	

	2
	Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach 
	TAK
	

	3
	Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
	TAK
	

	4
	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie
	TAK
	

	5
	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 4 pozycjach
	TAK
	

	6
	Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360° 
	TAK
	

	7
	Średnica tylnych kół min 150 mm
	TAK
	

	8
	Średnica przednich kół min 100 mm
	TAK
	

	9
	Min 2 hamulce na tylnych kołach
	TAK
	

	10
	Uchylne rączki tylne, blokowane
	TAK
	

	11
	Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 4 pozycjach
	TAK
	

	12
	Min 3 pasy poprzeczne
	TAK
	

	13
	Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym max 15 kg 
	TAK
	

	14
	Udźwig min 220 kg
	TAK
	

	XVIII
	SSAK ELEKTRYCZNY- 2 szt.

(Podać markę, model)
	x
	

	1
	Podciśnienie   0 ÷ 0.85 bar przepływ 30 l/min
	TAK
	

	2
	Co najmniej 40 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym
	TAK
	

	3
	Wbudowany manometr obrazujący osiągane podciśnienie.
	TAK
	

	4
	Waga max. 4.7 kg. (łącznie ze zbiornikiem 1 L)
	TAK
	

	5
	Dwustopniowe zabezpieczenie przed zalaniem pompy ssącej
	TAK
	

	6
	Autoklawowalny zbiornik na wydzielinę o pojemności 1 litr, wykonany z poliwęglanu , wyposażony w zawór przeciwprzelewowy
	TAK
	

	7
	Jednorazowy zbiornik na wydzielinę poj. 1 litr – 10 szt.
	TAK
	

	8
	Ładowarka z uchwytem ściennym z zasilaniem 12V – łącznie 3 sztuki
	TAK
	

	GWARANCJE, DEKLARACJE, SERWIS

	1
	Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r.:

Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na oferowany system transportowy (nosze, transporter noszy), schodołaz, ssak elektryczny.
	TAK
	

	2
	Gwarancja na dostarczony samochód, której ważność rozpocznie się od daty odbioru będzie wynosiła min:

- na pojazd bazowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące (bez limitu kilometrów)

- na powłokę lakierniczą, na okres nie krótszy niż 24 miesiące (bez limitu kilometrów)

- na perforację nadwozia nie krótszy niż 120 miesięcy  (bez limitu kilometrów)

-na wyposażenie medyczne na okres nie krótszy niż 24 miesiące
	TAK


	

	3
	Gwarancja na zabudowę specjalną na okres nie krótszy 24 miesiące (bez limitu kilometrów) 
	 TAK


	

	4
	Gwarancja na sprzęt medyczny nie krótsza niż 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru.
	TAK
	

	5
	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania)wyposażenia medycznego, potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	6
	Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii wyposażenia medycznego nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego i mailowego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	7
	Czas naprawy wyposażenia medycznego maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	8
	W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu wyposażenia medycznego , Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	9
	Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	


.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)


