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Do wszystkich Wykonawcow
uczestniczgcych w postgpowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

Dotyczy: postepowania nr 294/2022/TP/DZP o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa aparatury laboratoryjnej
i badawczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiajacy, Uniwersytet Warmifisko — Mazurski w Olsztynie, dziatajgc
na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane
zapytania:

Pytanie nr 1 (dotyczy czes¢ nr 1 — poz. 4):

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
tkankowego wyposazonego 3 stacje parafinowe wykonane z aluminium z podwdjng $ciankg
dla zapewnienia najwyzszej stabilizacji temperaturowej dla parafiny. Zaproponowane
rozwiazanie jest pod kgtem stabilnosci temperaturowych lepsze niz wymagane przez
Zamawiajacego

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2 (dotyczy czesé nr 1 — poz. 7):

Zwracamy sie¢ z uprzejmg prosbg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
tkankowego wyposazonego pojemniki na odczynniki wykonane z wysokoodpornego
tworzywa poliacetalowego (POM) z uchwytami, odpornymi na rozpuszczalniki oraz mycie
w zmywarkach. Stosowanie pojemnik6w wykonanych z POM jest bezpieczniejszym
dla Uzytkownika rozwigzaniem ze wzglgdu brak mozliwosci pottuczenia ich podczas
przenoszenia z niebezpiecznym dla zdrowia odczynnikiem lub podczas mycia

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaoferowanie procesora tkankowego
o powyzszych parametrach. Zamawiajacy dopuszcza pojemniki stalowe i aluminiowe.
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Pytanie nr 3 (dotyczy czesé nr 1 — poz. 9i 10):

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o wyrazenie zgody na zaproponowanie€ procesora
wyposazonego w dwa aluminiowe koszyki na preparaty o pojemnosci maksymalnie 120
kasetek kazdy z mozliwoscig przeprowadzenia jednoczesnie maksimum 240 kasetek
z preparatami. Zaproponowane rozwigzanie jest lepsze od wymaganego i pozwala
na przeprowadzenie w jednym cyku wymaganej przez Zamawiajacego ilosci kasetek 200 szt.
ale jednoczesnie pozwala zwigkszy¢ przepustowos¢ do 240 szt. w przypadku gdyby taka
potrzeba si¢ pojawita.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zaoferowanie procesora tkankowego o powyzszych
parametrach.

Pytanie nr 4 (dotyczy cze$é nr 1 — poz. 23):

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania
procesora tkankowego wyposazonego w przezroczysta obudowe ze szkla akrylowego
z whasnymi przesuwnymi drzwiczkami dla tatwego dostgpu do stacji z odczynnikami
(obudowa obejmujgca wszystkie stacje, kopule z koszami na kasetki — gwarantujaca
zamkniecie przestrzeni roboczej z odczynnikami), wykonana przez producenta urzadzenia
gwarantujac pelng kompatybilno§¢ z procesorem i zabezpieczajaca Uzytkownika przed
szkodliwymi oparami takimi jak ksylen, alkohol czy kancerogenna formalina?

Zwracamy uwage Zamawiajgcego, iz procesory typu karuzelowego w momencie podnoszenia
koputy utrzymujgcej kosze transportowe z materialem tkankowym pozwalaja na parowanie
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia odczynnikéw poprzez otwartg przestrzen nad
stacjami. Dodatkowo Zamawiajacy wymaga systemu odciagu oparéw powstatych w wyniku
ich parowania z filtrem weglowym. System filtracji dziata wydajnie jedynie w przypadku
zamkniecia przestrzeni w ktorej znajdujg si¢ stacje odczynnikowe. Stosowanie obudowy,
szczegllnie w polgczeniu z systemem odciggu oparéw, w bardzo wydajny sposéb ogranicza
ekspozycje oséb  obstugujagcych urzadzenie na dzialanie szkodliwych oparéw
odczynnikowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiajacy majac na uwadze zdrowie
pracownikéw oczekuje urzadzenia, ktére maksymalnie obnizy mozliwos¢ wydostawania
si¢ szkodliwych opar6w na zewnatrz urzadzenia. W zwigzku z tym wykorzystuje wszystkie
dostepne mozliwosci technologiczne obecne na rynku urzadzen, zeby maksymalnie zadbac
o ochrone zdrowia dla pracownikéw laboratorium.

Wymagane przez zamawiajgcego urzadzenie powinno posiada¢ zaréwno ostony jak i system
odciggu szkodliwych oparéw. Podczas unoszenia pokrywy oslony powinny mie¢ zapas
wystarczajacy do utrzymania szczelnosci urzadzenia.

Pytanie nr 5 (dotyczy czesé nr 1 — poz. 22):

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
tkankowego wyposazonego w zintegrowany system prézniowy o optymalnie dobranej,
zwalidowanej fabrycznie wartosci prézni bez mozliwosci jej regulacji dla zapewnienia
bezpieczenstwa przeprowadzanego materialu tkankowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapis SWZ.

UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dziat Zamowien Publicznych

ul. Michala Oczapowskiego 2, pok. 309, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 34 72

fax +48 89 523 32 78 www.uwm.edu.pl/dzp



Pytanie nr 6 (dotyczy czesé nr 1 — poz. 24):

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o wyrazenie zgodny na zaproponowanie procesora
tkankowego bez osobnego wytacznika awaryjnego (przycisk STOP) oznaczonego
na czerwono wyposazonego w funkcje natychmiastowego przerwania pracy urzgdzenia
realizowang za pomocag menu gléwnego z zachowaniem wszystkich pozostatych
wyszczegélnionych w SWZ pkt. 24 wymaganych parametréw techniczno-uzytkowych.
Zaproponowane rozwigzanie jest w pelnie bezpieczne dla Uzytkownika i standardowo
stosowane przez wielu wiodgcych producentéw tego typu urzadzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 7 (dotyczy czesé nr 1 — poz. 27):

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o wyrazenie zgody na zaproponowanie€ procesora
tkankowego wyposazonego w 2 zapasowe pojemniki na odczynniki wykonane
z wysokoodpornego tworzywa poliacetalowego (POM) 2z uchwytami, odpornymi
na rozpuszczalniki oraz mycie w zmywarkach. Stosowanie pojemnikéw wykonanych z POM
jest bezpieczniejszym dla Uzytkownika rozwigzaniem ze wzgledu brak mozliwosci
potluczenia ich podczas przenoszenia z niebezpiecznym dla zdrowia odczynnikiem lub
podczas mycia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody na zaoferowanie procesora tkankowego
o powyzszych parametrach. Zamawiajacy dopuszcza pojemniki stalowe i aluminiowe.

Pytanie nr 8 (dotyczy czesé nr 1 — poz. 29):

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
tkankowego o wymiarach: 850 x 850 x 750 (szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokos¢ / mm).
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 9 (dotyczy czesé nr 1):

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia do 12 tygodni?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na powyzsze.

Z powazaniem,

mgr inz. Bogustaw Stec

Sporzgdzita: Dorota Borkowska
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