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wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r, Nr 19, poz.
177) Prawo Zamoéwient Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w zwigzku z
zapytaniem Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU UROLOGICZNEGO DO LOKALIZACII W WEJHEROWIE, znak:
D25C/251/N/6-8rj/20, niniejszym przedktadam odpowied? Zamawiajgcego:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 13

Czy Zamawiajacy w pozycji 1i 2 dopusci zaoferowani zestawdw z popychaczem o diugosci 45 cm
Odpowiedi Zamawlajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytanie do zadania 20, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci produkt o nastepujacej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia
metoda inside-out z dostepu zatonowego..

Parametry:

1. System catkowicie jednorazowy, sterylny

2 Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchtanialna tasma , Tension Free”;

° Diugosé —319 mm

o Szeroko$¢ — 13 mm

° Grubos¢ — 0,5 mm

° Gramatura — 90 g/m2

° Klasyfikacja AMIDA -TYP 1

3. Tasma o brzegach cietych laserowo oraz dodatkowo w powloce ochronnej PTFE polaczona z
plastikowymi ostonkami na prowadnice koloru zielonego, ktére kontrastuja podczas cystoskopii

4, Jednorazowa prowadnica o Srednicy 3,6 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, charakteryzujaca sie

ergonomicznym projektem plastikowego uchwytu ze wskaZnikiem potozenia i profilowana do przejécia
zatonowego

5. Atraumatyczny konlec prowadnicy w celu zmniejszenia ryzyka obrazeri otaczajacych tkanek i naczyn
krwiono$nych podczas implantacji tasmy

6. Tasma zawiera plytke do wiasciwego jej pozycjonowania, z mozliwoscig jej usuniecia

7. Implantacja z dostepu zatonowego metodg inside-out

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytanie do zadanla 20, pozycja 2

Czy Zamawiajqcy dopusci produkt o nastepujgcej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia
metodg in-out oraz out-in
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Parametry:

1. System catkowicie jednorazowy, sterylny

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchtanialna tasma:

° Dlugosé — 420 mm

o Szeroko$¢ — 13 mm

° Grubos¢—0,51 mm

o Gramatura —90 g/m2

° Rozmiar poréw — 500-1000

° Rozmiar widkna (srednica) — 0,14 mm

3. Tasma o brzegach cietych laserowo oraz dodatkowo w powtoce ochronnej — minimalizujgce tarcie i
uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji

4, System 2 jednorazowych igiel, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujacy sie ergonomicznym
projektem uchwytu i helikalnym wygieciem igiet o $rednicy 3 mm z tzw. pamiecia powrotna.

5 Tas$ma zawiera plytke do wiasciwego jej pozycjonowania, z mozliwoscig jej usuniecia

6. Dotaczona prowadnica ze wskaznikiem potozenia (tzw. ,motylek”) w celu ochrony cewki moczowej

r s Implantacja z dostepu przez otwory zastonione, metodg out-in oraz in-out.

Odpowied; Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci tasmy o specyfikacji :

Tasma podcewkowa do leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet metodg zatonowa. System
catkowicie jednorazowy. i

Wykonana jest niewchlanialnego poltpropylenu monofilamentowego. Parametry

o szerokodé: 1,2 cm ! |
. diugoéé: 45 cm . .
° grubosé: 0,45 mm {
o gramatura: 57 g/m2 i
° wielko$¢ poréw: 0,90 mm I

Taéma w plastikowej ostonce, rzegi tasmy zakoriczone petelkami,

W zestawie znajdujg sie dwa narzedzia jednorazowego /uzytku wykonane z niekorodujacego chromu - do
wyboru przez Zamawiajacego: narzedzia do metody/zatonowej lub zastonowej. Ergonomiczne uchwyty
zapewniaja optymalng kontrole podczas wprowadzania igly.

Zwracamy sie z prosba o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 20

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu nr 20, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci tasmy o specyfikacji :

Tasma do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchtanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

° szerokosé: 1,2 cm

o diugosé: 45 cm

o grubosé: 0,45 mm

° gramatura: 57 g/m2

° wielko$¢ poréw: 0,90 mm
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Taéma w plastikowe] ostonce, brzegi zakoriczone pgtelkami. Implantacja ta$my przez otwory zastonowe.
W zestawie znajduja sig dwa helikalne narzedzia jednorazowego uzytku wykonane z niekorodujacego chromu.
Ergonomiczne uchwyty zapewniajq optymalng kontrolg podczas wprowadzania igly.
Zwracamy sie z pro$ba o wydzielenie te] pozycii z pakietu nr 20
Odpowled; Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadanie 7

Czy Zamawlajacy wyrazi zgode na dostarczenie zestawdw do nefrostomii o parametrach jak w opisie lecz z
cewnikami w rozmiarach 8 i 10F oraz rozszerzadtami w rozmiarach od6F do 12F w zaleznoéci od rozmiaru
cewnika?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Zapytanie Wykenawcy:

Dot. zadanie 10 poz, 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie cewnikéw do nefrostomii o parametrach jJak w opisie lecz w
rozmiarach 8 1 10F?

Odpowiedi Zamawlajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadanie 19 TN

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie jednorazowych pistoletéw automatycznych do biopsji
gruboiglowe] z systemem zebezpieczenia przed przypadkowym wystrzatem, w rozmiarach 16 i 18G o
dlugosciach igty 10, 15, 20cm? . 1

Odpowledi Zamawlajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

9, Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu nr 19 et
Zwracamy sie z proéba o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania pistoletéw do biopsji gruboigtowej o
nastepujacych diugosciach: 8cm; 10cm; 12cm; 16¢m; 20cm jako réwnowaznych do wymaganych 6cm; 9cm;
11cm; 15cm; 20cm; '

Odpowiedi Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisdw SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spelniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jedli
wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitalowe], przedstawi stosowne oéwiadczenie wraz z oferta.
Zgodnie z interpretacja przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzedu
Zamdwieri Publicznych - ,Zamawiajacy powinien przyja¢ oswiadczenie wykonawey o braku przynaleznosci do
jakiejkolwiek grupy kapitatowej badZ przynaleznosci do grupy kapitatowej ztozone wraz z oferta, w sytuacji gdy
w postepowaniu zlozono jedna oferte lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu. Odwiadczenie o
braku przynaleznoéci do grupy kapitatowej zlozone wraz z ofert, niezaleznie od ilosci ofert lub wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, réwniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postgpowania,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym przypadku pamigtaé, ze jakakolwiek
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zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowala
obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.”
Odpowied? Zamawiajgcego:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni
od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert,
ztozy¢ stosowne odwiadczenie, zwigzane z wykazaniem braku podstaw do wykluczenia na mocy art, 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Przepisy ustawy nie reguluja w tym zakresie samodzielnego
skiadania przedmiotowych o$wiadczert przez Wykonawce do oferty. Niemniej jednak na podstawie opinii
Urzgdu Zaméwierh Publicznych nalezy stwierdzi¢, iz »Zamawiajacy powinien przyja¢ oswiadczenie wykonawcy o
braku przynaleznoéci do jakiejkolwiek grupy kapitatowej badz przynaleznoéci do grupy kapitatowej ztozone
wraz z oferty, w sytuacji gdy w postepowanliu ztozono jedng oferte lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu. Odwiadczenie o braku przynaleznoéci do grupy kapitatowej ztozone wraz z ofertg, niezaleinie od
ilosci ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, réwniez potwierdza brak podstawy do
wykluczenia z postgpowania, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym przypadku
pamigtac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wlaczenie do grupy kapitatowej)
bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oéwiadczenia po stronie wykonawcy.”

11, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 17 | Zadanie 18

Wielorazowe petle/elektrody/noze zimne urologiczne produkowane przez firme STORZ z seril
27050/27040/27068/27069 dostarczane sq wylacznie w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk dla kazdego typu.
Tego typu oryginalne opakowanie zbiorcze zawiera petle/elektrody, ktére nie sq sterylne i nie sg biologicznie
czyste —wymagajg one standardowego procesu mycia, dezynfekci | sterylizacji przed uzyciem na pacjencie. W
awigzku z powyiszym, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie petli/elektrod wielorazowych,
niesterylnych w opakowaniach po 6 sztuk?

Odpowied? Zamawiafgcego:

Zamawlajacy nie wyraza zgody.

12. Zapytanie Wykonawcy: _

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowlen projektu przysziej
umowy w zakresle zapiséw § 6 ust. 1, 3:

Wykonawca zapfaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokoéci 0,5% wartoéci brutto zaméwienia czesciowego, niedostarczonego w
terminie, za kazdy dzieri opdénienia w stosunku do terminu okreélonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jednak
nie wigcej niz 10% wartoscl brutto nieterminowe| czeéci dostawy,

b) nie dochowania terminéw okreélonych w § 5 ust. 1.2 | 1.3 w wysokoéci 0,5 % wartoéci brutto wadliwej czeécl
dostawy za kazdy dzieri opdinienia, Jednak nie wiece] ni 10% wartoéci brutto wadliwe] czesécl dostawy,

¢) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartoéei brutto
niezrealizowanej czesci Umowy.

d) opdinien w dostarczeniu dokumentéw wymienionych § 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokosci 50 zf za
kazdy dzied opéinienia, Jednak nie wiecej niz 10% wartoscl brutto czeéel dostawy, ktére] dotycza
niedostarczone w terminie dokumenty,

3. Kary umowne s3 od siebie niezalezne i podlegaja kumulacji. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczyé
10% niezrealizowanej czesci wartoéci przedmiotu umowy.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

13, Zapytanie Wykonawcy:
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Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstapienie od wymogu ztozenia prébek ze wzgledu na panujacy sytuacje
epidemiologiczno-sanitarna?
OdpowiedZ Zamawlajqcego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody

14, Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 2 w miejsce plerwotnych zapiséw wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH: cewniki z mandrynem stalowym o podanych parametrach?

Odpowiedi Zamawiafgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

15, Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 4 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgodg na ztozenie oferty na produkt
najwyzsze] jakoéci marki RUSCH: Cewnik Foleya z korcdwka Tiemanna, dwudroizny, lateksowy z dwoma
otworami odprowadzajacymi, balon o pojemnosci 30 ml, rozmiary: 14CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22CH, 24CH?
Odpowied: Zamawiajgcego: ; .

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 5 w miejsce plerwotnych zapiséw wyrazi zgodg na ztozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH: Cewnik tréjdrozny Foleya, silikonowy, balon 20ml dla 18/20Ch, 30 ml, CH22,
247

Odpowiedi Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

17, Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 6 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgodg na zlozenie oferty na produkt
najwyzisze] jakoéci marki RUSCH: Cewnik tréjdrozny Dufour, silikonowy, balon o pojemnosci 60ml dla 20Ch, 70
ml dla 22Ch, 80ml dla 24Ch?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 7 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
najwyiszej jakosci marki RUSCH: Zestaw do nefrostomii rozmiar 8,10Ch z rozszerzadtami 12 i 14Ch z
elementami zestawu

» 2-czeéciowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na koricéwce (3 pierécienie)

« Prowadnica sztywna, z gietka koricowka typu J w dyspenserze, z koficéwka wprowadzajaca, dtugo$¢ 800 mm

o 2-czeéciowe rozszerzadto, otwdr centralny, dt. ok. 175 mm, z rozrywalng koszulka, widoczne w rtg

o Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, diugos¢ ok. 30 cm, otwdr centralny, 6 otworéw
drenujacych, naciecia na trzonie do szwu mocujacego, przediuzacz do cewnika typu pigtail z pionowym
rozcigciem i tacznik Luer-lock

e Kranik LL

» Adapter do worka na mocz {tacznik Luer-lock z lejkiem)

» 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

o Sterylne, do jednorazowego uiytku

o Nie zawierajq lateksu?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ
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19. Zapytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiajqcy wydzieli z zad 10 poz 2?
Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

20, Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 13 poz 1 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH: Zestaw do szynowania moczowodu, koricéwki typu ) obustronnie, obustronnie
otwarte, z poliuretanu, z mozliwoscia utrzymania w moczowodzie do 12 miesiecy, skalowany co 5 cm, dtugoéé
28 cm, prowadnik druciany diugosci 150 cm z migkka prosta koricéwka, popychacz 45 cm, rozmiary od 4,8 do 7
Ch?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

21, Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad 13 poz 2 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH: Zestaw do szynowania moczowodu, koricéwki typu J obustronnie, obustronnie
otwarte, z poliuretanu, z mozliwoscia utrzymania w moczowodzie 12 mieslecy, skalowany co 5 cm, dtugosé 28
cm, prowadnik drucmny diugodci 150 ¢m z miekka prosta koricéwka, popychacz 45 cm, rozmiary od 4,8 do 7
CH?

Odpowied? Zamawlajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

22, Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajgcy wydzieli z zad 13 poz 3?
Odpowied; Zamawiafgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

23, Zapytanie Wykonawcy: :

Czy Zamawiajacy w zad 15 w miejsce pierwotnych zaplséw wyrazi zgode na zlozenie oferty na produkt
najwyzszej jakoéci marki RUSCH: Prowadnica Lunderqusta do PCNL, stalowy sztywny rdzer z miekkim koricem
nerkowym typu J o dt. 2,5 mm, dlugo$é prowadnicy 800 lub 100 cm, $rednica 0,035?

Odpowiedz Zamawiajgcego: f,
Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. :

24, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz. 112:

Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojeciem ,skalowany” Zamawiajacy rozumie cewniki skalowane co 1cm, co
pozwala na doktadna kontrolg ich potozenia, tak jak w obecnie stosowanych produktach ?

Odpowied: Zamawiajgcego:

Tak, pod pojeciem ,skalowany” Zamawiajacy rozumie cewniki skalowane co 1cm

25, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz. 1i 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki moczowodowe maja by¢ wykonane, tak jak obecnie stosowane, z
wysokiej klasy termoplastycznego materiatu Neoplex?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

26. Zapytanie Wykonawcy:
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Zadanie 4 poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie i zaoferowanie cewnlka foley z koricéwkq tiemann dwudroznego z
balonem o pojemnosci 10ml w rozm. 14ch do 24ch.
Odpowled Zamawlafqcego:
Zamawlajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikow Foleya silikonowanych sterylnych, pakowanych folia-papier,
opakowanie podwéjne, wew. worek foliowy, w rozm. CH12 - CH 24/39-45 cm, cewniki z balonem 30ml. Cewnik
gtadko zakoriczony, szczelny, tatwo podiaczalny do drenu od worka do zbiérki moczu.

OdpowiedZ Zamawlajqcego:

Zamawiajacy wymaga cewnika tréjdroznego. Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie cewnika
tréjdroznego o wyzej opisanych parametrach.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy cewniki foley maja posiadaé port do napetniania balonu z plastikowa
zastawka uniemozliwiajaca przypadkowe opréznienie balonu i usuniecie cewnika?. Balon szczelny tatwo
napelnialny i opréznialny

Odpowiedi Zamawlafgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

29, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikow z klasyczng koricéwka typu Dufour z balonem 50 mli 80 ml
wykonane z silikonu pokrytego warstwaq hydrozelu o dlugoéci 42 cm w rozmiarach CH 20,22,24.

Odpowied? Zamawiajgcego: A '

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

30. Zapytanie Wykonawcy: |

Zadanie 6 poz. 1 >

Prosimy o doprecyzowanie czy cewnik Dufour ma by¢ wykonany z silikonu pokrytego warstwg hydrozelu, co po
aktywacji warstwy hydrozelowej utatwia aplikacje cewnlika oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia cewki w czasie
zaktadania co minimalizuje ryzyko péZniejszych ewentualnych powiktan?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 7 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierajacego: cewnik
poliuretanowy typ J cewnik pokryty w dystalnej do-nerkowej czeéci powtoka hydrozelowa , igly dwuczesciowej
z ostrzem Chiba widocznej w USG, prowadnicy Lunderquista dl 70 cm  z bezpiecznym miekkim koricem typ J ,
kranika odcinajacego i tacznika do worka na mocz. Rozmiary 8F, 9F ,10F.

OdpowiedZ Zomawlajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

32, Zapytanie Wykonawcy:
Zadanie 7 poz. 1
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Czy Zamawiajacy oczekuje aby zestaw do nefrostomii posiadat cewnik pokryty hydrozelem w czeci dystalnej
dzigki czemu mozna go zaklada¢ bez potrzeby uzywania rozszerzadet i byt do wyboru z balonem lub bez balonu
w zaleznosci od potrzeb uzycia przez Zamawiajacego ?
Odpowiedi Zamawiajqcego:
Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.
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33, Zapytanie Wykonawey:

Zadanie 8 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do nadlonowego drenaiu pecherza moczowego zawierajgcy
minimum: cewnik Foleya, rozrywany trokar, silikonowa tulejka do mocowania worek na mocz 2L. Rozmiar 10-
13 Fr i diugoéci 42 cm, zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany tacznie.

Odpowied? Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

34. Zapytanie Wykonawecy:

Zadanie 8 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do nadtonowego drenazu pecherza moczowego zawierajacy
minimum: cewnik typu J, rozrywana trokar, silikonowa tulejka do mocowania worek na mocz 2L. Rozmiar 11-14
Fr, zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany tacznie

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zaplsy SIWZ

35. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 8 poz. 1 -

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w zestawach byt worek na mocz 2L i silikonowa
tulejka znacznie utatwiajgca przyszycie cewnika ?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 9 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje aby igly byly wykonane ze specjalnego materiatu
ECHONOX znacznie zwigkszajacego widocznoéé w USG na cate] diugoéci igly ?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 9 poz.2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie prowadnic Lunderquista z stali medycznej z bardzo precyzyjnie
wykonanym koricem do-nerkowym typu J miekkim na df. 45mm nastgpnie na dt.55mm péisztywnym a dalej
sztywnym. Rozmiar 0,035 df. do wyboru przez Zamawiajacego 70cm /85c¢m/100¢m

Odpowiedi Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 9 poz.2

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje prowadnic Lunderquista z stali medycznej z bardzo
precyzyjnie wykonanym koricem do-nerkowym typu J miekkim na df. 45mm nastepnie na di.55mm
pétsztywnym a dalej sztywnym, co zapewnia najwigksze bezpieczeristwo w trakcie zabiegu minimalizujac
mozliwos¢ zalamania | zagigcia koricowki do-nerkowej.
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OdpowledZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

39, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 10 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki wykonane byly z materialu 2-
warstwowego innego niz poliuretan z pamiecia ksztattu — co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odptywu
oraz posiadaly facznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym ?

Odpowiedi Zamawiafgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 10 poz.2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie prowadnic Lunderquista z stali medycznej z bardzo precyzyjnie
wykonanym koricem do-nerkowym typu J miekkim na di. 45mm nastepnie na di.55mm pétsztywnym a dalej
sztywnym. Rozmiar 0,035” dl. do wyboru przez Zamawiajgcego 70cm /85¢cm/100cm

Odpowied: Zamawiafgcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

41, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 10 poz.2 -

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje prowadnic Lunderquista z stali medycznej z bardzo
precyzyjnie wykonanym koricem do-nerkowym typu J miekkim na di. 45mm nastepnie na diL.55mm
potsztywnym a dalej sztywnym, co zapewnia najwieksze bezpieczefistwo w trakcie zabiegu minimalizujgc
mozliwo$¢ zatamania i zagiecia koricéwki do-nerkowej,

Odpowiedi Zamawlajqcego:

Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga.

42, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 12

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Igly do podawania botoksu dl. 35 ¢cm 22 G 5Fr/CH z bezpieczna
gtebokoscig wkiucia ograniczong do max. 4mm do cystoskopu sztywnego, sterylne.

Odpowiedi Zamawlafgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

43, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13 poz.1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu zawierajacego : cewnik typu JJ
typu otwarty/otwarty wykonany z poliuretanu, Czas implantacji do 12 miesiecy. Wymagana diugos¢
mieszczaca sie w przedziale 24-28 cm. Prowadnica. Srednica: 4.8CH 6CH 7CH . Popychacz polaczony z
cewnikiem sterowalny nawet po usunieciu prowadnicy df. do URS 83cm cystoskopowe 43cm. Zestaw
zmontowany gotowy do uzycia. Cewnik skalowany co 1 cm

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

44, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawdw zmontowanych fabrycznie zawierajgcych
cewniki skalowane co 1 cm z linig pozycjonujaca ze sterowalnym popychaczem polgczonym z cewnikiem nawet
po usunieciu prowadnicy?
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Odpowied: Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zaplisy SIWZ

45, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13 poz.2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zestawdw do szynowania moczowodu, koricéwki typu J obustronnie,
obustronnie otwarte, z poliuretanu, renomowanego producenta Coloplast, skalowany co 5 cm, diugo$é 28 cm,
prowadnik druciany dlugosci 150 cm z migkka prosta koricéwka, popychacz 40 cm, rozmiary od 4,8 do 7 Ch.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

46, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13 poz. 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie popychacza dt 83 ¢cm do cewnika podwdjnie zagietego 4.8 Ch z
mozliwoscig sterowania cewnikiem zawartego w zestawach do URS z pozycji 1.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

47. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 15 poz. 1.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie prowadnic Lunderqwsta z stali medycznej z bardzo precyzyjnie
wykonanym koricem do-nerkowym typu J miekkim na df. 45mm nastepnie na di.55mm pdisztywnym a dalej
sztywnym. Rozmiar 0,035” dt. 85cm -

Odpowied? Zamawiajqcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.,

48. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 15 poz. 1 {

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy oczekuje prowadnic Lunderquista z stali medycznej z bardzo
precyzyjnie wykonanym koricem do-nerkowym typu )| miekkim na df. 45mm nastepnie na di.55mm
polsztywnym a dalej sztywnym, co zapewnia na;meksze bezpieczer’\stwo w trakcie zabiegu minimalizujgc
mozliwo$é zatamania i zagiecia koricowki do-nerkowe;. ;! !

Odpowiedi Zamawiajgcego: f

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

49, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 19 poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie Jednorazowych pistoletéw do biopsji posiadajacy iglte wykonang z
materialu ECHONOX o wzmozonej echogenicznosci na catej diugosci USG, 2 spusty — 1 z tylu pistoletu a 2gi u
nasady igty w rekojescl. Igta skalowana co 1 cm, penetracja tkanek 20mm , di. wycinka 18mm.

Rozmiary: 16G, 18G

Dlugosci : 11cm, 15¢cm, 20cm, 25¢cm

Odpowledi Zamawiafqcego:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 19 poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy oczekuje w zaleznosci od potrzeby i rodzaju biopsji do wyboru
przez Zamawiajacego pistoletéw posiadajgcych Igte wykonang z klasycznej stali medycznej takich jak obecnie
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stosowanych przez Zamawiajacego, a w przypadku koniecznosci lepszej wizualizacji w USG mozliwoéé wyboru
pistoletéw posiadajacych igle wykonang z ECHONOX zwiekszajacq widoczno$é na catej dlugosciigly ?
Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawilajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SIWZ | ZASTEPUJA LUB UZUPELNIAJA
ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z powazaniem

KOORDYNATOR
DS, ZAMOWIEN, PUWBLICZNYCH

‘ A
mgr Monika Klause
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