
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Olsztynie 

10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30 
tel. 89 524-53-50            fax. 89 541-30-93 

Regon 280314632 NIP 739-369-67-39 

 

Olsztyn, dn. 2 lipca 2021 r. 
Nr sprawy 15/2021 
           

Dotyczy: odpowiedzi dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w postępowaniu na dostawę implantów. 

  
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z   2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi 
na pytania zadane przez uczestników postępowania. 
  

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. ii 
 
Czy zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści sprzęt o poniższych parametrach: 
- wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe 
- walcowy kształt trzpienia śruby, 
- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, 
ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku 
- pręt o grubości 5,5 mm 
- system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i 
oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym 
- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz 
możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) 
- średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm 
- pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej 
implantacji 
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie 
przekracza 13 mm 
- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie 
przekracza 5 mm ponad pręt, 
- możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów, 
- w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni 
automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na 
jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby 
- w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo 
umieszczony w śrubie, 
- system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu 
poziomach jednocześnie 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
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