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Nasz znak: ZOZ.V.070 /DZP /14/79 Sucha Beskidzka, dnia 20.03.2 019r

Dotyczyi Przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa sprzqtu medycznego dla oddziatu Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Polotniczego wraz z Blokiem Porodowym (II)
w ramach Projektu o numerze RPMP.1Z.0l.03-1-2-0629 /L7 pn. ,,Kompleksowa modernizacia i

wyposaienie oddziat6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zto2ony w

postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00- 12-037 / 1,7 ogloszonym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztlva Malopolskiego n a lata 2014-2020 (RPO WMJ do
Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:

Dotyczy: Pakiet nr 1
1. Czy Zamawiajqcy wyrazizgodq na wykonanie zam6wienia sukcesywnie w terminie do

6 tygodni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiajqcego, w terminie
maksymalnym do stycznia 2020 roku?
Odp, Zamawiaj1cy wyraLa zgodq (dotyczy dostawy l6Lek') z zastrzeZeniem
odpowiedzi udzielonej na poniZsze pytanie nr 2.

2. Czy Zamawiajqcy mo2e sprecyzowai na ile sukcesywnych zam6wieri przewiduje
rozloLyi dostawq l6Leki szafek z pakietu L?

Odp. I czq56 - 2 l6izka do 4 tygodni po podpisaniu umowy, pozostala iloSd l62ek
w II czqSciach.

3. Prosimy w zapisach umor,ry (zal. nr 3 do SIWZJ w $3, pkt. 1 o wyra2enie zgody na
platno6i za dostarczony, oferowany sprzqt (okre6lony w $1) realizowan4 przelewem
bankowym w terminie do 30 lub 60 dni od daty wystawienia faktury i protokolu
odbioru sprzqtu po realizacji ka2dego. sukcesywnego zam6wienia.
Odp. Termin platnoSci do 60 dni po realizacii kaidei czgSci zam6wienia.

4. Prosimy o wyra2enie zgody na posiadanie przez Wykonawcg dokumentu
poiwiadczajqcego dopuszczenie do obrotu oferowanego wyrobu tj.:
- deklaracji zgodno6ci CE,

- powiadomienia dot. wyrobu medycznego jeZeli klasa wyrobu na to wskazuje do
Prezesa Urzqdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych
i Produkt6w Biob6jczych lub powiadomienie Prezesa Urzqdu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych o
wprowadzeniu wyrobu medycznego do u2yryvania (ustawa z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. nr I07 poz.679)

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.



Dotyczy: Pakiet nr 1 - L62ka szpitalne - 23 szt,
5. Czy Zamawiajqcy dopu6ci l62ko posiadajqce le2e o szeroko5ci 860 mm? 0ferowany

wymiar r62ni siq tylko o L0 mm od zakresu tolerancji wskazane.j przez
Zamawiaj4cego.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

6. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci l62ko posiada)4ce le2e rvypelnione latwo odejmowanymi
panelami (bez koniecznoSci uiycia narzqdzi) ztworzywa HPL, odpornego na dzialanie
wysokiej temperatury, Srodk6w dezynfekujqcych oraz dzialanie UV? Oferowane
rozwiqzanie bqdzie r6wnie funkcjonalne lak wskazane przez Zamawiaj4cego.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ,

7. Czy Zamawiajqcy dopu6ci l62ko posiadajEce sterowanie elektryczne l62ka przy
pomocy zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zariwno od strony
wewnqtrznej dla pacjenta jak i zewnqtrznej dla personelu, sterowanie regulacji
wysokoSci le2a, k4ta nachylenia segmentu plec6w oraz uda, bez funkcji autokontur?
W oferowanym l62ku regulacja funkcji autokontur lest mo2liwa za pomocE
przewodowego panelu sterowania dla personelu.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

8. Czy ZamawiajEcy dopu6ci l62ko wyposa2one w panel z mo2liwo5ciq zawieszenia na
szczycie od strony n6g oraz podwieszenia pod p6tkq na po6ciel? Oferowane
rozwi4zanie bqdzie r6wnie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiajqcego.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiajqry dopu5ci l62ko posiadaj4ce elektrycznq regulacjq wysoko6ci w
zakresie od 420 mm do 840 mm?
Odp. Zamawiaiqcy podtmymuie zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiaj4cy przyzna 10 pkt. za rozwiqzanie r6wnowa2ne do opisanego w pkt. 10
tj. ,,sygnalizacja wizualna informujqca o najniZszej pozycji leia"?
Odp. Zamawiajqcy podttzymuie zapisy SIWZ. Parametr oceniany.

17. Czy Zamawiajqcy dopu6ci 16Zko wyposa2one w barierki two rzywowe, zabezpieczaj4ce
na calei dlugo6ci le2a, opuszczan e wzdluL ramy leLa, ruchem nie kulistym, zgodne z
normq medyczn4 ICE 60 60 l-2-52?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

12. Czy Zamawiajqcy dopu6ci l62ko wyposa2one w wysuwanq p6lkq do odkladania
poicieli z miejscem do podwieszenia pod ni4 panelu centralnego?
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

73. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci l62ko posiadaj4ce podstawq jezdn4 wyposaLon4 w
poiedyncze 4 kola o Srednicy l-50 mm z centraln4 blokadE oraz blokad4 kierunkowq?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

1,4. Czy Zamawiajqcy dopu5ci l62ko wyposaZone w materac dopasowany do rozmiar6w
le2a o wysoko5ci 12 cm?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.



[ZdiQcie poglqdowe oferowanego l6zka)

75. Czy Zamawiajqcy dopu6ci szafkQ, w kt6rej g6rna szuflada nie jest wyposa2ona w
tworzywowy wklad z podzialkami?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

1,6. Czy Zamawiajqcy dopu6ci szafkg o wysokoSci 870 mm?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

77. Czy Zamawiajqcy dopu6ci t62ko posiada)4ce konstrukcjq no6nE w postaci ramion
wznosz4cychf zbli2onq do pantografu, cztery punkty podparcia zintegrowane z le2em
oraz szei|. punkt6w podparcia zintegrowanych z podstawq l62ka w celu
zagwarantowania najwy2szej stabilnoSci?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

79. Czy Zamawiajqcy dopu6ci l62ko posiadajqce elektrycznq regulacjq kqta przechylu
Trendelenburga 13o?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SII,VZ.

20. Czy ZamawiaiEcy dopu6ci l62ko posiadaj4ce regulacjq elektrycznq wysoko5ci le2a w
zakresie od 420 mm do 840 mm, gwarantujqcE bezpieczne opuszczanie l62ka i
zapobiegajqca ,,zeskakiwaniu z l6ika" /nie dotykaniu pelnymi stopami podlogi
podczas opuszczania l6zka / ?

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

27. Czy Zamawiajqcy dopu5ci l62ko posiadajqce funkcjq Trendelenburga dostqpnE na
pilocie przewodowym, ale z mo2liwoSci4 jej zablokowania w celach bezpieczef stwa
dla pacjenta?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

22. Czy Zamawiai4cy dopu6ci l62ko posiadajqce segment oparcia plec6w z mo2liwo6ciq
mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dZwignia umieszczona pod leZem,
oznaczona kolorem pomarariczowym?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,

1 - L62ka szpitalne - 26 szt.

78. Czy Zamawiai4cy dopuSci 162ko posiadaj4ce leZe wypelnione plytami HPL, odpornymi
na dzialanie wysokiej temperatury, Srodk6w dezynfekujqcych oraz dzialanie UV, plyty
odejmowane bez u2ycia narzqdzi? Oferowane rozwi4zanie bqdzie r6wnie
funkcjonalne .jak wskazane przez Zamawiaj4cego.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.



23. Czy Zamawiaj4cy dopuSci t62ko wyposa2one w szczw z blokad4, bez grafrcznej,

kolorystycznei informacjq: zablokowane/odblokowane?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

24. Czy ZamawiajEcy dopuSci l62ko wyposa2one w barierki wykonane z 4 profili
stalowych okrqglych?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

25. Czy Zamawiaj4cy dopuSci 162ko posiadajqce podstawq jezdnq wyposa2on4w 4kola,z
kt6rych jedno jest antystaryczne, o 6rednicy 1.50 mm z centralnq blokad4 oraz blokadq
kierunkowq?
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

IZdjgcie poglAdowe oferowanego t6zka)

27. Czy Zamawiaj4cy dopuSci szafkq, w kt6rej g6rna szuflada nie iest wyposa2ona w
tworzywowy wklad z podzialkami?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

28. Czy Zamawiai4cy dopu6ci szafkQ o wysoko6ci 870 mm?
Odp. Zamawiai4ry dopuszcza.

Z powa2aniem:
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26. Czy Zamawiajqcy dopuSci l62ko wyposa2one w materac dopasowany do rozmiar6w
leia o wysoko6ci 12 cm?
Odp. Zamawiai4ry dopuszcza.
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