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Opis wymaganychparametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanych odczynników niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową żelową
	L.p
	Opis parametru
	Spełnienie wymagań
	Odpowiedź oferenta  TAK/NIE

	1
	Badanie grupy krwi w układzie AB0 i antygenie D z układu Rh z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A₁,B
Badanie grupy krwi w układzie AB0 i antygenie D z układu Rh z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A₁,B zgodnie z zaleceniami IHIT
	TAK
	

	2
	Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu D w układzie Rh biorcy i dawcy
Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu D w układzie Rh biorcy i dawcy zgodnie z zaleceniami IHIT
	TAK
	

	3
	Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych
Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym z wykorzystaniem  krwinek wzorcowych oraz mikrokart wypełnionych surowicą antyglobulinową poliwalentną.
	TAK
	

	4
	Próba zgodności serologicznej (tj. próba krzyżowa pomiędzy biorcą a dawcą)
Próba zgodności serologicznej (tj. próba krzyżowa pomiędzy biorcą a dawcą) z  wykorzystaniem mikrokart wypełnionych surowicą antyglobulinową poliwalentną.
	TAK
	

	5
	Badanie grupy krwi noworodka
Badanie grupy krwi noworodka z wykorzystaniem mikrokart zawiających na 1 karcie odczynnik DVI- i DVI+.
Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu D w układzie Rh  noworodka  zgodnie z zaleceniami IHIT.
	TAK
	

	6
	 Odczynniki - parametry jakościowe
1.Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu  3-4 krwinek wzorcowych i mikrokart zawierających 6-8 kolumn 
2. Zestaw krwinek wzorcowych zawiera antygen Cᵂ
3. Sposób przygotowania – gotowe do użytku
4. Wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora i systemu backup 
5.System pojedyńczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart
6.Płyny płuczące w formie skoncentrowanej 
7.Termin ważności:
Mikrokarty – nie mniej niż 6 miesięcy 
Krwinki wzorcowe – nie mniej niż 4 tygodnie 
8.Dostawa krwinek i kaset zgodnie z harmonogramem.  
9. Realizacja dodatkowych zamówień w trybie pilnym do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
	TAK
	


UWAGA : 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

Do oferty należy dołaczyć metodykę w wykonywanych badań w języku polskim. 
……………………………………………………………………………………..
podpis osoby (osób) uprawnionej 
do występowania w imieniu wykonawcy
(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)
