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Do wszystkich Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

na Dostawy wyrobów medycznych (BZP.38.382-17.20). 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.06.2020r. 

 
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje 
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

 
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 20, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na laryngoskop jak na załączonym poniżej zdjęciu? 
 

 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 35, poz. 4: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 150mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 35 poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
 
 
4. Kleszczyki Magilla dla dzieci Rozmiar: 



 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 

w Jastrzębiu - Zdroju, 
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój 

tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506, 
e-mail: szpital@wss2.pl 

www.wss2.pl 

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

16 cm 
 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 

 
 
 

 
Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 11: 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu i utworzenie z niej osobnego 
pakietu np. 11a co umożliwi większej ilości Wykonawców złożenia ważnej i konkurencyjnej 
oferty. 
Zgoda na naszą prośbę pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu nr 11a 
szerszemu gronu oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne, a Zamawiającemu 
uzyskania najbardziej korzystnej cenowo oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 35, poz. 5: 
Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści diodę LED, kompatybilną z laryngoskopem w pozycji 1 
oraz 8? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 35 poz. 5 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
 
5. Żarówka do laryngoskopu 

światłowodowego 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
5. Żarówka do laryngoskopu 

światłowodowego lub dioda LED 
kompatybilna z laryngoskopem w 
pozycji 1 oraz 8 

 
 
Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 35, poz. 8: 
Czy w pozycji 8 Zamawiający wymaga samej rękojeści, czy rękojeści z łyżkami? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że wymaga samej 
rękojeści. 
 
 
 
 
 

4. Kleszczyki Magilla dla dzieci 
Rozmiar: 16 cm lub 15cm 
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Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 20, poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania 20 i utworzenie z niej 
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 32, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z nadmuchiwanym mankietem? 
W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego Pakietu. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 19, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści mankiet ciśnieniowy o następujących parametrach: 
•Mankiet przeznaczony dla worków o pojemności 1000 ml 
•Mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu, łatwy 
do czyszczenia. 
•Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdnym. 
•Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem. 
•Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym oraz 
zbyt wysokim zakresem ciśnienia (300 mmHg); manometr umieszczony pod mankietem, 
wskazania ciśnienia widoczne dookoła (360st) mankietu 
•Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zamocowaną na drenie o 
długości 40cm (+/- 2cm) 
•Posiadający kranik ciśnieniowy z zaznaczonymi (wyczuwalnym) indykatorem pozycji kierunku 
przepływu powietrza. 
•Przeznaczony do używania z workami o pojemności do 1000ml. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 19 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
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1. 

Mankiet jednorazowy do szybkich infuzji 
do opakowań 1000 ml, słupkowy lub 
zegarowy wskaźnik ciśnienia z kolorowym 
oznaczeniem strefy roboczej – maksymalne 
ciśnienie 300 mmHg, przezierna ścianka 
przednia, bezlateksowy, wykonany z 
materiału PCV lub z laminowanego 
poliuretanu, zawór kranikowy, pompka 
ręczna, uchwyt do zawieszania mankietu, 
uchwyt / haczyk na opakowanie płynu                        
lub 
mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość 
umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 
mm Hg, wyposażony w nylonową, 
siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę 
poziomu przetaczanego płynu, posiadający 
cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia 
z widoczną obrotową oraz kolorową 
podziałką, prosty w użyciu zawór 
odcinający zabezpieczony przed 
wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, 
pozbawione lateksu i neoprenu, 
jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.     

 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
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1. 

Mankiet jednorazowy do szybkich infuzji 
do opakowań 1000 ml, słupkowy lub 
zegarowy wskaźnik ciśnienia z kolorowym 
oznaczeniem strefy roboczej – maksymalne 
ciśnienie 300 mmHg, przezierna ścianka 
przednia, bezlateksowy, wykonany z 
materiału PCV lub z laminowanego 
poliuretanu, zawór kranikowy, pompka 
ręczna, uchwyt do zawieszania mankietu, 
uchwyt / haczyk na opakowanie płynu                                                                 
lub 
mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość 
umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 
mm Hg, wyposażony w nylonową, 
siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę 
poziomu przetaczanego płynu, posiadający 
cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia 
z widoczną obrotową oraz kolorową 
podziałką, prosty w użyciu zawór 
odcinający zabezpieczony przed 
wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, 
pozbawione lateksu i neoprenu, 
jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.    
lub                                                                                       
mankiet ciśnieniowy o następujących 
parametrach: 
Mankiet przeznaczony dla worków o 
pojemności 1000 ml; Mankiet wykonany z 
półprzezroczystego tworzywa sztucznego 
nie zawierającego latexu, łatwy do 
czyszczenia. Posiadający możliwość 
zawieszania na stojaku jezdnym. 
Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na 
worek z płynem. 
Wyposażony w manometr wyskalowany w 
mmHg, z kodowanym kolorem 
prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem 
ciśnienia (300 mmHg); manometr 
umieszczony pod mankietem, wskazania 
ciśnienia widoczne dookoła (360st) 
mankietu. Wyposażony w dużą, trwałą 
gruszkę do pompowania mankietu, 
zamocowaną na drenie o długości 40cm 
(+/- 2cm). Posiadający kranik ciśnieniowy z 
zaznaczonymi (wyczuwalnym) 
indykatorem pozycji kierunku przepływu 
powietrza. Przeznaczony do używania z 
workami o pojemności do 1000ml. 
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Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 35, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki Magilla 15,5cm? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 35 poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
 
 

 
 
 

 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
4. Kleszczyki Magilla dla dzieci 

Rozmiar: 16 cm lub 15 cm lub 15,5cm 
 
 
 
Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 11, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści wymiennik o masie 9.5 g, przy spełnieniu pozostałych wymagań? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 11, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 
99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 33 mgH2O przy 
Vt=500 ml,  przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem 
kapno na zatyczce na uwięzi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 11, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15 cm, z 
rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwości 
umocowania  w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, silikonowa zatyczka portu do 
bronchoskopii oraz portu do odsysania, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22 M/15F 
od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie  60 mm x 150 mm, o przestrzeni martwej 
25 ml przed rozciągnięciem i 40 ml po rozciągnięciu jednorazowego użytku, bez lateksowy, bez 
DEHP, bez BPA, opakowanie folia – papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu 
jednostkowym nr serii i data ważności, bez zbędnego piktogramu sugerującego konkretnego 
wykonawcę, sterylny lub biologicznie czysty? 
 

4. Kleszczyki Magilla dla dzieci 
Rozmiar: 16 cm lub 15 cm 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 11, poz. 1-3: 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie oferty na bardziej korzystnych dla Państwa Jednostki warunkach, niż ma to miejsce w 
obecnej, bardzo doprecyzowanej pod konkretnego wykonawcę, konstrukcji SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 10, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści układ o długości 2.4m? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 10, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą 
wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno,  wydajność 
ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 
0.09 xm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, 
bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 10, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą 
wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura 
do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bez lateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C 
przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H2O przy 
przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z 
elastycznym złączami, opakowanie foliowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 36, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu światłowodowego typ McIntosh jednorazowa 
nr 1,2,3,4 z otwartym światłowodem, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- 
poliwęglanu, bez ostrych krawędzi i refleksów świetlnych, 2 zatrzaski kulowe gwarantujące 
bezproblemowe użycie, typ "zielony standard", bez zawartości lateksu, sterylne, pakowane 
pojedynczo, opakowanie folia-papier z oznaczeniem zgodnym z ustawą o wyrobach 
medycznych, czyli takie, które nie wskazują na konkretnego wykonawcę, jak ma to miejsce w 
obecnej konstrukcji SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 13, poz. 1-2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, np. 13A, co 
pozwoli Nam na złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej 
oferty cenowej poprzez dopuszczenie większej ilości Wykonawców? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 13, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie na zasadzie równoważności system do 
kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach: 
„System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, 
składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) 
oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni 
RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W 
zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z 
poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z 
nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie 
elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z 
gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w 
języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do 
kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni, potwierdzona instrukcją 
obsługi.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 13, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego w poz. 2 o dopuszczenie na zasadzie równoważności worki o 
następujących parametrach: 
„Worki jednorazowego użytku o pojemności 1500 ml kompatybilne z systemem do 
kontrolowanej zbiórki stolca kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 19: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności mankietów do szybkich 
przetoczeń o następujących parametrach: 
„Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml, zakres 0-700 mmHg, mankiety 
zmywalne z opisaną pojemnością mankietu, znakiem CE oraz logo producenta, zawieszka do 
powieszenia mankietu, pompka do pompowania ciśnienia z regulowanym zaworem, zacisk 
bezpieczeństwa, manometr w formie zegara, na tarczy manometru oznaczenia kolorystyczne 
wskazujące optymalny poziom ciśnienia. Pozbawione lateksu.” 
 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 23, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamkniętego 
systemu do odsysania noworodkowo-pediatryczny o następujących parametrach: 
— „Pediatryczny zamknięty system do odsysania CH05, CH06, CH07, CH08 długość 34 cm, z 
możliwością stosowania min. przez 72 h. System wyposażony jest w trzy łączniki Y różnego 
rozmiaru (w zależności od rozmiaru cewnika), ułatwiające dostosowanie do rurki intubacyjnej / 
tracheostomijnej, w celu podłączenia cewnika do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. Cewnik 
zakończony atraumatycznie z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po 
przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego 
wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji 
skalowanymi co 1 cm. oraz oznaczenie kolorami poszczególnych centymetrów. Okrągła, 
silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po całkowitym 
usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Każdy zestaw zawiera cewnik w 
odpowiednim rozmiarze oraz 3 łączniki Y. Wszystkie elementy systemu są sterylne. Rozmiary 
cewników kodowane kolorami według standardu ISO. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. 
— Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10 dł. 56 cm możliwość stosowania 
min. 72 godz. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik 
od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu (nie dotyczy systemu 
zamkniętego dla rozmiaru CH18 dł. 54). Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej 
procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych 
krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w 
kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie 
rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika. System stanowiący integralną 
całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu 
wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki 
intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt." 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 23 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
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1. 

Zamknięty system do odsysania 
noworodkowo - pediatryczny z 
automatyczną  końcówką cewnika o 
zmiennej sztywności z bocznymi otworami , 
obrotowa zastawka zabezpieczająca przed 
niezamierzonym przeciekiem roztworu 
płuczącego do tchawicy podczas płukania 
końcówki cewnika, obudowa zaworu 
regulacji podciśnienia przeźroczysta ułatwia 
kontrolę odsysania z nasadką ochronną 
portu ssania umocowaną do obudowy 
zaworu, okienko kontroli wydzieliny, 
kolorowy wskaźnik głębokości   
numerycznie na cewniku, z jednym 
otworem centralnym i 2 bocznymi 
ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą 
komorą płuczącą z silikonową 
bezobsługową, samouszczelniającą się 
dwudzielną zastawką, z blokadą próżni 
wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik 
pozbawiony DEHP 

 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 

1. 

Zamknięty system do odsysania noworodkowo - pediatryczny z automatyczną  końcówką cewnika o 
zmiennej sztywności z bocznymi otworami , obrotowa zastawka zabezpieczająca przed 
niezamierzonym przeciekiem roztworu płuczącego do tchawicy podczas płukania końcówki cewnika, 
obudowa zaworu regulacji podciśnienia przeźroczysta ułatwia kontrolę odsysania z nasadką 
ochronną portu ssania umocowaną do obudowy zaworu, okienko kontroli wydzieliny, kolorowy 
wskaźnik głębokości   numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi 
ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z silikonową bezobsługową, 
samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, 
cewnik pozbawiony DEHP                                                                                                                         lub 
Pediatryczny zamknięty system do odsysania CH05, CH06, CH07, CH08 długość 34 cm, z możliwością 
stosowania min. przez 72 h. System wyposażony jest w trzy łączniki Y różnego rozmiaru (w zależności 
od rozmiaru cewnika), ułatwiające dostosowanie do rurki intubacyjnej / tracheostomijnej, w celu 
podłączenia cewnika do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. Cewnik zakończony atraumatycznie z 
jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony 
obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik z 
widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. oraz oznaczenie kolorami 
poszczególnych centymetrów. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie 
uszczelniająca cewnik po całkowitym usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Każdy 
zestaw zawiera cewnik w odpowiednim rozmiarze oraz 3 łączniki Y. Wszystkie elementy systemu są 
sterylne. Rozmiary cewników kodowane kolorami według standardu ISO. Opakowanie zbiorcze: max 
10 szt. — Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10 dł. 56 cm możliwość stosowania 
min. 72 godz. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od 
pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu (nie dotyczy systemu zamkniętego 
dla rozmiaru CH18 dł. 54). Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze 
odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz 
ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym 
pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika 
bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, 
wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych 
elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie 
zbiorcze: max 10 szt. 

 
 
 
 



 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 

w Jastrzębiu - Zdroju, 
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój 

tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506, 
e-mail: szpital@wss2.pl 

www.wss2.pl 

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 23, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamkniętego 
systemu do odsysania dla dorosłych o następujących parametrach: 
„ Zamknięty system do odsysania: 
- CH 12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; 
- CH 12/14/16 dł.62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; 
- CH 18  dł. 54 cm możliwość użycia min 48 godz; 
- CH 12/14/16 dł. 36 cm możliwość stosowania min. 72 godz. 
Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta 
po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu (nie dotyczy systemu zamkniętego dla 
rozmiaru CH18 dł. 54). Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze 
odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi 
oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze 
czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru 
cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika. Cewnik, jako element składowy systemu, 
pozbawiony ftalanów DEHP. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie 
elementy systemu sterylne. System niewymagający dodatkowych elementów koniecznych do 
odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 23 poz. 2 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Zamknięty system do odsysania dla dorosłych z automatyczną  końcówką 
cewnika o zmiennej sztywności z bocznymi otworami , obrotowa 
zastawka zabezpieczająca przed niezamierzonym przeciekiem roztworu 
płuczącego do tchawicy podczas płukania końcówki cewnika, obudowa 
zaworu regulacji podciśnienia przeźroczysta ułatwia kontrolę odsysania z 
nasadką ochronną portu ssania umocowaną do obudowy zaworu, 
okienko kontroli wydzieliny, kolorowy wskaźnik głębokości   
numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi 
ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z silikonową 
bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą 
próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w 
zestawie 2 korki oraz karbowany łącznik. Czas stosowania 72 godz. do 
rurek intubacyjnych o dł. 54 cm, do rurek tracheostomijnych o dł. 34 cm. 

12Fr/Ch 
(4.67mm) x 
540 mm 
14Fr/Ch 
(4.67mm) x 
540 mm 
16Fr/Ch 
(5.33mm) x 
580 mm 
w 
zależności 
od 
potrzeb) 

 
 
 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
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2. 

Zamknięty system do odsysania dla dorosłych z automatyczną  końcówką 
cewnika o zmiennej sztywności z bocznymi otworami , obrotowa 
zastawka zabezpieczająca przed niezamierzonym przeciekiem roztworu 
płuczącego do tchawicy podczas płukania końcówki cewnika, obudowa 
zaworu regulacji podciśnienia przeźroczysta ułatwia kontrolę odsysania z 
nasadką ochronną portu ssania umocowaną do obudowy zaworu, 
okienko kontroli wydzieliny, kolorowy wskaźnik głębokości   
numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi 
ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z silikonową 
bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą 
próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w 
zestawie 2 korki oraz karbowany łącznik. Czas stosowania 72 godz. do 
rurek intubacyjnych o dł. 54 cm, do rurek tracheostomijnych o dł. 34 cm         
lub Zamknięty system do odsysania z przekręcaną zastawka na 
wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po 
usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu (nie dotyczy 
systemu zamkniętego dla rozmiaru CH18 dł. 54). Cewnik: bez 
konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, 
zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych 
krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, 
zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego 
wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika 
bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika. Cewnik, jako element 
składowy systemu, pozbawiony ftalanów DEHP. System stanowiący 
integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. 
System niewymagający dodatkowych elementów koniecznych do 
odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie 
zbiorcze: max 10 szt.  

12Fr/Ch 
(4.67mm) x 
540 mm 
14Fr/Ch 
(4.67mm) x 
540 mm 
16Fr/Ch 
(5.33mm) x 
580 mm 
w zależności 
od potrzeb)                
lub CH 
12/14/16 dł. 
56 cm 
możliwość 
stosowania 
min. 72 
godz.;                   
CH 12/14/16 
dł.62 cm 
możliwość 
stosowania 
min. 72 
godz.;                    
CH 18  dł. 54 
cm 
możliwość 
użycia min 
48 godz;                
CH 12/14/16 
dł. 36 cm 
możliwość 
stosowania 
min. 72 godz.  

 
Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 32, poz. 1: 
Czy Zamawiający w poz. 1 będzie wymagać masek z drenem, umożliwiającym dopompowanie 
mankietu za pomocą strzykawki, w celu lepszego dopasowania do twarzy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 1 będzie wymagać masek z drenem, umożliwiającym 
dopompowanie mankietu za pomocą strzykawki, w celu lepszego dopasowania do twarzy. 
 
Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 32, poz. 1-2: 
Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 będzie wymagać na opakowaniu jednostkowym: nr LOT, numer 
katalogowy, datę ważności? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 1 i 2 będzie wymagać na opakowaniu jednostkowym: nr LOT, 
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numer katalogowy, datę ważności. 
 
 
 
 
 
 
Pytanie nr 26, dot. Wzoru umowy: 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy 
do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do 
czasu uregulowania przez niego płatności? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 27, dot. Wzoru umowy: 
 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:  
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zapłaci kary umowne:  
a) w wysokości 8% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;  
 
b) w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia 
w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmioty umowy o złej jakości, 
przedmioty umowy nie posiadające deklarowanych właściwości oraz przedmioty umowy w 
ilości niezgodnej z zamówieniem;  
 
c) w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej w realizacji lub wadliwej części dostawy, 
jednak nie mniej niż 50 złotych, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji 
dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy oraz więcej niż 10% wartości 
brutto opóźnionej w realizacji lub wadliwej części dostawy;  
 
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9 umowy 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy 
brutto;  
 
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż 
wymienione w § 8 ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% 
wartości niezrealizowanej części umowy brutto;  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 28, dot. Pakietu nr 10, poz. 2: 
Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy do respiratora jednorurowy, 
współosiowy typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, dł. 1,6 m, z kolankiem z 
portem kapno, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm. 
Mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni. Układ dostarczany wraz z 
kapturkiem. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 29, dot. Pakietu nr 10, poz. 3: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego obwodu zamiast membrany pionowej 
tzw. rurę w rurze, współosiowy jak w poz. 2, ale dedykowany do anestezji z dodatkowym 2L 
workiem bezlateksowym, dł. 1,6m i dodatkową gałęzią dł. 1,5m. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 30, dot. Pakietu nr 10, poz. 4: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego obwodu współosiowego tzw. rura w 
rurze, dł. 2,4 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą dł. 
0,5 m, z workiem bezlateksowym o pojemności 2 L. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 31, dot. Pakietu nr 32: 
Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie personelu i pacjentów wymaga aby 
maski twarzowe anestetyczne były pozbawione ftalanów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 32, dot. Wzoru umowy: 
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności 
nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z 
wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. 
okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych 
dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do 
szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. 
W świetle aktualnych uwarunkowań związanych z sytuacją epidemiologiczną na świecie 
praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów 
stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych 
priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w 
przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być 
problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W 
związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym 
ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu 
maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej 
treści: 
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności 
nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania 
łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia 
(w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie 
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zgodnie z art. 473 §2 KC.” 
 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 33, dot. Wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: 
„Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 34, dot. Wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 8 i 9 wzoru umowy w 
następujący sposób:  „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku 
z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w 
trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). 
W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności 
zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony 
traktują, jako nieistniejące.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 35, dot. Wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 10 i 11. 
Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być 
podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa 
do swobodnego kształtowania umów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 36, dot. Wzoru umowy: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony 
ustalają, ze w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
kary umowne: 

a) w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,   

b) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie 
obejmować towary o złej jakości oraz  towary nie posiadające deklarowanych właściwości  

c) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień 
opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy. 

 
Odpowiedź: 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 37, dot. Pakietu nr 10, poz. 1-4: 
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 10 poz. 1,2,3,4 w celu utworzenia, nowego bardziej 
konkurencyjnego Pakietu? Zwiększy to ilość oferentów. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 38, dot. Pakietu nr 10, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do respiratora o następujących 
parametrach: 
 
Rodzaj rur:  karbowane  
Długość rur:  180 cm  
Materiał  PE (polietylen)  
Złącze rur  22 mm F typu żeńskiego z EVA 

(etylen/octan winylu)  
Średnica złącz trójnika Y  22mm, 15 mm  
Odłączalna rura wdechowa od trójnika Y  
Średnica rur  22mm  
Kolanko L 90º z portem Luer-Lock  
Dwa porty w trójniku  port ciśnieniowy i port 

temperaturowy  
zatyczki przyłączone na stałe . 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 39, dot. Pakietu nr 10, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do  respiratora  o następujących 
parametrach: 
 
Rodzaj rury  karbowana  
Rodzaj rury wydechowej  o zmiennej długości  
Średnica rury wewnętrznej  18mm  
Średnica rury zewnętrznej  30mm  
Długość  180 cm  
Złącze rur  22 mm typu żeńskiego  
Średnica rury wydechowej  22 mm  
Kolanko z portem Luer-
Lock  

do kapnografu  

Zalecany czas stosowania  do 7 dni dla jednego 
pacjenta  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 40, dot. Pakietu nr 10, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do aparatu do znieczuleń  o 
następujących parametrach: 
 
 
Przeznaczenie dla dzieci od 5 kg i dla dorosłych 
Materiał PE (polietylen) 
Średnica rury  22 mm 
Długość 180 cm 
Długość rury do worka  180 cm 
Złącze rur 22 mm F wykonane z EVA 

(polimer octanu winylu) 
Rura wydechowa 60 cm 
Średnica rury wydechowej 22 mm 
Obwód zakończony łącznikiem prostym 22M/15F 
Kolanko z portem Luer-Lock do kapnografu (koreczek 

stabilnie wkręcany) 
Złącza kolanka 15mmM-22mmM/15mmF 
Worek oddechowy  2 l bezlateksowy (kołnierz 

22mmF) 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy także Zamawiającego o pominięcie parametru ’’wydajność ogrzania powietrza 
wydychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 L/ min., opór wdechowy 0,18 cm H2O i 
wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie10L/min,’’- gdyż realny pomiar ogrzewania możliwy 
jest tylko w warunkach laboratoryjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 41, dot. Pakietu nr 10, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do aparatu do znieczuleń   o 
następujących parametrach: 
 
Przeznaczenie dla dzieci od 5 kg i dla dorosłych 
Wewnątrz rury znajduje się membrana o gładkiej powierzchni 
Materiał PE (polietylen) 
Średnica rury  22 mm 
Długość 300 cm 
Długość rury do worka  150 cm 
Długość rury wydechowej  60 cm 
Złącze rur 22 mm typu żeńskiego 
Średnica rury wydechowej złącze 22 mm z EVA 
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Obwód zakończony łącznikiem prostym 22M/15F 
Kolanko z portem Luer-Lock do kapnografu (koreczek stabilnie 

wkręcany) 
Złącza kolanka 15mmM-22mmM/15mmF 
Zatyczka 22mmF w kolorze czerwonym 
Worek oddechowy bezlateksowy         2 litry 
Nie zawiera lateksu 
Nie zawiera DEHP i PHT 
Opakowanie indywidualne folia 
 
Prosimy także Zamawiającego o pominięcie parametru ’’wydajność ogrzania powietrza 
wydychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 L/ min., opór wdechowy 0,18 cm H2O i 
wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie10L/min,’’- gdyż realny pomiar ogrzewania możliwy 
jest tylko w warunkach laboratoryjnych. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 42, dot. Pakietu nr 7, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 1 zestaw do tracheostomii przezskórnej 
pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki 
rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera. 
 
Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego 
zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę 
tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu z atraumatycznym 
inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno 
zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z 
możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na 
wykonanie zabiegu 
 
Zestaw zawiera : 
a. Skalpel 
b. Strzykawkę 5ml 
c. Igłę (14G) z teflonową osłonką 
d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z 

tytanem) 
e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR 
f. Kateter prowadzący (biały) 
g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu) 
h. 4 tampony z gazy 10x10cm 
i. Rurkę tracheostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw): 
 Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w 
rozmiarach 7,8,9 (do wyboru). 
 Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący 
przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step, Obturator, Tasiemkę 
mocującą, Sterylny żel nawilżający 2,7g. 
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Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez 
przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 7 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
 
 

1. 

Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia „Blue Ruino” z 
jednostopniowym stożkowym rozszerzadłem zawierającym znaczniki 
wskazujące stopień rozwarcia ściany tchawicy 
Lub 
- Rozszerzacz do tracheostomii przezskórnej Ciaglia Blue Rhino G2 ze 
wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, 
- Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 
mm). 
- Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 
- Igła introduktora 7 cm, rozmiar 15 G 
- Igła koszulki FEP 7 cm, o rozmiarze 15 G 
- Rozszerzacz o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm 
- Skalpel jednorazowego użytku nr 15 
- Strzykawka jednorazowa 
- Czerwony pojemnik na zużyte igły 
- Żel poślizgowy 
lub zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą (Ciaglia) z 
jednostopniowym rozszerzadłem zawierający:  
- skalpel; strzykawkę; igłę 14Ga z kaniulą; prowadnicę Seldingera; krótkie 
rozszerzadło 14F; cewnik prowadzący; jednostopniowe rozszerzadło w 
kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i 
ergonomicznym uchwycie; rurkę tracheostomijną z mankietem 
niskociśnieniowym; mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim 
stożkowym zakończeniem i uchwytem; miękką opaskę; 2 kaniule 
wewnętrzne; szczoteczkę; żel poślizgowy 5g; gaziki; rurkę z odsysaniem 
znad mankietu. Całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą, 
rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm.                                                                                                               
lub zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne 
wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki 
rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu 
prowadnicy Seldingera, który to zestaw zawiera: 
skalpel nr 15; Strzykawkę 5ml; igłę (14G) z teflonową osłonką; Prowadnicę 
Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z 
tytanem); Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR; Kateter prowadzący 
(biały); Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje 
wilgotny po zwilżeniu); 4 tampony z gazy 10x10cm                                                                
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który otrzymuje nowe brzmienie: 

1. 

Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia „Blue Ruino” z jednostopniowym 
stożkowym rozszerzadłem zawierającym znaczniki wskazujące stopień rozwarcia ściany 
tchawicy 
Lub 
- Rozszerzacz do tracheostomii przezskórnej Ciaglia Blue Rhino G2 ze wstępnie 
założonym cewnikiem prowadzącym, 
- Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm). 
- Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 
- Igła introduktora 7 cm, rozmiar 15 G 
- Igła koszulki FEP 7 cm, o rozmiarze 15 G 
- Rozszerzacz o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm 
- Skalpel jednorazowego użytku nr 15 
- Strzykawka jednorazowa 
- Czerwony pojemnik na zużyte igły 
- Żel poślizgowy 
lub zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą (Ciaglia) z jednostopniowym 
rozszerzadłem zawierający:  
- skalpel; strzykawkę; igłę 14Ga z kaniulą; prowadnicę Seldingera; krótkie rozszerzadło 
14F; cewnik prowadzący; jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z 
warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; rurkę tracheostomijną 
z mankietem niskociśnieniowym; mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim 
stożkowym zakończeniem i uchwytem; miękką opaskę; 2 kaniule wewnętrzne; 
szczoteczkę; żel poślizgowy 5g; gaziki; rurkę z odsysaniem znad mankietu. Całość 
sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą, rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm.                                                                                    
lub zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie 
rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej 
z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera, który to zestaw zawiera: 
skalpel nr 15; Strzykawkę 5ml; igłę (14G) z teflonową osłonką; Prowadnicę Seldingera 
wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem); Krótki rozszerzacz 
(dylator) 14 CH/FR; Kateter prowadzący (biały); Rozszerzacz (dylator) pokryty 
hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu); 4 tampony z gazy 10x10cm                 
lub zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie 
rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej 
z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera. Zestaw do tracheostomii 
przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne 
przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z 
wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu z atraumatycznym inserterem. 
Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno 
zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu 
z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma 
wpływu na wykonanie zabiegu. Zestaw zawiera : skalpel, strzykawkę 5ml, igłę (14G) z 
teflonową osłonką, prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu 
(stop niklu z tytanem), krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR, kateter prowadzący 
(biały), rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po 
zwilżeniu), 4 tampony z gazy 10x10cm, rurkę tracheostomijną z atraumatycznym 
inserterem (zestaw):, rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania 
znad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru). Każda tracheotomijna rurka wyposażona 
jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki 
(silikonowa osłonka no-step, Obturator, Tasiemkę mocującą, Sterylny żel nawilżający 
2,7g. 
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Pytanie nr 43, dot. Pakietu nr 5, poz. 1-4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3 i 4?  
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby 
oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez 
Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 44, dot. Pakietu nr 37: 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 37 dopuści manometr posiadający podziałkę wyskalowaną 
co 1 cm, od 20 do 30 cm, z jednym zakresem na zielono?  
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 45, dot. Pakietu nr 2, poz. 2: 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 2 pozycję nr 2 i utworzy z niej osobny pakiet lub 
umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tego pakietu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 46, dot. Pakietu nr 6, poz. 1-4: 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 2 pozycje nr 1, 2, 3, 4 i utworzy z nich osobny pakiet lub 
umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tego pakietu? Szczególnie przy większych 
ilościach asortymentu Zamawiający może uzyskać dużo bardziej atrakcyjne cenowo oferty dzięki 
podzieleniu takiego pakietu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 47, dot. Pakietu nr 6, poz. 1: 
 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, 
o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym 
wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania 
tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 48, dot. Pakietu nr 48, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych 
elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność 
filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-
1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do 
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kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 49, dot. Pakietu nr 6, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przedłużacz do rurek ze złączem 
intubacyjnym – łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy o następujących parametrach: 
 Pozwala na zmniejszenie oporu na rurce intubacyjnej  lub masce krtaniowej poprzez 

oddalenie układu oddechowego od pacjenta. 
 długości 15 cm pozwala na większą elastyczność podczas operacji i procedur klinicznych  
 Złącza końcowe pozwalają na bezpieczne podłączenie do wszystkich elementów Y zgodnie 

z zatwierdzonymi standardami.  
 Do stosowania podczas znieczulenia, oddychania i używania resuscytatora 
 Przedłużacz do rurek ze złączem intubacyjnym zgiętym pod kątem 90 stopni z podwójnie 

obrotowym kolankiem 15F / 22M i elastomerową nasadką, ze złączem 22F 
 Pakowane pojedynczo papier folia? 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 50, dot. Pakietu nr 8, poz. 5-6: 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 8 pozycje nr 5 i 6 i utworzy z nich osobny pakiet lub 
umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tego pakietu? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 51, dot. Pakietu nr 8, poz. 6: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową – jednorazową o 
następujących parametrach: 
- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta  
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i 
zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie 
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, 
-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza 
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, 
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, 
-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością 
przypadkowego przegryzienia 
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny 
- sterylna 
- pakowania pojedynczo 
-rozmiary: zgodnie z wymaganiami Zamawiającego? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 52, dot. Pakietu nr 9, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w kształcie łuku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 53, dot. Pakietu nr 9, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny jednorazową maskę krtaniową: wykonana 
z silikonu, biokompatybilna, nietoksyczna, przeźroczysta, z mankietem, anatomicznie wygięta 
(w kształcie łuku), możliwość pracy w MRI, bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu 
powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar 
kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,  
posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu  co chroni przed możliwością 
przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony 
balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiary zgodne z wymaganymi przez 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 54, dot. Pakietu nr 9, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych 
elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność 
filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-
1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do 
kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 55, dot. Pakietu nr 12, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji do 20 cykli, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 56, dot. Pakietu nr 12, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji do 20 cykli, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 57, dot. Pakietu nr 12, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji do 20 cykli, o pojemności 
1600ml,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 58, dot. Pakietu nr 12, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści rezerwuar 1000ml,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 59, dot. Pakietu nr 12, poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści rezerwuar 2000ml,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 60, dot. Pakietu 12, poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści rezerwuar 2500ml,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 61, dot. Pakietu nr 12, poz. 6-7: 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 12 pozycje nr 6 i 7? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 62, dot. Pakietu nr 12, poz. 8: 
Czy Zamawiający dopuści resuscytator o terminie przydatności do użycia – 3 lata, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 63, dot. Pakietu nr 23, poz. 2: 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 23 pozycję nr 2 ? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 64, dot. Pakietu nr 23, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o 
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następujących parametrach: 
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm 
zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  
• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia 
rurki i respiratora  
• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która 
izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji 
krzyżowej  
• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do 
zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  
• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany 
rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”  
• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności 
rozmontowania całości systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką 
intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez 
ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas 
przepłukiwania  
• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki 
głębokości skalowane co 1 cm  
• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły 
ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy 
systemu z rękawem ochronnym  
• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z 
opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy  

 
Dostępne rozmiary:  

Rozmiar  Długość cewnika  Przeznaczenie  

10Fr 3,3mm  600mm  intubacja  

12Fr 4,0mm  600mm  intubacja  

14Fr 4,7mm  600mm  intubacja  

16Fr 5,3mm  600mm  intubacja  

10Fr 3,3mm  340mm  tracheostomia  

12Fr 4,0mm  340mm  tracheostomia  

14Fr 4,7mm  340mm  tracheostomia  

16Fr 5,3mm  340mm  tracheostomia  
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 65, dot. Pakietu nr 28, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji w zestawie z 1 connectorem -
15mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 66, dot. Pakietu nr 32, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną bez PCV, wykonaną z TPU z mankietem 
kodowanym kolorystycznie, taką jak na załączonym zdjęciu poniżej, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ? 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 67, dot. Pakietu nr 35, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z możliwością wymiany światłowodu-opcjonalnie, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 68, dot. Pakietu nr 35, poz. 6: 
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z możliwością wymiany światłowodu-opcjonalnie, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 69, dot. Pakietu nr 35, poz. 7: 
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z możliwością wymiany światłowodu-opcjonalnie, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 70, dot. Pakietu nr 36, poz. 1: 
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Czy Zamawiający dopuści rękojeść o strumieniu świetlnym 80000lux o radełkowanej strukturze 
działającej antypoślizgowo, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 71, dot. Pakietu nr 36, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści rękojeść o strumieniu świetlnym 80000lux o radełkowanej strukturze 
działającej antypoślizgowo, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 72, dot. Pakietu nr 36, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny plastikowe łyżki jednorazowego użytku, 
wykonane z materiału ABS, typu Macintosh, kompatybilne z rękojeściami zgodnymi z normą. 
Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, sterylne, pakowane pojedynczo folia/ papier, o 
rozmiarach: 
- rozm. 2 – 120/112/14 mm,  
- rozm. 3 – 140/121/14 mm,  
- rozm. 4 – 160/141/14 mm, 
z datą ważności 4 lata? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 73, dot. Pakietu nr 36, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści łyżkę światłowodową z wyraźnym oznakowaniem typu, rozmiaru i 
symbolu „jednorazowego użytku” na części plastikowej i metalowej, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 74 dot. Pakietu nr 21, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do transferu leku do pojemnika 
wielodawkowego, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, zastosowanie do 72 
godzin, długość kolca min. 2 cm, z portem dostępu w postaci złącza luer lock, chronionego 
koreczkiem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 75, dot. Pakietu nr 21, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zastawka zabezpieczająca lek przed 
wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki powinna mieć płaską powierzchnię, która umożliwia 
łatwą i skuteczną dezynfekcję ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 76, dot. Pakietu nr 21, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej 
długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu 
przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 77, dot. Pakietu nr 21, poz. 3: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki dostępu bezigłowego, o długości min. 2cm, z 
przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, 
pozbawiona części metalowych, umożliwia stosowanie przez 7 dni lub min. 216 aktywacji, 
zastawka nie generuje wyrzutu pozytywnego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 78, dot. Pakietu nr 21, poz. 4: 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 4 z pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej 
konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 79, dot. Pakietu nr 32, poz. 1-2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy maski twarzowe anestetyczne mają mieć możliwość 
pracy w środowisku MRI (rezonansu magnetycznego)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że w poz. 1-2 maski twarzowe 
anestetyczne mogą mieć możliwość pracy w środowisku MRI (rezonansu magnetycznego). 
 
Pytanie nr 80, dot. Pakietu nr 32, poz. 1-2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy maski twarzowe anestetyczne mają być pozbawione 
DEHP oraz lateksu, tak jak pozostałe produkty anestezjologiczne? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że w poz. 1-2 maski twarzowe 
anestetyczne mogą być pozbawione DEHP oraz lateksu, tak jak pozostałe produkty 
anestezjologiczne. 
 
 
Pytanie nr 81, dot. Pakietu nr 32, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy silikonowy zawór do regulacji ciśnienia ma być 
skierowany pionowo ku górze w nosowej części maski dla prawidłowej i optymalnej pracy 
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podczas regulacji ciśnienia w masce? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że w poz. 1 silikonowy zawór do 
regulacji ciśnienia może być skierowany pionowo ku górze w nosowej części maski dla 
prawidłowej i optymalnej pracy podczas regulacji ciśnienia w masce. 
 
Pytanie nr 82, dot. Pakietu nr 32, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy maski twarzowe anestetyczne mają posiadać rozmiar 
maski kodowany barwą mankietu oraz oznaczenie numeryczne na części ustnej korpusu? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że w poz. 2 maski twarzowe 
anestetyczne mogą posiadać rozmiar maski kodowany barwą mankietu oraz oznaczenie 
numeryczne na części ustnej korpusu. 
 
 
Pytanie nr 83, dot. Pakietu nr 23, poz. 1-2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cały system zamknięty ma być pozbawiony DEHP, 
tak jak dotychczas stosowany. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 84, dot. Pakietu nr 23, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania w rozm. 5; 6; 7 i 8 
Fr/CH. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik 
skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym 
otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania 
cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, kompatybilny 
z adapterem do dróg oddechowych. Adapter kątowy 45 stopni, z możliwością stosowania przez 
7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień 
uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek 
intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, 
samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 85, dot. Pakietu nr 23, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania w rozm. 10; 12; 14 i 
16 Fr/CH. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych 
o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar 
kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 
bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony 
DEHP, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Uniwersalny adapter do dróg 
oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem 
do połączenia z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia 
możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez 
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rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki 
intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie 
procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym 
portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, 
bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę 
płukania od dróg oddechowych pacjenta. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 86, dot. Pakietu nr 14, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej do kompleksowej intensywnej 
opieki z 5 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi. Umożliwia podłączenie do 5 
dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 6 żeńskich końcówek luer lock gwarantuje bezpieczne 
połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy, wykonana z polisulfonu, 
wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę umożliwiająca połączenie z innym złączem 
bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów, z listwą umożliwiającą montaż do 
stojaka, tak jak obecnie stosowana. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 14 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
 
 
 
1. 

Kranik rampa/ platforma pięciokranikowa  z 
wyraźnym oznaczeniem pozycji otwarty - 
zamknięty, z poliwęglanu, obrót 90°, z listwą 
umożliwiającą montaż do stojaka                

 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Kranik rampa/ platforma pięciokranikowa  z 
wyraźnym oznaczeniem pozycji otwarty - 
zamknięty, z poliwęglanu, obrót 90°, z listwą 
umożliwiającą montaż do stojaka                                                            
lub rampa pięciokranikowa do kompleksowej 
intensywnej opieki z 5 zróżnicowanymi 
kolorystycznie kranikami trójdrożnymi. Umożliwia 
podłączenie do 5 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 
męska i 6 żeńskich końcówek luer lock gwarantuje 
bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające 
zapewniają sterylność rampy, wykonana z 
polisulfonu, wyposażona w niezależnie obracającą 
się nakrętkę umożliwiająca połączenie z innym 
złączem bez konieczności skręcania/obracania 
łączonych elementów, z listwą umożliwiającą 
montaż do stojaka. 
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Pytanie nr 87, dot. Pakietu nr 14, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 7cm, spełniającego pozostałe 
parametry SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 88, dot. Pakietu nr 14, poz. 2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma być 
wyposażony w dodatkowy port do iniekcji, który umożliwia dodatkową podaż leków lub 
płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej, co zwiększa skuteczność prowadzonej 
terapii zwłaszcza, gdy trzeba działać szybko i w sytuacji zagrożenia życia? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 89, dot. Pakietu nr 14, poz. 3: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy z przedłużaczem 25cm, spełniającej pozostałe 
parametry SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 90, dot. Pakietu nr 8, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurki intubacyjne mają być sterylne, w rozmiarach od 
2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia oraz posiadać łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem 
dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 
8836:2014-12, tak jak rurki intubacyjne w poz. 3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że w poz. 1 rurki intubacyjne 
mogą być sterylne. 
 
Pytanie nr 91, dot. Pakietu nr 6, poz. 10: 
Czy Zamawiający poprzez zapis „10 opakowań” oczekuje zaoferowania 10 par stabilizatorów tj. 
1 opakowanie = 1 para stabilizatorów, czy 10 opakowań zbiorczych stabilizatorów a’ 100 szt? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 10 oczekuje 10 opakowań zbiorczych stabilizatorów a’100szt., 
tak jak w zapisie SIWZ. 
 
Pytanie nr 92, dot. Pakietu nr 18: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku z 
niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, 
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zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o 
wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym 
blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. 
Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa 
część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona 
w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewaniający swobodny 
przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich 
rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 
2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski 
krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju 
umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej 
maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie 
rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem 
mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku 
kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na 
opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej. Maska w rozmiarach: 
3 / 4 / 5/ i zakresach wagowych odpowiednio: 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 93, dot. Pakietu nr 19: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń, możliwość 
umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażonej w nylonową, siatkową kieszeń 
ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, 
miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór 
odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu 
i neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 19 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z: 
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1. 

Mankiet jednorazowy do szybkich infuzji do 
opakowań 1000 ml, słupkowy lub zegarowy 
wskaźnik ciśnienia z kolorowym oznaczeniem 
strefy roboczej – maksymalne ciśnienie 300 
mmHg, przezierna ścianka przednia, 
bezlateksowy, wykonany z materiału PCV lub 
z laminowanego poliuretanu, zawór 
kranikowy, pompka ręczna, uchwyt do 
zawieszania mankietu, uchwyt / haczyk na 
opakowanie płynu   
lub 
mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość 
umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 
mm Hg, wyposażony w nylonową, siatkową 
kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu 
przetaczanego płynu, posiadający 
cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z 
widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, 
prosty w użyciu zawór odcinający 
zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar 
oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i 
neoprenu, jednorazowe, czyste 
mikrobiologicznie.    lub                                                                                       
mankiet ciśnieniowy o następujących 
parametrach: 
Mankiet przeznaczony dla worków o 
pojemności 1000 ml; Mankiet wykonany z 
półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie 
zawierającego latexu, łatwy do czyszczenia. 
Posiadający możliwość zawieszania na 
stojaku jezdnym. 
Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na 
worek z płynem. 
Wyposażony w manometr wyskalowany w 
mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym 
oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia (300 
mmHg); manometr umieszczony pod 
mankietem, wskazania ciśnienia widoczne 
dookoła (360st) mankietu. Wyposażony w 
dużą, trwałą gruszkę do pompowania 
mankietu, zamocowaną na drenie o długości 
40cm (+/- 2cm). Posiadający kranik 
ciśnieniowy z zaznaczonymi (wyczuwalnym) 
indykatorem pozycji kierunku przepływu 
powietrza. Przeznaczony do używania z 
workami o pojemności do 1000ml. 

 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
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1. 

Mankiet jednorazowy do szybkich infuzji do opakowań 
1000 ml, słupkowy lub zegarowy wskaźnik ciśnienia z 
kolorowym oznaczeniem strefy roboczej – maksymalne 
ciśnienie 300 mmHg, przezierna ścianka przednia, 
bezlateksowy, wykonany z materiału PCV lub z 
laminowanego poliuretanu, zawór kranikowy, pompka 
ręczna, uchwyt do zawieszania mankietu, uchwyt / 
haczyk na opakowanie płynu                                                                 
lub 
mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość 
umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 mm Hg, 
wyposażony w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą 
kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający 
cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną 
obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu 
zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, 
rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i 
neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.                       
lub  mankiet ciśnieniowy o następujących parametrach: 
Mankiet przeznaczony dla worków o pojemności 1000 
ml; Mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa 
sztucznego nie zawierającego latexu, łatwy do 
czyszczenia. Posiadający możliwość zawieszania na 
stojaku jezdnym. 
Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z 
płynem. 
Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z 
kodowanym kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim 
zakresem ciśnienia (300 mmHg); manometr 
umieszczony pod mankietem, wskazania ciśnienia 
widoczne dookoła (360st) mankietu. Wyposażony w 
dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, 
zamocowaną na drenie o długości 40cm (+/- 2cm). 
Posiadający kranik ciśnieniowy z zaznaczonymi 
(wyczuwalnym) indykatorem pozycji kierunku 
przepływu powietrza. Przeznaczony do używania z 
workami o pojemności do 1000ml.                                                          
lub mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość 
umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 mm Hg, 
wyposażonej w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą 
kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający 
cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną 
obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu 
zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, 
rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i 
neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie. 

 
 
Pytanie nr 94, dot. Pakietu nr 28, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, prowadnicy do rurek 
intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką 
końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach: 
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- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm 
- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm 
- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm 
- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Pakiecie nr 28 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
w kolumnie „Nazwa towaru” oraz ,,Rozmiar” zmienia zapis z: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prowadnica do intubacji 
jednorazowego użytku do 
ukształtowania, metal pokryty 
tworzywem medycznej jaklości, miękki 
końiec dystalny,  bez ftalanów, 
bezlateksowa, sterylna.                                 

14 Fr – 
śred. zew. 
4,7 mm – 
dł. 340 mm 
(+/- 10 
mm) 
10- Fr – 
śred. zew. 
3,3 mm – 
dł. 340 mm 
(+/- 10 
mm) 
6 Fr – śred 
zew. 2,0 
mm – dł. 
230 mm - 
270 mm 
(+/- 10 
mm) 
w 
zależności 
od potrzeb        

 
 
 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prowadnica do intubacji 
jednorazowego użytku do 
ukształtowania, metal pokryty 
tworzywem medycznej jaklości, miękki 
końiec dystalny,  bez ftalanów, 
bezlateksowa, sterylna.                                          
Lub jednorazowa, sterylna, prowadnica 
do rurek intubacyjnych, z możliwością 
ukształtowania, metalowa, pokryta 
przezroczystym PVC, z miękką 
końcówką pozbawioną rdzenia 
metalowego, bez lateksu, DEHP.  

14 Fr – 
śred. zew. 
4,7 mm – 
dł. 340 mm 
(+/- 10 
mm) 
10- Fr – 
śred. zew. 
3,3 mm – 
dł. 340 mm 
(+/- 10 
mm) 
6 Fr – śred 
zew. 2,0 
mm – dł. 
230 mm - 
270 mm 
(+/- 10 
mm) 
w 
zależności 
od potrzeb        
lub 6 o dł. 
całk. 305 
mm i śr. 2.0 
mm, 10 o 
dł. całk. 384 
mm i śr. 3.3 
mm, 12 o 
dł. całk. 384 
mm i śr. 4.0 
mm, 14 o 
dł. całk. 384 
mm i śr. 4.7 
mm 

 
 
 Załącznikiem do niniejszego pisma jest: 
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 7 – Zestawy 
do tracheotomii) po zmianach z dnia 2020r.; 
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 14 – Kraniki 
i rampy) po zmianach z dnia 2020r.; 
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 19 -
Mankiety do szybkich infuzji) po zmianach z dnia 2020r.; 
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 23 – 
Cewniki do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych) po zmianach z dnia 2020r.; 
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 28 – 
Prowadnice do intubacji) po zmianach z dnia 2020r.; 
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 35 –
Laryngoskopy i oprzyrządowanie do laryngoskopów I) po zmianach z dnia 2020r. 



 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 

w Jastrzębiu - Zdroju, 
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój 

tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506, 
e-mail: szpital@wss2.pl 

www.wss2.pl 

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

 
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

Z poważaniem 


