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wg rozdzielnika    
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń  
i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-32/2019 

                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
 
Dotyczy: Pakiet nr 3 – Wózek reanimacyjny z czterema szufladami – 1 szt.  
1. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach? 

 Wymiary zew. wózka bez wyposażenia 720x610x1080 mm 
 Szafka stalowa lakierowana proszkowo, fronty i uchwyty szuflad tworzywowe, uchwyty 

szuflad w kolorze czerwonym  
 Wymiary szafki: 650x550x1000 mm (wysokość z kołami) 
 Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z 

tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą  
 Blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm 
 Szafka z 4 szufladami, prowadnice szuflad z samodociągiem  
 Wysokość frontów szuflad: 1x225 mm, 3x150 mm 
 Wymiary szuflady dla 1x225 mm: 450x450x225 mm 
 Wymiary szuflady dla 3x150mm: 450x450x150 mm 
 1 x blat boczny wysuwany o wymiarach 360x360 mm  
 1 x odcinek szyny instrumentalnej wykonanej ze stali chromowanej zamocowanej z boku 

wózka  
 1 x pojemnik na odpady z pokrywą, kolanowy, mocowany z boku wózka, poj. 14l    
 3 x tworzywowa, uchylna kuweta z boku wózka  
 1 x wieszak kroplówki na 2 haczyki z regulacją wysokości 
 1 x deska do przeprowadzenia RKO z odpornego tworzywa 
 1 x półka pod defibrylator wymiarach 410x330 mm z możliwością obrotu (bez regulacji 

wysokości)  
 1 x uchwyt do pojemnika na zużyte igły - z możliwością dostosowania uchwytu do wymiarów 

pojemnika Zamawiającego 
 blat górny posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka  

 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE 
WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), który Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
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Dotyczy: Pakiet nr 3 – Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami i nadstawką – 1 szt.  
2. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach? 

 Wymiary zew. wózka bez wyposażenia 720x610x1080 mm 
 Wysokość wózka z nadstawką 1650 mm 
 Szafka stalowa lakierowana proszkowo, fronty i uchwyty szuflad tworzywowe, uchwyty 

szuflad w kolorze czerwonym  
 Wymiary szafki: 650x550x1000 mm (wysokość z kołami) 
 Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z 

tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą  
 Blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm (bez 

możliwości demontażu i wymiany blatu) 
 Szafka z 4 szufladami, prowadnice szuflad z samodociągiem  
 Wysokość frontów szuflad: 1x225 mm, 3x150 mm 
 Wymiary szuflady dla 1x225 mm: 450x450x225 mm 
 Wymiary szuflady dla 3x150mm: 450x450x150 mm 
 1 x blat boczny wysuwany o wymiarach 360x360 mm  
 1 x odcinek szyny instrumentalnej wykonanej ze stali chromowanej zamocowanej z boku 

wózka  
 1 x pojemnik na odpady z pokrywą, kolanowy, mocowany z boku wózka, poj. 14l    
 1 x pojemnik na cewniki ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach: 150x615x80 mm  
 1 x wieszak kroplówki na 2 haczyki z regulacją wysokości 
 1 x półka nadblatowa ze stali nierdzewnej 
 1 x uchwyt do pojemnika na zużyte igły - z możliwością dostosowania uchwytu do wymiarów 

pojemnika Zamawiającego 
 1 x pojemnik na rękawiczki, stalowy, lakierowany proszkowo  
 blat górny posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka  
 1 x nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5 

pojemników) 
 stelaż nadstawki bez regulacji wysokości  

 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE 
WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), który Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 

 
 

 

 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka 
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