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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń robotycznych 

do rehabilitacji wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu”  

 

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.),                   

w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy rękawicę o poniższych parametrach; 

 

1. Rękawica do rehabilitacji dłoni, nadgarstka, kończyny górnej 

2. Ruch dłoni można obserwować na monitorze w postaci obrazu 3D 

3. Posiada możliwość automatycznego wczytania danych z ostatniej sesji terapeutycznej. 

4. Sprzęt aktywuje mechanizmy prostowania i zginania międzypaliczkowego śródręcza 

wszystkich palców dłoni, 

5. Zastosowanie u dzieci i dorosłych 

6. Oprogramowanie zawiera ćwiczenia: 

a) PASYWNA MOBILIZACJA 

b) TERAPIA OBSERWACJI DZIAŁANIA 

c) ĆWICZENIA FUNKCJONALNE 

d) KOMPENSACJA WAGI KOŃCZYNY GÓRNEJ 

e) TRENING BILATERALNY 

f) TERAPIA OBSERWACJI DZIAŁANIA 

g) AKTYWNA MOBILIZACJA 

h) INTERAKTYWNE GRY / DŁOŃ 

i) INTERAKTYWNE GRY / RĘKA 

j) INTERAKTYWNE GRY / NADGARSTEK 

k) ĆWICZENIA POZNAWCZE 

7. Posiada interaktywne gry które mogą skupiać się zarówno na palcach, jak i na ruchach 

nadgarstka i ręki. 

8. Łatwe do dezynfekcji silikonowe rękawice są dostępne w 6 rozmiarach (XXS, XS, S, M, L, XL). 

Część wewnętrzna dłoni pozostaje niezakryta, aby ułatwić dopasowanie nawet w przypadku 

spastyczności, ograniczyć pocenie się i ułatwić pacjentowi chwytanie przedmiotów. 

9. Urządzenia dodatkowo posiada oprogramowanie z efektami dźwiękowymi i wizualnymi oraz 

symultaniczną animacją 3D; T 

10. Urządzenie dostosowuję poziom trudności samodzielnie w oparciu o umiejętności pacjenta 

11. Para dynamicznych podpór kompensujących ciężar ręki i ułatwiających ćwiczenia funkcjonalne 

12. Czujniki do wykrywania aktywnych ruchów i grania w gry interaktywne; 

13. Wózek z szufladami do przechowywania rękawic i akcesoriów 

14. Zawiera 5 liniowych siłowników elektrycznych. Każdy siłownik łączy się ze stalowym drutem. 

Druty pchają i ciągną, aby wygenerować zgięcie i wyprost palców 



 

 

 

15. Stół w kształcie C ; 160x90cm; Podnoszony na 2 kolumnach (58-103 cm); Kolor blatu: biały 

16. Zestaw silikonowych palców 

nakładki na końcówkę palca 

1 szt. dla każdego rozmiaru silikonowego palca +nakładka na końcówkę palca; łącznie: 18 

jednostek 

17. 2 dynamiczne wsporniki ręki (12 poziomów siły: 900-4800 gramów): 1 lewy + 1 prawy 

18. Silikonowa obejma + zestaw rękawic - 1 para dla każdego rozmiaru, łącznie: 12 szt. 

19. 2 akcesoria do stabilizacji nadgarstka: 1 mały rozmiar + 1 duży rozmiar 

20. Napięcie robocze: 24 V 

21. Prąd roboczy: maks. 6,5A 

22. Sprzęt do pracy ciągłej 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowana rękawica spełniała parametry graniczne 

określone w załączniku nr 2.6 do SWZ.  

 

 
 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych 

przez Zamawiającego wyjaśnień. 

 

Z poważaniem, 
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