
Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  nr  1  m    Norberta  Barlickiego

Umwersytetu  Medycznego  w  lodzi
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Łódź,  dn.  19.06.2024  r.
SEKC]A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail : aleksandra.niedziaLkowska@barlicki.pl
Tel. 42 677-68-24
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Dotyczy:   postępowania  o   udzielenie  zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu   nieograniczonego  pn.
Dostawa sprzętu do zabiegów anestezjologicznych  dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N.

Berlicl(iego w Łodzi"

Szar`own i Pa ństwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art.  135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych

(tj.  Dz.  U.  z  2023  r.  poz.  1605  z zm.)  pytaniami  dotyczącym  Specyfikacji  warunków  zamówienia,  Zamawiający  udziela
odpowiedzi na  następujące pytania  i  na  podstawie art.  137 zmienia zapisy SWZ następująco  :

1.      Zamawiający ustala nowy termin składania ofer[ -do dnia 27,06.2024 r. godz. 09.00.
2.      Zamawiający ustala nowy termin otwarcia ofert -w dniu  27.06.2024 r. o godz.  10.00.
3.      Zamawiający ustala  nowy termin  wniesienia  wadium do dnia  27.06.2024 r.  godz.  09.00
4.     Termin związania ofertą -do dnia  24.09.2024 r.

5.     Zamawiający ustala nową `^/ysokość wadium na Pakiet 12 -w kwocie 6 700,00 zł
6.    Zamawiający ustala nową wysokość wadium na wszystkie pakiety objęte postępowaniem

-  w k`^rocie 162 954,00 zł (słownie sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt
cztery zł 0/ 100).

7.     Poprawiony załącznlk 2 (Formularz Asortymentowo-cenowy) w załączeniu

1. W dniu 28.05.2024 r. wpłyhęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 25
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 25  - Zestaw do pomiaru ciśnienia  śródbrzusznego  (IAP) z

przetwornikiem wyposażony w  linię płuczącą z przesuwną  klemą zaciskową  i aparatem  kroplowym z wbudowanym
filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne,  łącznik typu „T" na  linii  Puczącej,  dren do podłączenia cewnika  Foley'a
zakończony uniwersalnym tącznikiem schodkowym,  dren z gumowym łącznikiem  do podłączenia zestawu do zbiórki
moczu,  strzykawka  L/L 50- 60  ml.  Zestaw kompatybilny z monitorami  poprzez przewód z wtykiem typu ,,RJ".
Dodatkowo w zestawie zamknięty system do  pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej  (bez
wew.  komór wstępnych  i  pośrednich)  o dokładności  pomiaru  min.  1  ml  do  20  ml  i  pojemności  500  ml  z  przeźroczystymi
ściankami  ułatwiającymi dokładny odcz\ft i  wizualizaęję moczu,  workiem o pojemności  2  1, filtr hydrofobowy w  komorze
i worku, drenu  z odpowietrzaniem o dł.  150 cm ze spir3lą antyzałamaniową,  portu  bezigłowego do pobierania  próbek

8D?€3ó#Egź.:kź##[:r=:n#żystemmocujący,do7dniupaęjenta.

2. W dniu 28.05.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 21
Pytanie do pakietu 21 Czy Zamawający w pozycji 2 dopuści cewnik w rozmiarze 7Fr/18,18,14 Ga zamiast 7Fr/18,18,16

gaD?pPo°L°[#;eźrz=:e:?e=śdwnżezopisem.



Pytanie 2
Paklet 42
Pytanie do pakietu 42 Czy Zamawiający  produkt konkurency]ny:  Igła  stosowana do  krótkotrwałych infuzji  i
przeptukiwania  portu  naczyniowego o długościach  20,  25mm  bez długości  15mm? Pozostałe parametry zgodnie z
Opisem.
ODPOWIEDź: Zgodnie z SWZ

3. W dniu 29.05.2024 r. wpłynęły nastęi)iJjące zapytania do SWZ:

Pytar'ie 1
Pakiet 22 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  pakiecie 22  poz  1  rozmiarów w zakresie 7-7,5;  8,8,5,  9-9,5 ?

ioDZ:SóaJe|:=:aźagn*:feo!nśewzzswz

4. W dniu 29.05.2024 r. wpłynęły następujące zai)ytania do SWZ:

Pytanie 1
Dotyczy wzoru umowy - kary umowne
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmniejszenie wysokości  kar umownych do 2,5% wartości  netto
niedostarczonego towaru  za  każdy dzień zwłoki
Uzasadnienie:  obecnie ustalone kary umowne są  nadmiernie wysokie,  nieproporqonalne do wartości
zamówienia,  odbiegające od standardów przyjętych  na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach
publicznych.  Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu  umożliwi zachowanie

ŁaDsapdó*ó]WEnD°ź:jzsaft:na#aęrćłpodtrzymujezaplswzoruumowy.

5. W dniu 31.05.2024 r. wpłynęły następujące zapytanla do SWZ:

Pytanie 1
DDotyczy`^/zoniumo`^/y-kaii/Lirno`A/ne
1.  Czy w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający dokona  modyfikaQi  postanowień  prpjeld:u  przyszłęj  umowy w
zakresie zapisów § 7 ust.  1ń:

1.  Zamawiający  może  naliczyć  Wykonawcy  kary  umowne  w  razie  zwłoki  w dostarczeniu  zamówionego  towaru  w
wysokości 9L52Ą wartości netto niedostarczonego towaru za  każdy dzień zi^/łoki,

2.  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w  razie zwłoki w dostarczeniu  reklarriowanego towaru w
wysokośa QL±912 wartośa  netto niedostaraonego  towaru za kazdy dzień zJ^iłoki.

3.  Zamawiający może  naliczyć Wykonawcy karę  umowną  w  razie zwłoki w dostarczeniu    przedmiotu  użyczenia,  o
którym mowa w §  1A powyzę) w wysokości lQQZL za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie zwłoki w dostaiaeniu przez Wykonawcę urządzenia
zastępczego do urządzenia  stanowiącego przedmiot użyczenia, o którym  mowa w  §  1A powyżej w wysokości

lQQzl Za każdy dzień zwłoki.
5.  W  razie  rozwiązania  umowy  z  przyczyn  określonych  w  §8  ust.  2,  Zamawiający  może  naliczyć  Wykonawcy karę

umowną w wysokości 10%  niezrealizowanei wartDści netto określonej w § 2 ust.1  pkt 1.1.
6.  Wykonawca  w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nie&eminowej  zapłaty wynagrodzenia  naleźnego  Podwykonawcy z

tytułu zmiany wysokości wynagrodzmia Wykonawcy, o klóręj mowa w § 5 ust. 5 umoi^/y zobowiązany jest do
zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  250 zł za  każdy  stwierdzony  przypadek.  Wykonawca  zobowiązany jest

przedstawft Zamawiającemu wrćz z fakturą VAiT potwierdzenie dokmania płatnośa na rzecz Podwykonawcy z
uwzględnieniem dokJJnanej zmiany wynagrodzenia  Podwykonawcy, o i/e dotyczy.

ODPOWIEDź: Zamawląjący podtrzymuje zapis wzoru umowy.

6. W dniu 3.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 6 poz.9
1.Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz.9 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High

33Wp)ó#:E°DĘ?rzógw#i=nźcsh#łu9°stiach15Cm,17,5Cm,20Cm,25cmdowyboruprzezzamawiającego?
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Cha ra kterystyka cewnika :
-termoplastyczny  poliuretan Tecoflex
-  radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia  pozwalający uniknąć podrażnlenia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami  bocznymi chroniącymi  rurkę końcówki  przed wyślizgnięciem się
-  wskaźniki  wypełnienia,  rozmiar i długość
-  kompatybilny z MRI
- odporna  na odkształcenia  prowadnica ,J" 0,97 mm  x 700  mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca  wy]ątkowo

wysoką elastyczność i  odporność na odkształcenia ,  dodatkowy komfort zapewnia  powłoka  z PTFE,  która  gwarantuje
gładką  powierzchnię i  najwyzszy  poślizg
-  igła  wprowadzająca  18G
-  nasadki iniekcyjne Luer Lock
•  rozszerzadło  13  Fr
- wyprodukowany w Niemczech

3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie z pakietu  6 poz.  9 i  stwoizy osobny pakiet dla tej  pozycji  ?

3ZDCZp%#°]:iżn:fż#:eozpśo#zkciewzałąaeniu.

7. W dniu 04,06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pakiet 3
Pozyęia 1 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe z kodowanymi kolorystycznie rozmiarami będące oznaczeniem
rozmiaru  rurki

#%#i=kDuięmzyg:ŁnTe?2!||#żr°Zpatnenienastejprośby.

8. W dniu 05.06.2024 r. wpłynęły następvjące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Zadanie 34 i)ozycia 1:
Pyt.  1 -Czy Zamawiąjący wymaga układu oddechowego jednorazowego użytku kompatybilnego z aparatem Oxylog 3000
plus o długości  lę  m,  zawierającym węże pomńru  przepływu i ciśnienia oraz czujnik przepływu i zastawkę oddechową;
rurę oddechową wykonaną z PE;  złącze wykonane z PP i  PVC;  przestrzeń martwa  <  35mL,  przeciekanie przy 60  mbar <
50mL/min., Wdech.  Przepływ  nominalny przy 2 mbar wynosi 23L/mm. Wydech.  Przepływ nominalny przy 2 mbar wynosi

iL#zgodnkzswz.
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Pytanie 2
Zadanie 35 Dozycia 1:
Pyt.    1   -   W   celu   doboru   właściwego   asortymentu   prosimy   o   wskazanie   numeru   katalogowego   lub   numeru   REF

_##rizswŁ
Pytanie 3
Zazadanie50Dozvcła1:
Pyt.   1   -   W   celu   doboru   właściwego   asortymentu   prosimy   o   wskazanie   numeru   katalogowego   lub   numeru   REF

:#źf:f##kzswŁ
Pytanie 4
Zzadanie50i)oz`/cła1:
Pyt.   2-  Cz)/  Zama\^/iąjący  dopuści   mĘ  próbkującą  do  pomiaru  gazów,  dł.  2,5m,  kompatybilną  z  kapnografem  firrny

+#+DŹ:Zgodnkzswz.
Pytanie 5
Pakiet 50 Dozvcia 1:
Pyt.  3  -Czy Zamawiąjący wymaga  produktu  z  potwierdzoną  kompatybilnością  przez  Producenta  urządzeń  będących  m

:l:fi::R::#::;źięł;:Ł-n::::ę#:+:::en^/erkAG&cómaA.?

Pytanie 6
1" wzoru umowy
Pyt. 1 § 7 ust. 1, 2

8####ffi#ź;uLL#::\:::::::::zau#fzjeńzwłowdoo,2%7
Pytanie 7
Driwzoruumowy
Pyt. 2 § 7 ustll

%####Yza#L#,#ffiĘE#rti|##ownychdoio%7
9. W dniu 07.06.2024 r. wpJynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytahie 1
DDotyczy pakletu 32 poz. 1 i 2.

%j%##Yza#####2swTz?#jewazd°tyczątychsamychproduktów?
Pytanie 2
DDotyczy pakietu 32 poz. 3 f 4.

3B#):::i3!aF::za#::S:i:i;;:;B:!aę::;i::;=##+ś#iewazdotyczątychstmychproduktów.

10. W dniLi 07.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 21
Czy zamawiający w pakiecie 21  wymaga cewników centralnych  2 i 3 -kanałowych o igle  punkcyjnej  18Ga/6,35cm

%°DZ:Sońte]EaDĘTź;Wodbnejzezzmśaw?ż.
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11. W dniu 10.06.2024 r. wpłynęły następiJjące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2:

Prosimy o wykreślenie z opisu  pozyęji  2  (Zestaw do tracheotomii  przezskórnej  metodą Griggsa) składu  zestawu,  gdyż

8°DVpgw°łnE'5ź:gźŁ%:dwuE:]P;ć##:źŁ°zkg°onŁkę°.t::Ł'nmeśniezamawiającyusai"ovMpispakietulopoz.2
„Zestaw  do    tracheotomii  przezskórnej  metodą  Griggsa  bez  peana.  Rozmiar  7,0-9,0.  Zamawiający
każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu." Poprawiony Załącznik 2 w zaiłączeniu.

Pytanie 2
Dotyczy pakietu nr 39:
1.  Czy Zamawiający w Pakiecie 39 dopuści zestaw do przezskórnej tracheostomii  metodą aaglia  (do wprowadzenia
metodą Seldingera),  o składzie:
-skalpel,  strzykawka 5  ml  i  10 ml

igła  wprowadzająca z kaniulą  (igła  16G,  kaniula  14G)
igła wprowadzająca  (5 cm),  znaczniki głębokości  Oako altematywa  dla zestawu  igła  z kaniulą)

prowadnica Seldingera z zakończeniem ,J" i z prowadnikiem,  ze znacznikami  pozyęjonującym;  możliwość prowadzenia
przy użyciu jednej ręki
krótkie rozszerzadło  14F

jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S" z hydrofilną warstwą  poślizgową,  ergonomczny kształt
zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu  i uszkodzeniu wewnęti-znych ściany tchawicy,  boczny pc)rt (w oddaleniu
od głowy pacjenta) do wprowadzenia  prowadnicy;  ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym,  który
posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia
kleszczyki  hemostatyczne

pojemnik do zabezpieczenia zużytych  igieł
rurka tracheostomijna  z mankietem  niskociśnieniowym i odsys6niem znad  mankietu, samoblokujący się mandryn  do
rurki z otworem  na  prowadnicę Seldingera,  z elastycznym  i  przezroczystym  kołnierzem

prowadnik (dedykowany do rozmiaru  rurki tracheostomijnej), z otworem  na  prciwadnicę Seldingera,
z miękkim  stożkowym zakończeniem i z uchwytem
2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki,  szczoteczka do  kaniul, opaska  do rurki,  podkładka  pod  rurkę
klin do  rozłączenia  układiJ, jałowy żel  poślizgowy,  gaziki.

Rozmiary 7,0;  8,0;  9,0 mm  (do wyboru).

Ł=g#[eEVJŻY'źaedmn:#Za°j:ej°#ukśucrj.Zapakowanynaticy.

Pytanie 3
Dotyczy pakietu nr 57:
Czy Zamawiający w Pakiecie 57 dopuści  bezpieczny zestaw do punkcji  i  drenażu opłucnej
o składzie:  bezpieczna igła Veressa ograniczająca  ryzyko omyłkowego  nakłucia  płuca  (poprzez sygnalizaę]ę za  pomocą
zielonego wskaźnika  momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej);  cewnik 9CH  lub  12CH  (clo wyboru) z poliuretanu,
widoczny w  RTG, z możliwością utrzymania w pac]encie do 29 dni,  zakończony układem z automatycznym zastawkami
jednokierunkowymi  i posiadający możliwość przetączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu
grawitacyjnego,  drenażu z podłączeniem  mieszków niskociśnieniowych etc.);  strzykawka  luer lock 30 ml, worek do
drenażu  2000 ml z kranikiem  spustowym  i zaworem odpowietrzającym;  skalpel;  łącznik luer-lock/stożkowy do systemu

grś:aćww]eEg5żZ::mwa]#anjoąr#odTó:śecT]ny.

12. W dniu 10.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 12 poz. 6
W związku  z zaprzestaniem  produkcji cewników typu  BAL do pobierania  poPuczyn oskrzelikowopęcherzykowych
proszę o wyłączenie pozycji 6 z pakietu  12 w brzmieniu(Zestaw do  BAL (cewnik w cewniku),  dostosowany do łącznika
typu  MAP (możliwość wykonani6  badania  bez odłączania cewnika do odsysania w systeme zamkniętym.  CH  16/12,
końcówka  kierunkowa widoczna  w RTG.)
ODPOWIEDź:  Zamawiający wykreśla    pozycję  6  z  Pakietu  12. Jednocześnie Zamawiający  iistala  nową
wysokość wadium r`a Pakiet 12 w kwocie 6 700,00 Zł. Poprawiony Załącznik 2 w załączeniu
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13. W dniu 10,06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Dotyczy Pakietu 39 poz. 1
Czy   Zamawiający   w   pozyęji    1   dopuści   zestaw   do   tracheotomii   przezskórnej   metodą   Ciaglia   z  jednostopniowym
rozszerzadłem  zawierającym :
- jednostopniowy  rozszerzacz  w  kształcie ,,rogu  nosorożca'',  pokr`Ą/  powłoką  hydrofilną  aktywowaną  po  zanurzeniu  w
wodzie.
- nitinolową (odporną  na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J,  umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu

jednej ręki
- cewnik prowadzący z ogranicznikiem  bezpieczeństwa
-  bezpieczny  skalpel
- strzykawka  10ml
-4  gaziki
- igła  punkcy]na  14G z kan.iulą teflonową
-  krótkie rozszerzadło  14Fr
-  pakowany sterylnie na  pojedynczej tacy

Wraz   z   rurką   tracheostomijną   z   mankJetem   niskociśnieniowym   z   możliwością   odsysania   wydzieliny   z   przestrzeni

podgłośniowej  przez innowacyjny,  płaski  kanał znajdujący się  nad  mankietem.  Rurka  wraz ze speqalnie dedykowanym
stożkowym   prowadniklem   do  wprowadzania   rurki   do  tchawicy  z  silikonową  tuleją  wypełniającą  szczelinę  pomiędzy
prowadnikiem  a  końcem   rurki.  Z  zakrzywionym,  przeźroczystym  kołnierzem.  Konstruk®a  rurki  dodatkowo  umożliwia
ruchy  rotacy]ne  kołnierza  wzdłuż  osi  pionowej  i  poziomej,  dzięki  czemu  kołnierz  podąża  za  ruchaml  głowy  paqenta.
Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem  15  mm z możliwością  blokady przed wyciągnięciem,
jałowy  żel  poślizgowy  2,7g,  zestaw  łączników  do  odsysania,  tasiemka  mocująca  (zestaw  nie  posiada  szczoteczki  do
czyszczenia).  Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysc)kiej klasy medycznego PCV -nie zawierającego DEHP)

3;Uś;#y]gE3:+Ężuar#:#:.j:#o;u=:T'nYm°Pakowaniu.Rozmiary7mm,8mm,9mmiubiomm

/--_     +TTl=
Pytanie 2
Dotyczy Pakietu 39 pozyęja 1
Czy  Zamawiający  w  pozyqji  1  będzie  oczekiwat  zaoferowania  zarówno  rurek  z fenestracją jak  i  bez?  -  typ  rurki  jak  i

;°EB8WZ]aEmDazrazj3%:ę:Zźes°#rześlałprzedzamówieniem.

Pytanie 3
Dotyczy Pakietu 39 pozyęja 1
Czy Zamawiający w  pozyę]i  1  wyrazi zgodę  na zaoferowanie zestawu,  który  będzie składał z dwóch  oddzielnych  pozydi
(oddzlelnie  rurka  tracheostomijna  i  oddzielnie zestayv)?
ODPOWIEDź: Zamawiający `n/yrazi zgodę

Pytanle 4
Dotyczy projektowa nycl` posta nowień u mowy
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  kar umownych  wynikających  z  §  7  ust.  1  oraz  2  do  1% wartości  nefto

Ł°#Łuhkś#z°z:°mwa%ącypodtm,mujezapiswzoruumowy
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14. W dniu 10.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
pak.32:
Dotyczy pak. 40, poz. 1.
Czy Z6mawiający dopuści  maskę o następujących  parametrach:

jednopaęjentowa ustno-nosowa  maska  do nieinwazy]nej wentylacji  pacjentów ze standardowym
kolankiem  SE,  bez portu wydechowego,  dla układów dwuramiennych.
Maska  \^/yposażona w automatycznie regulowaną  uszczelkę ,,RollFit",  która  pomaga w dopasowaniu do
różnych  kształtów twarzy paqentów oraz minimalizuje nacisk maski  na  nasadę  nosa.  Maska wyposażona
w system  bezpiecznego  uszczelnienia wokół sondy ustno-żołądkowych  lub nosowo- żołądkowych
„TubeFit", zaprojektowane w celu zachowania skutecznego  uszczelnienia a jednocześnie prawidłowego
działania sondy.  Maska wyposażona oddychające  nagłowie „ErgoFit",  które umożliwia łatwe i  szybkie
zakładanie i zdejmowanie jak również komfortowe użytkowanie.  Maska w czterech  rozmiarach  do wyboru:
bardzo  mała  -  XS,  mała  -  S,  średnia  -  M,  duża  -  L

(rozmiary kodowane kolorystycznie;  XS -żółty, S-  pomarańczowy,  M - niebieski,  L -zielony)
Wewnątrz każdego opakowania znajduje się przewodnik zakładania masek dla  prawidłowego .i szybkiego
dopasc)wania  maski.

8;S53#::ZDnźFp°anęE8:3st2°=#amp;ZSEiłśi:nniesązamawianemaski+akiet4opozJ`Zgodniezswz

15. W dniu 10.06.2024 r. wpłynęłi/ następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pytanie 1 dotyczy pakjet 51 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy średnica wprowadzacza jest równoznaczna  minimalnej  średnicy

:Br3:#]ZaE8ż:(żzgęćs:jnrj°eb:=#)z5.OmmdlarozmiaruRegular,a5,8mmdiarozmiaruLarge?

Pytanie 2
Pytanie 1 dotyczy pakjet 51 pozyęja 2
Zwracamy   się   z   prośbą   o   doprecyzowanie   czy   Średnica   wprowadzacza   jest   równoznaczna    minimalnej   średnicy

:Br%#FEgż:(Zgę:fd!nr]°eb==#)z3.8mmdlamzmiarusiim?.

16. W dniu 10.06.2024 r. wpłynęly następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 3
pOz.2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski twarzowej anetetycznej jednorazowej,  rozmiar 2-5.  Maska anestetyczna
ta  jest  wykonana  z  dwóch  różnych  typów  materiału.  Odpowiednio  sztywna  kopuła  posiada  krystalicznie  przezroczystą
formę,    która    zapewnia    doskonałą    widoczność   twarzy    pacjenta.    Kołnierz   ]est    wykonany    z    termoplastycznego
konglomeratu  tworzyw  sztucznych,  który  zapewnia  unikalny  poziom  elastyczności  i  komfortu.  To  ta  cecha  zapewnia
masce  możliwość  przylegania  do tak  różnych  typów  ludzkiej twarzy.  Mankiet  uszczelniający jest  kodowany  kolorem,  co
ułatwia  rozpoznanie  rozmiaru  maski,  jednorazowego  użytku,  mikrobiologiczn.ie  czysta,  pakowana  pojedynczo,  średnica
22F, opakowanie typu folia-folia zawiera  medialną  perforację ułatwiającą  bezpieczne otwieranie,  na ulotce nadrukowano
nazwę  i  adres  producenta,  piktogramowy  sposób  aplikac]i  maski,  kod  kreskowy,  symbol  CE,  symbol  jednorazowego

;aśt;ó°W::gź:ź::Ł::eFJZLs°[JzdatęprodukcjLdatęważności.

Pytanie 2
Pakiet 15
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  nebulizatora  do  podawania  leku  w  obwodzie  oddechowym,  do  deponowania
leków  w  tchawicy  i  oskrzelach;   przy  przepływie  gazu  nośnikowego  równym  sL/min,  74%  cząsteczek  aerozolu  tworzy
cząsteczki  o  średnicy  mniejszej  niż  5  mikronów  i  średnicy  MMD  3,3  mikrona;   poiemność  10ml,  wyskalowany  co  2ml;
stożkowa  podstawa  minimalizuje  stratę  leku;  działa  w  pozycji  pionowej  i  poziomej;  szybkozłącze  22  F  kompatybilne  z
maskami  do  nebulizacji,  łącznikami  T oraz  ustnikami,  łącznik  T,  dren  tlenowy  180  cm  w  zestawie,  dodatkowo  martwa

3rieps;nj;iEZDrź:Wzrg°ć:i:%lznesjwdźugość70%Omm(bezłączników),Złącza22F-22M/15F,ryflowanezłąae"st.
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Pytanie 3
Pakiet 40
Prosimy  Zamawiąjącego  o  dopuszczenie  maski  ustno -  nosowęj  z  poliwęglanu  z  podwójnym  kołnierzem  wykonanym  z
miękkiego   siHkonu,   zapewniąjącym   idealn€   dopasowanie   i   ograniczającym   przecieki,   dzięki   czemu   zwiększona  jest
st(uteczność terapri. Mocowanie m rzepy ułatwia dobre dopasowanie i minimaliz\+je ryzyko przeciekania. Czteropunktowte
mocowanie  maski  wykonane  jest  z  oddychą]ącego  tworzywa  zapewniąjącego  komfort  i  zaopatrzone jest  w  podwójne
rzepy umożliwiąjące idealne dopasowanie do głowy paę]enta.  Maska wyposażona  została w podporę czotową Omniclip,
regulowaną w płaszczyznach góra-dół i przód-tył.  Podpora zaopatrzona w silikonową podkładkę. W dolnęj części korpusu
maski  znąjd`+ją się dwa  porty dostępowe.  Maska  przeznaczona jest dla  osób dorosłych. Jest to maska jednopaqjentowa
do  wentylaęji  nieinwaz)jnęj,  przeznaczona  do  stosowania  w  środowisku  szpitalnym.  Występu]ą  trzy  rodza]e  masek,  w
a+zterech  rozmiarach  każdy.  Rodzaj  maski jest oznaczony  kolorem obrotowego (360°)  kolanka  (kolanko pomarańczowe i
przezroczyste  -  układy  jedriorurowe;   kolanko   niebieskie  -   układy   dwururowe).   Maski   do   układów  jednorurowych
posiadąją  zastawkę  antyuduszeniową.  Kolanka  masek są  wymienrK!,  dzięki  czemu  można  w  prosty sposób dostosować
maskę do urządzenia do wentylaęji.  Walidaęja  na 7 dni.  Rozmiary S,  M,  L, XL.  Zamawiąjący każdorazowo określi  rozmiar

oijf#j###iezswz
Pytanie 4
Wzór UrrmwW#gź\#iźęJ#Szenź#j±:;r++,xE:##i+#ii2wzoruumowyz5%doo,5%.

17. W dniu 11.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 5 poz. 1
Czy  Zamawiający zgodzi  się na  filtr mechaniczny z wymiennikiem  ciepła  i  wilgoci  ze skutecznością  nawilżania  30  mg
H20/l przy Vt=500,  przestrzenią  martwą 48,5  ml, wadze 40 g,  oporami  przepływu  przy 30  1 -  1,3 cm  H20,  przy 60 1
3,1 cm  H20?
ODPOWIEDź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2
Paklet 5 poz. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na filtr elektrostatyczny z mechaniczną barierą w postaci wymiennika ciepła  i wilgoci ze
skutecznością  nawilżania  37,3  mg  H20/l  przy Vt=500,  przestrzenią  martwą  53  mł, wadze 26,2 g. oporami  przepływu

Ł?p3°J;ELb°ż:!gHź°n'ję?s6#ż-2,2cmH2o?

Pytanie 3
Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr elektrostatyczny o wadze 25 g,  przestrzeni  martwej  21  ml,  spełniający pozostałe

#P#:?Dż:Zgodnlezswz

Pytanie 4
Pakjet 5 poz. 5

8%pZć#a[ę'3Jżą:CYz#nzj!es!zęś#ltroobjętostioddechowejioo-3oomi?

Pytanie 5
Pakiet 23

SZ#ó#a[Ę!3]Ź:CYz39odinzjjes!zęś#k!metal°Wemikrobiologicznieczyste,spakowanewpodwójnąfoiię?

18. W dniu 11.06.2024 r. wplynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet nr 1, pozycja 1

g#ć#a][!3żą:CYzś:3:i::jś#:nowanąrurkęintubacyjną?
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Pytanie 2
Pakiet nr 1, pozyda 1

8|gp%#a]Ęi8Jżą:Cyzś#:i:i:Uśkńżntubacwnąznieznacznązawaftościąftilanów?

Pytanie 3
Pakiet nr 1, pozycja 3

8gp%#a.t.3]Ź:cyz€:3:ł::,ś#jźonowanąrurkędooskne,ową7

Pytanie 4
Pakiet nr 1, pozycja 3

8%pz3#a|Ęi3żą:cyz::Z:i:i:uśkfiźoosknelowązniezna"nązawaftościąfta,anów?

Pytanie 5
Pakiet nr 1, pozycja 3
Czy  Zamawiający dopuści  rurkę  dooskrzelową  z  linią  rtg  na  całej  długości  rurki  oraz  ze  znacznikami  położenia

:8npk;eLó]WEbnź:zmga#::ezmso#elowymoraznasamymkońcururki)?

Pytanie 6
Pakiet nr 1, pozycja 3

8Zgp%#a]ęj3Jżą:CYz#i::Uś#źooskHelowązprowadnicąnieposiadającąskaiowania?

Pytanie 7
Pakiet nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści  rurkę dcx)skrzelową ze złączami  posiadającymi  na  obu  ramionach zastawki  obrotowe

ŁaFpyóa*ą]c:Dśź:jaźłgoozć::g:swz

Pytanie s
Pakiet nr 1, pozycja 3

§E(pZ6#a]T3Jżą:Cyz#i:j:Uśk#osknelowąpakowanąwopakowaniebnsterowepapier.foiia7

Pytanie 9
Pakiet nr 1, pozycja 5

8#8#aiT3]żą:Cyz€:Z:fe!:rś#azdnłcęwyłączniewjednymrozmiaHechi5/7ocm?

Pytanie 10
Pakiet nr 1, pozycja 6

§E(p%#a][j3Jżą;Cyz§:Z:i:grś#zdnicewykonanązaluminiumpokrwmtworzywemsstucznym?

Pytanie 11
Pakiet nr 1, pozycja 6

g%p%#a|Ęi3lź:cyz#fei::#azdnicęznieznacznailościąftalanów?

Pytanie 12
Pakiet nr 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści  prowadnicę w rozmiarach:

ROZMIAR DŁUGośĆ

06  Fr  (2,0) 255mm

10  Fr  (3,3) 340mm

12  Fr  (4,0) 340mm

14 Fr (4,7) 340mm

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SWZ
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Pytanie 13
Pakiet nr 1, pozycja 9

8Z#ó#a#5,Ź:C#:i::uśkńź,esi„konowaną7

Pytanie 14
Pakiet nr 1, pozycja 9

8z#%#|Ęi5żą:cyz::3un::iźuśkńźnieznacznąilościąftalanów?

Pytanie 15
Pakiet nr 1, pozycja 9

8%pZswa[ę,3]żą:Cyz#j:źuśkfizwykonanązmedycznegopcv7

Pytanie 16
Pakiet nr 2, pozycja 1

:Z#ówa([j3jżą:Cyz€:E#ejźuśkfiżntubacrinązeznacznikamigłębokostiwpostaci2pstpieńcieni?

Pytanie 17
Pakiet nr 2, pozycja 2

SZ#%m|fi#j5żą:CYz#:i:j:uśkńźnieznacznąiiościąftaianów?

Pytanie 18
Pakiet nr 2, pozycja 2

SZ#ó%a]#żą:CYz#fej:Uśkńźntubacwnązeznacznikamigłębokostiwpostaci2półpieńcieni?

Pytanie 19
Pakiet nr 2, pozycja 3

8zEp%#alT3Jżą:Cyz::Zun::iźuśkfiźnieznaQnąilościąftalanów?

Pytanie 20
Pakiet nr 2, i)ozycja 3

g%pz3#a|Ęi3JŹ:cź#i:3rś#azdn,cęwykonanązaluminium?

Pytanie 21
Pakiet nr 2, pozyqja 4

8z#8##3]żą:cy#:feiź:Wżdługościmin.18ocm?

Pytanie 22
Pakiet nr 2, pozycja 5

8Z#ómri#ż9:CYz::3:i:!:ąśzwiźschodkowyośrednicy7mm7

Pytanie 23
Pakiet nr 3, pozycja 1

g%pZ6#a[Ę!3JŹ:Cź#i::uśkjżstno-gardłowewmiecznymkoione?

Pytanie 24
Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy  Zamawiający dopuśc.i filtr o  parametrach:

•                  Rodzaj  filtraęji:  mechaniczna
•                 Skuteczność filtracji  bakteryjnej:  99,9999%
•                  Skuteczność filtraęji  wirusowej:  99,9999%
•                   Wymiennik ciepła  i  wilgoci:  tak
•                 Przestrzeń  martwa :  70ml
•                 Waga:  36g
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•                  Objętość oddechowa:  150-1500ml
•                  Skuteczność  nawilżania:    30mg  przy  500VT
•                  Oporność:  l,Ohpa  przy 30  l/min
•                  Złącza:  22M/15F-22F/15M
•                Port do kapnografu:  tak,  zabezpieczony zatyczką
•                  Opakowanie:  papier/folia

ODP.OWIEDi:łź#:i:?zSWZ

Pytanie 2S
Pakiet nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści  filtr o  parametrach:

•                 Rodzaj filtracji :  elektrostatyczna  (elektrostatyczno-mechan iczna)
•                  Skuteczność filtracji  baktery]nej:  99,999%
•                  Skuteczność filtracji  wirusowej:  99,999°/o
•                  Wymiennik ciepła  i  wilgoci:  Tak,  celulozowy
•                 Przestrzeń  martwa :  40ml
•                 Waga:  30g
•                  Objętość oddechowa:  150-1500ml
•                  Skuteczność  nawilżania:  32mg  przy vt500
•                  Oporność:  1,Ohpa  przy 30  l/min
•                  Złącza:  22M/15F-22F/15M
•                Port do  kapnografu:  tak,  zabezpieczony zatyczką
•                 Opakowanie:  papier/folia

oDp.owiEDż:ł2::Ł:i:?zswz

Pytanie 26
Pakiet nr 5, pozycja 3

8%p%#a[#ż9:Cyzś:Z:fejzwys#żnnjkc[epaiwilgocioskutecznościnawnżania24mgprzyvt5oo?

Pytanie 27
Pakiet nr 5, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści filtr o  parametrach:

•                 Rodzaj filtraę]i :  elektrostatyczna  (el ektrostatyczno-mechaniczna)
•                  Skuteczność filtraęji  baktery]nej:  99,999%
•                  Skuteczność filtracji  wirusowej:  99,999%
•                  Wymiennik ciepła  i  wilgoci:  Tak,  celulozowy
•                 Przestrzeń martwa:  12ml
•                 Waga:  15g
•                 Objętość oddechowa:  150-300ml
•                 Skuteczność nawilżania:  24mg  przy vt500
•                  Opomość:  1,2hpa  przy 30  l/min
•                  Złącza:  22M/15F-22F/15M
•                Port do  kapnografu:  tak,  zabezpieczony zatyczką
•                 Opakowanie:  papier/folia

ODP.OWIEDż:%Ł:i:zSWZ

Pytanie 28
Pakiet nr 15, pozycja 1

8%p%##3JŹ:CYzg:Z:feł:esb#żzat°rniep°SiadającymechanizmustmodomykaniaprzyodłącHniu?

Pytanie 29
Pakiet nr 15, pozyęja 1

83p%#a.['SJź:Cyzg33:f8rś#z2,o-2,2um7

Pytanie 30
Pakiet nr 15, pozyęia 1
Czy Zamawiający dopuści  nebulizator o  tempie  nebul.izacji  (szybkości  opróżniania  zbiornika)  przy  przepływie  10  l/mn
dla  3  ml  roztworu:  7.36  min.  (+/-0.26min.)?
ODPOWIEDź: Zgodnie z SWZ

Strona  11  z  16



Pytanie 31
Paklet nr 15, pozycja 1

8ZEp%#]T3JŹ:Cyz::8:i:j:esb#Zat°rwzesbwiezpHestrzeniąmartwąodł.i5cmidrenem2iocm?
Pytanie 32
Pakiet nr 22, pozyęja 2

gz5p%#a|[`gJż:Cyz::Pau;CiiaĘi;oEi:;o#cczinieczystąopaskę?

Pytanie 33
Pakiet nr 23, pozycja 1

SZ#óW#3JŹ:CYz::Z:i:[zmśkjjoźl0logicznieczystełyżkp

Pytanie 34
Pakiet nr 23, pozyq.a 1

:Zgpzć##żą:Cyzś:3:i:j:żsyffżnieinnejrękojeścLkompatybHnejzofemwanymjłyżkami?

19. W dniu 11.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pakiet 3 poz. i:
Czy zamawiający dopuści  rurki w następujących  rozmiarach:
0/50mm,1/60mm,  2/70mm,  3/80mm,  4/90mm,  5/100mm?

3eDstp%#rfgź:ź;oj:#S:Łz

Pytartie 2
Pakiet nr 3 poz. 1  i  2

:gp%#a[ę`'3Jżą:Cź#na]:azrsuLkżustno-gardłoweimaskitwaHowewolneodszkodliwychftaianówDEHp?

Pytanie 3
Pakiet 5 poz. 1:
Czy  zamaw.iający  dopuści  jako  równoważny  filtr  o  następujących  parametrach:    filtr  z  barierą  mechaniczną  w  postacl
celulozowego wymiennika i wilgoci i membranie o metodzie filtracji ładunków intermolekulamych dla dorosłych, sterylny,
z portem  kapno,  opakowanie folia-  papier,  o skuteczności filtracji  względem  bakterii  min.  99,9999%,  skuteczność filtracji
wirusowej  >99,999%,  wydajność  nawllżania  m.in.  37  mg/l  przy VT - 500  ml,  przestrzeń  martwa  w  55  ml,  waga  35,6 g,

%PDó;3#}3Yżiż'g8:dcnTeHŻ°spwnź3°'/min..2.14cmH20przy6oi/min.

Pytanie 4
Pakiet 5 poz. 2:
Czy zamawiający dopuści   filtr elektrostatyczny z celulozowym  wymienniklem  ciepła  i  wilgoci   dla  dorosłych,  sterylny,  z
portem  kapno,  opakowanie  folia-  papier,  o  skuteczności  filtracji  względem  bakterii  >  99,9999%,  Skutecznośc  filtracji
wirusowej  >99,999%,  wydajność nawilżania  min.  37  mg/l  przy VT -500  ml,

przestrzeń  martwa w 55  ml,  waga 35,6 g., opór przepływu  0,82 cmH20 przy 30l/min.,  2,14 cmH20 przy 60l/min.?
ODPOWIEDź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5
Pakiet 5 poz. 5:
Czy  zamawiający  dopuści  jako  równoważny  fntr  elektrostatyczny  dziecięcy  bakteryjno-wirusowy,  objętość  oddechowa

:°ó2p5o°wm|'Egżęaź:°ośdćnnE:Wź'śaw!źm!n.33ł6mg/lpHyvT250ml,OpórpnepywupRy30l/min2,4cmH2o.,masa2ig?

Pytanie 6
Pakiet 38 poz. 1

3r3SJ3W°]f3łisź;ZćŁnLejemzasse*źrtiniowYchWstandardowychrozmiarachodido6(i;i,5;2;2,5;3;4;5;6)
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Pytanie 7
Paklet 38 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych z możliwością odsysania  z Żołądka  cewnikami  we wszystkich  rozmiarach, w
tym cewnikiem  16 w rozmiarach 3, 4,  5,  6.
ODPOWIEDż: Zgodnie z SWZ

Pytanie s
Pakiet 38 poz. 1
Czy zamawiający wymaga  masek krtaniowych z oznakowaniem  ułatwiającym  zaintubowane  pacjenta   za  pomocą

atiDnpd3r#::Sjźr:Użk:i:#azwśŁeJż(Zzastosowaniembmnchoskopu)poprzezrurkęmaski?
Pytanie 9
Pakiet 38 poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga  masek krtaniowych  nadających się do  bezwarunkowego stosowania

::epz3#::!śźTazggn:Ełnę=nźmsLP°zzbawi°nychelementówmeblowych),zodpowiednimoznaczeniemnaopakowaniu?
Pytanie 10
Pakiet 40 poz: 1
Czy zamawiający dopuści Maski ustno-nosowe NIV, wyposaźone w kolanko wentylowane i niewentylowane (w komplecie
do wyboru)  , z regulaq.ą dopasowującą w części czołowej,  w rozmiarze S,  M,  L.  Pozostałe  paramew jak w SWZ.

('Tłó--J,

ffiHiE

ODPOWIEDż: Zamawiający dopuści.

20. W dniu 11.06.2024 r. wpłynęły na§tępujące zapytanla do SWZ:

Pytanie 1

o#onjJez:#:Tgkj:#e2z3s-wę?'Zamawiającydopuściłyżkimikrobioiogicznieczyste?

Pytanie 2

oł#:3j#E5°ż:Pź::=::j::=wĘzamaw!ającYdopuścHyżkimeGlowezzieionąpiastikowąstopką?

Pytanie 3
Pytahie 3 do pakietu  23 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  nieodpłatnych  rękojeści wielorazowych
kompatybilnych  z zaoferowanymi łyżkami, wykonane ze stali  nierdzewnej -jako  rozwiązanie  równoważne do  rękojeści
Saf"Ope?
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ODPOWIEDZ: Zgodnie z SWZ

21. W dniu 11.06.2024 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Paklet 25
Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do nieinwazyinego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą
manorrietryczną obejmujący:  20 ml dren  manometryczny wyposażony w filtr biologiczny,  umieszczony pomiędzy
cewnikiem fc)ley,  a  zestawem do godzinowej  zbiórki  moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie.  Zastawka
antyzwrotna  wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki
moczu do  linii  pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu  pozwalający na wyrównanie ciśnień  i  precyz\4ny odcz)ft wartości
clśnienia śródbrzusznego,  bezigłowy port do  pobierania  próbek,  linia  pomiarowa wyskalowana w mm  Hg, czas użycia
do  7 dni.
ODPOWIEDź: Zamawiający  dopuści.

Pytanie 2
Pakiet 3 Pozl
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  rurek guedela w  rozmiarach:

iuę          1"

3oDZ3sóaj;e]EaDrźTź:%:gwo:da::;s:3puścj.
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Pytanie 3
Pakiet 3 poz2
Czy maska twarzowa  ma  posiadać silikonowy zawór skierowany pionowo w  nosowej części  maski,  co  powoduje lepszą

%°Dstpęgw°[śĆ:3aźY°ń:sdżum#kjLrsiii:ćtakizawór

Pytanie 4
Pakiet 3 pytanie 2
Czy  maska  twarzowa  ma  posiadać możliwość  pracy w  środowisku  MRI?
ODPOWIEDź: Maska ma posiadać możliwość pracy w środowi§ku MFU -pozostaiłe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie 5
Pakiet 11
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy maska  krtaniowa ma  być bez zawartości  lateksu,  DEHP oraz

8;f:no°W.(E83ź): ZM°3gą=e:!3miyn; %azk°z:awniurto#gyi:C8EŁ,  DEHp  oraz  bisfenoiu  (BPA)  z  oznaczeniami  na
opakowa niu pqjedynczym.

Pytanie 6
Pakiet 11 pytanie 2

3r3Sj3WZ]a[BaźTj#:C3:j:E:Łnafęr::ę:E9zr#EakŁTua.nk,etmająbyćwykonanezs„]konu7

Pytanie 7
Pakiet 11 pytanie 3
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy maska  ma  posiadać zabezpieczen.ie w postaci  użebrowania
chroniącego  przed  możliwością  wklinowania  nagłośni  oraz  luźny  niewbudowany  na  całej  długości  rurki  oddechowej
dren  do  napełniania  mankietu co chroni  przed  możliwością  przypadkowego przegryzienia  poprzez dowolne oddalenie

3rś;Uo°#EęDP2iT#:g%tim?apsiadaćzabezpieczeniewpostaciużebmwania,

Pytania 8,9,10
8.Pakiet 38 pytanie 1
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy maska  krtaniowa  powinna  być anatomicznie ukształtowana i
wykonana  z silikonu?
9.Pytanie 9
Pakiet 38 pyt2
Zwracamy się do Zamawi3jącego z zapytaniem czy maska  krtaniowa  ma  posiadać zdejmowalny łącznik maski,

zabezpieczony uwięzią?
10.Pytanie 10
Pakiet 38 Pyt3
Zwracamy się z Zapytaniem, czy maska  krtaniowa  ma  być wolna  od  lateksu  i  PHT,  bezpieczna  w środcwisku  MRI

Ł°śnpaćzfi:':Dnź:°Raaks°kwaaĘj:::i:#aar#C:i::Sak!Liećanatomiczneuksztaftowanie,maposiadaćzdejmowalny
łącznik  maski,  zabezpieczony uwięzią,  ma  być  wolna  od  laiteksu  i  PHT,  bezpieczna  w środowisl(u  Mm
(oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski)

22. W dniu 11.06.2024 r, wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Pytanie 1
Pytanie nr 1 Pakiet 31

Cz)/ Zamawiający wydzieli z w/w pakietu  pkt.12,3,  i  utworzy osobny pakiet i dopuści  do w/w pakietu  laryngoskopy
renomowanej firmy Timesco  pozwalając na zaoferowanie wysokiej  klasy sprzętu  medycznego wg  poniższych opisów:
PKT.1

Łyzka do  laryngoskopu,  światłowodowa, jednorazowa, typ  Macintosh  .  Nieodkształcająca się łyżka  wykonana z
niemagnetycznego,  lekkiego stopu  metalu,  kompatybilna  rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw.  zielona
specyfikacja).  Profil łyżek identyczny z profilem łyzek wielorazowego użytku.  Mocowanie świattowodu zatopione w
tworzywie sztucznym  koloru zielonego,  ułatwiającym  identyfikac]ę ze standardem  ISO 7376.  Światłowód  wykonany z
polerowanego tworzywa sztucznego,  dający mocne, skupione światło.  Światłowód  nieosłonięty, doświetlający wnętrze
jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru tyzki,  symbol CE,  numeru sery]nego i symbol Świadczący o
jednorazowym zastosowaniu wyrobu  (przekreślona cyfra  2), foliowe opakowanie.  Na  opakowaniu jednostkowym  data
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ważności  łyżki  min.  5  Iat.  Widoczna  czytelna  data  produkcji,  widoczna  czytelna  końcowa  data  przydatności  do  użycia.
Na etykiecie wyraźna  informacja w języku  polskim.
rozmiar 0 80  mm x  13  mm
rozmiar  1  90  mm x  18 mm
rozmiar 2  100  mm  x  18 mm
rozmiar 3  130  mm  x  18  mm
rozmiar 3,5  144 mm  x  18  mm
rozmiar 4  153  mm x  18 mm
rozmiar 5  174 mm  x  16  mm
PKT.2

Łyżka  do laryngoskopu,  świattowodowa, jednorazowa, typ  Miller .  Nieodkształcająca  się łyżka wykonana z
niemagnetycznego,  lekkiego stopu  metalu,  kompatybilna  rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona
specyfikacja).  Profil łyżek ldentyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.  Mocowanie świattowodu zatopione w

g:fe%#;enąstou3noy#g,ęLuu:j2łoe%eo:od,a#actytwLa;:reTs,€uepn,#:tiś#:azł%.gwn]ę:łrod;Td[:,o®7st3o7n6j;;yj3ggwT#a%;;o:annęyźe
jamy ustnej  i  gardło.  Wyraźne oznakowanie rozmiaru tyzki,  symbol CE,  numeru seryjnego i  symbol świadczący o
jednorazowym  zastosowaniu  wyrobu (przekreślona cyfra  2), foliowe opakowanie.  Na opakowaniu jednostkowym  data
ważności  łyżki  min.  5  Iat.  Widoczna  czytelna  data  produkęji,  widoczna  czytelna  końcowa  data  przydatności  do  użycia.
Na  etykiecie wyraźna  informac]a  w języku  polskim.
rozmiar 000 60mm x  12mm
rozmiar 00 65mm  x  12mm
rozmiar 0 79mm  x  12mm
rozmiar  1  105mm  x  13mm
rozmiar 2  158mm x  15mm
rozmiar  3  197mm  x  16mm
rozmiar 4 208mm  x  18mm
PKT.3

Metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami,  zapewniają  możliwość intubaęji z wielką siłą.  Mocne, jasne źródło światta
LED  zapewnia  doskonałe  oświetlenie ze średnią  wydajnością  11000  luksów w odległości  2  cm.  Rękojeść w zielonym
standardzie ISO 7376 ,  zapewniająca  pełną  kompatybilność z łyżkami w standardzie ISO 7376.  Konstruk®a wykonana  z
lekkiego tworzywa sztucznego.  Fabrycznie zamontowana  bateria alkaliczna, łatwa do szybkiego usunięcia do
bezpiecznej utylizacji.  Wyraźny znak na  podstawie  uchwytu  informujący o jednorazowym  użytku.
Rękojeść MEDIUM,  V2119mm  x 33mm
Rękojeść COMPACT  120mm  x  29mm
Rękojeść MINI  120mm  x  23mm

Wydzielenie wym ienionych  pozyc]i zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym  postępowaniu,
co  przełoży  się  na  uzyskanie  przez  Zamawiającego  bardziej  korzystnych  cen  ofert.  Pozostawienie  wyżej  wymienionej
pozycji   w   dotychczasowym   pakiecie   silnle   ogranicza   konkurencję   wyłącznie   do   podmotów   posiadających   pełen

is3yomwe#śażYaz?odYn?:kźeś'#z

Z-ca  Kierownika
Sekcji  ZarTówień  Publicznych
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