Grudziadz, dnia ..76.:02:.2227........ .

Do wszystkich Wykonaweow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawy sprzetu dla Magazynu
Sprzetu Jednorazowego Uzytku (znak sprawy: Z/53/PN/20).

Informujg, dzialajac w oparciu o tres¢ art. 38 wust. 1 i 2 wustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzin. zm.),
ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawy sprzetu dla Magazynu
Sprzetu Jednorazowego Uzytku (znak sprawy: Z/53/PN/20), wplynely zapytania do postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia o nastgpujgeej tresei:

Zapvtanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw centralnych cewnikow zylnych dwuswiatlowy wprowadzany metodg
Seldingera wykonany z poliuretanu z gladkq powierzchnig zewngtrzng. Zestaw posiada znaczong
dlugos¢ z podang objetosciq wypelnienia i szybkosé¢ przeplywu wraz z migkkq zakoviczong koncdwka.
Linie przediuzajqce wytrzymujg wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8Fr
o dlugosci 15 cm w gotowych zestawach w sklad ktérych wchodzi w szczegdlnosci: igla
wprowadzajgca introduktora 18G x 7em (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci Sml, skalpel #11,
prowadnica ze stali nierdzenej typu 'J' o przekroju 0,032 i dlugosci 50cm, rozszerzacz naczyniowy
8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajgce oraz mocowanie cewnika typu , motylek”. Produkt
sterylny z oznakowaniem przephywow na opakowaniu.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 2:

Dotyczy zadania nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do cystostomii nadlonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem
poliuretanowym typu ‘J' o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr. Zestaw zawiera w szczegdlnosci
podzielng kaniule metalowg wykonang ze stali nierdzewnej o diugosci 120mm do naklucia
nadlonowego, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydetka mocujgce, zawdr oraz worek na mocz.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Zze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany

asortyment, przy pozostawieniu pozostaty parametréw SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania
zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.



Zapvtanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiajqcy dopusci zestaw do cystostomii nadlonowej dostarczany z catkowicie silikonowym
dwudroinym cewnikiem Foleya o przekroju 10Fr lub 12Fr lub 14Fr. Zestaw zawiera w szczegolnosci
podzielng kaniule metalowg wykonang ze stali nierdzewnej o dlugosci 120mm do nakiucia
nadionowego, skalpel #11, skrzydelka mocujgce oraz worek na mocz.

Odpowied?:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaly parametréw SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 2-3 z Zadania nr 19 i stworzy osobny pakiet dla
tych pozycji?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuj¢, Ze Zamawiajgcy w trakcie trwania postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego nie moze zmieniac jego zadan ze wzgledu na obowiazujace w tym

zakresie przepisy.

Zapvtanie nr 5:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 25 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzgledu na obowigzujace w tym

zakresie przepisy.

Zapvtanie nr 6:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 2 z Zadania nr 37 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzglgdu na obowigzujace w tym

zakresie przepisy.

Zapvtanie nr 7:




Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 3 z Zadania nr 37 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego nie moze zmieniaé jego zadan ze wzgledu na obowigzujace w tym

zakresie przepisy.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy zadania nr 44

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik permaneniny do hemodializy 14Fr o diugosci catkowitej 24cm
(19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27cm od mufy) odporny na zagiecia cewnik z
poliuretanu ze schodkowym zakoviczeniem zapewnigjgcym wytrzymalosc i trwatosé. Termowrazliwy,
biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujqcy jak réwniez odporny na uszkodzenia wywolane przez
plyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i dlugosé cewnika podana we French naniesiona na
piaste cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle z echogenng konicowkq 18G (1,25mm) o diugosci
7cm, strzykawke 10ml, geznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakornczeniem w ksztalcie litery
J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powloczkg hydrofilowa 10Fr o
dlugosci 11em oraz 12Fr o dlugosci 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tepy zakrzywiony tunel
z mankietem o diugosci 18cm, tasma mocujqca cewnik, 2 korki do wstrzykiwan. Produkt sterylny z
oznakowaniem przeplywow na opakowaniu.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg¢, ze Zamawiajacy nie dopuszeza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvytanie nr 9:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 4-6 z Zadania nr 51 i stworzy osobny pakiet dla
tych pozycji?

Odpowied?:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzgledu na obowigzujace w tym

zakresie przepisy.

Zapytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 12z Zadania nr 51 i stworzy osobny pakiet dla
tef pozycfi?

Odpowiedz:



W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzgledu na obowigzujace w tym
zakresie przepisy.

Zapvytanie nr 11:

Zadanie 27, pozycja 9 — Czy Zamawiajgcy dopusci worek na wymiociny o ponizszym opisie:

Worek na wymiociny, pojemnos¢ 1500ml, podziatka co 100ml, w kolorze mlecznym. Wyposazony w
wygodny plastikowy uchwyt zapewniajgcy higieniczne i proste zamknigcie po napelnieniu, odcinajgce
Zrodio przykrego zapachu.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 12:

Zadanie 27, pozycja 11 — Czy Zamawiajgcy zrezygnuje w wymogach z zapisu , Bez zawartosci
DEHP”?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza zaproponowanej
zmiany i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 13:

Zadanie 51, pozycja 8 — Czy Zamawiajqcy dopusci cewniki pakowane w opakowanie typu folia?
Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje¢, ze Zamawiajacy dopuszcza cewniki pakowane w
opakowanie typu folia tylko w przypadku pakowania sterylnego pojedynczego. Dokonano
modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 14:

Zadanie 51, pozycja 13 — Czy Zamawiajgcy zgodzi sie wydzieli¢ pozycje do odrebnego pakietu?
Pozwoli to na zlozenie oferty wigkszej liczbie firm, co wplynie na konkurencyjnosé ofert.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzglgdu na obowigzujace w tym
zakresie przepisy.



Zapytanie nr 15:

Czy Zamawigjgcy potwierdza, ze w trosce o jako$¢ dostarczanego asortymentu wymaga, aby
zamawiany towar dostarczany byl pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu , izoterma”, ktore
umozliwiajg dostosowanie temperatury i wilgotnosci przewozonego asortymentu, do wymogow
ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? Zbyt wysoka temperatura w czasie
transportu moze negatywnie wplyngé na szczelno$¢ opakowania jednostkowego a tym samym utrate
sterylnosci. Ze wzgledu na obecne zagrozemie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja
szczegolnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), moze natomiast doprowadzi¢ do
uszkodzenia sprzetu wykonanego z medycznego PVC, mikropgkniecia, rozszczelnienie zastawek itp.
Wytwdrcy sprzetu medycznego coraz czesciej jako powdd nie wuznania reklamacji, podajg
przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie stawia zaproponowanego
wymogu.

Zapvytanie nr 16:

Czy zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagar Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 , produkty lecznicze oraz wyroby
medyczne chroni si¢ od szkodliwego wplywu swiatla, temperatury, wilgoci i innych czynnikéw
zewngtrznych”, w trosce o jakos¢ dostarczanego asortymentu Zamawiajgcy wprowadzi do umowy
nastepujqgcy zapis?

» Wykonawca zobowigzuje sie dostarczaé zamawiany towar, do siedziby Zamawiajgcego
odpowiednimi Srodkami transportu, czyli pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu , izoterma”
posiadajgcymi mozliwos¢ ogrzewania lub chlodzenia przewozonego asortymentu”.

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie stawia zaproponowanego
wymogu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 17:

Czy w Swietle obecnych wydarzen Zamawiajgcy oczekuje, aby dostarczany towar byl przewozony
wylgeznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwigzanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym
skazeniem produktow oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Ze Zamawiajacy nie stawia zaproponowanego
Wymogu.

Zapytanie nr 18:




Czy Zamawiajgcy oczekuje, aby dostawca zamodwionego towaru (jego pracownik) pomagal przy
roztadunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz byl obecny podczas sprawdzenia
zgodnosci towaru z zamowieniem?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy oczekuje, aby dostawca
zamdOwionego towaru (jego pracownik) pomagal przy roztadunku towaru w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz byl obecny podezas sprawdzenia zgodnosci towaru z zamowieniem. Dokonano
modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 19:

Zadanie 30 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowaing maske krtaniowg renomowanego producenta,
Jjednorazowego uzytku, rurka i mankiet wykonane z PCV, udoskonalony ksztalt kopuly zabezpiecza
przed wklinowania naglo$ni, z zabezpieczeniem (w postaci wzmocnionego koniuszka) chronigcym
przed podwijaniem sig mankietu podczas zakladania, maska bez zawartosci lateksu i wszystkich
ftalandow (rowniez DEHP) z odpowiednim oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym, bezpieczng pod
kgtem obecno$ci BPA, co bedzie potwierdzone oswiadczeniem producenta (w ktérym powoluje sig on
na raport z testow wykonanych przez kwalifikowane laboratorium), rozmiar maski kodowany kolorem
na opakowaniu pojedynczym oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku
kontrolnym, zachowaniem pozostalych parametrow SIWZ?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 20:

Zadanie 49 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réownowaing maske tlenowg w jednym uniwersalnym rozmiarze dla
dorostych, z zachowaniem pozostatych parametréw SIWZ?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 21:

Zadanie 49 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowazng maske tlenowqg z nebulizatorem w jednym uniwersalnym
rozmiarze dla doroslych, z zachowaniem pozostalych parametrow SIWZ?

Odpowiedz:



W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 22;

Zadanie 49 poz. 1-4
Czy Zamawiajgcy oczekuje produktéw do tlenoterapii pozbawionych szkodliwych fialanow?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie informuje, ze Zamawiajacy wymaga aby w zadaniu 49 pozycje 1-
4 byly bez zawartoéci szkodliwych ftalanéw. Dokonano modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej

zamieszczajgc na stronie internetowej Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 23:

Zadanie 50 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowaing maske krtaniowg renomowanego producenta,
Jjednorazowego uzytku, rurka i mankiet wykonane z PCV, udoskonalony ksztalt kopuly zabezpiecza
przed wklinowania naglosni, z zabezpieczeniem (w postaci wzmocnionego koniuszka) chronigcym
przed podwijaniem sig mankietu podczas zakladania, maska bez zawartosci lateksu i wszystkich
fralandw (réwniez DEHP) z odpowiednim oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym, bezpieczng pod
kgtem obecnosci BPA, co bedzie potwierdzone oswiadczeniem producenta (w ktorym powoluje sig on
na raport z testow wykonanych przez kwalifikowane laboratorium), rozmiar maski kodowany kolorem
na opakowaniu pojedynczym oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku
kontrolnym, zachowaniem pozostafych parametrow SIWZ?

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 24:

Zwracamy sig z pro$hg o uszczegdélwienie, czy w zadaniu 16 Zamawiajgcy wymaga zaoferowania
. kaniuli dotetniczej z zaworem odcinajgcym FlowSwitch” pakowanej w opakowanie nierozrywane,
odporne na uszkodzenia mechaniczne typu TYVEC, umozliwiajgcym jego otwarcie bez koniecznosci
rozdzierania ?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany rodzaj
opakowania, natomiast nie wymaga takiego rozwiazania. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu, nalezy nanies¢ stosowne zmiany w formularzu cenowym.

Zapytanie nr 25:



Zadanie 49
poz. 1-4
Czy Zamawiajgcy wymaga aby pozycje byly bez zawartosci DEHP ?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie informuje, Ze Zamawiajgcy wymaga aby w zadaniu 49 pozycje 1-
4 byly bez zawartosci DEHP. Dokonano modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajac

na stronie internetowej Zamawiajacego https:/platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 26:

Zadanie 49
Poz. 1-4
Czy Zamawiajgcy dopusci aby pozycje byly sterylne ?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza, aby pozycje byly
sterylne. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu nalezy wszelkie zmiany nanie$é na

formularz cenowy.

Zapvtanie nr 27:

Zadanie 49
Poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci nebulizator o pojemnosci 6 ml lubl0 ml ? Reszta parametréw zgodna z
SIWZ.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, Zze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowe;j Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 28:

Zadanie 51

Poz. 1,8,9

Czy Zamawiajqcy wymaga aby cewniki posiadaly numeryczne ozmnaczenie rozmiaru na cewniku i
skrécong nazwg producenta.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie stawia takiego wymogu.

Zapvtanie nr 29:




Zadanie 51

Poz. 1

Czy Zamawiajgcy wymaga aby cewniki byly bez ftalanéw (DEHP) , posiadaly fabrycznie
nadrukowane oznaczenie na opakowaniu oraz byly pakowane na prosto z zatyczkg ?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg¢, ze Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga
zaproponowanych wiasciwosci asortymentu.

Zapvtanie nr 30:

Zadanie 51

Poz. 7

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik Pezzera z trzema otworami bocznymi ? Reszta
parametrow zgodna z SIWZ.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment przy zachowani pozostalych parametréw zgodnych z SIWZ. Dokonano modyfikacji
przedmiotowej tresci jak poniZej zamieszczajagc na stronie internetowej Zamawiajgcego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 31:

Zadanie 51
Poz. 13
Czy Zamawiajqcy dopusci cewnik wykonany z medycznego PCV o powierzchni zmrozonej ?

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 32:

Dotyczy czesci nr 10
Prosimy Zamawiajgcego o odstgpienie od wymogu dostarczenia probek, jezeli oferowane produkty sq
znane Zamawigjgcemu i przez niego stosowane?

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyisze zapytanie informuj¢, ze Zamawiajacy nie odstepuje od wymogu
dostarczenia probek.

Zapytanie nr 33:




Dotyczy czescinr 10

Jezeli Zamawiajgcy nie wyrazi zgode na powy:isze, prosimy o dopuszczenie zmniejszenia ilosci probek
z 5 probek do 1 probki, co pozwoli na obnizenie kosztéw przygotowania oferty przetargowej przy
Jjednoczesnym zapewnieniu mozliwosci skutecznej oceny jakosci oferowanego produktu przez
Zamawiajgcego.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Zze Zamawiajagcy w zakresie zadania 10,
w kazdej pozycji zadania, zmniejsza ilo$¢ wymaganych prébek do 2 sztuk. Dokonano modyfikacji
przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajagc na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 34:

Dotyczy: Zatgcznik cenowy, zadanie nr 23  Elektrody do neuromonitoringu

poz. 1

Czy Zamawiajqcy dopuszcza Sonde bipolarng, widelec prostg, dlugosé robocza 4,5 cm, diugosé
catkowita 15,5 cm, przewdd 3 m do bezposredniej stymulacji nerwéw, jednorazowg, sterying
kompatybilng z systemem neuromonitoringu, gdzie jedno opakowanie zawiera 10 sztuk?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowe;j
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvytanie nr 35:

Dotyczy: Zalgeznik cenowy, zadanie ny 23 Elektrody do neuromonitoringu

poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusza Elektrode 4-kanalowg naklejang na rurke intubacyjng: 7-9mm, w
komplecie elektroda neutralna, jednorazowg, sterylng kompatybilna z systemem neuromonitoringu,
gdzie jedno opakowanie zawiera 10 sztuk?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresei jak ponizej Zamieszczajgc na stronie internetowe;j Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 36:

Zadanie 27



Zwracamy sig z pro$bq o uzupeinienie kolumny ,,ilos¢” w zadaniu nr 27 — ,, Rézne artykuly medyczne
Jednorazowego uzytku”.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie informujg, ze Zamawiajagcy uzupeit kolumne ,,ilo$é¢” w zadaniu nr 27 w
modyfikacji formularza cenowego znak: ZP-2214/20, z dnia 06.10.2020 r.

Zapytanie nr 37:

Zadanie 27, pozycja 8

Czy Zamawiajgcy dopusci, jako réwnowazny, zestaw do lewatywy w skiad, ktérego wchodzi: worek o
pojemnosci 1750 ml z otworem do zawieszenia, dren z PVC o dlugosci 1200 mm z migkkq kovicéwkg,
otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, skalowany co 250 ml, koncéwka drenu
zabezpieczona zatyczkq, dolqczony zaciskacz, niesterylny, jednorazowego uzytku.

Dopuszczenie powyzszego pozwoli na zlozenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiajgcemu jako
dysponentowi Srodkow publiczinych powinno zalezed.

Pragniemy rowniez nadmienic, ze zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiajgcy jest obowigzany
dopusci¢ rozwigzania rownowazne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyziszego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie
argumentow, wyjasniajgcych stanowisko Zamawiajgcego.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapiséw SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego

asortymentu nalezy wszelkie zmiany nanies¢ na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 38:

Zadanie 49, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem o pojemnosci 6 ml, skalowany co 1 ml, reszta
zgodna z opisem przedmiotu zamowienia w SIWZ. Nebulizatory o pojemnosci 6 ml sq standardowe,
ogolnie stosowane w placowkach ochrony zdrowia i w pelni wystarczajgce do przeprowadzenia
poprawnej procedury medycznej.

Dopuszczenie powyziszego pozwoli na zlozenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiajgcemu jako
dysponentowi §rodkéw publicznych powinno zaleze¢. Nalezy réwniez zaznaczyé, ze zgodnie art. 30 ust.
4 Ustawy Pzp Zamawiajgcy jest obowigzany dopuscic¢ rozwigzania réwnowazne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyziszego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie
argumentow, wyjasniajgcych stanowisko Zamawiajgcego.

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, Zze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowe;
tredci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.



Zapvytanie nr 39:

Czy Zamawiajgcy uzna za speiniony wymdg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jesli wykonawca, ktory
nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne oswiadczenie wraz z ofertg?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o braku
przynaleznodci do grupy kapitatowej wraz z ofertg tylko w przypadku jezeli nie nalezy do zadnej

grupy kapitatowe;j.

Zapvtanie nr 40:

Zadanie 27 poz. 9

Czy Zamawiajgcy wylgezy pozycie 9 z Zadania 27 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umozliwi to
uzyskanie wigkszej ilosci korzystnych cemowo ofert od firm specjalizujgcych sig wlasnie w tym
asortymencie.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzgledu na obowiazujace w tym

zakresie przepisy.

Zapvtanie nr 41:

Zadanie 27 poz. 9

Czy zamawiajqcy dopusci jako produkt réwnowazny worek na wymiociny wykonany z przejrzystego
materiatu PE pozwalajgcego na wizualne zbadanie tresci wewngtrz torby (w tym krwi), o pojemnosci
1500ml, skalowany co 100 mi, z szerokim wygodnym otworem wilotowym zapobiegajgcym rozlaniu
tresci, plastikowa obrecz umozliwia fatwy chwyt i obstuge zmniejszajge ryzyko zanieczyszczenia,
Sfunkcja ,, Twist & Lock” (przekreé i zamknij) na obreczy umozliwia bezpieczne zamknigcie worka po
uzyciu, tak aby tres¢ i zapach nie wydostaly si¢ na zewngtrz, pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 42:

Zadanie 30 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci réwnowazng maskg krtaniowg wykonang z silikonu, biokompatybilnosé,
nietoksyczna, przeZroczysta, mankiet uszczelniajgcy mozna wygodnie wlozyé, minimalizujge
potencjalne obrazenia i zwigkszajqc szczelnosé, anatomiczna krzywizna maski wlatwiajgca jej
wprowadzanie, mozliwos¢ pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu
powietrznego, oznaczenie rozmiaru ha masce, posiada identyfikator polozenia maski i rozmiar
kotnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do réznych zabiegéw operacyjnych, rdzne



rozmiary, odpowiednie dla noworodkéw, niemowlgt, dzieci i doroslych,, posiadajqca zintegrowany
dren do napelniania mankietu, co chroni przed mozliwosciqg przypadkowego przegryzienia, kolor
mankietu [ rurki przezroczysty, wyrainie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana
pojedynczo, rozmiar 1-57

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany

asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego
asortymentu nalezy wszelkie zmiany naniesé na formularz cenowy.

Zapytanie nr 43:

Zadanie 31 poz. 2
Czy Zamawiajqcy dopusci ptyn do plukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowe;j
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 44:

Zadanie 31 poz. 2
Czy Zamawiajqcy dopusci ptyn do ptukania ust z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvytanie nr 45:

Zadanie 31 poz. 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie jako rownowaznych zestawow do toalety jamy ustnej
zawierajgce w jednym opakowaniu:

- szczoteczke do zebdw z odsysaniem z ukosng zastawkq do regulacji sily odsysania oraz ggbkg na
gornej powierzchni szczoteczki

- ggbke-aplikator

Kazde pojedyncze opakowanie pelni jednoczesnie funkcje pojemnika.

Wyrob sklasyfikowany jako wyréb medyczny klasy Ila (dotyczy wyrobéw podigezanych do ssaka — 1.
szczoteczki)?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne wprowadzonych wymogow
ograniczajgcych konkurencje do jednego producenta, 1j. firmy Sage, ktorej wylgcznym dystrybutorem
w Polsce jest firma Skamex. Tym samym Zamawiqjqgcy naraza si¢ na ryzyko zakupu o 30% drozszego
sprzetu od warunkéw rynkowych, Dzialanie takie jest sprzeczne zardwno z Ustawg Prawo Zamowien



Publicznych jaok i dyscypling finansow publicznych. Pragniemy rowhniez zwroci¢ uwage, iZ
Zamawiajgcy nie wprowadzil podobnego wymogu odnosnie klasyfikacji saszetki i ggbeczki-aplikatora
w klasie Ila w pozycji 2 tego samego zadania tj. 31, co jednoznacznie wskazuje na dziatania majgce
na celu ograniczenie konkurencji do jednej firmy, tj. Skamex.

,, Opis przedmiotu zaméwienia powinien by¢ dokonany w sposéb obiektywny, nieutrudniajgcy uczciwej
konkurencji, nie moze zawieraé sformulowan, kidre powodujg uprzywilejowanie okreslonych
wykonawedw lub dyskryminowanie innych, uniemozliwiajge im zlozenie oferty.” (Wyrok Krajowej
Izby Odwolawczej z dnia 5 sierpnia 2013 r., KIO 1781/13)”

., Opis przedmiotu zaméwienia — zgodnie z dyrektywq wyrazong w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo
zamdwien publicznych — powinien byé¢ dokonany w sposdb, kiory nie utrudnia uczciwej konkurencji.
Oznacza to obowigzek wyeliminowania z opisu przedmiotu zaméwienia takich elementéw, ktére bede
wskazywaly na jednego tylko producenta, przy czym w konkretnej sytuacji moze fto dotyczyé
zestawienia cech, ktére vazem brane pod uwage moze spelnic tylko jeden przedmiot. Powyisze
postulaty winny byé spelnione przy opisie przedmiotu zamowienia, niezaleznie od prawa nabycia przez
Zamawiajgcego przedmiotu czynigcego zadosé jego uzasadnionym potrzebom.” (uchwala Krajowej
Izby Odwolawczej z dnia 31 lipca 2013 r., KIO/KD 67/13)

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowe;j
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 46:

Zadanie 49 poz. 2
Czy Zamawiajgcy dopusci prace nebulizatora w pozycji siedzqgcej oraz polsiedzgcej?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajgcego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 47:

Zadanie 49 poz. 2
Czy Zamawiajgcy dopusci nebulizator o pojemnosci 6 ml?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowe;j Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.



Zapvtanie nr 48:

Zadanie 50 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci rownowazng maske krtaniowg wykonang z silikonu, biokompatybilnosé,
nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniajgcy mozna wygodnie wlozy¢, minimalizujge
potencjalne obrazenia i zwighszajgc szczelno$¢, amatomiczna krzywizna maski ulatwiajgca jej
wprowadzanie, mozliwos¢ pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu
powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator polozenia maski i rozmiar
kolnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do rdznych zabiegow operacyjnych, roine
rozmiary, odpowiednie dla noworodkow, niemowlgt, dzieci i dovostych,, posiadajgca zintegrowany
dren do mnapelniania mankietu, co chroni przed mozliwoscig przypadkowego przegryzienia, kolor
mankietu i rurki przezroczysty, wyraznie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana
pojedynczo, rozmiar 1-57

Odpowieds:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 42.

Zapvtanie nr 49:

Zadanie 52 poz. 7

Czy Zamawiajgcy wylgczy pozycje 7 z Zadania 52 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umozliwi to
uzyskanie wigkszej ilosci korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujgcych sie wlasnie w tym
asortymencie.

Odpowied?:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego nie moze zmieniac jego zadan ze wzgledu na obowigzujgce w tym

zakresie przepisy.

Zapytanie nr 50:

Dotyczy pakietu 28

Zwracam sig do Zamawiajqcego o dopuszczenie introducerow o ponizszych parametrach :
-dostepne 6 F, 7F, 8 F, 9F, 10 F, 11F, 12 F

- zbrojomny

- diugos¢ 11 cm

- prowadnik 45 cm 3mm J 0,038 "

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 51:

Dotyczy pakietu 28



Zwracam sig do Zamawiajgcego o dopuszczenie introducerdw o ponizszych parametrach :

-dostepne 6 F, 7F, 8 F, 9F, I0F, 11F, 12 F

- zbrojony

- dlugos$c 11 cm

- prowadnik 45 cm 3mm J 0,038

- dostepna wersja z markerem o dlugos¢ 25 cm z prowadnikiem z kornicéwkg prosta 0,038 o dlugosci
80 cm.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 52:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 30 maski krtaniowej o nastgpujgcych parametrach : maska
Jednorazowego uzytku sterylna, mankiet wykonany z silikonu, trzon PCV z zabezpieczeniem w postaci
uzebrowania chronigcego przed mozliwoscig wklinowania nagltosni oraz luinym niewbudowanym na
calej dlugosci rurki drenem do napelniania mankietu , bez graficznej instrukcji na opakowaniu.
Rozmiar maski podany na rurce bez kodowania kolorem balonika. Maska bez zawartosci lateksu i
DEHP, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiajgcego.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvytanie nr 53:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 50 maski krtaniowej o nastgpujgcych parametrach: maska
Jjednorazowego uzytku sterylna, mankiet wykonany z silikonu, trzon PCV z zabezpieczeniem w postaci
uzebrowania chronigcego przed mozliwoscig wklinowania naglosni oraz luznym niewbudowanym na
calej dlugosci rurki drenem do napelniania mankietu, bez graficznej instrukcji na opakowaniu.
Rozmiar maski podany na rurce bez kodowania kolorem balonika. Maska bez zawartosci lateksu i
DEHP, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiajgcego.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, Ze Zamawiajacy nie dopuszeza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 54:

Zadanie nr 26, poz. 1:

Czy Zamawiajgcy dopusci podkiady higieniczne zbudowane nastgpujgco: warstwe spodnig stanowi
biala folia antyposlizgowa, wkiad chlonny — rozdrobniona pulpa celulozowa, a warsitwg wierzchniq —
migkka widknina. Chlonno$¢ podktadu: nie mniej niz 950g (wg ISO 11948-1). Pakowane w folie z
uchwytem.



Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 55:

Zadanie nr 26, poz. 2:

Czy Zamawigjgey dopusci podktady higieniczne zbudowane nastepujgco: warstwe spodnig stanowi
biala nieoddychajgca folia antyposlizgowa, wkiad chionny — rozdrobniona pulpa celulozowa, a
warstwe wierzchnig — miekka wioknina. Opakowanie a’30szt.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 56:

Zadanie nr 34, poz. 1:
Czy Zamawiajgcy dopusci pokrowiec medyczny jednorazowego uzytku z praktyczng zakladkg zamiast
gumki w kolorze niebieskim, pakowany a’10szt.? Pozostale parametry bez zmian.

Odpowied?:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaly parametréw SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 57:

Dotyczy projektu umowy:
Czy za dni robocze w rozumieniu ogdlnych warunkéw umowy bedg uwazane dni od poniedziatku do
Dpigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy za dni robocze w rozumieniu
ogélnych warunkéw umowy bedg uwazane dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.

Zapvtanie nr 58:

Dotyczy projektu umowy:
Czy Zamawiajqcy mdglby wskazac jakg minimalng ilos¢ towaru (jaki procent ilosci wskazanych w
SIWZ) na pewno zakupi?



Odpowiedz na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.
Zgodnie z poglgdem Krajowej Izby Odwolawczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010
r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wynika obowigzek dokiadnego
okreslenia przez zamawiajgcego ilosci zamawianych produktow,

zamawiajqcy nie jest zwolniony z tego obowigzku nawet jezeli nie jest w stanie przewidziel
doktadnych ilosci zamawianych produktow.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze , nie moina
zaakceptowaé postanowienn wumowy dajgcych zamawiajgcemu calkowitg, nieograniczong pod
wzgledem ilosciowym | pozostajgcq poza wszelkg kontrolg dowolnosé w podjeciu decyzji o
zmniejszeniu zakresu dostaw bedgcych przedmiotem zamdéwienia ™,

Powyzszy poglgd Krajowa Izba Odwolawcza potwierdzila w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO
2346/16 stwierdzajqc, iz zastrzezenie przez zamawiajgcego w projekcie umowy , nieograniczonej
ingerencji w ilos¢ zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza
bowiem po stronie wykonawcow brak pewnej wiedzy na temat jednego z istommych elementéw
kalkulacji ceny, 1j. ilosci zamawianych dostaw, warunkujgcego rzetelng wycene oferty. Prowadzi takze
do naruszenie uczciwej konkurencji, poniewaz wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych
na temat ilosci zamawianych dostaw, zdani sq na wlasne, rézne dla kazdego wykonawcy oceny co do
prawdopodobnych potrzeb zamawigjgcego w aspekcie iloSciowym.”

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy oszacowal ilos¢ z nalezyta
starannoscig przy czym w SIWZ uwzglednit mozliwos¢ wydtuzenia terminu obowigzywania umowy
w przypadku niewykorzystania przez Zamawiajacego zakontraktowanych ilosci

w pierwotnie okreslonym terminie.

Zapvtanie nr 59:

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiajqcy zgadza si¢ aby w § 3 ust. 4 ogdlnych warunkéw umowy zostalo dodane wyrazenie
»chyba ze opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie przekracza 30 dni”'?

Wykonawca nie powinien by¢ zobowigzany do nieograniczonego w czasie kredytowania
Zamawiajgcego. Mogloby to bowiem zachwiaé plynnoScig finansowg wykonawcy, a tym samym
zagrozi¢ wykonaniu zamdwienia publicznego. Zachowanie pkt 3 ogdlnych warunkéw umowy w
niezmienionym ksztalcie moze niekorzystnie wplyngé na wysokosé cen oferowanych w przetargu lub
nawet skloni¢ niektorych wykonawcéw do rezygnacji ze zlozenia oferty. Poza tym, skutecznosé pkt
zdania pigtego w pkt 3 ogélnych warunkéw umowy w aktualnym brzmieniu moze by¢ kwestionowana
np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowied;:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie informujg, ze Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie
zaproponowanego zapisu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 60:

Dotyczy projekiu umowy:



Czy Zamawiajgcy zgadza sig aby w § 4 ust. 1 pkt 2 zapis treSci umowy brzmial nastgpujgco: ,,w
przypadku gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy lub jej czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci niezrealizowanej czesci umowy”?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie zgadza si¢ na powyzsza
propozycje i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 61:

Czy Zamawiajgcy zgadza sig aby w § 5 ust. 3 odnosnik nr 3 zapis tresci umowy brzmial nastgpujgceo:

, mozliwosé wydtuzenia terminu obowigzywania umowy, o ktérym mowa w § I ust. 1 w przypadku
niewykorzystania przez Zamawiajgcego zakontraktowanych ilosci w pierwotnie okreslonym terminie,
Jednak nie dluzej niz 0 30 dni”’?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie wprowadzi zaproponowanego
zapisu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 62:

Dotyczy zadania 4

Prosimy o dodipuszczenie ukladu o dlugosci 1,6 metra z odcinkiem respirator-komora o dlugosci 0,5 i
podgrzewanym odcinkiem 0,9 m, komorq i zestawem adapteréw, spetniajqcego pozostate wymogi
SIWZ.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego

asortymentu nalezy wszelkie zmiany nanies¢ na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 63:

Dotyczy zadania 30
Prosimy o dopuszczenie sterylnych masek nadkrtaniowych i-gel, bez nadmuchiwanego mankietu,
dostegpnych w rozmiarach 1-5.

Odpowied?:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszeza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego

asortymentu nalezy wszelkie zmiany nanie$¢ na formularz cenowy

Zapytanie nr 64:




Dotyczy zadania 49 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z podwéjnym podbrodkiem pokrywajgcym standardowe
rozmiary w zakresie S - XL, mikrobiologicznie czystych, bez PCV, o konstrukcji nie wymagajgcej
zastosowania metalowych klipsow.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego

asortymentu nalezy wszelkie zmiany nanies¢ na formularz cenowy

Zapytanie nr 65:

Dotyczy zadania 49 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawow do nebulizacji z nebulizatorami o pojemnosci 10ml, skalowanymi
co 2 ml, z maskami tlenowymi z podwdjnym podbrédkiem pokrywajgcym standardowe rozmiary w za-
kresie S - XL, mikrobiologicznie czystych, bez PCV, o konstrukcji nie wymagajgcej zastosowania
metalowych klipsow, spelniajgcych pozostate wymogi SIWZ

Odpowied?:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego

asortymentu nalezy wszelkie zmiany nanies¢ na formularz cenowy

Zapvtanie nr 66:

Dotyczy zadania 49 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie cewnikéw bez PCV spelniajgcych pozostate wymogi SIWZ.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaly parametréw SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 67:

Dotyczy zadania 50

Prosimy o dopuszczenie sterylnych masek nad-krtaniowych i-gel, bez nadmuchiwanego mankietu,
dostepnych w rozmiarach 1-5.

Odpowieds:

Patrz odpowiedz na zapytanie nr 63.

Zapytanie nr 68:
Dotyczy zadania 44




W kolumnie drugiej opisu przedmiotu zaméwienia dla pozycji 1 Zamawiajgcy podat opis:

Zestawy do zakladania cewnika permanentnego do hemodializ o Srednicy 14,5 - 15 Fr i dlugosci od 19
cm do 28 cm (odleglosé¢ mufka — koricéwka )

Cewnik permanentny do hemodializ z zestawem:

1. cewnik dwuswiatlowy implantowany sposobem wstecznym ( retrograde ),

- 0 $rednicy 14,5- 15 Fr i przekroju symetrycznym, zlozonym z 2 pojedynczych galgzek,

- z wysokim przeplywem,

- 0 dtugosci od 19 cm do 28 cm ( odleglosé mufka - kovicéwka),

- z mufkq zabezpieczajqcq przed wysuwaniem i infekcjg,

- podanych objetosciach wypetnienia kanalow tetniczego i zylnego,

2. prowadnica z migkka zakrzywiong kovicéwkg, pozwalajgca na wygodne zalozenie jedng rekg,

3. igla wprowadzajgcal,

4. poszerzacze thankowe

J. rozszerzacz z zastawkg hemostatyczng

6. nakretki na porty iniekcyjne ( korki) 2 szi.

7. pean jednorazowy, plastikowy,

8. opatrunek samoprzylepny.

9. bagnet do tunelizacji.

10. skalpel wysuwany

Wykonawca zwraca uwage, ze powyziszy zapis mozie stanowié podstawe do uniewaznienia
postgpowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem zlozone
oferty bedq nieporéwnywaine, a Swiadczenie wykonawcy niedookreslone.

Jednoczesnie powolujgc sig na sformulowang w art. 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania konkurencji i
réwnego traktowania wykonawcow wnosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania cewnikéw
permaneninych o parametrach nieznacznie réinych od wymaganych, nie wplywajgcych na
Junkcjonalnosé:

stawy do zaktadania cewnika permanentnego do hemodializ o Srednicy 14,5 - 15 Fr i diugosci od 19
em do 28 cm (odleglosé mufka — kovicéwka )

Cewnik permanentny do hemodializ z zestawem:

1. cewnik dwuswiatlowy implantowany sposobem seldingera,

- 0 Srednicy 15,5 Fr i przekroju symetrycznym, zlozonym z 2 pojedynczych galgzek,
- z wysokim przeptywem,

- 0 dlugosci od 19 cm do 31 em ( odleglosé mufka - koricéwka),

- z mufkq zabezpieczajgcg przed wysuwaniem i infekcjaq,

- podanych objetosciach wypeinienia kanalow tetniczego i zylnego,

2. prowadnica z migkka zakrzywiong kornicowkg, pozwalajgca na wygodne zalozenie
3. igla wprowadzajgca,

4. poszerzacze thankowe

3. rozszerzacz z zastawkg hemostatyczng ,

6. nakretki na porty iniekcyjne ( korki) 2 szt.

7. opatrunek samoprzylepny.

8. bagnet do tunelizacji.

9. skalpel wysuwany

]

Odpowied;:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza Zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.



Zapytanie nr 69:

Dotyczy Zadania 44
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w zapytaniu nr 101 nie dopuszcza
zaproponowanego asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ, poniewaz:

- w pkt nr 1 Zamawiajgcy dopuszeza tylko cewniki zakladane metodg wsteczng (retrograde), a w
zaproponowanym asortymencie nie ma takiej informacji,

- w pkt nr 2 (dotyczy: ,,pozwalajgca na wygodne zatozenie™) brak jest informacji na temat, czy mozna
wprowadzi¢ prowadnik jedna reka, pohiewa:‘a druga rgka musi pozostaé wolna dla czynnosci
utrzymania igly w naczyniu zylnym.

Zapvtanie nr 70:

Zadanie 3 pozycja I

Czy Zamawiajgcy w pozycji 1 zadanie 3 dopusci do postgpowania cewnik dwuswiattowy
wysokoprzeplywowy z poliuretanu Tecoflex z prostymi ramionami lub zagigtymi o przekroju 8F i
dlugosciach: 10 cm, 12,5 cm, 15 cm do wyboru przez Zamawiajgcego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflecx

- radiocieniujqcy szaft cewnika

- koricéwka bez bocznych otwordw zmniejszajgea ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszajqce ryzyko powstawania zakrzepéw

- obrotowy pierscien do szycia pozwalajgcy unikngé podraznienia skéry

- zacisk bezpieczeristwa z zabezpieczeniami bocznymi chronigcymi rurke koncéwki przed
wyslizgnigciem sig

- wskazniki wypelnienia, rozmiar i diugosé

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkszialcenia prowadnica ,,J" z wysokq zawartoscig tytanu zapewniajgca wyjgtkowo
wysokq elastycznos$¢ i odporno$¢ na odksztalcenia , dodatkowy komfort zapewnia powltoka z PTFE
ktéra gwarantuje gladkq powierzchnie i najwyzszy poslizg (wymiary: 0,45/400 mmm i 0,80/400 mm)

- igla wprowadzajgca 18G

- rozszerzadlo

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowano w Niemczech

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuj¢, Zze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaly parametrow SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 71:




Zadanie 44 pozycja 1
Czy Zamawiajgcy w pozycji 1 zadanie 44 do postepowania cewnik dwuswiatlowy dlugoterminowy
poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodg wsteczng (retrograde) z opatentowang
konstrukcjq koricowki, kidra wmozliwia proste i precyzyjne umiejscowienie kovicowki w prawym
przedsionku, o stopniu recyrkulacji ponizej 1%, Srednica 15,5 FR i diugosciach cewnika: 19/40 cm,
23/44 cm, 28/49 cm do wyboru przez Zamawiajgcego?
Charakterystyka zestawu.:
- radiocieniujgcy cewnik
- silikonowe ramiona
- zigcze typu PEEK odporne na ekstremalne obcigzenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydelkami do mocowania na skorvze
- wskazniki wypetnienia, rozmiar i dlugosé
- kompatybilny z MRI
- odporna na odksztalcenia prowadnica ,,J” z wysokg zawartoscig tytanu zapewniajgea wyjgtkowo
wysokq elastyczno$¢ i odporno$é na odksztalcenia , dodatkowy komfort zapewnia powloka z PTFE,
ktora gwarantuje gladkq powierzchnie i najwyzszy poslizg
- adapter wypelniajgcy
- zacisk cewnika ze skrzydetkami do mocowania na skorze
- igla wprowadzajgca 18G
- rozszerzadtol2 Fr
- rozszerzadio 16 Fr z rozrywalng koszulkg
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki — 2 szt.

Odpowieds:

W odpowiedz na powyzsze zapytanie informuje, Zze zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby:

-ramiona cewnika w czgsci proksymalnej muszg by¢ pojedyncze osobno dla zyly i osobno dla tetnicy,
-rozszerzadto 16Fr z rozrywalng koszulka musi posiada¢ zastawke hemostatyczna.

W przypadku zaoferowania wyzej wymienionego asortymentu, nalezy nanies¢ stosowne zmiany na
formularz cenowy.

Zapytanie nr 72:

Zadanie 6: Systemy grzewcze dla pacjentow. Poz. 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie kolderek o parametrach:

Kolderka grzewcza pod cale cialo pacjenta dorostego.

Wymiary: 215cm x 100cm, do uzytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kolderka
wykonana z widkniny SMS, réwnomierny przeplyw powietrza zapewniony przez calg powierzchnie
kolderki dzigki mikroporom. Kolderka 2-kolorowa, pozwalajgca na szybkg orientacje, ktdra
powierzchnia bezposrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kolderki zapewniajgca dodatkowe
filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagajgcy adaptera. Kolderki
grzewcze kompatybilne do urzgdzenia WarmAir.

Odpowied?:



W odpowiedz na powyisze zapytanie informuje, 7e zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby oferowane kolderki byty kompatybilne z urzadzeniami Bair
Hugger firmy 3M. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanies$¢
odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 73:

Zadanie 6: Systemy grzewcze dla pacjentéw. Poz. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie kolderek o parametrach:

Kolderka grzewcza na cale cialo pacjenta dorostego.

Wymiary: 210cm x 120cm, do uzytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kolderka
wykonana z widkniny SMS, réwnomierny przeplyw powietrza zapewniony przez calq powierzchnig
kolderki dzigki mikroporom. Kolderka 2-kolorowa, pozwalajgca na szybkg orientacje, ktdra
powierzchnia bezposrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kolderki zapewniajgca dodatkowe
filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagajgcy adaptera. Kolderki
grzewcze kompatybilne do urzgdzenia WarmAir.

Odpowieds:

W odpowiedz na powyisze zapytanie informuje, ze zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby oferowane kolderki byly kompatybilne z urzadzeniami Bair
Hugger firmy 3M. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy naniesé¢

odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 74:

Zadanie 6. Systemy grzewcze dla pacjentéw. Poz. 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie kotderek o parametrach:

Kolderki grzewcze na gorne czesci ciala.

Wymiary: 230cm x 100cm, do uzytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kolderka
wykonana z widkniny SMS, réwnomierny przeplyw powietrza zapewniony przez calg powierzchnie
kolderki dzigki mikroporom. Kolderka 2-kolorowa, pozwalajgca na szybkg orientacje, kidra
powierzchnia bezposrednio przylega do pacjenta. Koiderka wyposazona w tasmy samoprzylepne
zabezpieczajgce przed jej przesuwaniem. Konstrukcja kolderki zapewnigjgca dodatkowe filtrowanie
nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagajgcy adaptera. Kolderki grzewcze
kompatybilne do urzqdzenia WarmAir.

Odpowieds:

W odpowiedz na powyzsze zapytanie informuje, ze zamawiajgcy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby oferowane kotderki byly kompatybilne z urzadzeniami Bair
Hugger firmy 3M. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$é

odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 75:

Zadanie 6: Systemy grzewcze dla pacjentéw. Poz. 4
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie kotderek o parametrach:



Kolderki grzewcze na dolne czesci ciala.

Wymiary: 140cm x 120cm, do uzytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kolderka
wykonana z widkniny SMS, réwnomierny przeplyw powietrza zapewniony przez calg powierzchnig
kolderki dzieki mikroporom. Kolderka 2-kolorowa, pozwalajgca na szybkg orientacje, ktdra
powierzchnia bezposrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kolderki zapewniajgca dodatkowe
filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagajgcy adaptera. Kolderki
grzewcze kompatybilne do urzgdzenia WarmAir.

Odpowieds:

W odpowiedz na powyisze zapytanie informuje, ze zamawiajgcy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby oferowane kolderki byly kompatybilne z urzadzeniami Bair
Hugger firmy 3M. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢

odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 76:

Zadanie 6: Systemy grzewcze dla pacjentow. Poz. 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie kolderek o parametrach:

Kolderki grzewcze na tors.

Wymiary.: 142cm x 120cm, do uzytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kolderka
wykonana z widkniny SMS, rownomierny przeplyw powietrza zapewniony przez calg powierzchnie
kolderki dzigki mikroporom. Kolderka 2-kolorowa, pozwalajgca na szybkg orientacje, ktdra
powierzchnia bezposrednio przylega do pacjenta. Komstrukcja kolderki zapewniajgca dodatkowe
filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagajgcy adaptera. Kolderki
grzewcze kompatybilne do urzgdzenia WarmAir.

Odpowied?:

W odpowiedz na powyzsze zapytanie informuje, Zze zamawiajgcy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby oferowane kolderki byly kompatybilne z urzadzeniami Bair
Hugger firmy 3M. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$¢

odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 77:

Zadanie 6: Systemy grzewcze dla pacjentéw. Poz. 6

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie kolderek o parametrach:

Kolderki pod cialo noworadka.

Wymiary: 100cm x 100cm, do uzytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kolderka
wykonana z wlékniny SMS, réwnomierny przeplyw powietrza zapewniony przez calg powierzchnig
kolderki dzieki mikroporom. Kolderka 2-kolorowa, pozwalajgca na szybkg orientacje, ktora
powierzchnia bezposrednio przylega do pacjenta. Kolderka wyposazona w tasmy samoprzylepne
zabezpieczajgce przed jej przesuwaniem bez dodatkowego okrycia z przezroczystej folii z tasmg
samoprzylepng umozliwiajgce zrobienie tzw , namiotu grzewczego”. Jeden port do podigczenia
przewodu grzewczego. Konstrukcja kolderki zapewniagjgeca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego

powietrza, system mocowania nie wymagajgcy adaptera. Kolderki grzewcze kompatybilne do
urzgdzenia WarmAir.



Odpowieds:

W odpowiedz na powyzsze zapytanie informujg, Ze zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, natomiast zastrzega, aby oferowane kotderki byly kompatybilne z urzadzeniami Bair
Hugger firmy 3M. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanies$¢
odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 78:

Dotyczy zadania 33
Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie oryginalnych oslonek pakowanych po 20 szt w

opakowaniu zbiorczym 800 szt.?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaty parametréw SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 79:

Dotyczy zadania 33
Zwracamy sig z prosbg o sprecyzowanie czy Zamawiajgcy ma na my$li 160 opakowan zbiorczych po
800szt?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, Ze Zamawiajacy dopuszeza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaly parametrow SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapvtanie nr 80:

Dotyczy zadania 40

Zwracamy si¢ z pros$bg o sprecyzowanie czy Zamawiajgcy ma na mysli 200 opakowar: zbiorczych po
50 szt.?

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie informuje, ze Zamawiajacy ma mysli 4 opakowania zawierajgce
po 50 sztuk, czyli facznie 200 sztuk.

Zapytanie nr 81:

Zadanie 43 poz. 1



Prosimy o dopuszczenie rekawic z mankietem prostym z technologiqg Surefit (eliminacja zwijaniu
mankietu) o poziomie zawarto$ci protein 200 ug/g zarejestrowane tylko jako wyréb medyczny klasy Il
a. Pozostale parameiry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuj¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci  jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowe;j Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 82:

Zadanie 45 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rekawic z mankietem prostym z technologiq Surefit (eliminacja zwijaniu
mankietu) o diugosci min. 290 mm, poziomie AQL 0,65. Pozostale parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuj¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresei jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 83:

Zadanie 45 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie rekawic w ktdrych powierzchnia zewnetrzna jest tylko silikonowana, o
poziomie AQL 0,65 oraz grubosci na dioni 0,31 mm. Pozostale parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowe;j Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 84:

Zadanie 45 poz. 4
Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postgpowania o

udzielenie zamowienia publicznego nie moze zmienia¢ jego zadan ze wzgledu na obowiazujgce w tym
zakresie przepisy.



Zapytanie nr 85:

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy Zamawiajgcego o dodanie do wzoru umowy ponizszej tresci:

Sita Wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy spowodowane przez okolicznosci niewynikajgce z winy danej
Strony, w szczegdlnosci za okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Dla celow Umowy "Sila Wyzsza" oznacza zdarzenie zewngtrzne, pozostajgce poza kontrolg Stron
oraz niewigigce si¢ z zawinionym dzialaniem Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzieé i ktdre
uniemozliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmujg

w szczegolnosci: wojne, rewolucje, pozary, powodzie, epidemie, akty administracji panstwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Sily Wyzszej, Strona, kidrej taka okolicznos¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidiowe wywigzanie si¢ z jJej zobowigzan, niezwlocznie powiadomi drugg Strone o takich
okoliczno$ciach i ich przyczynie. Wowczas Sirony niezwlocznie ustalg zakres, alternatywne
rozwigzanie i sposob realizacji Umowy. Strona zglaszajgca okolicznosci musi kontynuowac¢ realizacje
swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to mozliwe i musi szukaé
racjonalnych Srodkéw alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wplywowi Sily
Wyzszej.

4. Jezeli Sita Wyzsza, bedzie trwala nieprzerwanie przez okres 180 dni lub diuzej, Strony mogg w
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwigzaé Umowe bez nakladania na zadng

ze Strom dalszych zobowigzan oprdcz platmosci naleznych z tytulu prawidlowo

wykonanych ustug.

3. Stan Sity Wyzszej powoduje odpowiednie przesunigcie terminow realizacjyi Umowy chyba, ze Strony
postanowity inaczej.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie zgadza sie na zaproponowane
zmiany 1 pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 86:

Dotyczy § 4
Prosimy od odstgpienie od kar umownych w przypadku wystapienia stanu Sity Wyzszej.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zaproponowane
zmiany i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapvtanie nr 87:

W tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia - Zalgeznik nr 3 do SIWZ - ,, Ogélne
warunki umowy”’

Czy w umowie dopuszczajq Paristwo wykreslenie z paragrafu § 3 punktu 4 zapisu ,, Opdznienia
w platnos$ciach nie mogg jednak wplywac negatywnie na realizacje dostaw

przez Wykonawce.



Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy z zatacznika nr 3 do SIWZ, czyli
ogdlnych warunkéw umowy wykresla paragraf § 3 punkt 4, ktéry brzmi: ,,Opdznienia w platnosciach
nie mogg jednak wplywaé negatywnie na realizacje dostaw przez Wykonaweg”. Dokonano
modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajgcego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 88:

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 1

Zwracamy sig z prosbg o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania zestawu ortopedycznego w skiad
ktorego wechodzi dren o dlugosci 300 em jako réwnowaznego do wymaganego o dtugosci 270 cm.
Pozostate wymagania zgodnie ze SIWZ

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego asortymentu
i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 89:

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 3

Zwracamy sig z pro$bg o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania drenu o dlugosci 200 cm jako
rownowaznego do wymaganego o dtugosci 210 cm.

Pozostate wymagania zgodnie ze SIWZ

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Zze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 90:

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 3

W zwigzku z tym, Ze dreny do polgczenia z cewnikami (typ finger tip) wystepujg w dwoch wersjach tzn.
standardowej, oraz w wersji, w kidrej standardowe lgczniki do cewnikow sq uzupelnione o trwale
zawieszone kapturki nakrywajgce, stuzgce do zabezpieczenia zainfekowanych koncowek po
kazdorazowym zdjeciu cewnika, bardzo prosimy o sprecyzowanie, jakiego typu rozwigzania
Zamawiajgcy oczekuje.

Informacja taka jest niezbedna dla prawidlowego wskazania kodu produktu w formularzu cenowym.

Odpowieds:



W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy oczekuje wersji drenu, w ktérej
standardowe laczniki do cewnikéw sa uzupetnione o trwale zawieszone kapturki nakrywajace, stuzace
do zabezpieczenia zainfekowanych koncéwek po kazdorazowym zdjeciu cewnika. Dokonano
modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajge na stronie internetowej Zamawiajgcego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 91:

Zadanie 33: Oslonki do termometréw

Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zadania 33, dotyczgcego ostonek do termometréw ThermoScan
PROG6000, podaje zawartosé opakowania 200 sztuk oslonek i zawartosé opakowania zbiorczego 800
sztuk oslonek. W kolumnie ilos¢ opakowan podano 160. Opakowanie handlowe o numerze
referencyjnym producenta 06000-800, zawiera 800 sziuk ostonek.

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z proshg o doprecyzowanie, czy w ofercie nalezy zawrzed
opakowania po 200 sztuk, czy opakowania po 800 sztuk?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajgcy oczekuje opakowania po 800 sztuk.

Zapvtanie nr 92:

Czy zamawiajgcy dokona zmiany umownego terminu platnosci z 60 dni na 30 dni?

Nasze pytanie, a tym samym i prosba, podyktowane jest trudng sytuacjq finansowq wynikajgcq
z obcigzen operacyjnych zwigzanych z walkg z Covid-19.

Prosimy o akceptacjg 30-dniowego terminu platmosci, co umozliwi nam zloZenie korzystnej oferty.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zaproponowang
zmiang i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdézn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
na dostawy sprzetu dia Magazynu Sprzetu Jednorazowego Uiytku (znak sprawy: Z/53/PN/20),
w nastepujacym zakresie:

1) Wykresla si¢ tres¢ Formularza cenowego z zalacznika do SIWZ i zastepuje nows trescia
Formularza cenowego — Formularz cenowy po modyfikacji, jak w zalaczeniu.

2) Wykresla sie tres¢ Ogolnych Warunkéw Umowy z zalacznika do SIWZ i zastepuje nowa

trescig Ogdlnych Warunkéw Umowy — Ogolne warunki umowy po modyfikacji, jak w
zalgczeniu.



Powyzsza modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowig integralng czgs¢
SIWZ. Pozostala tre$é postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) pozostaje
bez zmian.
Wykonawca przy sktadaniu oferty powinien uwzgledni¢ powyzsza modyfikacj¢ poprzez:

- zlozenie wypelnionego dokumentu po modyfikacji

lub
- naniesienie  poprawek w ramach powyzszej modyfikacji poprzez odrgczne skreslenie
i wpisanie wlasciwej tresci lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonang zmiang nalezy
potwierdzi¢ poprzez zlozenie parafy osoby upowaznionej.
Zatgeznik:
1. Ogoélne warunki umowy po modyfikacji |
2. Formularz cenowy po modyfikacji |
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