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DZP – 18/2023 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii 

Naczyniowej i Ogólnej oraz Zakładu Radiologii 

 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące 

przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego 

zamieszczamy poniżej. 

 

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 poz. 3 Systemu do trombolizy 

celowanej o następujących parametrach:  

• Zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika, Y-konektor  

• Dostępne średnice: 4F i 5F  

• Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm  

• Długość segmentu infuzyjnego:  

-Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm  

-Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm  

• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”  

• Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka 

terapeutycznego do całego światła zmiany  

• Infuzyjny system cewnika, w którym znajdują się otwory boczne do wlewów oznaczony jest 

dwoma znacznikami radiocieniującymi  

• Ilość otworów: 8 na długości 1 cm  

• Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie 

infuzji? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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