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                                                                                        Wykonawcy w postępowaniu 

 

 

                                                       Odpowiedzi na zadane pytania 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji (art. 275 pkt 2) na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań 

wraz z odpowiedzią do przedmiotowego postępowania: 

                                                                                                            

Pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści 07 x 30mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 13 

Czy Zamawiający dopuści 56 ml/min? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 14 

Czy Zamawiający dopuści 90 ml/min? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 14 

Czy Zamawiający dopuści 1,3 x 45 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści 142 ml/min? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową min. 45 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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Pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową min. 60 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości 150 cm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 41 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach od CH6 do CH20? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 43 

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2.0 mm x 255 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 44 

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7 mm x 340 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 51 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 53 

Czy Zamawiający papier w rozmiarze 106,5mm x 23mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 58 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z lateksową zastawką? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 64 

Czy Zamawiający dopuści wymiary 60 mm x 30 mm? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycja 68 

Czy Zamawiający dopuści długość 12,5-13 cm? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pozycja 70 

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pozycje 99 

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci posiadający 3 stopnie regulacji 

(niemowlę, dziecko, mały dorosły)? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pozycje 110 

Czy Zamawiający dopuści 18-19 cm? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pozycje 119-123 

Czy Zamawiający dopuści łyżki metalowe mikrobiologicznie czyste, niesterylne? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pozycje 119-123 

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, 

sterylne? 

 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
  

 

 

                                                                                                               Zamawiający: 
 


		2024-03-04T09:52:45+0100




