
Białystok, 13.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania na Dostawa aparatury z podziałem na 4 części
Nr sprawy: AZP.25.1.41.2024
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:
1. Dot. UMOWA NR AZP.25.1.41.2024 (WZÓR)- Załącznik Nr 10 do SWZ , § 8, podpunkt „g.”  Oraz ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ, WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1, pkt. 4, 6, 8 (dot. Przeglądów) 

1.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji? Producent nie wymaga przeglądów podczas pracy urządzenia, co nie wpływa na prawidłową pracę urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji, o ile producent takich przeglądów nie przewiduje.

Zał. nr 5 do SWZ, ust. 1, pkt. 6 – „O ile producent urządzenia przewiduje przeglądy w trakcie trwania gwarancji, wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji,”
2. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ, WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1, pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do naprawy urządzania z 3 do 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy ? Magazyny producenta znajdują się poza terytrum RP  co może wpływać na czas naprawy urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do naprawy urządzania z 3 do 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

 
3. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ, WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1, pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do wymiany podzespołu urządzenia na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych z 7 do 14 dni roboczych ? Magazyny producenta znajdują się poza terytorium RP  co może wpływać na czas naprawy urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do wymiany podzespołu urządzenia na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych z 7 do 14 dni roboczych.

II. Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

Cześć 1 - Wytrząsarka laboratoryjna z inkubacją - 1 kpl. - Załącznik nr 5 do SWZ:

ust. 1 Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego - pkt.: 11, 13
III. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.
IV. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

V. Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego
Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski…………............................ /podpis na oryginale/
Załączniki: 
1. Cześć 1 - OPZ cz_1 Wytrząsarka_mod1
