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Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 2
ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW
Przedmiot zamówienia ……………………………………………………………………..……………………..
Producent: ………………………………………………Typ aparatu ……………………………………..……        
                                        (nazwa,   kraj)
Rok produkcji: ………………………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Punktacja

	I
	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (II) – 1 szt.
	TAK
	
	

	1.
	Prędkość wirowania w zakresie co najmniej od 200 do 14000rpm

	TAK
	
	

	2.
	Siła wirowania rcf max 20910xg
	TAK
	
	

	3.
	Temperatura programowalna w zakresie co najmniej od -9°C  do 40°C
	TAK
	
	

	4.
	Funkcja  szybkiego, wstępnego  schładzania komory wirowania
	TAK/NIE
	
	TAK=5pkt
NIE= 0 pkt

	5.
	Funkcja automatycznego  rozpoznawania  zainstalowanego  rotora oraz ograniczania prędkości wirowania oraz automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora   
	TAK
	
	

	6.
	Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności
	TAK/NIE
	
	TAK=5pkt
NIE= 0 pkt

	7.
	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania
	TAK
	
	

	8.
	Funkcja utrzymywania  temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy
	TAK
	
	

	9.
	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie więcej niż 80 cm
	TAK
	
	

	10.
	Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 29 cm
	TAK
	
	

	11.
	Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku  braku  zasilania
	TAK
	
	

	12.
	Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory
	TAK
	
	

	13.
	Wyposażenie: Rotor z wychylnymi koszami oraz adapterami na:
1) 32 x15 ml
2) 16 x 50 ml 
3) 65 x probówki 2,6-8ml o max  średnicy 13mm
4) aerozoloszczelny
5) z zamkniętą pokrywą

	TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
	
	

	14.
	Adapter na probówki  0,5ml o średnicy 
6 mm- 48
	TAK

	
	

	15.
	Funkcja uruchomienia zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości
	TAK
	
	

	16.
	Możliwość wprowadzenia 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora by chronić bardziej wrażliwe próbki
	TAK/NIE

	
	TAK=5pkt
NIE= 0 pkt

	17.
	Możliwość ustawienia czasu w zakresie co najmniej 1-99min. oraz  pracy ciągłej
	TAK/NIE
	
	TAK=5pkt
NIE= 0 pkt

	18.
	Możliwość ustawiania wartości rpm  i rcf, oraz szybkiej zamiany tych parametrów  między sobą.
	TAK/NIE
	
	TAK=5pkt
NIE= 0 pkt

	19.
	Możliwość instalacji 18 rotorów
	TAK/NIE
	
	TAK=5pkt
NIE= 0 pkt

	20.
	Zasilanie 230V/50Hz
	
	
	

	II
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1.
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK/NIE
Podać
	Podać w miesiącach ……………………

	2.
	Serwis gwarancyjny, proszę podać nazwę i adres firmy 
	Podać
	

	3.
	Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie
	Podać
	

	Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
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Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019
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