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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawq sprzQtu medycznego dla oddzialu Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym (IV)
w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-72-0629 /U pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposaZenie oddziai6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym" zto2ony w

postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-031,/1,7 ogloszonym w ramach
Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do
Dzialania 12.1 lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 1.2.1.3 Infrastrukura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:

Pakiet 3

Pkt.5
Prosimy o dopuszczenie ochronnoici na poziomie IPX2

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ - Zamawiaj4cy wymaga aby system
ogrzewania pacjenta zabezpieczal i chronil go przed dostqpem do czgSci niebezpiecznych
w spos6b pewny i bezpieczny na najwy2szym poziomie.

Pkt.6
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z mo2liwo6ci4 podlqczenia jednego
elementu grzewczego jednocze6nie, maksymalnym poborem mocy 90W oraz
akumulatorem

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ - Zamawiajqcy wymaga, 2eby system
ogrzewania pacjenta byl optymalnie przystosowany do wykorzystania dla jak najwiqkszej
liczby pacjent6w co zapewnia najwyiszy komfort u2ytkowania dla personelu oraz
pozwala zabezpieczyt przed hipotermi4 maksymalna liczbg pacjent6w w nawet
nieprzewidzianych i awaryjnych sytuacjach co umo2liwia jednostka kontrolna
umo2liwiajqca obslugq do 5 akcesori6w .jednocze6nie. Mo2liwo56 podlqczenia wiqkszej
liczby akcesori6w grzewczych pozwala na jak najbardziej optymalne wykorzystanie
)ednostek kontrolnych z mo2liwoSci4 dowolnej konfiguracji materac6w i koc6w.

Pkr. 7.8
Prosimy o odst4pienie od zapisu pkt. 7 i B. Ze wzglgd6w bezpieczefstwa nie powinno siq
u2ytkowa6 uszkodzonego sprzqtu medycznego. W zwiqzku z powyitszym prosimy o
dopuszczenie rozwiqzania posiadajqcego wbudowany system monitorowania
parametr6w pracy materaca grzewczego, wraz z systemem alarm6w informuj4cych o
nieprawidlowoSciach w pracy , zapewniaj4cym odciqcie zasilania materaca w przypadku
wyst4pienia nieprawidlowoSci w dzialaniu.



Pkt.9
Prosimy o odst4pienie od wymogu przedstawienia niezaleZnego certyfikatu i
dopuszczenie mo2liwoSci przedstawienia oSwiadczenia producenta w tym zakresie.

Zamawiai4cy dopuszcza oSwiadczenie producenta

Pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie przewod6w z wtykiem prostym

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ - wtyki k4towe zapobiegaj4
przypadkowemu uszkodzeniu lub wyci4gniqcia wtyczek przez przechodzqcy personel,
rodzic6w i inne osoby, kt6re czqsto nie majq wiele miejsca do pracy na oddzialach
szpitalnych

Pkt.14
Prosimy o dopuszczenie obudowy konektor6w lqcz4cych przew6d materaca z
przewodem jednostki kontrolnej w wykonanej z metalu przy jednoczesnym zapewnieniu
pelnej izolacjq od przewod6w wewnetrznych.

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy SIWZ - zamawiaj4cy wymaga, 2eby system
ogrzewania pacjenta byl najwyiszej klasy sprzqtem medycznym o najwy2szym poziomie
bezpieczeristwa. Zamawiaj4cy nie dopuszcza ze wzglqdu na podwyZszone ryzyko
przewodzenia w przypadku uszkodzenia, co moZe stanowii zwiqkszone ryzyko dla
personelu.

Poz. 1.5

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstw 4 grzewcz4wykonan4 z elastycznych wl6kien
wqglowych gwarantujqcE 16wnomiernie ogrzewanie na calej powierzchni.
Prosimy o dopuszczenie materaca dla niemowlqt z piankq przeciwodle2ynowq o gruboSci
ok 1,5 cm oraz poszewk4 poliuretanowq i pokrowcem bawelnianym typu cieple gniazdko.

Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ - zamawiajqcy wymaga, 2eby system
ogrzewania pacienta byl najv,tyLszej klasy sprzqtem medycznym o najwy2szym poziomie
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Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ - zamawiajqcy wymaga, zeby system
ogrzewania pacjenta byi na jwyLszej klasy sprzqtem medycznym o nairyLszym poziomie
bezpieczeristwa i komfortu poprzez wyposa2enie materaca gtzewczego w warstwq
elastycznych polimer6w wqglowych [w odr62nieniu od w]6kien wqglowychJ
uniemoZliwiaj4c4 osi4gniQcie v'tyLszej temperatury w miejscu uszkodzenia powloki
materaca/koca, co daje mo2liwo56 dokoriczenia zabiegu bez konieczno6ci wylqczania
systemu. Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwaiEcej procedury, np. przeciqcie
skalpelem lub przeklucie, nie powoduje wtedy powstania bezpoSredniego zagro2enia dla
pacjenta lub personelu ani nie \tymaga zatrzymania lub przerwania procedury przy
jednoczesnym posiadaniu wbudowanego systemu monitorowania parametr6w pracy
materaca grzewczego, wraz z systemem alarm6w informuiqcych o nieprawidlowoSciach
w pracy , zapewniajqcym odciqcie zasilania materaca w przypadku wyst4pienia
n iep rawidl owoSci w dzialaniu.



bezpieczeistwa i komfortu poprzez wyposa2enie materaca grzewczego w warstwQ
elastycznych polimer6w wqglowych [w odr62nieniu od wl6kien wqglowych)
uniemo2liwiajqcq osi4gnigcie 162nej temperaturyw 162nych miejscach. Zapewnia to tylko
jeden czu)nik temperatury kt6ry zapewnia r6wnomiernie ogrzewanie na calej
powierzchni w odr62nieniu do wl6kien wqglowych, kt6re potrzebujE kilku czujnik6w,
zeby zapewni(. o bezpiecznej temperaturze w ka2dym miejscu warstwy grzewczej.
Zamawiai4cy dopuszcza materac dla niemowl4t z piankq przeciwodle2ynowE o gruboSci
ok 1,5 cm oraz poszewk4 poliuretanowq i pokrowcem bawelnianym grpu cieple gniazdko
pod warunkiem spelnienia powy2szego warunku.

Pkt. 16. 1"7. 18
Prosimy o dopuszczenie materaca posiadajqcego szczelne pokrycie poliuretanowe
minimalizujqce ryzyko zakaiLeti wyposa2onego w dodatkowy pokrowiec r6wniez
wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp.
90"C. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnQtrznego wydluia 2ywotnoSi produktu.

Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ - Zamawiajqcy wymaga, 2eby system do
ogrzewania pacjenta byl wyposa2ony w powlokq zewnqtrznq materaca wykonanE z
nylonu z warstw4 poliuretanowe, biokompatybilnq w kontakcie ze sk6r4. System dziqki
temu umo2liwia ulo2enie pacjenta bezpo6rednio na materacu bez dodatkowych
wielorazowych czy iednorazorych pokrowc6w co minimalizuie koszty dla szpitala oraz
skraca czas obslugi [wymiana pokrowc6w, pranieJ urzEdzenia przez personel. Powtoka
zewnqtrzna materaca powinna byi szczelnie zamkniqta, stopieri ochrony IP32.

Pkt.21
Prosimy o dopuszczenie materaca w rozmiarze: 600x350 mm

Odp, Zamawiai4cy dopuszcza

Pkt 2? - hlad nrrtaiarpsn nr 22 nnr,rrinnn hrri
Prosimy o dopuszczenie materaca z zasilar.iem 24V
Zamawiai4cy dopuszcza

Pkl ?4 - hled nrrfaiar-con nr 7? nnr,vinnn hrr6

Prosimy o dopuszczenie materaca zapewniai4cego r6wnomierne ogrzewanie,
wyposa2onego w wielokrotne czujniki temperatury, zapewniaj4ce wysoki poziom
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

Jednoczeinie pragniemy zwr6cif uwagq, Ze system wypos aLony w jeden czujnik mo2e
byi niebezpieczny w sytuacii, gdy ten czujnik ulegnie uszkodzeniu lub bqdzie
przekazywal nieprawidlowe wskazanie, poniewaZ nie bQdzie realnei kontroli
temperatury w materacu. W zwi4zku z poryZszym w celu zapewnienia optymalnego
poziomu bezpieczefswva zwracamy siQ z zapytaniem, czy Zamawiaj4cy dopu6ci
wielokrotne czuiniki temperatury?

Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ - Zamawia)4cy wymaga, 2eby system
ogrzewania pacjenta spelnial r.airyZsze standardy bezpieczeristwa i niezawodno6ci co
zapewnia wbudowany w materac (tylkoJ jeden czuinik temperatury gwarantujacy
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r6wnomierne ogrzewanie na calei powierzchni materaca. Jeden czu.jnik gwarantujqcy
pomiar temperatury na calej powierzchni grzewczej polimeru wqglowego jest du2o
bardziej bezpieczny i niezawodny od materacy z 6,8 lub nawet 12 czuinikami, kt6re s4
niezbqdne przy materacach z wl6knami wqglowymi. Gdy ten jeden czujnik ulegnie
uszkodzeniu lub bqdzie przekazryal nieprawidlowe wskazanie istnieje zabezpieczenie,
kt6re wyl4cza system oraz alarm informui4cy u2ytkownika o uszkodzeniu czujnika.

Pkt 25.26.27
Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku przekroczenia temp. o +L"C w
stosunku do temperatury zaprogramowanej oraz alarmu wysokiei temperatury po
przekroczeniu temp. 40,1 oC oraz niezale2nego wyl4cznika bezpieczeristwa przy
temperaturze 42-43"C

Zamawiaj4cy dopuszcza

Pkr. 30
Czy Zamawiaj4cy dopuS ci j edno stkq steru j 4cq, p osiadaj EcE cyfrowy mono chromatyczny
r,!'}riwietlacz LCD o przek4tnej 3", z przyciskami pozwalajqcymi na sterowanie wszystkimi
mo2liwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterujEcym.

Zamawiaj4cy dopuszcza

Pkt.31
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej ze standardowym zasilaniem 220-240 YAC
/50H2
Zamawiajqcy dopuszcza

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ - Zamawiaj4cy wymaga, 2eby system do
ogrzewania pacjenta zapewnial mo2liwoSi szerokiego wyboru ustawienia zakresu
temperatur od 25 do 40 stopni Celsjusza co zapewnia opieke nad pacjentem w ka2de.j,
nawet najtrudniejszej sytuacji klinicznej czego moie nie zapewni6 wq2szy zakres
ustawienia temperatury. Zamawiaj4cy wymaga system ogrzewania pacjenta, kt6ry
pozwala na regulacjq skoku temperatury co 1 stopieri co w zupelnoSci wystarcza do
zapewnienia pelnej opieki nad pacientem, poniewaZ zbyt maly skok regulacji
temperatury tylko mno2y iloSi dodatkor,rych czynnoSci w obsludze zajmujEc tym samym
zbyt duLo czasu. Nie ma potrzeby oraz uzasadnienia klinicznego do regulacji skoku
temperatury mniejszego ni2 1 stopie6.

Pkt. 33. 34. 35
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeprowadzaj4cej autotest przy kazdym
wlqczeniu. Pozytywny rezultat testu umo2liwia rozpoczqcie pracy urzqdzenia.
Zamawiajqcy dopuszcza
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Pkt. 32
Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30 do 39"C, w krokach co
0,1'c



Pkt.36
Prosimy o dopuszczenie lednostki kontrolnej z mo2liwo5ci4 podlqczenia jednego
elementu grzewczego oraz o odstqpienie od wymogu podl4czenia innych Zr6del
ogrzewania

Odp. Zamawiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ - Zamawiaiqcy wymaga, 2eby system
ogrzewania pacjenta byl optymalnie przystosowany do wykorzystania dla jak najwiqkszej
liczby pacjent6w co zapewnia najwyLszy komfort uZytkowania dla personelu oraz
pozwala zabezpieczy( przed hipotermiq maksymalna liczbq pacjent6w w nawet
nieprzewidzianych i awaryjnych sytuacjach co umo2liwia jednostka kontrolna
umo2liwiai4ca obslugq do 5 akcesori6w jednoczeSnie. Mo2liwoSi podlEczenia wiqkszej
liczby akcesori6w grzewczych pozwala na jak najbardziej optymalne wykorzystanie
jednostek kontrolnych z mo2liwoSci4 dowolnej konfiguracji materac6w I koc6w.

Pkt.38
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej wyposa2onej w montowanE klamrg,
umo2liwiaj4cq zamocowanie urzqdzenia na stojaku do kropl6wek, zawieszenie na relingu
stolu, ramie 162ka, lub postawienie na kolumnie w plaszczyLnie poziomej
Zamawiaiqcy dopuszcza

Pkt.40
Prosimy o dopuszczenie .jednostki kontrolnej z mo2liwo6ciq podpiqcia zewnqtrznego,
wielorazowego czuinika temperatury.
Zamawiaiqcy dopuszcza

Pkt.41
Prosimy o dopuszczenie urzqdzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF
Zamawiaj4cy dopuszcza

Pkt.42
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeznaczonej dla noworodk6w

Zamawiaj4cy dopuszcza z zastrzeLeniem, ie jednostka kontrola spelnia pozostale
punkty SIWZ

Pkt.43
Informujemy,2e umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy
grzewczej,
ale mo2e spowodowa6 uszkodzenie pokrycia. W zwiqzku z powyiszym prosimy o
odst4pienie od tego wymogu.

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza, pod warunkiem 2e, to nie zagraia uiytkowaniu
sprzQtu

Pkt 45
Prosimy o dopuszczenie materaca wyposa2onego w wi4zane pasy, kt6re stanowiE
najbardziei trwaly i odporny na uszkodzenia mechaniczne system przymocowylvania
materaca do stolu operacyjnego. Prosimy o odst4pienie od wymogu wieszaka do
przechow5rwania materaca,

Odp, Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ - Materacyk o wymiarach 610 x 340 mm,
kt6ry jest wymagany w specyfikacji technicznej jest przeznaczony do llLeczek
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noworodkowych i inkubator6w gdzie nie ma potrzeby mocowania materacyk6w,
poniewa2 budowa tych l62eczek wyklucza mo2liwo56 przesuwania siq wewn4trz. Po

drugie materacyki te nie bqd4 wykorzystywane na stolach operacyjnych, a dodatkowe
pasy bqdq tylko przeszkadza6 w uiytkowaniu na oddziale noworodkowym.

Pkt 45
Prosimy o odstqpienie od wymogu

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

Z powa2aniem:
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