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Dotyczy: PN-9/20 przetargu nieograniczonego na Dostawe sprzetu laboratoryjnego na potrzeby jednostek
UMP.

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi prowadzonego postepowania przetargowego, Zamawiajacy, zgodnie
z art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843), udziela nastepujacych odpowiedzi:

Dotyczy Czesci nr 1 — komora laminarna-1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w inng, niz wyspecyfikowang liczbe
wentylatorow (np. 2, 4). llo$¢ wentylatoréw nie $wiadczy o sprawnosci urzadzenia.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w filtr glowny potozony rownolegle
do powierzchni robocze.

Zamawiajacy dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o gtebokosci roboczej 602 mm.
Wymagana minimalna gtebokos¢ 630 mm.

4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o wysokosci roboczej 580 mm.

Zamawiajacy ze wzgledu na urzadzenia umieszczone wewnatrz komory wymaga wysoko$ci wewnetrzne;
minimum 780mm.

5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w boki przeszklone.

Ze wzgledu na umiejscowienie urzadzenia Zamawiajacy pozostawia parametr bez zmian.

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w otwory wentylacyjne potozone na
granicy blatu i tylnej Sciany wnetrza komory.
Zamawiajacy nie dopuszcza.

7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia bez mozliwosci opuszczania przedniej szyby
ponizej poziom blatu roboczego, natomiast z mozliwoscig odchylenia catego przedniego panelu, dzieki
czemu operator uzyskuje dostep do wnetrza komory celem czyszczenia oraz ewentualnie umieszczenia
W jej wnetrzu duzych gabarytowo przedmiotow.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

8. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w ekran LCD.
Zamawiajacy dopuszcza.

9. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w oswietlenie = 1000 lux.
Zamawiajacy dopuszcza.

10. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o innym niz opisanym umiejscowieniu lampy UV
umozliwiajgcym doktadne i rownomierne o$wietlanie wnetrza komory.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w stelaz o statej wysokosci oraz
dodatkowo doposazenie w krzesto robocze z regulacjg wysokosci umozliwiajace prace z urzadzeniem
W ergonomicznej pozyciji.

Zamawiajacy nie dopuszcza.



12. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w o$wietlenie blatu roboczego
w innym niz opisane potozeniu umozliwiajace rownomierne oéwietlenie blatu roboczego.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

13. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w stelaz o wysokiej odpornosci na
korozje potwierdzonej o$wiadczeniem producenta.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego zamiast podpér pod rece
W ergonomiczna, wyprofilowang w ksztatcie litery ,V” przednig czgSc¢ blatu co zapobiega zastanianiu
otwordw wiotowych.

Zamawiajacy pozostawia parametr bez zmian.

15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w tryb stand-by uruchamiany tylko
z panelu sterowania ze wzgledu na bezpieczenstwo.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Przestane, skorygowane informacje prosimy uwzglednié przy tworzeniu oferty przetargowej traktujgc
je jako wazne i wigzace.

Z powazaniem,

KIEROWNIK g
%—u\laméwieﬁ Pub /z /
] z"/PA/t’a/i((? |

za Zaméwiajazcego

Opracowata: Stawomira Baranowska
nrtel. (61) 854-60-15

e-mail: dzp@ump.edu.pl



