
Kraków, 10 września 2021 roku 

Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Okulsityczny w Krakowie 

os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków 

 

Do Wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: 

Postępowania nr ZP-2710-7/21 „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Okulistycznego w Krakowie” 
 
 
 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I ZMIANA SWZ 

 
Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które 
wpłynęło do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Dotyczy wzoru umowy, część I i VI 
Prosimy o dodanie w umowie zapisu, iż wstawienie na czas przedłużającej się naprawy 
sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia będzie 
skutkowało tym, że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane. 

 
Wyjaśnienie Zamawiającego i zmiana treści SWZ: 
 
Zamawiający dokonuje takiej zmiany treści wzoru umowy (załącznika nr 2 do SWZ) jak wnioskowana 
w zapytaniu, przy czym zmiana ma zastosowanie do wszystkich części zamówienia, a nie tylko I i VI, 
o których mowa w zapytaniu. 
 
I tak, w §6 ust. 1 lit. „b” wzoru umowy (załącznika nr 2 do SWZ) – dodaje się zdanie: „Zamawiający 

nie będzie naliczał kary umownej za uchybienie wskazane w zdaniu poprzedzającym, jeżeli na czas 

przedłużającej się naprawy Urządzenia (tj. do  czasu usunięcia awarii Urządzenia i pełnego przywrócenia 

jego funkcjonowania w pomieszczeniu Szpitala), Wykonawca, w myśl §5 ust. 9 lit. „b”, dostarczy 

Zamawiającemu w pełni sprawne urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wskazane 

w dokumentach zamówienia.” 

Nadto, Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w treści załącznika nr 2 do SWZ (wzór umowy).  

W §5 ust. 9 wzoru umowy (załącznika nr 2 do SWZ) – Zamawiający prostuje omyłkę w odesłaniu do 

terminów usunięcia awarii – są one określone w §5 ust. 6 a nie w §5 ust. 5 jak omyłkowo wskazano w 

odesłaniu zawartym w §5 ust. 9. Wobec tego §5 ust. 9 otrzymuje brzmienie (zmiana zaznaczona 

podkreśleniem): 



„9. W sytuacji gdy przewidywany z należytą starannością czas usunięcia awarii przekracza terminy 

określone w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się: 

a. niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, przedstawiając uzasadnienie wydłużenia terminu 
usunięcia awarii i wskazując nowy przewidywany termin usunięcia awarii; 

b. na żądanie Zamawiającego dostarczyć mu urządzenie zastępcze – o parametrach nie gorszych niż 
wskazane w dokumentach zamówienia – na czas do usunięcia awarii Urządzenia i pełnego 
przywrócenia jego funkcjonowania w pomieszczeniu Szpitala.” 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 


