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D oty czy i Przetargu nieograniczonego pn. :

Dostawa sprzQtu medycznego dla oddzialu Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym (lI)

w ramach Projektu o numerze RPMP.1.2.01,.03-72-0629 /L7 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i
wyposa2enie oddzial6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem porodowym" zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-031/77 ogloszonym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 [RpO WM) do
Dziatania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:
Dnirrrzrr czolri nr ) - <t6l nneranrinrr Izelerznilz nr t hl ornia nn dctar^rnr^/p.

!. Czy Zamawiajqcy vryrazi zgodq na zaoferowanie stolu z napqdem
elektrohydraulicznym, kt6ry jest bardzo czQsto spotykany w stolach wysokiei
klasy Producent6w tego typu sprzqtu? - dotyczy Lp. 1

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie stolu wyposa2onego w

konstrukcjq podstawy i kolumny wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (mat), kt6ra jest stabilna, trwala i iatwiejsza w dezynfekcii ni2
polerowana? - dotyczy l.p. 2,3

Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuje zapisy SIWZ, pkt.3 parametr punktowany.
3. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania st6t wyposaiony w podstawq w

ksztatcie litery T, wyposa2onej w wysokiej jako6ci uklad jezdny skladaj4cy sig
z 3 k6l: jedno kolo pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostale dwa kola fi 125
mm podw6jne nieskrQtne pelniqce rolq wspomagajqc4 do iazdy na wprost?
Podstawa przykrpvajEca w caloSci kola transportowe. Konstrukcja stolu w
kszta+cie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostqp
operatora do pacjenta. Podstawa wyposazona w centralnA blokadq
uruchamian4 dZwigniq no2nq, gwarantui4cQ pewne blokowanie stolu za
pomocE wysuwanych stopek. Dlugo6i podstawy 975 mm, szerokos6 575 mm
(szersza czq5fJ, szeroko66 425 mm (wgisza czq5i). Podstawa gwarantujqca
nieograniczony dostgp st6p operator6w na dlugoSci 700mm - d,otyczyl.p.4,S,
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Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie stolu, w kt6rym segmenty

blatu wyposa2one s4 w tunel do u2ycia tacy do wykonywania zdjq6 RTG. Tunel
w segmencie zagl6wka, oparcia i siedziska. Szeroko6i 340mm - dotyczy 1.p.7

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza tunel w kt6rym segmenty blatu wyposa2one s4
w tunel do u2ycia tacy do wykonywania zdiq6 RTG, tunel w segmencie
zagldwka, oparcia i siedziska, pozostale zgodnie z SIWZ,
5. Czy Zamawiajqcy v'tyrazi zgodq na zaoferowanie stolu wyposa2onego w blat

fbez listew) o szeroko6ci 50Omm oraz blat (z lisf\,vami] o szeroko5ci 560mm? -
dotyczy l.p. 9

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Czy ZamawiajEcy wyrazi zgodg na zaoferowanie stolu wyposa2onego w pilot

bez wy5wietlacza LCD, wyposa2onego w czytelne piktogramy przedstawiaj4ce
poszczeg6lne funkcje stolu. Po wlqczeniu pilota - diody sygnalizuj4 stan
naladowania baterii. Pilot wyposa2ony r6wnie2 w przycisk zmiany orientacji
ulo2enia pacienta w zale2no6ci od zamontowania podgi6wka i podn62k6w.
Pilot wykonany z materialdw wysokiej jako6ci, odporny na uszkodzenia, bez
gumowei oslony - dotyczy l.p. 14,17

Odp. Zgodnie zSIWZ, parametry punktowane.
7. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie stolu, w kt6rym automatyczne

rozlqczanie nastepuje po uplywie 30 sekund od ostatniego ruchu? - dotyczy l.p.
15

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Czy Zamawialqcy v',yrazi zgodQ na zaoferowanie stolu z elektrohydraulicznq

regulacjq oparcia plec6w w zakresie +75/-35 stopni? Oferowany parametr
r62ni sig minimalnie od wymaganego, co pozostaie bez wplyr,rru na walory
kliniczne stoiu - doryczy l.p. 20

Odp, Zamawiai4cy dopuszcza oferowany zakres, pozostale wymagania
zgodnie z SIWZ (st6l elektromechaniczny).
9. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie stolu z elektrohydraulicznq

regulacjq wysoko6ci w zakresie 665-1115mm (bez materacaJ? Oferowany
parametr w dolnej granicy r62ni sie nieznacznie od wymaganego, co pozostaje
bez wplywu na walory kliniczne stolu. Natomiast w g6rnym zakresie znacznie
przewyLsza oczekiwania Zamawiaj4cego, co jest rozwiqzaniem korzystnym i
stwarza.jqcym du2e, dodatkowe mo2liwoici w zakresie spectrum
przeprowadzanych operacji - dotyczy 1.p.27

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza g6rny zakres 1115 mm, pozostale ( w tym st6l
elektromechaniczny) zgodnie z SIWZ.
10. Czy Zamawiaj4cy Wrazi zgodq na zaoferowanie stolu z elektrohydrauliczn4

regulacj4 pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga +-40 stopni? - dotyczy
1.p.22 i 23
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza oferowany zakres, pozostale wymagania
zgodnie z SIWZ (st6l elektromechaniczny),

71. Czy Zamawia)qcy wyrazi zgodq na zaoferowanie sto+u z elektrohydraulicznE
regulacjq przechyl6w bocznych blatu w zakresie 3Ostopni w ka2dE stronQ? -
dotyczy \.p.25
Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza oferowany zakres, pozostale wymagania
zgodnie z SIWZ (st6l elektromechaniczny).
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12. Czy Zamawiajqcy v'tyrazi zgodq na zaoferowanie stolu z elektrohydrauliczn4
regulacjq pozycji flex i reflex w zakre sie 2J.0 /l0O stopni? - doqczy l.p. 26
Odp, Zamawiajqcy dopuszcza oferowany zakres, pozostale {magania
zgodnie z SIWZ (st6l elektromechaniczny).

13. czy zamawiajqcy wyrazi zgodQ na zaoferowanie stolu z elektrohydraulicznym
przesuwem wzdluZnym w zakresie 420mm? - dotyczy 1.p.27

Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie stotu z regulacjq nachylenia

segmentu n6g w zakresie +20/-90stopni? oferowany parametr r62ni siq
minimalnie od wymaganego, co pozostaje bez wplywu na walory kliniczne
stolu - dotyczy Lp. 30

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
L5.czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie dzwigni regulacji manualnych

(podgt6wka, podn62k6w) oznaczonych kolorem zielonym? Wym6g
konkretnego koloru (26!tego czy czerwonego) nie ma uzasadnienia o
charakterze klinicznym a stanowi jedynie ograniczenie konkurencji, co nie iest
korzystne dla Zamawiajqcego - dotyczy l.p. 33

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
76. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie materacy o grubo3ci 60 mm

lub 80 mm, wykonanych tylko w kolorze czarnym? Wym6g wyboru kolorystyki
nie ma uzasadnienia o charakterze klinicznym a stanowi jedynie ograniczenie
konkurencji, co nie jest korzystne dla ZamawiajEcego - doryczy l.p. 35

Odp. Zgodnie z SIWZ, parametr punktowany.
L7. Czy ZamawiaiEcy wyrazi zgodq na wydlu2enie terminu realizacji do 5 tygodni?

Pro6bg swoj4 uzasadniamy okresem oczekiwania na podzespoly od niszych
poddostawc6w oraz rym, 2e stoly operacyjne to wysokospeclilistyczny sprzqt,
kt6rego wykonanie wymaga odpowiedniej ilo6ci czasu. Dodatkowo mrii by6
on odpowiednio przetestowany i przechodzi wielostopniowq kontrolq, zanim
opuSci halq produkcyjn4.

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
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Z powa2aniem:
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