
 

Gorzów Wlkp., dn. 12.07.2024 r. 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp., zwraca się z prośbą o złożenie 
oferty cenowej na przeprowadzenie stałego przeglądu, naprawy i kalibracji urządzeń przenośnych                         
do pomiaru toksycznych gazów. 

 
1. Przedsiębiorstwo jest w posiadaniu niżej wymienionych urządzeń przenośnych producenta ALTER S.A.: 

Lp. Nazwa urządzenia 
Nr 

fabryczny 
Rok 

produkcji 

Medium 

CH4 zakres O2 zakres H2S zakres CO zakres 

1. Miernik GASHUNTER 15033129 2015 0-100 0-25 0-100 - 

2. Miernik GASHUNTER 15033130 2015 0-100 0-25 0-100 - 

3. Miernik GASHUNTER 15033131 2015 0-100 0-25 0-100 - 

4. Miernik GASHUNTER 0402139 2004 0-100 0-25 0-100 0-500 

5. Miernik GASHUNTER 0402140 2004 0-100 0-25 0-100 0-500 

6. Miernik GASHUNTER 0600228 2006 0-100 0-25 0-100 0-500 

7. Miernik GASHUNTER 0600229 2006 0-100 0-25 0-100 0-500 

8. Miernik GASHUNTER 0600230 2006 0-100 0-25 0-100 0-500 

9. Miernik GASHUNTER 0602482 2006 0-100 0-25 0-100 - 

10. Miernik GASHUNTER 0602483 2006 0-100 0-25 0-100 - 

11. Miernik GASHUNTER 0800717 2008 0-100 0-25 0-100 0-500 

12. Miernik GASHUNTER 0800718 2008 0-100 0-25 0-100 0-500 

13. Miernik GASHUNTER IR 11111032 2011 0-100 0-25 0-2000 0-100 

14. Miernik GASHUNTER 16103140 2016 - 0-25 0-100 0-100 

15. Miernik GASHUNTER 18033050 2018 0-100 0-25 0-100 0-100 

16. Miernik GASHUNTER 19101032  0-100 0-25 0-100 0-100 

17. Miernik GASHUNTER 21033075 2021 0-10000 - - - 

18. Miernik GASHUNTER II 20013113 2019 0-100 0-25 0-100 0-500 

19. Miernik GASHUNTER II 20013114 2019 0-100 0-25 0-100 0-500 

20. Miernik GASHUNTER II 20013115 2019 0-100 0-25 0-100 0-500 

21. Miernik GASHUNTER II 20013116 2019 0-100 0-25 0-100 0-500 

22. Miernik GASHUNTER II 20013117 2019 0-100 0-25 0-100 0-500 

23. Miernik GASHUNTER II 21101206  0-100 0-25 0-100 0-500 

 
2. W ramach umowy na okres 36 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

⎯ przeglądu i kalibracji urządzeń w terminach zalecanych przez producenta, co 6-9 miesięcy, 

⎯ podczas kalibracji oraz niezależnie od niej, w przypadku uszkodzenia sensorów lub innych części 
Wykonawca dokona stosownej naprawy i usunie wszelkie zgłoszone awarie, po uzgodnieniu z 
wcześniej z Zamawiającym. 

3. Na wszystkie sensory Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. 
4. Okres gwarancji na wykonane przez Wykonawcę usługi wynosi 3 miesiące od daty zakończenia usługi. 
5. Usługi serwisowe dotyczące urządzeń wykonywane są wyłącznie w serwisie Wykonawcy. 
6. Termin wykonania usługi serwisowej wynosi 21 dni od daty otrzymania zlecenia i dostarczenia sprzętu           
do serwisu. 
7. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji, na skutek wadliwie wykonanej przez serwis Wykonawcy 
usługi, wady uniemożliwiającej eksploatację wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca zapewnia 
bezpłatną naprawę w terminie 21 dni od daty dostarczenia urządzenia przenośnego do serwisu. 

 
 



 

 
8. Wykonawca powinien wykonać m.in. zakres: 

Lp. Nazwa usługi Ilość 

1. 
Przyjęcie serwisu i ocena stanu technicznego urządzenia 
przenośnego 

150 

2. Przegląd i kalibracja miernika jednogazowego 6 

3. Przegląd i kalibracja miernika trzygazowego 36 

4. Przegląd i kalibracja miernika czterogazowego 96 

5. Wymiana sensora CH4 (zakres 0-100) 5 

6. Wymiana sensora O2 (zakres 0-25) 20 

7. Wymiana sensora H2S (zakres 0-100) 15 

8. Wymiana sensora H2S (zakres 0-2000) 1 

9. Wymiana sensora CO (zakres 0-100) 2 

10. Wymiana sensora CO (zakres 0-500) 10 

11. Wymiana pakietu akumulatorów Gashunter/Gashunter IR 15 

12. Formatowanie pakietu akumulatorów Ld-100 25 

13. Wymiana spieku 25 

14. Ładowarka LDR-10 25 

15. Koszt pakowania i wysyłki 150 

 
 
9. Ofertę należy złożyć w polskich złotych PLN netto. 
 


