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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NrLBS/18/748 /6501 /2021 z dnia 10.05.2021

Data / godz. ;
: Kod / rodzaj ; ; - . . i
Flecertodawes pobrania probki Rodzaj analizy Miejsce pobierania préobki
probki
Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej . 62 — 820 Stawiszyn
Dluga Wies Druga 23c ANEL | B12B02L | Teykochemicmna | oyrocpe s WieTki Blatek WielkiS3
; 12:00 jednorazowa | mikrobiologiczna 5
62-820 Stawiszyn kran czerpalny, studnia nr 1
NIP: 968-060-66-486

Nr zlecenia/ nrwmewy*: Z1/00196/LBS/2021

Numer protokotu nadany w laboratorium: 567/2021

Metoda pobrania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10- (A), PN-EN ISO 19458:2007- (A) z wylaczeniem pkt 4.4.3: 4.4.4; 44,5, 4.4.6
Prébki pobral: Probkobiorca LBS: Marcin Nowak, szkolenie z dnia 23.09.2016 przez WPWIS w Poznaniu

Opis prébki: woda do spozycia

_| Stan prébki: spelnia wymagania

PB/LBS/MN-06,
wyd. 02
Chlor wolny | 4 gn, 29.08.2018 A 2010
Inne; | [mg/l ClL] (na podst. testu Z s
Mecherey Nagel
931217
ITHETPE”“'”’ PN-C-04584:19770 | A 9.8+ 1.0

Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 20.04.2021, godz. 14:30

* niepotrzebne skreslié

A-metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633

Z — metoda posiadajaca zatwierdzenie PPIS — decyzja nr M/ON.HK/105/20 z dnia 03.06.2020

Warloscl wynikéw badan poprzedzone znakiem ,<” oznaczaja uzyskanie wynikéw ponizej zakresu metody i dla tych wynikéw Laboratorium Badai Srodowiskowych nie podaje niepewnosci.
! "Norma wycofana przez PKN, metoda spefnia wymagania zawarte w Dz. U. 2017 poz. 2294

UWAGA:
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie = badan nie moze byé powielane inaczej jak tvlko w calosci.
Przedstawione w sprawozdaniu = badan wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych prébek.
Klient lub inna strona moze zfozy¢ skarge osobiscie w Biurze Obslugi Klienta, telefonicznie lub preestac pocztq, faksem, pocztq elektroniczng. Skargi rozpatrywane sg
zgodnie = Procedurg ogélng PO/LBS/)S ,,Skargi™
Informacje dodatkowe dotyczqce przeprowad=onych badan laboratorium pr-ekazuje na Zyczenie Klienta.
Oszacowang niepewnos¢ pomiary laboratorium podaje na Zyczenie Klienta wowezas gdy ma to znaczenie dia miarodafnos$ci wynikéw badania lub ich zastosowania
oraz gdy niepewnosé ma zhaczenie dia zgodnosci = wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi.
Jesli probka jest pobrana przez upowazniony personel laboratorium podana warto$é niepewnosci uwzglednia niepewnosé owigzang = pobraniem prébki, natomiast
Jesli probka jest pobrana preez Zleceniodawce podana warto$é niepewnosci nie uw=glednia niepewnaosci pobierania probki.
W przypadku badar fizykochemicznych laboratorium podaje niepewnosé pomiaru jako niepewnosé rozszerzong metody przy poziomie ufnosci P ok 95%
i wspdlezynniku rozszerzenia k=2, a w przypadiu ilosciowych metod mikrobiologicznych = wylgczeniem NPL niepewnos¢ pomiaru podaje sig jako przedzial
rozszerzenia przy poziomie ufnosci P ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, natomiast w przypadku metod ilosciowych NPL niepewno$¢ podaje sig jako gorng
i dolng granice prey preed-iale ufnosci ok. 95%.
W przypadku prébki pobranej przez Klienta — laboratorium nie ponosi edpowied=ialnosci za pobieranie, transport, metodg pobrania i czysiosé pojemnikow.
Dia prébek pobranych przez klienta dane dotyczqce préhki mogace wphwaé na waznosé wynikéw m.in. data pobrania, miejsce pobrania, obiekt badania zostaty
podane przez Klienla.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr LBS /18 /748 /6501 /2021 z dnia 10.05.2021
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Kod probki
Oznaczenie Jednostka 812/2021 Numer normy/ procedury badawczej
Wynik badania +/- niepewnos$¢
o) I i A2 | PNENISO 105232012
Jon amonu mg/l NH, <0,10 A,Z | PN-ISO 14911:2002
Zelazo ne/l Fe 360 = 80 A,Z | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
Mangan pg/l Mn 50+15 A,Z | PN-C-04590-03:1992"
Data rozpoczgcia badania 20.04.2021
Data zakoriczenia badania 23.04.2021

' Norma wycofana przez PKN, metoda spelnia wymagania zawarte w Dz. U. 2017 poz. 2294

A — metoda akredytowana symbol akredytacji AB 1633

Z —metoda posiadajaca zatwierdzenie PPIS — decyzja nr M/ON.HK/105/20 z dnia 02.06.2020r. i
‘Wartoéci wynikow badan poprzedzone znakiem .,<" oznaczaja uzyskanie wynikéw ponizej zakresu metody i dla tych wynikéw Laboratorium Badan Srodowiskewych nie podaje niepewnosel

Laborant chemik
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

NrLBS /18/748 /6501 /2021 z dnia 10.05.2021
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Kod proébki

Oznaczenie Jednostka 812/2021 Bl :
procedury badawczej

Wynik badania [niepewnosc|

Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 AZ E&E?Jfﬁéﬁg_l_zom_l2
Enterokoki jtk/100ml 0 A, Z | PN-EN ISO 7899-2:2004
Data rozpoczecia badania 20.04.2021

22.04.2021

Data zakonczenia badania

A — metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633
Z — metoda posiadajaca zatwierdzenie PPIS — decyzja nr M/ON HK/105/20 z dnia 03.06.2020
Dla wartoéci wynikow badan rownych ,.0-zero™ vlub poprzedzonych znakiem ,.>" Laboratorium Badan Srodowiskowych nie podaje niepewnosci

1 Starszy laborant mikrobiolog
N Opracowat: lic. llona Patezynska

Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej

Autoryzowat: mgr inz. Ewa Wendt
. . ”K‘C}E'Qa‘ﬁ;r}ik
Sprawozdanie s Klemwn}k . ’“01“0 inm Badaii Srodgyisko vych
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