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DZP.KK.282.t.202t Sopot, dnia 17.03.2021 roku

\ryYJAŚNIENIA I MoDYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKO\ry ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZNAK: 1/PN/21

dot.: postępowania o udzielęnię zamówięnia publicznego prowadzonęgo w trvbię przetargu nieograniczonego na dostawę

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneeo. w podzialę na 17 Pakietów - Znak: 1/PN/21

1. Działając na podstawie art. l35 ust. 1 ustawy z dnia 1l wrzęśnia 2019 ľoku Prawo zamówień publicznych ţ.t. Dz.
U.20l9.20l9 ze zm.) - Zamawiający * w odpowiedzi na pýania zgłoszoĺe w toku przedmiotowego postępow aĺia przez

- udziela asn1ęn Warunków Zamőwienía.

Lp. Treść pytania Tľeść wyjaśnienia udzielonego pľzez
Zamawiaiącego

I

PAKIET 5 PKT 5
Czy Zamawiający dopuści ssak w1posażony w 1 zbiomik o
pojemnoścí l000 ml przystosowany do uŻywaĺia z
workami jedn orazow ymí?

Zamawiający wyjaśnia, że đopuszczassak, w którym
aktywny jestjeden zbiomik, natomiast drugi
dostarczony zbiomik jest zbiomikiem ręZerwowym'
który będzie zainstalowany w pľzypadku ew.
uszkodzenia pieľwszego zbiomika. SWZ bęz zmian

2

PAKIETNR IO

plłZ Czy Zamawiający dopuści ssak o przepŁywię 60 limin?

pkt 8 Czy Zamawiający dopuści ssak o głośnoŚci <50 dB?

pkt l0 Czy Zmawiający dopuści ssak z 2 zbiornikami
na wyposażeniu (21,30, lub 5l do wybory
Zamawiającego)?

pl<t77 Czy Zamawiający dopuści ssak w1,posażony w kosz
na akcesoria oľaz podstawę jezdĺą z dedykowanymi
uchwytami na zbiorniki?

pkt |2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu
dostarczęnia wraz z urządzeniem - ssak próżniowy
pľzystosowany do podłączęnia đo gĺíazdaprőżniw razię
awarii ssaka zlçőć,cem w standardzie AGA - 1 szt?

plĆ-lł C4ĺ Zamawiający dopuści ssak o masie całkowĘ

Pkt 2 - Zamawíający dopuszcza pod warunkięm
zapewnienia mozliwości zmiany zaţł esőw

Pkt 8 - Zgodníe z zapísami S]łIIZ

Pkt 1 0 - Zgodĺie z zapisamí SWZ

Pkt l1 - Zgodĺíe z zapĺsamí SWZ

Pkt 12 - Zgodnie z zapisami SWZ

Pkt 14 - Zgodĺie z zapisamí S'\NZ

J

PAKIET NR 12, ZADAME 1 - kolumna endoskopowa- tor
wizyjny z wyposażeniem, tabela wymagań ogólnychpunkt4:
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązaĺie równoważnę
zaoferowanię archíwízatora jako niezale Żne go urząďzenía
peryfeľyjnego o możliwoŚci rejestrowaĺia zďjęĆ, oraz
zapis video w rozdzíęIçzości: NTSC: 640 x 480 PAL:
768 x 576,XGA: 1024 x 768, SXGA: l28O x1O24,Hígh
DeÍinition 720: 1280 x 720, High Definition 1080: t920 x
1080;

Zamauĺiający dopuszcza zaofęrowanię medycznego
archiwízatora jako niezaIeŻĺego urządzenia
peryferyjnego umożlwiającego zapis video w
rozdzięLçzości min' 1920x1080 i zdjęć wykonywanych
procedur medycznych i przypisanie ich do konkľetnego
pacjenta i modyfikuje Zał. nr 3.I2 do SWZ

8.

pkt.4. Cry Zamawĺający dopuści do zaofęrowania
defibrylator z możliwością wykonania pełnego autotestu
pţzy zamorLtowanym akumulatoľzę i podłączonym zasilaniu
sieciowym?

PAKIETNR2-defibrylaror

Zamawiający dopvszcza

Projekt finansowany w ramach Re8ionalnego Pro8ramu operacyjne8o dla Województwa Pomorskiego na lata 2oL4 _ zoŻo
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Do niniejszych wyjaśnień załącza síę załącznl,ki:
1. Zmodyfikowana treś,é Zalnr 3.12 do SWZ

Pozostała treść Specylrkacji Warunkőw Zamőwienia na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznęgo na potrzeby
realízacji projektu pn': ,,Utworzęnie Centrum opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologiçzţlym im. dr
Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp, z o,o." dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
poďzíaLe na 17 Pakiętów (znak: l/PN/21) - nie zmienia się.

DYREKTOR \or^,Đyyß*ręn,

mer Darul,tą' Szhutn.ib

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego nalata201.4_2o2o
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Tak

TaĘ podaćI

Monitor rnedyczny do obmzowania
_ z puekątna ekanu min. 32''
- o rozdzielczości min. 3840 x 2 ĺ 0 pikseli (4K)
_ z funkcią Picfure-in-Pĺcfure
- z systemem mocowania w standardzie VESA do
ramienía będącego częścią składową zoferowanego
w zka
_ w1posażony w zdejmowaną osłonę na matrycę

l1

t2

Tak

Tak, podać

6 Tak

Glowica kamery 2D 4K UHD - I szt.

Głowica karnery
- puystosowam do pracy w ĺozdzielczości 4K 3840 x
2 160 pikseli
- w}?osażonâ w uniwersalne mocowanie optyk ze
zintegrowanym łącznikiem
_ wyposażona w min. 2 pzyciski sterujące z

możliwością pzypisania im r żnych funkcji w
zależności od preferencji operatora

Tak

Monitor medyczny 4K UHD min 32'r I szt.

#

Projekt finansowâny w rámach Regionalne8o Progrâmu operacYjnego dla wojew d wa Pomorskiego nä latä 2014_2o2o

9 Zrrídlo światla LED _ lszt.

Zr dło światła LED
- z możliwością sterowania funJĺcjami z poziomu
panelu czďowego bąďż z poziom\ dołączonego do
zestam tabletu.
- gwarantowany czas pracy larnpy rnin. 15000h
- w)4posażone w moduł komunikacji do wsp łpracy z
procesoręm
- Jpoużone w uniwenalne pzyłącze światłowod w
r äych pĺoducent w bez sÎosowania dodatkowych
adâptel w.

l0

Tak

Unia Europejska
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Pompa do zabiegĺíw artroskopowych - 1szt

wielospecjalistyczna pompa do pzepłukiwania omz
odsysania pzezmczom do zabieg w artroskopowych
_ sterowanie Z pomocą panelu czołowego pompy i
dostarczonego steroMika nożnego
- funkcja pmcy w trybie napływu/odpłym
- zkes ciśnienia pracy min. 0-l20 mnHg omz
pzepływ regulowany automľycznie do min. l500
mVmin. Monitorowanie parametrow w czasie
zeczywistym.
_ wsp Ęmcująca z komolą shavem w zakesie
aiększenia pzepł}m w chwili uruchomienia funkcji
shavem

Tak

Tak podać

TaĘ podać

Tak

Slraver wyposażony min. w
- programowalne pzyciski sterujące
- mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym
- lq ciec kanafu ssania
Shaver do sterylizacji w autoklawie _ na w}Tnsażeniu

t4

l5

Lp.

WOTEWODZTWA POMORSKIECO

Speąĺikacia Wąrunk w 7âil v,ienią DEeĺar? nieo ľaniczoĄv znąk: I PN 2I

2

Producent

4

Nazwa i tyçl wądzenia

Kmj pochodzenia

5

Rok produkcji (uządzenie fabrycznie nowe)

Zamawiana ilość

Unia Europejska
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Zaoferowany zestaw zostanie dostarczony waz z
wszelkĺn asortymentem i komponentami (m_in.
plocesor' głowica kamery, optyki, monito1
okablowanie monitom' ip.) zapemiającymi koricowe
otuymanie obma w jakości UHD 4K (min.
3840x2l 0p) bez stmt jakościowych na
poszczeg lnyclr rnodułaclr.

URzĄD lvĺARszAŁKowsKl

sZCzEGoŁowY oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 12, ZADANIE 1_ KOLUMNA ENDOSKOPOWA- TOR WIZYJNY Z

opis parametr w ĺ1lmaganych

#

Permetr
Nymag(nJ,
i ocniany

Procesor - I szt

3

podać

podać

2021

Procesor umożliwiający poďącznie i obsługę
zaoferowanej głowicy karnery 4K w rozdzielczości
min. 3840x2 l 0p' W zesÎawie kompletne okablowanie
umożliwiające pmwidłową pmce zesÎam w
rejwyższej możliwej jakości obma bez konieczności
dokupowania dodatkowych akcesoriow

I szt.

Tak

I

WYMAGANIAoGÓLNE

podać

l artość oferowana

2

3

4

PÜmetľ
hlrm(gany

i wskazan! ĺlo
oceny

Procesor w)Posażony w medyczny archiwizator
umożliwiający zapis video w rozdzielczości min.
l920x l080 i zdjęć wykonywanyclr procedur
medycznych i pzypisanie ich do konketnego
pa c1 enta' Zamwia1ący dopuszcz zaoferowanie
arclriwiŻaton jako níezależnego wądzelia
peryferyjnego o funkcjach r moważnych.

ĺ

opis ofełowmego parmel u ze
rc kazonie m sp etniuia wa ru n ku

TAK/NIE

5
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l3 Wielofunkcyjna konsola do napęd w

Koroola wyposażona min.
- w dwa gniazda unożliwiające podłączenie dw clr
mądze jednocześnie - automatyczne rozpoznawanie
poďączonego wądzenia.
- pzełącznik nożny
- shaver z pr4'ciskami i z pzewodem o min. 2.5m
dfugości _ 4 szt.

Tak

Konsola omz shaveľ zapemiający
_ maksymalna prędkość obrot w slravera nie mniejsza
niż 8000 obr/mín
- oscylacja shavem min. 3000 obr/min

l6

Tak

TaŁ podać

TaĘ podać
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każdego shavera pojemik do jego sterylizacji.
Możliwość zastosowania ostzy sluvem o średnicaclr

ostŹa
w zakĺesie 2.0 - 5.5m r żnyclr producent w

18

20

t7

Dedykowany w zek wyposażony w
- min.4 p łki
- wysięgnik do ptyn w
- dwa mmiona uclrylne umożliwiające zawieszenie
obok siebie dw ch monitor w min. 32" na uchw)'tach
w sundardzię VESA _jednego monitom
zaoferowanego z torem omz drugiego posiadanego

pruez Zamawiającego
- listwę zasilającą z rnin. 5 gniazdami 230V

2 
^h 

-2 szt.
- nasadka do drut w Kirschlęra do drut w o średnicy
min. 0,8 mrn- 2,0 mn
- nasadka do drut w Kirsclmera do drut w o średnicy
min.2.0 nm - 3,2 mm
(Zarnawiający dopuszcza zaofęrowaniejeđnej nasadki

do drut w Kirchnem o średnicy min. 0,8 m _ 3,2

mm)
- nagdka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy
min. 0- ,4 mn
_ nasadka Ao mała
_ nasadka Ao duża
- nasadki piły oscylacyjnej
- kontenem do sterylizacji wszys kiclr welemenÎ w

W zek- I szt.

URzĄD lĺARszAŁKo'' sKl
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t9 Napęd akumulatorowy o dużej mocy - 2 szt.

Napęd składający się min. z
- ĺękojeści (ednostki napędowej) z rnożliwością
poďączenia nasadki piły oscylacyjnej (Zamwiający
dopuszcza ękojeś napędu możliwości podłączenia

msadki piły oscylacyjnej _ dodatkowa rękojeść z piłą

oscylacťną W cenie oferty)
- sterylnego pojemnika na akumulator wazz nakadką
do sterylnego montażu akumulatora
_ akumulatora nigsterylnego LĹIon o pojemości rnin.

Unia Europejska

'Îak
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-Iak, podać

l'ak, podać

'Ibk, podać

TaĘ podać

ffi E
do drut w Kirchĺem o średnicy min.0,8 mm _ 3,2
m)
- msadka wiemmka Jacobs z kluczykiem o średnicy
rnin. 0- ,4 mn
- małej nasadki Ao
- namdki piły oscylacyjnej
_ nasadka długopisowa z l0 wiertłami do cięcia
bocznego
_ kontenem do sterylŁacji wszystkiclr Ww element w

23 Ładowarka do akumulatoľ w _ 1 szt.

26

Ż7

?Ż Tok, podać

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Wojew dztwa Pomorskie8o na lâtâ 2014 - 2020
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24
Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie co
mjmiej 4 zaoferowanyclr waz z napędami
akurnulator w

25
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Napęd przewodowy (2 szt.) z konsolą

Konsola urnożliwiająca pracę zaoferowanyclr napęd w
pzewodowych.
Zamawiający dopuszcza' aby zaoferowana konsola
obsługiwała r mież zaoferowane slravery - w takim
pzypaďku Wykonawca dostarczyjedną konsolę do

obsługi napęd w pzewodowyclr i shaver w

Unia Europejska
E!ropéjskie Fundusz
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Napęd pzewodowy o rękojeści prosĘ (''ďowek'')
wyposażony w :

_ nasadka do drut w Kinchnem do drut w o średnicy
min. 0,8 mm - l, m
- nasadka do drut w Kirschnera do drut w o średnicy
rnin. 2,0 rnm - 2,4 mm
(Zarnawiający dopuszcza zaoferowanie jednej nasadki
do drut w Kirclmera o średnicy min. 0'8 mn _ 3,2
mm)
_ nasadka wiemnka Jacobs z kluczykiem o średnicy
rnin.0-4,0mn
- rnałej msadki Ao
- nasadki piły oscylacyjnej lub osobny napęd z funkcją
piły oscylacyjnej

Ţak

'I'ąk

2t

1

Napęd składający się min. z
_ rękojeści (ednostki mpędowej) dnpzyciskowej z
fimkcją oscylacji
- sterylnego pojemnika na akumulatol Wzz mBadką
do sterylnęgo montażu âkmulatoTa
- akumulatora nięsterylnego LĹIon o pojemości min.

2 Ah-Z szt.
_ nasadka do drut w Kirschnera do drut w o średnicy
min.0,8 mm- 2,0 m
_ nasadka do drut w Kirsclmem do dnt w o śIednicy
min. 2,0 mm - 3,2 mm
(Zamwiający dopuszcza noÎerowaníęjednej nasadki

Napęd akumulatorowy maly - 2 szt.

Projektfinansowâny w ramach Re8ionâlnego Pro8íamu opeÍacYjnego dlâ Wojew dztwa Pomorskego nâ latä 2014-2o2o
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Zasilâcz opasek zaciskowych - 1 szt.

Zasíţacz e\el<ryczly do wykonywania zabiegow w
niedokryieniu umożliwiający podłączenie dw ch
niezależnyclr opasek mieszczony na dedykowanyn
stałryie na k łkach. Zasilacz wyposażony w system
umożliwiający pmcę podczas zaniku zasilania w
energię elektryczną na sali opemcyjnej.
Na w)posażeniu apamfu min' ďw opaski :

- opaska na udo 85cm x !4 cm (+/- 20o/o) - | szt.
- opaska na udo 120 cm x 13 cm (+/-20yo) - I szt.
- opaska na mmię 65 cm x |5 cm (+/-20yo) - 2 szt-

- opaska podw jna 5 cm x 15 cm(+/-2 yo) - I szt.
- opaska dziecięca pojedyncza - l szt.

29

7bk
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l) Optyka arhoskopowa - 2 szt.:
- rozdzielczość min. FullHD , autoklawowalna
- możIiwość podłączenía światłowod w innych fim
- średnica 4mrn (+/- 0,5mm), kąt 30 stopni
- dfugoś robocza rnin. 165 mm
_ pojemik do sterylizacji do każdej optyki

2) optyka artroskopowa - 2 szÍ':
rozdzielczość min. FullHD , autoklawowalna
- możliwość podłączenia światłowod w innych finn
- średnica 4mm (+/- 0,5mm), kąt 70 stopni
- dfugość robocza min. l 5 m
- pojemik đo sterylizacji do każdej optyki

30
3 ) optyka ar oskoçrcwa _ 2 szt.:
- rozdzielczość 4K. autoklawowalna
- możliwość podłączenia światłowod w innyclr finn
- średnica 2,7 mm, kąt 30 stopni
_ dfugość robocza w zakesie 70_l20rnm
- pojemik do sterylizacji do każdej optyki

4) Optyka artroskopowa - 5 szt.:
- rozdzíelczość 4K- autoklawowalna
- możliwość podłączenia światłowod w innych finn
- średnica 4 m' kąt 30 stopni
_ długość robocza w zakesie l40 rm_l53mm
- pojemik do sterylizacji do każdej optyki

3) Płavcz artroskopowy z dworu zawommi
obrotowymi olaz obtumtor zwykły do zaoferowanej
optykim3-2szt.

4) Płaszcz artroskopowy z dwoma zawommi
obrotowymi omz obtumtor zwyldy do zaoferowanej
opykim4-5szt.

_ światłow d wsp łpmcujący z zaoferowanyrn
źr dłern światŁ omz optykami o ďugości rnin.250 crn
- 4 szt.
- pojemiki do steryluacjipłaszczy _ I| szt.

Unia Europejska
EUŕopeiskie Fundu54
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l) Płaszcz anoskopowy z dwoma zaworami
obrotowymi omz kaniulowany obtmtor artroskopowy
z ĺękojeścią do zaoferowanej optyki tr l _ 2szt.

2) Płaszcz artroskopowy z dwoma zawommi
obrotowymi omz obtmtor zuykły do zaoferowanej
optykitr2-2szt.

TaĘ podać

3l

ffi

I szt.
- haczyk do chirurgii reki _ długość 70 Im (+Ĺl0%) -
I szt-

Zestaw uruędzi wielorazowycl1 autoklawowalny,
zawiemjący, co najmiej :

- haczyk artroskopolvy 5m (+Ĺ l mn )' długość
min 150 m- 4 szt.

lraczyk do art oskopii biodra długi'min. 200 m _

- kleszcze tnące (2,7 mm lub 3,4 mm (+/-|0%)) - 6 sz
_ chwytrk z mechanżmem zatuaskowym 3,4 mm - 2
szt.
- nazędzie do rnikro -złama zagięte - 2 szt
- n ż haczykowy wielomzowy dfugość l50 mm (+/-

l0 mm) _ l szt. lub zestaw startowy składający się z
min. l0 szt. noży haczykowychjednomzowyclr o
ďugości min. l50 mn
_ tâce Sterylizacyjne do wszystkich nazędzi
umożliwiające steryliZacje
í rozdział mruędzi na min. trzy zestawy

5Z

1
Fundusze
Europejskie
PÍogra Regionalny

Tak

Fundusze
Euĺopejskie
Pfo9.ëm Regionalny1 URąD MARszAŁKowsKl

V O.lE ODznVA POMORSKIECO

Unia Euľopejska
E!íopej5kie FU|dusze

sţrułtur lne i lnwstycyjne

Uwaga!
Parametry określone jako',,TAK" i ,.TAK, podać'' Ę warunkami graniczn}mi, kt rych niespďnienie
spowoduje odzucenie oferty.
Zamawiajacy zastÎzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametr w Z vzyciem wszelkich
dostępnych źr deł, w t}m Zap}'tanie bezpośrednio u prođucenÎa przedmiotu zam wienia.

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy/

Prcjekt finansowany w Íamach Regionalne8o Progŕâmu operacyjnego dlä Wojew dztwa Pomorskiego na latâ 2014- 2o2o ProjektfĺnansoMnywrâmâch Regionâlnego Pro8ramu operacyjnego dla Wojew dŻtwa Pomorskiego nâ lata 2014_2o2o
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Semis gwarancyjny na terenie Polski

TaĘ podać

Talq podać
dane seruisu

Nazwa fimy sewisu:
Adres:
Tel.:...
e-mail:




