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Uczestnicy pastepowania
przetargowego

dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci rownej lub przekraczajacej progi
unijne okreslone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawe sprzetu medycznego do Pracowni
Hemodynamiki - sprawa ZP 42/24

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2024 poz.
1320 ze zm.) oraz w zwigzku z pytaniami dotyczgacymi przedmiotowego postepowania Zamawiajacy
wyjasnia, co nastepuje:

Pytania do pakietu nr 5:

Czy Zamawiajagcy dopusci sprzet do obrazowania IVUS o nastepujacych parametrach:

Sondy:

- Czestotliwo$¢ 60MHz / 40 MHz — 2 rozne cewniki,

- Gtowica mechaniczna zapewniajgca rozdzielczos¢ osiowa 22 pm (dla cewnika 60MHz) i 38 um (dla
cewnika 40MHz),

- Maksymalna gtebokos¢ penetracji — 6mm,

- Siedem predkosci rejestrowania obrazu (pulback speed): 0,5;1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0 mm/s,

- Maksymalna dtugo$é obrazowania: 150mm (manual pullback) / 100mm (automatic pullback),

- Separacja ramki: od 17 um (dla najwolniejszej predkosci} do 267 um (dla najszybszej predkosci),
Aparat do ultrasonografii wewngtrznaczyniowej:

- Konsola mobilna,

- Intuicyjne oprogramowanie oferujgce tatwos¢ pracy w tym automatyczne pomiary naczynia (Media),
$wiatta, zwezen, obszarow referencyjnych, dtugosci,

- Wysokiej jakosci obrazy uzyskane przy siedmiu predkosciach rejestracji — 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0
mm/sec,

- Urzadzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciggowymi,

Wyjasnienia: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 5 Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie 5 IVUS o nastepujgcych parametrach: Sondy IVUS
kompatybilna z prowadnikami angioplastycznymi 0,014” oraz z cewnikami prowadzacymi 6F,marker widoczny w
RTG w odlegtosci 5 mm od korcowki dystalnej cewnika,zapewniajgce mozliwos¢ obrazowania z czestotliwoscig
40MHz lub 60MHz, diugos$¢ robocza 135 cm, Crossing profile Distal -3.15F ; Proximal -3.5F, Tip entry profile
0,02inch, Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,5 F, Dlugos¢ tzw. ,martwej strefy” obrazowania — odlegfos¢ od
koricdwki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm, Rozdzielczosé osiowa dla obrazowania 60MHz -
22um,Penetracja w giab tkanki miekkiej (ang. soft tissue penetration) 7F, 4 predkosci akwizycji (do wyboru przez
operatora): 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 mm/s, Maksymalna diugos¢ jednoczasowej akwizycji: 150mm, Mozliwosé co-
rejestracji -zintergowanej wspotpracy z stotem zabiegowym?

Woyjasnienia: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

NIP: 726 22 34 808

REGON: 471 219 736



3. Dotyczy Pakietu 5 Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie 6 IVUS o nastepujacych parametrach: Sondy IVUS
kompatybilna z prowadnikami angioplastycznymi 0,014” oraz z cewnikami prowadzacymi 6F,marker widoczny w
RTG w odlegiosci 5 mm od korcdwki dystalnej cewnika,zapewniajgce mozliwos¢ obrazowania z czestotliwoscia
40MHz lub 60MHz, diugosé robocza 135 cm, Crossing profile Distal -3.15F ; Proximal -3.5F, Tip entry profile
0,02inch, Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,5 F, Diugos¢ tzw. ,martwej strefy” obrazowania — odlegto$é od
koricowki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm, Rozdzielczosé¢ osiowa dla obrazowania 60MHz -
22um,Penetracja w gtab tkanki miekkiej (ang. soft tissue penetration) 7F, 4 predkosci akwizycji (do wyboru przez
operatora): 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 mm/s, Maksymalna dtugos¢ jednoczasowej akwizycji: 150mm, Mozliwosé co-
rejestracji -zintergowanej wspdtpracy z stotem zabiegowym?

Wyijasnienia: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

4. Pakiet nr 3, pozycja 2 Wedtug naszej najlepszej wiedzy cewnik o podanych parametrach nie jest osiggalny na rynku
polskim ani w catej Unii Europejskiej z powodu zaprzestania produkcji przez jedynego wytwérce. Czy zwazywszy na
to Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie z pakietu 3 pozycji 2 — cewnik dwuswiattowy?

Wyjasnienia: Tak. Patrz punkt Il niniejszego pisma.

5. Dotyczy Pakietu 7 Prosimy o zmniejszenie wymaganych ilosci do przekazania jako asortyment depozytowy z 2 sztuk
do 1 sztuki.
Wyjasnienia: Zamawiajgcy wyraza zgode.

6. Dotyczy projektu umowy - zat. nr 5 do SWZ Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na 30-dniowy termin ptatnosci faktury?
Wyijasnienia: Zgodnie z SWZ.

7. Dotyczy projektu umowy - zat. nr 5 do SWZ Czy Zamawiajacy zgodzi sig na obnizenie limitu kar umownych w § 9
ust. 5 do 20%?
Wyjasnienia: Zgodnie z SWZ.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. dr
WH1. Bieganskiego w todzi zmienia tresé Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

1) zatgcznika nr 2 — Formularz cenowy poprzez wykreélenie pozycji nr 2 w pakiecie nr 3.

2) W punkcie 1.2 - Sposdb oraz termin sktadania ofert. Termin otwarcia ofert na nastepujaca:

,» Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 24.12.2024r. do godz. 08:00
Sposdh sktadania ofert:
=>» za posrednictwem Platformy,
1) Otwarcie ofert nastapi w dniu 24.1
Platformie ofert. (...)”

4r. o godz. 09:00 poprzez odszyfrowanie wezytanych na

1) W punkcie 1i1.3 - Termin zwigzania ofertg na nastepujgca:
»Wylkonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 23.03.2025r.

led =

Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.”

W zafgczeniu:
Zmodyfikowany zatacznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia
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