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Nr sprawy 42/2020                          Olsztyn, dn. 23 grudnia 2020 r. 
 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i 
aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje". 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 
Zadanie 1. Pantomografy 
czas ekspozycji (max): od 2 do 14 sekund - zależny od rodzaju badania  
- w stomatologicznych badaniach pantomograficznych najczęstszą przyczyną złej 
otrzymywanych obrazów jest poruszenie się pacjenta, wobec powyższego badanie 
(pobieranie obrazu) powinno być najkrótsze, zatem parametrem wymaganym powinien być 
wyłącznie maksymalny czas ekspozycji, który przy najlepszym sprzęcie dostępnym na rynku 
wynosi mniej niż 12 s. 
Czy zamawiający dopuści do oferowania aparat, w którym maksymalny czas ekspozycji przy 
każdym rodzaju badania jest mniejszy niż 12 sekund? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
powiększenie: 1,2 
- zamawiający w SIWZ wymaga szeregu rodzajów badań, przy których powiększenie (w 
konkretnym badaniu) jest stałe, ale jego wartość w zależności  
od rodzaju badania np. zatok, ss-ż jest różna. 
Czy zamawiający wymaga, aby powiększenie wynosiło zawsze 1,2 ?, czy zamawiający 
wymaga, aby to powiększenie ( w zależności od rodzaju badania) zawierało się w zakresie 
np. 1,20 - 1,29 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
częstotliwość pracy generatora : min. 120 kHz 
- nowoczesne generatory w aparatach rtg pracują w różnych trybach, o różnej częstotliwości 
np. aparat pracuje w zakresie 80 - 150kHz - 
tj. w danym urządzeniu badanie wykonywane jest przy częstotliwości 80 kHz , a inne 140 
kHz 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu częstotliwości, albo maksymalnej częstotliwości, 
albo o usunięcie tego punktu z listy wymagań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Zadanie 3. Obrazowanie szczękowo-twarzowe 
Gwarancja - zamawiający dopuszcza do oferowania sprzęt z 2019, czyli sprzęt w którym 
kończy się 24 miesięczna gwarancja fabryczna. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Gwarancja będzie liczona od dnia 
przekazania protokolarnego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Gwarancja stanowi 
kryterium oceny ofert. Wykonawca zaoferuje gwarancję zgodnie z SIWZ 24, 36 lub 48 
miesięcy i w tym okresie będzie sprawował pełna gwarancję. 
Czy zamawiający dopuszcza oferowanie gwarancji dealerskiej na oferowany sprzęt? (nie jest 
to równoważne z gwarancją producenta) 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pełnej 
gwarancji. 
Czy zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu, w którym producent potwierdzi 
oferowaną gwarancję i jej zakres? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający szczegółowo określił w 
SIWZ Załącznik Nr 9 Wzór umowy §8 ust. 6 pkt 3 rodzaj i formę gwarancji. 
Czy zamawiający dodatkowo będzie punktował sprzęt dostarczony bezpośrednio z produkcji, 
z datą produkcji 2021? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings    
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