Załącznik nr 4b

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Rejestrator (holter) EKG 4 szt.

	Lp.
	Opis parametru, funkcje

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2024    

	2. 
	Gwarancja 48 miesięcy   

	3. 
	Współpraca z posiadanym systemem holterowskim:

HolCard 24W wersja 8.07.03

	4. 
	Zapis 3-kanałowy z 7 elektrod, 24, 48 godzinny

	5. 
	detekcja  odpiętej elektrody w trybie konfiguracji

	6. 
	zapis danych na karcie microSDHC

	7. 
	sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii

	8. 
	wbudowany zegar czasu rzeczywistego

	9. 
	możliwość podglądu przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej

	10. 
	Możliwość rejestracji stymulacji oraz  dwóch rodzajów zdarzeń

	11. 
	rejestracja badania EKG na żądanie (w chwili naciśnięcia przycisku pacjenta) w trybie zdarzeniowym lub automatycznym

	12. 
	bezprzewodowa komunikacja z systemem komputerowym umożliwiająca testowanie jakości podłączenia elektrod do pacjenta

	13. 
	możliwość dołączenia imienia i nazwiska pacjenta do zapisu EKG

	14. 
	filtr izolinii 0,05 Hz

	15. 
	zasilanie maks.  1 bateria 1,5V (AA) lub akumulator

	16. 
	wymiary maks.: 76x72x23mm

	17. 
	na wyposażeniu: torba na rejestrator, kabel EKG 7 -odprowadzeniowy,  elektrody jednorazowe  min. 50 szt. , karta microSDHC
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