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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85016-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2022/S 033-085016

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Adres pocztowy: al. Warszawska 30
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zamówienia Publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl 
Tel.:  +48 895245380
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.uwm.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej 
cz.1
Numer referencyjny: 6/2022

II.1.2) Główny kod CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Prezdmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w 
zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, 
wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie 
testów specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów 
medycznych, legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.2Przedmiot zamówienia został podzielony 
na zadania.3Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz 
asortymentowo – cenowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 Aparatura - Olympus
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 Aparaty do elektrochirurgii - Emed
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
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wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 Aparaty do hemodializy - Fresenius
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
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producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 Aparaty do kriochirurgii - Kriomedpol
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
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specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 Aparaty do laseroterapii - Topline
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
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jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 Aparaty do znieczulania - Dameca
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
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testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 Aparaty do znieczulania - Draeger
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
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bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 Aparaty do znieczulania - Mindray
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
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urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 Aparaty RTG - Philips
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 Aparaty RTG - Siemens
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
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II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 Aparaty RTG - Siemens
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 Aspiratory - Soring
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13 Bieżnia do ćwiczeń
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 14 Bronchofiberoskop
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 15 Bronchoskop intubacyjny
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
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50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 16 Cykloergometr
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 17 Defibrylatory
Część nr: 17
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 18 Detektor tętna płodu
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Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie nr 19 Diatermie - Erbe
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 20 Diatermie - Famed
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 21 Diatermie - Soring
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 22 Diatermie - Valley-Lab
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 23 Diatermie KLS-Martin
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 24 Dygestorium
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 25 Echokardiograf - GE
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 26 Echokardiograf y - Gems
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 27 Egzoszkielet do reedukacji chodu
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 28 Elektrokardiografy
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 29 Fizykoterapia
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 30 Fizykoterapia - Kriomedpol
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 31 Fizykoterapia - Marp
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 32 Fizykoterapia - Rimec
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 33 Fizykoterapia - Romed
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25

16/02/2022 S33
https://ted.europa.eu/TED

35 / 132



Dz.U./S S33
16/02/2022
85016-2022-PL

36 / 132

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 34 Fizykoterapia - Technomex
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 35 Gamma kamera - GE
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 36 Gazometria
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

16/02/2022 S33
https://ted.europa.eu/TED

38 / 132



Dz.U./S S33
16/02/2022
85016-2022-PL

39 / 132

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 37 Kabina do naświetleń - Medisun
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
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wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 38 Kardiomonitor - Hungleigh
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
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producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 39 Kardiomonitory - Biolight
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
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specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 40 Kardiomonitory - Mindray
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
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jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 41 Kardiomonitory - Philips
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
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testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 42 Kardiomonitory - Spacelabs
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
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bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 43 Komora laminarna - Polon
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
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urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 44 Komora laminarna (nuklearna) - Tema Synergie
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 45 Koncentrator tlenu
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
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II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 46 Lampy medyczne - Famed
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 47 Lampy medyczne - Medisun
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 48 Lampy solux
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 49 Laser CO2
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 50 Laser diodowy
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
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50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 51 Laser do usuwania guzów mózgu
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 52 Legalizacja wag
Część nr: 52
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 53 Łaźnia wodna
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Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie nr 54 Łóżka medyczne
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 55 Materace medyczne z pompą
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 56 Mikroskopy operacyjne - Moller
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 57 Mikroskopy operacyjne - Zeiss
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 58 Monitory ciśnienia krwi - I.E.M.
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 59 Myjnia endoskopowan Steelco
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 60 O-Arm
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 61 Platform hemodynamiczna - Edwards
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 62 Platforma do neuronawigacji
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 63 Platforma do neurostymulacji
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 64 Platforma elektrochirurgiczna
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 65 Platforma stabilometryczna
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 66 Podnośnik elektryczny - Ergolet
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 67 Podnośnik elektryczny - Nausicaa Medical
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 68 Pomiar ciśnienia centralnego
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 69 Pompy infuzyjne - Aitecs
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 70 Pompy infuzyjne - Ascor Med. Sp. z o.o.
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 71 Pompy infuzyjne - B.Braun
Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 72 Pompy infuzyjne - Fresenius
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
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wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 73 Pompy infuzyjne - Kwapisz
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
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producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 74 Pompy infuzyjne - Medima
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
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specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 75 Pompy infuzyjne - Terumo
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
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jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 76 Przystawka argonowa do diatermii
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
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testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 77 Rehabilitacja kardiologiczna
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
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bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 78 Rejestratory holterowskie - Aspel
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
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urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 79 Rejestratory holterowskie - Mortara Instruments
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 80 Rejestratory holterowskie - WelchAllyn
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
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II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 81 Respiratory - Acutronic
Część nr: 81

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 82 Respiratory - Covidien
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 83 Respiratory - Draeger
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 84 Respiratory - eVent
Część nr: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 85 Respiratory - Maquet
Część nr: 85

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
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50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 86 Respiratory - Mindray
Część nr: 86

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 87 Respiratory - Respiromix
Część nr: 87
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 88 Respiratory - Respironics
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Część nr: 88

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

16/02/2022 S33
https://ted.europa.eu/TED

92 / 132



Dz.U./S S33
16/02/2022
85016-2022-PL

93 / 132

Zadanie nr 89 Ssaki medyczne - Cami
Część nr: 89

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 90 Ssaki medyczne - Medela
Część nr: 90

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 91 Ssaki medyczne - Ogarit
Część nr: 91

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 92 Sterylizacja
Część nr: 92

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 93 Sterylizacja - Belimed
Część nr: 93

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 94 Sterylizator plazmowy
Część nr: 94

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 95 Stół multipozycyjny do ćwiczeń
Część nr: 95

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 96 Stół operacyjny - Famed
Część nr: 96

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 97 Stół zabiegowy
Część nr: 97

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 98 System odciążenia do pionizacji i nauki chodu
Część nr: 98

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 99 System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego
Część nr: 99

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 100 Tester bezpieczeństwa
Część nr: 100

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 101 Testy specjalistyczne - część CT
Część nr: 101

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 102 Testy specjalistyczne - część nuklearna
Część nr: 102

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 103 Testy specjalistyczne aparatury RTG
Część nr: 103

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 104 Testy specjalistyczne monitorów medycznych
Część nr: 104

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 105 Tomograf - Toshiba
Część nr: 105

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 106 Tomograf stożkowy - Morita
Część nr: 106

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 107 Unit stomatologiczny
Część nr: 107

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
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wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 108 Unity - Mes
Część nr: 108

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
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producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 109 Unity laryngologiczne
Część nr: 109

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
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specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 110 Urządzenie do ogrzewania pacjenta
Część nr: 110

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
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jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 111 Urządzenie do reedukacji chodu
Część nr: 111

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
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testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 112 Urządzenie do terapii dysfagii elektrostymulacja z biofeedbackiem
Część nr: 112

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
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bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 113 Walidacja lodówek
Część nr: 113

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
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urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 114 Wanna z hydromasażem
Część nr: 114

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 115 Wideodermatoskop
Część nr: 115

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
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II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 116 Wirówki medyczne
Część nr: 116

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 117 Wstrzykiwacz kontrastu - Medrad
Część nr: 117

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 118 Wstrzykiwacz kontrastu - Optistar
Część nr: 118

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 119 Zestaw do fizykoterapii - laser
Część nr: 119

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 120 Zestaw do fizykoterapii pole magnetyczne
Część nr: 120

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
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50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 121 Zestaw do fizykoterapii ultradźwięki
Część nr: 121

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 122 Zestaw do masażu wibracyjnego przenośny z pompą wodną
Część nr: 122
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 123 Zestaw do terapii wysokoprzepływowej
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Część nr: 123

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
50433000 Usługi kalibracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych 
urządzeń i aparatury medycznej w zakres której wchodzi: wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji 
urządzeń i aparatury medycznej, wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych, wykonanie 
testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych – gammakamera – część CT, wykonanie testów 
specjalistycznych gammakamery SPECT/CT, wykonanie testów specjalistycznych monitorów medycznych, 
legalizacja wag, walidacja lodówek medycznych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy.
3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1565).
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia tj. dokonywania przeglądów serwisowych i 
konserwacji sprzętu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia harmonogramu przeglądów / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ załącznik nr 8 i 9 Projektowane postanowienia umowy.
2. Zmiany umowy określa SWZ załącznik nr 8 i 9 Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej (https://
platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings )

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w 
zakresie:
wskazanym w pkt. 1 ppkt 1.1 i 1.2 Rozdz. VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp), dotyczącej 
prawomocnego skazania za określone przestępstwa
oraz
wskazanym w pkt. 1 ppkt 1.4 Rozdz. VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp), dotyczącej orzeczenia zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
2.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te 
dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane 
umożliwiające dostęp do tych środków;
2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 
108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty szczegółowo opisane w SWZ rozdział VIII.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ" - 
szczegółowy opis składania JEDZ zawarto w SWZ rozdz. VIII.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
5. Zamawiający informuje, że szczegółowy opis dotyczący przetwarzania danych osobowych zawarł w SWZ 
rozdział XXIII.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w 
dziale IX ustawy Pzp (art. 505 – 590), jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne
9. Elementy obligatoryjne treści odwołania zawiera art 516 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna 
do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej 
księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje 
się.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2022
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