WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE

wojewedziie K OTLINY JELENIOGORSKIEJ DOLNY

Szpitalne 58 - 506 Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6 SLASK

Kotliny
Jeleniogorskiej NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640

DEZ/262/2023 Jelenia Gora, dnia 22.02.2023 r.

DO WYKONAWCOW

Dot. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE WYROBOW
MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWYCH DO POBORU KRWI + DZIERZAWA
APARATU DO POMIARU ODCZYTU OB
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/02/01/2023
PUBLIKACJA OGLOSZENIA DUUE:

NUMER OGLOSZENIA 2023/S 016-044816 Z DNIA 23.01.2023 R.

Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogérskiej z siedzibg przy ul.
Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora, jako Zamawiajacy informuje, ze wpltynety zapytania do
postepowania jak w tytule. Ponizej przesylamy tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami oraz
informacje o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert oraz o zmianie terminu
zwigzania oferta.

ZESTAW 1:

1. Czy Zamawiajacy w pakiecie 2 w poz. 1 1 2 dopusci kapilary o dlugosci 70 mm?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 2:

1. Dot. pakietu nr 1; Cze$¢ dotyczaca aparatu (p.1.3)
Czy Zamawiajacy dopusci aparat z mozliwoscig oznaczania do 1 godziny?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza apparat z mozliwos$cia oznaczania do 1
godziny, ale nie wymaga.

2. Dot. pakietu nr 2; Probéwki do mikrometody (p. 1 i 2)
Czy Zamawiajacy wymaga proboéwek do mikrometody z naniesionym na probowce
wskaznikiem poziomu napetnienia?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza probéwki do mikrometody z naniesionym na
probowce wskaznikiem poziomu napelnienia, ale nie wymaga.

3. Dot. zapisOw umowy § 2 ust. 2

tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100
fax: (075)-75-42-335
e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl
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Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o modyfikacje Projektu Umowy poprzez
dopisanie: ,,W cenach (.....) w tym transport przy jednorazowym zamdwieniu powyzej
200,00 zl netto”

Prosbe motywujemy tym, ze dla zamowien ponizej 200,00 zt, koszty transportu, na ktore
sktadajg si¢ m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania
listow przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoznika, sg wyzsze niz wartos¢
marzy uzyskanej ze sprzedazy towaru o takiej wartosSci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Dot. zapisow umowy § 3 ust. 7

Zamawiajacy wymaga, aby towar oznakowany byt w jezyku polskim zaréwno na
opakowaniu bezposrednim jak i zewng¢trznym. Zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

(Dz. U 2022.974) dopuszcza si¢, aby etykiety 1 instrukcje uzywania wyrobow
przeznaczonych do stosowania przez uzytkownikoéw niebedacych laikami byly w jezyku
polskim lub jezyku angielskim, z wyjatkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta,
ktore podaje si¢ w jezyku polskim lub wyraza za pomocg zharmonizowanych symboli lub
rozpoznawalnych kodéw. Dlatego zwracamy si¢ z prosba 0 dopuszczenie towaru
oznakowanego w jezyku angielskim jako dostosowanie do zapisOw ustawy o wyrobach
medycznych.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

. Dot. zapiséw umowy § 5 ust. 1, zapisow Czesci Il — wzor oferty pkt. 1 ppkt 2) K4 oraz
zapiséw pakietu nr 1 poz. 27

W § 5 ust. 1 wzoru umowy Zamawiajacy zapisal, iz termin wazno$ci oferowanych
produktéw wynosi minimum 12 miesigcy liczac od daty dostawy, natomiast w cze$¢ 111 —
wzoru oferty Zamawiajacy zapisal, iz termin waznos$ci probowek do koagulologii wynosi
min. 8 miesigcy.

Prosimy o dostosowanie powyzszych zapisow do zapisu pakietu nr 1 poz. 27, ktory mowi
1z termin wazno$ci probowek od dnia wystawienia FV dostawy wynosi min. 8§ miesigcy, w
przypadku probowek do koagulologii dopuszcza si¢ min. 4 miesigczny termin waznosci od
daty wystawienia FV dostawy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dodaje do projektu umowy § 5 ust. 1 zapis: Wykonawca
gwarantuje, ze dochowa szczego6lnej staranno$ci 1 bedzie dostarczal asortyment
wymieniony w § 1 pkt.1 umowy o najwyzsze] jakosci, zarbwno pod wzglegdem norm
jakosciowych, jaki z odpowiednim terminem wazno$ci .................. (minimum 12
miesiecy - rozpisa¢ w zaleznosci od Pakietu) liczac od daty dostawy, zapewniajagcym
bezpieczne zuzycie dostarczonych produktow oraz (minimum 8 miesiecy, a w przypadku
proboéwek do koagulologii dopuszcza si¢ min. 4 miesieczny termin waznos$ci od daty
wystawienia FV dostawy - rozpisa¢ w zaleznosci od Pakietu).

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega Zalacznik nr 3 — Projekt umowy dostawy.

. Dot. zapisow Czesci 11 — wzér oferty pkt.2 ppkt. 9

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wykreslenie zapisu: ,telefonicznego”. W
rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikowac osobe dzwonigca co do jej upowaznienia
do sktadania zamowien w imieniu placowki. Pisemne ztozenie zamowienia jest rOwniez
dokumentem tatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.




ZESTAW 3:

1. Dotyczy wykazu asortymentowo — ilosciowego poz. 21 czgs¢ dotyczaca dostawy:

Igly systemowe systemu aspiracyjno-prozniowego nie majg funkcji  wizualizacji
umozliwiajacej oceng czy wkhucie jest prawidtowe, (nie maja okienka w ktorym pojawia si¢
krew w momencie prawidtowego wklucia igly w naczynie) w przypadku systemu
prozniowego konieczno$¢ oferowania w tej pozycji produktu igla Visio polaczona z
uchwytem lub igly motylkowej powoduja, ze oferowane produkty pomig¢dzy systemami
(prézniowy vs aspiracyjno - préozniowy sa calkowicie niepordwnywalne pod wzgledem
funkcji. W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o modyfikacje
zapisu i w przypadku systemu aspiracyjno-prozniowego zaoferowania igly motylkowej z
adapterem, z zabezpieczeniem przeciwzaktuciowym pakowanej sterylnie w rozmiarach 20 G
(0,7)lub23G (0,6)oraz21 G (0,8) itymsamym ustanowienie zapisu w brzmieniu :

,Iglta z wizualizacja fabrycznie potaczona z uchwytem 20G oraz 21G pakowana pojedynczo

( cato$¢ posiadajgca zabezpieczenie przeciwzakluciowe, catos¢ sterylna) lub igta motylkowa z
zabezpieczeniem przeciwzaktuciowym fabrycznie potaczona z adapterem 20 G ( 0,7 ) lub 23
G (06 )oraz 21 G ( 0,8 ) lub w przypadku systemu aspiracyjno — prézniowego z
multiadapterem 20 G (0,7 ) lub 23 G (0,6 ) oraz21 G (0,8 )”

Ponadto systemy prozniowe nie maja w ogole swojej ofercie igiel motylkowych 20 G.Dzigki
tym zmianom produkty beda réwnowazne, porownywalne pod wzgledem funkcji, a przede
wszystkim umozliwig ztozenie konkurencyjnych i atrakcyjnych cenowo ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga w/w parametrow.

2. Dotyczy czesci dostawy, punktacja - Kryterium K7 i Kryterium K8

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o usuniecie tych kryteriow z punktacji.

Igly systemowe systemu aspiracyjno-prozniowego nie maja funkcji wizualizacji
umozliwiajacej ocene czy wklucie jest prawidtowe, (nie majg okienka w ktorym pojawia si¢
krew w momencie prawidtowego wktucia iglty w naczynie).

Punktowanie igly z zabezpieczeniem i z adapterem w przypadku systemu aspiracyjno -
proézniowego, ktora w zaden sposOb nie wyrdznia si¢ funkcjonalnie (jest zwykla igla),
powoduje, ze oferowane produkty pomiedzy systemami (prézniowy vs aspiracyjno —
prozniowy) s3 catkowicie nieporownywalne pod wzgledem funkcji.

Ponadto punktuje si¢ i faworyzuje podstawowsg oferte igiel systemow aspiracyjno-
prézniowych.

Tym samy celem uczciwego 1 wyrd6wnanego poziomu — nalezaloby woéwczas przyzna¢ punkty
w takiej samej ilo$ci systemom prozniowym za zaoferowanie igly z zabezpieczeniem na igle
lub uchwycie bez funkcji wizualizacji, czyli podobnie jak w przypadku systemow
aspiracyjno-proézniowych — punktowaé podstawowa wersje¢ igiet lub usuna¢ oba kryteria ( K7
oraz K8 ) z punktacji.

W przeciwnym razie nie sposOb, aby Zamawiajacy otrzymal tak wazng w dzisiejszych
czasach oferte atrakcyjng i konkurencyjng cenowo.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.



3. Dotyczy SWZ , pkt 3 — opis przedmiotu zaméwienia, pkt 4 oraz umowa dzierzawy paragraf
2 pkt 2 a: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o zaoferowanie aparatu do OB
wyprodukowanego w roku 2017. Aparat jest w pelni sprawny, obecnie uzywany w
laboratorium, nigdy nie ulegt uszkodzeniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Dotyczy umowy dostawy paragraf 9 pkt 3:

Z racji nieprzewidzianych okolicznosci, przesziej ( covid, wojna ) jak i obecnej niestabilnej
sytuacji panujacej na Swiecie zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o modyfikacje zapisu
Z.

»Strony w czasie realizacji niniejszej umowy dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wysokosci
maksymalnego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, po uprzednim zawarciu pisemnego
aneksu, w przypadku:”

na.

,»Strony w czasie realizacji niniejszej umowy dokonaja poprzez zawarcie pisemnego aneksu
zmiany wysokos$ci maksymalnego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:”
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy umowy dostawy paragraf 9 pkt 3 e: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o
wykre$lnie zapisu ponizej:

,»,Strony moga wnioskowa¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku,
gdy zmiana ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy bedzie
wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysoko$¢ $redniorocznego wskaznika cen towardw i ushug
konsumpcyjnych ogotem, oglaszanego w komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa
ponizej”

Uzasadnienie: postanowienie powyzej powoduje, ze dopoki wzrost kosztow nie przekracza
inflacji o ponad 0,5% , to nie ma prawa do waloryzacji.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy umowy dostawy paragraf 9 pkt 3 e: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o
wykreslenie zapiSu ponizej:

»Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang Strong
umowy W sposob wskazany w ust. 4 ponizej, ze zmiana ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy miata faktyczny wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy”

Uzasadnienie: postanowienie to powoduje, iz nalezy wykazywac konkretne wzrosty, podczas
gdy oparcie o wskaznik inflacji z zalozenia powoduje, iz nie trzeba wykazywac¢ co do
ztotéwki jak koszty wzrosty.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.



7. Dotyczy umowy dostawy paragraf 9 pkt 3 e - lagczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy moze wynie$¢ 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o usunig¢cie tego zapisu.

Uzasadnienie: limit podany jw. jest razgco niski, a proponowane zmiany pozwola na ztozenie
atrakcyjnych cenowych dla Zamawiajacego ofert ztozonych przez Wykonawcow zwtlaszcza w
momencie umowy trwajgcej 42 miesigce.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

8. Dotyczy umowy dostawy paragraf 9 pkt 5 b - zapis: ,, Jezeli uzna, ze przedstawiona
kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztéw wykonania zamoOwienia, w wysokosci
zaproponowanej przez Wykonawce, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, 0 czym
poinformuje Wykonawce, przedstawiajac stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie
przedstawi¢ kalkulacje uzasadniajaca wzrost kosztow, z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego. Zamawiajacy ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od dnia jej otrzymania, a nastgpnie postapi odpowiednio w sposob opisany powyzej
w<Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o usuniecie tego zapisu, poniewaz zgodnie z
zapisem paragrafu 9 pkt e: ,,zmiana wynagrodzenia Wykonawcy begdzie nastepowala w
odniesieniu do wskaznika zmiany ceny materiatdéw lub kosztow ($redniorocznego wskaznika
cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogoétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie do dnia 31
stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy” tym samym mamy przyktad
modelu ,, wskaznikowego,,

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

9. Prosimy Zamawiajacego 0 dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt.
wyrobow z dokladnoscia do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z
orzecznictwem Zespotu Arbitrow (Orzecznictwo Zespotu Arbitrow - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) ,,dopuszcza si¢ podawanie cen z dokladnoscig do trzech, a nawet 4 m-c po
przecinku, dla wyrobéw masowych, wowczas, cena jednostkowa jest elementem
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceng transakcyjng (nie ma, bowiem mozliwosci
zakupienia jednej sztuki probowki, czy tez uchwytu, lub igly itp.).

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na podawanie cen jednostkowych netto za 1l
szt. wyrobow z dokladnoscia do trzech lub czterech miejsc po przecinku

ZESTAW 4:

Bardzo prosimy o anulowanie, ze wzgledu na zawarty w nim btad, naszego pytania nr 1 z dn.
07.02.2023 dotyczacego wykazu asortymentowo — ilosciowego poz. 21 czg¢s¢ dotyczaca
dostawy i zamienienie go na nastgpujace:

1. Dotyczy wykazu asortymentowo - ilosciowego poz. 21 czes¢ dotyczaca dostawy:

Zamawiajacy w przypadku systemu prézniowego wymaga aby igla posiadata wizualizacjg,
natomiast w przypadku systemu aspiracyjno - proézniowego nie wymaga wizualizacji: "Igta z
wizualizacja lub BEZ WIZUALIZACIJI w przypadku techniki aspiracyjno-proézniowe;j



fabrycznie potaczona z uchwytem 20G oraz 21G pakowana pojedynczo (cato$¢ posiadajaca
zabezpieczenie przeciwzaktuciowe, cato$¢ sterylna)"

W przypadku systemu prozniowego koniecznos¢ oferowania w tej pozycji produktu igly z
wizualizacjg vs. igla zwykla systemu aspiracyjno-proézniowego bez wizualizacji powoduja, ze
oferowane produkty pomigdzy systemami (prézniowy vs aspiracyjno - prozniowy) sa
catkowicie nieporownywalne pod wzgledem funkcji, poniewaz oferenci systemow aspiracyjno
prézniowych mogg zaproponowac igte zwykla bez wizualizacji.

Aby zapis byl uczciwy, a produktu poréwnywalne funkcjonalnie, zwracamy si¢ do
Zamawiajacego z prosba o modyfikacje zapisu i w przypadku systemu aspiracyjno-
prozniowego ustanowienia takze wymogu zaoferowania igly z wizualizacjg, tym samym o
zmiang zapisu z:

"Igta z wizualizacja lub bez wizualizacji w przypadku techniki aspiracyjno-prozniowe;j
fabrycznie potagczona z uchwytem 20G oraz 21G pakowana pojedynczo (cato$¢ posiadajgca
zabezpieczenie przeciwzakluciowe, calo$¢ sterylna) lub iglta motylkowa z zabezpieczeniem
przeciwzaktuciowym fabrycznie polaczona z uchwytem lub odpowiednia koncéwka -
multiadapterem w przypadku systemow aspiracyjno - prozniowych 20 G (0,7) oraz 21 G (0,8)

na:

"Igta z wizualizacja fabrycznie potaczona z uchwytem 20G oraz 21G pakowana pojedynczo
(catos$¢ posiadajgca zabezpieczenie przeciwzakluciowe, cato$¢ sterylna) lub igta motylkowa
posiadajaca wizualizacj¢ z zabezpieczeniem przeciwzakluciowym fabrycznie polaczona z
adapterem 20 G (0,7) lub 23 G (0,6) oraz 21 G (0,8) lub w przypadku systemu aspiracyjno —
proézniowego  igla  motylkowa  posiadajaca  wizualizacje¢ z  zabezpieczeniem
przeciwzaktuciowym potaczona fabrycznie z multiadapterem 20 G (0,7) lub 23 G (0,6) oraz
21 G (0,8)"

Dzigki tym zmianom produkty beda rownowazne, poréwnywalne pod wzgledem funkcji, a
przede wszystkim umozliwig ztozenie konkurencyjnych i atrakcyjnych cenowo ofert.

Jesli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na modyfikacje zapisu, to prosimy o usunigcie pozycji 21
czes$¢ dotyczaca dostawy z wykazu asortymentowo-cenowego.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Dotyczy wykazu asortymentowo - ilosciowego poz. 11 cz¢$¢ dotyczaca dostawy -
strzykawki lub strzykawko-probowki do gazometrii:
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie strzykawek lub strzykawko-

proboéwek do gazometrii do oddzielnego pakietu.

Strzykawka do gazometrii nie jest elementem systemu zamknigtego do pobierania krwi, a
wydzielenie jej do osobnego pakietu spowoduje dodatkowo mozliwos$¢ ztozenia wigkszej
iloéci konkurencyjnych cenowo ofert firmom, ktore nie posiadaja w swojej ofercie systemow
zamknietych do pobierania krwi, natomiast specjalizuja si¢ w strzykawkach do gazometrii i
tym samym da okazje Zamawiajagcemu do wyboru najlepszej konkurencyjnie cenowo oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

s



Zmianie ulega termin skladania ofert, otwarcia ofert oraz termin zwiazania
oferta:
Byto:

12.Termin skladania i otwarcia ofert

1.

Ofert¢ wraz z zalgcznikami nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej za pomoca platformy
zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/716805 w terminie do dnia
23.02.2023 r. do godziny. 11:00.

Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 23.02.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiajacegso poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej
Zamawiajacego wskazanej w pkt 12.1.

Termin zwiazania oferta do dnia 23.05.2023 r.
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni.

Jest:
12. Termin skladania i otwarcia ofert

1.

Oferte wraz z zalgcznikami nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej za pomoca platformy
zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/716805 w terminie do dnia
28.02.2023 r. do godziny. 11:00.

Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 28.02.2023 r. 0 godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiajaceso poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej
Zamawiajacego wskazanej w pkt 12.1.

Termin zwiazania oferta do dnia 28.03.2023 r.
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni.

e

Pozostate zapisy SWZ utrzymuja dotychczasowe brzmienie. Powyzsze informacje stanowia
integralng czgs¢ warunkéw zamowienia i dotyczg wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat
W W/W postepowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
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