
Kraków, dnia 24.11.2023 r.
Nr sprawy: DFP.271.138.2023.BM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.
Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia: 
Pytanie 1 
Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie Jednorazowego, niepylnego wysoko chłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 11 L, potwierdzona przez akredytowane laboratorium . Opakowanie a. 20 szt.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 2
Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy jak poniżej: 

 jednorazowego użytku

- worek do lewatywy o poj. 1750ml, 

- skalowany co 100 ml między 100ml a 1700ml
- długośc drenu 145 cm

- osłonka na końcówkę

- zacisk przesuwny

- nie zawiera lateksu
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 3
Dotyczy części nr 1, poz. 1

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania łącznika o poniższym opisie ?

Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 4 
Dotyczy części nr 1, poz. 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodne na zaoferowanie pojemnika ze standardowym zamknięciem, nie hermetycznym ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 5 
Dotyczy części nr 1, poz. 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodne na zaoferowanie pojemnika bez uchwytu do przenoszenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 6 
Dotyczy części nr 1, poz. 4-7

Czy Zmawiający wyrazi zgodne na zaoferowanie pojemników z naklejanymi etykietami?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 7
Dotyczy części nr 1, poz. 12

Czy Zmawiający wyrazi zgodne na zaoferowanie igły ostrej ? Igły z otworem bocznym nie występują z tępym ostrzem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8 
Dotyczy części nr 1, poz. 13

Czy Zmawiający wyrazi zgodne na zaoferowanie igieł o długości od 6 mm do 12,7 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 9 
Dotyczy części nr 1, poz. 15-18

Czy Zmawiający wyrazi zgodne na wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 10 
Dotyczy części nr 1, poz. 19

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki cewnikowej z łącznikiem Luer ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 11 
Dotyczy części nr 1, poz. 23

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie ?

Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków biały kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku. Długość kolca 20-30mm. Objętość napełniania linii głównej maks.0,40 +/- 0,2 g. Nie zawiera lateksu naturalnego, z filtrem powietrza 0,45 um, oraz filtrem płynu 5um, zatyczka samozatrzaskowa ze złączem Luer.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12 
Dotyczy części nr 1, poz. 24

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1458 op?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 13 
Dotyczy części nr 1, poz. 25

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 51 518 op ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 14 
Dotyczy części nr 1, poz. 38

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z balonem 5-10ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 15 
Dotyczy części nr 1, poz. 39

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie ?

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS SAFE wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, Filtr cząsteczek stałych może filtrować cząstki większe lub równe 15 mikronów, wyposażony w dodatkowe miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym, przezroczysty kolec ścięty dwupłaszczyznowo, komora kroplowa dwu częściowa (twarda/miękka) oddzielona zielonym pierścieniem ułatwiającym aplikację przyrządu, długość drenu 180 cm, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +- 0,1 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie typu blister papier/folia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 16 
Dotyczy części nr 1, poz. 44

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania ostrzy z nazwą producenta wygrawerowaną bezpośrednio na ostrzu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 17 
Dotyczy części nr 1, poz. 51

Czy Zmawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.
Odpowiedź: Zamawiający podaje długość całej komory, bez kolca.
Pytanie 18 
Dotyczy części nr 1, poz. 51

Czy Zmawiający wymagając kolca zapewniającego szczelność pomiędzy przyrządem a butelką/workiem, miał na myśli kolec ścięty dwupłaszczyznowo ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolec ścięty dwupłaszczyznowo w przypadku kolca zapewniającego szczelność pomiędzy przyrządem a butelką/workiem. Zamawiający wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 19 
Dotyczy części nr 1, poz. 50, 51

Czy Zmawiający wymaga przyrządów pakowanych w opakowanie typu folia-papier ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 20 
Pakiet 2
Czy Zamawiający dopuści Rękawice o długości 290mm +/-10mm ?

Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 21  
Pakiet 3 
Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08±0,03mm, na dłoni 0,08±0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, przebadane na min 5 substancji chemicznych wg EN 16523, odporne przez min 30 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: 1-propanol, etanoloamina-potwierdzone wynikami badań wg EN 16523 z jednostki niezależnej, odporne na przenikanie  min 10 cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i nadrukiem na opakowaniu, Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, op. a100szt, rozm. XS-XL?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22 
Pakiet 3 
Czy Zamawiający dopuści Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o  grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie  0,05 +/- 0,01mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - raport z badań z jednostki niezależnej i fabryczny nadruk na opakowaniu, mediana siły zrywu przed starzeniem min 7,5N-raport z badań z jednostki niezależnej, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, przebadane na min 10 substancji chemicznych  ( w tym 70% etanol)- fabryczny nadruk na opakowaniu, odporne przez min 30 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, 1-propanol min 35%, chlorek benzalkoniowy min 10%, etanoloamina min 99%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – fabryczny nadruk na opakowaniu, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu i oświadczeniem producenta, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego; rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 23  
Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści  Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, z wewnątrzną warstwą z CPC i silikonem, kolor kremowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,23 mm, na dłoni  0,17 mm,  mankiecie:  0,17 mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 18N, AQL 0,65,  będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III,  zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 5,5-9,0?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 24 
Pakiet 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści  Rękawice chirurgiczne z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, o typowej długości min 280mm?

Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 25  
Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści  Rękawice chirurgiczne, polimeryzowane od wewnątrz, o typowej długości min 280mm, Odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 26  
Pakiet 5 
Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie poziomu protein raportu z badań z jednostki niezależnej?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 27  
Pakiet 5 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację patogenami krwiopochodnymi (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 374-5 oraz potwierdzenie certyfikatem jednostki niezależnej nie starszym niż 2019 rok. Test metodą ISO 16604 (EN ISO 374-5) jest obligatoryjnym badaniem rękawic ochronnych. Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym wirusem testowym i jeśli rękawica spełnia normę EN ISO 374-5, winna spełniać również mieć odporność na krew syntetyczną. Metoda badawcza wg amerykańskiej normy ASTM F1670  wykorzystuje obserwacje wizualne zamiast pomiarów analitycznych do określenia penetracji. Jest zatem stosowana jako wstępna ocena możliwej penetracji krwi i innych płynów ustrojowych. 
Pragniemy nadmienić, iż aktualnie obowiązującą normą jest zharmonizowana z Rozporządzeniem 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej europejska norma EN ISO 374-5 opierająca się na metodzie badawczej ISO 16604 z wykorzystaniem bakteriofaga Phi-X174, a postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice z badaniem alternatywnym lub zgodnie z ASTM F1671. Zamawiający wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie  28
Część nr 3
Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice nitrylowe: Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, AQL 1,0, rozmiary XS, S, M, L, XL, teksturowane na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki palca 0,07-0,13mm i dłoni 0,05-0,11mm, mankiet rolowany (poziom AQL, długość potwierdzone badaniami producenta z kraju pochodzenia). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem UE o Wyrobach Medycznych 2017/745 – klasa I i Rozporządzeniem 2016/425 – kategoria III typ B. Zgodność z normą EN 455-1,2,3,4. Rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 (potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej). Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg EN ISO 374-5 (potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej). Odporne na przenikanie 35 substancji cytostatycznych wg ASTM D6978 (potwierdzone badaniami jednostki niezależnej). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. op. a’100 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 29  
Część nr 4 pozycja 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice mikro teksturowane na całej powierzchni, pakowane w opakowania jednostkowe lepszej generacji, tj. próżniowe folia-folia? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 30 
Część nr 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zawartości protein badaniami lub kartą techniczną producenta z kraju pochodzenia, zamiast badaniami niezależnego laboratorium? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 31 
Część nr 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania jednostkowe lepszej generacji, tj. próżniowe folia-folia? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 32 
Część nr 5
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 33 
Część nr 5
Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych kartą danych technicznych producenta z kraju pochodzenia, natomiast odporność na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 potwierdzona badaniami wystawionymi przez jednostkę niezależną?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 34 
Pakiet 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawy w opakowaniach po 90 szt, jednakże w postępowaniu wymaga złożenia oferty z przeliczeniem opakowania po 100szt. 
Pytanie 35 
Pakiet 2
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy na opakowaniu ma być fabrycznie umieszczona informacja o długości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 36 
Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, koloru jasnoniebieskiego, delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL ≤ 1,5, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 37 
Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowch, koloru niebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 7N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie  EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na penetrację min. 30 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Odporne na przenikanie min. 16 substancji chemicznych w tym 70% izopropanol zgodnie z EN 16523-1. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XXL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 38 
Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na koncach palców. Odporne na przenikanie co najmniej 30 substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D6978 (nadrukowane na opakowaniu). Odporne na przenikanie min. 16 substancji chemicznych w tym 70% izopropanol zgodnie z normą ASTM D6978. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 39 
Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 40 
Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po max. 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 41
Pakiet 3
Czy zgodnie z nową ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu umieszczona była informacja o wszystkich substancjach mogących powodować podrażnienia lub alergie skórne tj. akceleratorach chemicznych (np. tiuramy, ditiokarbaminiany) jak są stosowane w procesie produkcji zgodnie z normą EN 455-3, których śladowe ilości są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki?    

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pytanie 42 
Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona była bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 43 
Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych z mikroteksturą, pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 44 
Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez określenie „rękawice syntetyczne” Zamawiający miał na myśli rękawice o właściwościach umożliwiających swobodną pracę bez obciążenia dłoni, nie sztywne, o Modulus 50% nie większym niż 0,5 N/mm2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 45 
Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wymaga rękawic syntetycznych produkowanych bez użycia akceleratorów chemicznych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 46 
Pakiet 4, poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65;  średnia grubość na palcu 0,22 - 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz na penetrację min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 47 
Pakiet 4, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 48 
Pakiet 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych sterylnych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej. Długość min. 260-280 mm w zależności od rozmiaru, pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 49 
Pakiet 5

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu krwi syntetycznej. Pragniemy nadmienić, iż takie rozwiązanie ma tylko jedna firma na rynku, co spowoduje niemożliwość złożenia ważnej oferty innym wykonawcą.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rękawiczki odpornej na przenikanie krwi syntetycznej.
Pytanie 50
Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o długości min. 290 mm +/- 1 mm w opakowaniu foliowym? Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 51
Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o długości dopasowanej do rozmiaru min. 260-285 mm, w opakowaniu foliowym? Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 52
Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein tj. <10µg/g  rękawicy, był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 53 
Pakiet 3 

Prosimy Zamawiającego o możliwość potwierdzenia wszystkich parametrów kartą techniczną producenta wystawioną na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii.  Odporność na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 / EN ISO 374-5:2016  potwierdzone cerytfikatem jednostki niezależnej/badaniami wystawionymi przez jednostkę niezależną. Zgodność z Rozporządzeniem UE o Wyrobach Medycznych 2017/745  klasa I potwierdzona deklaracją zgodności wystawioną przez producenta. Zgodność z rozporządzeniem EU 2016/425 – kategoria III typ B potwierdzona Certyfikatem CE dla Środka Ochrony Indywidualnej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 54 
Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji  dopuści potwierdzenie parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta oznaczonych oficjalnym logiem firmy lub/i podpisem? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 55 
Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Klasa I niesterylna.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %

- gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), 

- wymiary podkładu: 102 cm x 230cm, rdzeń chłonny o rozmiarze min 50 cm x 208 cm otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.

- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 56
Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego min. 4. warstwowego jednorazowego, zamykającego w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 57 
Pakiet 1 

Pozycja 23 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przygotowywania i pobierania leków z gładką powierzchnią do dezynfekcji  przy użyciu 70% alkoholu  izopropylowego  w postaci zaworu bezigłowego z silikonową membraną 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyrządu z gładką powierzchnią do dezynfekcji – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.
Pytanie 58 
Pakiet 1 
Pozycja 50

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi wolnych od plastyfikatorów DEHP, DOP, BBF, DBP.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 59 
Pakiet 1 

Pozycja 50
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi pakowanych w  jednostkowe folia-papier ze skrzydełkami ułatwiającymi otwarcie (jedna strona folia na całej powierzchni , druga strona papier medyczny na całej stronie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie folia-papier. Zamawiający wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 60 
Pakiet 1 

Pozycja 51

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych  wolnych od plastyfikatorów DEHP, DOP, BBF, DBP.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 61 
Pakiet 1 

Pozycja 51
2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych pakowanych w  jednostkowe folia-papier ze skrzydełkami ułatwiającymi otwarcie (jedna strona folia na całej powierzchni , druga strona papier medyczny na całej stronie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie folia-papier. Zamawiający wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 62 
Pakiet 7

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z nazwą producenta na cylindrze, co umożliwia jego jednoznaczną identyfikację , gdyż w ofercie producenta jest tylko jeden typ strzykawek do pomp  50/60 ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 63 
Pakiet 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samozwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL na poziomie 1.5 po zapakowaniu, grubość (pojedyncza ścianka) min: palec: 0,09 mm, dłoń: 0,05 mm, mankiet: 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min . 15 leków cytostatycznych. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III. Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1 i rozporządzeniem 1935/2004, dopuszczenie do kontaktu z żywnością. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 64 
Pakiet 3  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic na 90% izopropanol.  Podstawowym składnikiem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w placówkach medycznych jest 70% alkohol izopropylowy. W związku z powyższym wymóg ten jest ponadnormatywny. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 65 
PAKIET 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1,2,3 wymaga zaoferowania tej samej strzykawki

trzyczęsciowej odpowiednio o pojemności 20 ml i 50 ml do wszystkich typów pomp celem uniknięcia

omyłek przy wyborze strzykawki zwalidowanej fabrycznie z daną pompą, z wyjątkiem pompy Kwapisz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w części 7 pozycja 1, 2, 3 zaoferowania tej samej strzykawki celem wyeliminowania pomyłek przy wyborze strzykawki.

Pytanie 66 
PAKIET 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1,2,3 wymaga zaoferowania strzykawek trzyczęściowych, które są

wpisane fabrycznie w menu pomp strzykawkowych będących na wyposażeniu Zamawiającego

(wymienionych w poz.3) za wyjątkiem pompy Kwapisz. Stosowanie strzykawki wpisanej fabrycznie przez

producenta w menu pompy redukuje wystąpienie ciężkich zdarzeń niepożądanych, problemów z

prędkością przepływu i dokładnością dawki, szczególnie przy lekach, o któtkim okresie półtrwania takich

jak adrenalina, epinefryna, dobutamina, dopamina i noradrenalina.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do poziomu 20%

wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 68 
Część 1, poz. 19-20,24-25,28-29,40-42, 
Czy zamawiający wydzieli poz. 19-20,24-25,28-29,40-42 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 69
Część 1, poz. 24,29, 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 70
Część 1, poz. 25 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 71
Część 1, poz. 40 
Czy zamawiający dopuści worek bez portu do pobierania próbek, a dopuści worek z zaworem spustowym, z możliwością stosowania do 7 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 72
Część 1, poz. 40-41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 73
Część 7, poz. 3 
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze lub logo.

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada

naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez

opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym,

opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z

rozporządzeniem właściwego Ministra 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 74
Część 11, poz. 1-2,5 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,2,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe

możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 75
Część 11, poz. 1-2,5 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 76
Część 11, poz. 1-2,5 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 77
Część 11, poz. 1-2,5 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 78
Część 11, poz. 1-2,5 
Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej

budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55

mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 79
Część 11, poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż

dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i

potencjalne źródło zakażenia . Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto

podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 80
Dotyczy SWZ Pkt. 10 ppkt.10.2.4.3.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy raport wymieniony w przedmiotowych środkach dowodowych dotyczy odpowiednio badania na przenikanie wirusów wg ASTMF 1671 lub EN ISO 374-5, w przypadku EN ISO 374-5 dopuszczony certyfikat jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 81
Dotyczy Części nr 3 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrylowej o grubości na dłoni 0,08mm, odpornej na przenikanie co najmniej 15 substancji chemicznych w tym alkohol izopropylowy 70%; oraz odpornej na przenikanie cytostatyków wg ASTM D6978  (parametry potwierdzone za pośrednictwem informacji fabrycznie naniesionej na opakowaniu jednostkowym rękawic). Pozostałe zgodne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 82
Dotyczy Części nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o długości min.282mm, dla każdego rozmiaru, pakowane podwójnie hermetyczne, podciśnieniowe, opakowanie zewnętrzne folia-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 83
Dotyczy Części nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zawartości protein potwierdzonych wynikami badań producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 84
Dotyczy Części nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pakowanych podwójnie, opakowanie zewnętrzne folia-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 85
Dotyczy Części nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o wymaganym poziomie protein potwierdzonych badaniami niezależnego laboratorium wg metody ASTMD 5712?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 86
Dotyczy Części nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, zewnętrznie chlorowanych co zapewnia wysoką czystość biologiczną, wewnętrznie polimeryzowane. Rękawice pakowane podwójnie hermetyczne, podciśnieniowe, opakowanie zewnętrzne folia-folia. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 87
Dotyczy Części nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych lateksowych, teksturowanych. Długość min. 282mm, dla każdego rozmiaru, poziom protein <36µg/g, opakowanie zewnętrzne folia-folia. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III Typ C. Odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671. Pozostałe zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 88
Dotyczy Części nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy zapis „Odporne na przenikanie wirusów oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1671 lub równoważnej”, oznacza, że rękawice mają być odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671. Wykonawca zwraca uwagę, że w/w norma nie odnosi się do badania na „przenikanie krwi syntetycznej”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM 1671 lub jednostki równoważnej, Zamawiający nie wymaga rękawiczki odpornej na przenikanie krwi syntetycznej. 
Pytanie 89
Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu

0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 90
SWZ 10.2.4.2 Przedmiotowe środki dowodowe dot. części 3

Czy Zamawiający oczekuje

· potwierdzenie podstawowych parametrów (zgodność z EN 455) typu AQL, grubość, długość -

materiałami informacyjnymi producenta,

· złożenie raportów z badań wykonanych przez niezależne laboratorium dla potwierdzenia zgodności z ASTM D6978 oraz na potwierdzenie odporności na przenikanie co najmniej 20-30 substancji chemicznych w tym alkohol izopropylowy 90% zgodnie z EN 16523-1,

· złożenie DZ na potwierdzenie, że rękawice są wyrobem medycznym klasa I oraz są dopuszczone do kontaktu z żywnością,

· certyfikatu z jednostki niezależnej na potwierdzenie, że rękawice są środkiem ochrony indywidualnej

kategorii III typ B (w tym potwierdzenie EN ISO 374-1, EN ISO 374-5)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rekawice spełniające powyższe normy. 
Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pkt. 10.2.4.1 oraz 10.2.4.2 zgodnie z informacją zawartą na końcu pisma.  
Pytanie 91
Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru, pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni, op. zewnętrzne foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 92
Część 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤66µg/g potwierdzone raportem producenta, o długości min. 280mm, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 93
Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤10µg/g, pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni, op. zewnętrzne foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 94
Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na krew syntetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rękawiczki odpornej na przenikaznie krwi syntetycznej.
Pytanie 95
SWZ 10.2.4.2 Przedmiotowe środki dowodowe dot. części 5

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów rękawic materiałami informacyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 96
Część 6, Pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.
?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 97
Część 6, Pozycja 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby podkład był zgodny z normą EN 13795 - elektrostatyczność lub równoważną oraz ISO 12952 UNE-EN 14533:2003- klasa palności lub równoważną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 98
Pakiet nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09ml,

spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 99
Pakiet nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o wysokości 21 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 100
Pakiet nr 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady pojemności 20l?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 101
Pakiet nr 1, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady z naklejoną etykietą?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 102
Pakiet nr 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o średnicy podstawy 9,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 103
Pakiet nr 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o średnicy podstawy 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 104
Pakiet nr 1, pozycja 8-9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem wykonanym z polipropylenu

z gumowym uszczelnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 105
Pakiet nr 1, pozycja 8,9,12 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt wraz z

przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 106
Pakiet nr 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 6mm-12mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 107
Pakiet nr 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 108
Pakiet nr 1, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 109
Pakiet nr 1, pozycja 15-17,24, - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 110
Pakiet nr 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 111
Pakiet nr 1, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe z łącznikiem luer?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 112
Pakiet nr 1, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe luer lock?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 113
Pakiet nr 1, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd kompatybilny ze złączem luer oraz luer

lock?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 114
Pakiet nr 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’90 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 115
Pakiet nr 1, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 116
Pakiet nr 1, pozycja 40 - Czy Zamawiający dopuści worek z dwoma otworami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 117
Pakiet nr 1, pozycja 48 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyłącznie opakowania 5l z

dozownikiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 118
Pakiet nr 1, pozycja 51 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu ze skrzydełkami dociskowymi oraz nazwą producenta na przyrządzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 119
CZĘŚĆ 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego o objętości wypełnienia nie większej niż 0,085 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 120
CZĘŚĆ 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika bez hermetycznie uszczelnionej pokrywki
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 121
CZĘŚĆ 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika jak na zdjęciu
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 122
CZĘŚĆ 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie pojemnika jak na zdjęciu
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 123
CZĘŚĆ 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny w rozmiarze 0,33 x 13 mm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 124
CZĘŚĆ 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny w rozmiarze 0,5 x 16 mm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 125
CZĘŚĆ 1 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia na opakowania po 100 szt. w formularzu asortymentowo- cenowym
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 126
Prosimy o dopuszczenie 
Część 1 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarze







	Rozmiar
	Kod kolorów

	29G x 10mm
	żółty

	29G x 12,7 mm
	różowy

	30G x 6mm
	Ciemno niebieski

	30G x 8mm
	Jasno niebieski

	31G x 4mm
	zielony

	31G x 5mm
	Ciemno fioletowy

	31G x 6mm
	Ciemno niebieski

	31G x 8mm
	Jasno niebieski

	32G x 4mm
	zielony

	32G x 6mm
	Ciemno niebieski


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 127
CZĘŚĆ 1 poz. 15-17

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia na opakowania po 100 szt. w formularzu asortymentowo- cenowym
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 128
CZĘŚĆ 1 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia na opakowania po 50 szt. w formularzu asortymentowo- cenowym
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.
Pytanie 129
CZĘŚĆ 1 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie strzykawki cewnikowej w rozmiarze 50/60 ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 130
CZĘŚĆ 1 poz. 21

Prosimy o podanie rozmiaru wymazówki

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
Pytanie 131
CZĘŚĆ 1 poz. 21

Prosimy o podanie do czego ma służyć wymazówka
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
Pytanie 132
CZĘŚĆ 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie zgodnie ze zdjęciem z objętości wypełnia 0,47 ml, o długości 9 cm z filtrem powietrza 1,2 um
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 133
CZĘŚĆ 1 poz. 24

Prosimy o podanie rozmiaru szpatułki.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SWZ. Standardowy wymiar to 15cmx18mm. Zamawiający wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 134
CZĘŚĆ 1 poz. 25

Prosimy o podanie rozmiaru kieliszka 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SWZ. Standardowy rozmiar to 30ml. Zamawiający wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. 
Pytanie 135
CZĘŚĆ 1 poz. 29

Prosimy o podanie z jakiego materiału być wykonana opaska na rękę. Czy zamawiający dopuszcza wykonaną z PVC
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 136
CZĘŚĆ 1 poz. 32

Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany kompres . Czy Zamawiający dopuszcza kompres wykonany z nylonu

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SWZ.
Pytanie 137
CZĘŚĆ 1 poz. 34-36

Prosimy o wyjaśnienie opisu z możliwością  dezynfekcji termicznej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SWZ.
Pytanie 138
CZĘŚĆ 1 poz. 37

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga  balonu  w rozmiarach CH 8-26

Odpowiedź: Opis dotyczy cewników tylko z balonem.
Pytanie 139
CZĘŚĆ 1 poz. 39

Prosimy o dopuszczenie  bez dodatkowych skrzydełek, bez dodatkowego portu do podawania leków zgodnego ze zdjęciem poniżej, koreczek posiada filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekiem
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 140

CZĘŚĆ 1 poz. 43

Prosimy o dopuszczenie  zatyczki do cewników zgodnej ze zdjęciem
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 141
Część 1 poz. 51

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplową o długości 55 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 142
Część 4 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zewnętrznie obustronnie foliowane to chodzi o opakowanie folia-folia.

Odpowiedź: Tak, folia-folia.
Pytanie 143
Część 4 poz. 1, poz. 2

Prosimy  o dopuszczenie rękawic w opakowaniu typu Pouch są termoformowane i charakteryzują się potrójnym działaniem, które wykorzystuje ciepło, próżnię i ciśnienie, aby zapewnić, że rękawice będą dobrze i schludnie zamknięte oraz zapewniają doskonałą ochronę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 144
Część 5

Prosimy  o dopuszczenie rękawic , które spełniają standardowy wymóg zawartości protein poziom protein =<50µg/g

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 145
Część 5

Prosimy  o dopuszczenie rękawic w opakowaniu folia- folia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 146
Zadanie nr 1 pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez hermetycznie uszczelnionej pokrywy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 147
Zadanie nr 1 pozycja nr 3-7
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu wtopionej etykiety i dopuszczenie etykiety przylepnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 148
Zadanie nr 1 pozycja nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o podstawie minimum 12 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 149
Zadanie nr 1 pozycja nr 13
 Czy Zamawiający dopuści Igła do pena, sterylna, kompatybilna z penami wszystkich producentów insuliny, rozmiar 29G, 30G, 31G, długość igieł od 6 mm do 12 mm, kodowanie rozmiarów kolorem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 150
Zadanie nr 1 pozycja nr 15
Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę z rozszerzeniem do 3,0ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 151
Zadanie nr 1 pozycja nr 16
Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę z rozszerzeniem do 6ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
 
Pytanie 152
Zadanie nr 1 pozycja nr 17
Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę z rozszerzeniem do 12ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 153
Zadanie nr 1 pozycja nr 18
Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę z rozszerzeniem do 24ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
 
Pytanie 154
Zadanie nr 1 pozycja nr 19
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z końcówką Luer – Lock. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.

Pytanie 155
Zadanie nr 1 pozycja nr 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy zestaw do lewatyw składający się z worka o pojemności minimum 1500 ml ze skalowaniem co 250 ml i miękkiego drenu min. 115 cm, na końcu z atraumatycznym otworem, wyposażony w zacisk zabezpieczający przed wypływem płynu, niesterylny
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.

Pytanie 156
Zadanie nr 1 pozycja nr 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy ze skalowanie co 100 ml od 100 do 1700ml. 
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 157
Zadanie nr 1 pozycja nr 23
Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków przezroczysty kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku. Długość kolca 20-30mm. Objętość napełniania linii głównej 0,25 ml. Nie zawiera lateksu naturalnego, z filtrem powietrza 0,1 um, , zatyczka samozatrzaskowa ze złączem Luer. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 158
Zadanie nr 1 pozycja nr 23
Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków przezroczysty kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku. Długość kolca 20-30mm. Objętość napełniania linii głównej 0,25 ml. Nie zawiera lateksu naturalnego, z filtrem powietrza 0,1 um oraz filtrem płynu 5µm , zatyczka samozatrzaskowa ze złączem Luer. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 159
Zadanie nr 1 pozycja nr 37
Czy Zamawiający dopuści Sterylny cewnik Foleya lateksowy silikonowany, dwudrożny z balonem szczelnym o pojemności 3-5ml dla rozm. CH8-Ch10, z balonem o pojemości 5-15ml dla rozm CH12-CH22 oraz 5-15ml dla rozm CH24 balon odporny na rozerwania, łatwy do napełniania i opróżniania, posiadający gładką powierzchnię, ułatwiającą wprowadzenie, dł. min. 40cm, oznaczenie kolorystyczne rozmiarów na sztywnej końcówce uszczelniającej, pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 12-24.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z SWZ.
Pytanie 160
Zadanie nr 1 pozycja nr 37
Cewniki dwudrożne typu Foley CH8- CH10 poj. balonu 3-5ml CH 12-22, poj. balonu 5-15 ml CH 24-26 o poj. balonu 30-45ml, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenie: nazwa własna produktu lub nazwa producenta, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z dwoma nacięciami do otwarcia –dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 161
Zadanie nr 1 pozycja nr 38
 Czy Zamawiający dopuści Sterylny cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z balonem szczelnym, balon odporny na rozerwania, łatwy do napełniania i opróżniania, posiadający gładką powierzchnię, ułatwiającą wprowadzenie, dł. min. 40 cm, oznaczenie kolorystyczne rozmiarów na końcówce uszczelniającej, pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 12-24, balon 5ml- 15ml.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie 162
Zadanie nr 1 pozycja nr 39
Czy Zamawiający dopuści Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego(VFE) wynoszącą minimum 99,99964%, filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty (poświadczone badaniem); elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 163
Zadanie nr 1 pozycja nr 51
Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika iniekcji, posiadający bardzo precyzyjny zacisk rolkowy, który umożliwia łatwe i stałe ustawienie szybkości infuzji. Wyposażony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 0,4µm. Komora kroplowa min.55mm, wykonana z PCV (bez DEHP), wyposażona w filtr 15 mikrometra. Długości min. 150 cm, wolny od ftalanów, wymagana informacja na etykiecie wyrobu. Konstrukcja kolca zapewniająca szczelność pomiędzy przyrządem a butelką/workiem, sterylny
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że zmodyfikowana została treść SWZ w następującym zakresie: 

· punkt 10.2.4.1 otrzymuje brzmienie: ”Dotyczy części 1 – 11: Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacje techniczne, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika 1a do SWZ) ten materiał dotyczy.”
· punkt 10.2.4.2 otrzymuje brzmienie: „Dotyczy część 3, 5: Raport z niezależnego laboratorium potwierdzający wszystkie wymagane normy”.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że zmodyfikowana została treść załącznika nr 1 i 1a w następującym zakresie:

· w części 1 poz. 15 – 18 w opisie uwzględniono, że: „Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalą, rozszerzenie skali minimum 10%”.
· w części 1 poz. 22 w opisie wykreślono sformułowanie:„oraz z dodatkowym otworem bocznym”
· w części 1 poz. 23 w opisie uwzględniono, że: „produkt może posiadać zatyczkę samozatrzaskową ze złączem Luer”
W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ)  uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
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