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Inowroclaw, 16.10.2020r.

EZP 450/2020

Wszyscy Wykonawey
biorgcy udzial w postepowaniu

dot. przetargu nr M-54/2020 na Zakup aparatéw do znieczulen, aparatu RTG z
ramieniem C, aparatow EKG dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika
Blazka w Inowroclawiu

Zamawiajacy dzialajgc na podst. art. 38 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) przedstawia ponizej wyjasnienia do
zadanych pytan:

Pytanie nr 1

dot. zad. 2.2

Czy wraz z aparatem rtg nalezy zaoferowac jako wyposazenie standardowe zestaw do
wykonywania podstawowych testow kontroli jakosci cyfrowych aparatow RTG zgodny z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, czyli sktadajacy
si¢ co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg lub fantomu dedykowanego do aparatow z
ramieniem C (testy ,,znicksztalcenia geometryczne toru wizyjnego”, ,,rozdzielczos¢”,
,.zgodno$¢ zdefiniowancgo pola kolimacji z rzeczywistym polem promieniowania™) oraz
fantomu réwnowaznego pacjentowi (testy .powtarzalnos$é ekspozycji/dawki oraz
sartefakty”) dedykowanego do ulozenia na kolimatorze aparatu rtg ?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 2

dot. zad. 2.2

Czy wraz ze standardowym zestawem wyposazenia do wykonywania podstawowych
testdw kontroli jakosci cyfrowych aparatdéw RTG nalezy zaoferowaé oprogramowanie
online (np. QADRA albo rownowazne), posiadajgce co najmniej funkcje analizy obrazow
fantomu, obliczen wynikdéw, generowania raportow z testu oraz raportéw zbiorczych oraz
przypominania o terminach wykonywania testdw wspomagajace wykonywanie testow
podstawowych kontroli jakosci a takze jego instalacje oraz przeprowadzenie szkolenia z
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wykonywania testow podstawowych kontroli jakosci i obshugi programu

wspomagajacego wykonywanie testow kontroli jakosei ?

Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ.
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienic. czy ww. zalacznik nalezy ztozy¢ wraz z oferta, czy

Pytanie nr 3
dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ:
tez jest to dokument wymagany do zlozenia na wezwanic Zamawiajacego ?
[¢
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Powyzszy dokument nalezy przesta¢ na wezwanie Zamawiajacego
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Pytanie nr 4
dot. Zalacznikow nr 4.1-4.3 do SIWZ:
Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, czy ww. zalgezniki nalezy ztozy¢ wraz z oferta,
czy tez jest to dokument wymagany do zlozenia na wezwanie Zamawiajacego ?

Powyzsze dokumenty nalezy przesta¢ na wezwanie Zamawiajgcego.
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7

MARGUIS

Odpowiedz:
Szpital :“’0
L Pytanie nr §
W zwigzku z rozbieznodceia pomiedzy zapisami dotyezacymi tveh samych dokumentdw w
zalaczniku 3 do SIWZ pkt. IV ,... Wykonawca zloiy na wezwanie nastepujgce
dokumenty” a trescig SIWZ pkt Vla."....do oferty dolgczyc¢ nastepujgce dokumenty”.
Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasdnienie, czy Wykonawca wraz z ofertg ma zlozy¢
wymagane dokumenty. czy na wezwanic Zamawiajacego?

Odpowiedz:
Powyzsze dokumenty nalezy przesla¢ na wezwanie Zamawiajacego

Pytanie nr 6

Dot. Zad. 2.2
Czy Zamawiajaey od odstgpi od wymogu zlozenia .,O$wiadczenia potwierdzajacego

wykonanie prac wymienionych w art. 30 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20

maja 2010r. (Dz.U.2020.186 t.j.z dnia2020.02.06).”?

Aparat RTG z ramieniem C nie spelnia definicji zestawu zabiegowego sktadajacego sig z
zestawionych razem wyrobow medycznych. przez co ten wymdg nas nie dotyczy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsze
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Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze wymagane oswiadczenia wyszczegolnione w SIWZ
pkt.X1b sg uwzglednione i zalgczone w tresci formularza oferty (tj. Zal. Nr 1 do SIWZ
pkt. IV 14 i 15) i Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowych o$wiadezen z tg samg trescig?
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 8

dot. zad. 2.2

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o odstgpienie od wymogu ,, Wykonawca
niezwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu (uzytkownikowi) inne sprawne urzqdzenie lub
Jjego element o takich sumych parametrach, kiore bedzie uzywane przez Zamawiajgeego,
bez dodatkowych oplat, do czasu przywrdcenia sprawnosci” . Wyjasniamy, ze
przedmiotem zamdwienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C 1 w tym
przypadku nie ma mozliwosci dostarczenia aparatu zastgpczego, w tak krotkim czasie, w
szczegoblnosei z uwagi na specyliczne wymogi instalacyjne oraz liczne formalnosci (testy
i odbiory).

Odpowiedz:

TAK, Zamawiajgcy odstepuje od wymogu dostarczenia aparatu zastepezego.

Pytanie nr 9

dot. zad. 2.2

Czy z uwagi na pandemi¢ COVID-19 oraz ryzyko zamknigcia placowek stuzby zdrowia
dla firm zewnetrznych, Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydluzenie zaoferowanego
terminu realizacji umowy o ilo$¢ dni, przez jakg Wykonawca nie miat dostepu do miejsca
instalacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze. Zakup sprzetu jest finansowany ze srodkow
dotacyjnych, za ktory Zamawiajgcy musi si¢ rozliczy¢ do konca 2020r.

Pytanie nr 10

dot. zad. 2.1

Czy Zamawiajacy, ze wzgledu na zustnialg, kryzysowy sytuacje na $wiecie, zwigzana z pandemig
Covid-19, wydluzy termin dostawy aparatdw do znieczulen do ok. 4 tygodni, od daty podpisania
umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza nieprzekraczalny termin dostawy dla powyzszego zadania do 04.12.2020r.
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Pytanie nr 11

dot. zad. 2.1

Ad pkt 68 i 69.

W zwigzku ze w punktach 68 1 69 w zalaezniku nr 2.1 aparat do znieczulen, Zamawiajacy
wyszezegolnit dwa monitory LCD o rdznych przekatnyeh 131 12 cali, w woli doprecyzowania,
pytamy ¢zy Zamawiajacy bedzie wymagal tylko jednego monitora do aparatu do znieczulen o
przekatne] przynajmmniej 15 cali. z wbudowanym  zasilaczem sieciowym, przeznaczony do
monitorowania noworodkow, dzieci i doroslych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykredla pkt. 69. wymagan technicznych.

Pytanie nr 12
dot. zapisOw umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang brzmienia § 13 ust 1 na nastepujace:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. w wysokoser 100 z1 brutto za kazdy dzien zwloki w uruchomieniu i montazu urzgdzenia ponad
termin okreslony w § 7 ust. 2. jednak nic wiceej niz 10% wartosei brutto urzadzenia z tytulu
opoznienia w jego uruchomieniu i montazu

b. w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 w razie odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcey.

¢. w wysokosci 100zl za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad urzgdzenia stwierdzonych w okresie
gwarancji 1 rgkojmi oraz za kazdy dzien przedluzenia okresu przeprowadzenia przegladu
okreslonego w pkt 2 Zalacznika Nr 4 do umowy, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto
wadliwego urzadzenia

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 13
dot. zad nr 2.2 Pkt. 26

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C

ktory posiada najnizszq wysokos¢ promienia poziomego o wartodci 84 em i tym samym
czy wyrazi zgod¢ na wprowadzenie dodatkowej punktacji w tym parametrze wedlug
nast¢pujacego wzorca ( 80 i mniej — 0 pkt . najwicksza wartosé — 10 pkt)? Parametr ten
ma istotne zastosowanie kliniczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszeza powyzszego, zgodnie z STWZ,
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Pytanie nr 14
dot. zad. nr 2.2 Pkt. 32
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C

ktory posiada 1 kolorowy monitor LCD o przekatnej 327 do jednoczesnego wyswietlania
obrazu Live (obraz na zywo) i referencyjnego? Dzigki takiemu rozwigzaniu obraz na
zywo oraz referencyjny nie bedzie rozdzielony plastikowa obudowa. Dodatkowo
rozdzielczo$¢ monitora jest najwyzszej jakosei i wynosi 3840x 2160 Ultra HD. Czy
zamawiajacy bedzie wymagal aby dostarczony monitor/monitory byly skalibrowane do
krzywej DICOM czyli bylby monitorami medycznymi zgodnie aktualnym rozporzadzenia
ministra zdrowia oraz wymaganiami sanepidu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszeza powyzszego, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15
dot. zad. nr 2.2 Pkt. 46

Czy Zamawiajacy dopusci do zaolerowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C z

pakietem umozliwiajgcym wykonanie procedury elektrofizjologii, ~wszczepiania
rozrusznikow oraz posiadajgcy dodatkowo fluoroskopie, subtrakcje, roadmaping,
pixelshift, landmarking, maxop, remasking?

Odpowiedz:

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszceza powyzszego. zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

dot. zad. nr 2.2 pkt. 49

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoterowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C
ktory wyswietla na jednym ekranie jednoczesnie 9 obrazow? Obrazy sa duzej wielkoscei i
za pomoca jednego palca mozna je przewija¢ dlatego bardzo tatwo jestesmy w stanie
znalez¢ zdjecie, ktore nas interesuje.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego, zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 17

dot. zad. nr 2.2 pkt. 53

Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania wysokicj klasy aparat RTG z ramieniem C
ktory posiada klawiatur¢ wirtualng? W Obecnych standardach wysokiej klasy aparatow
RTG wykorzystuje si¢ glownie klawiature wirtualna. poniewaz nie zajmuje ona miejsca
na aparacie a jest rownie prosta w obstudze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. zgodnie 2 STW7,

Pytanie nr 18

dot. zad. nr 2.2 Pkt. 54

Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania wysokicj klasy aparat RTG z ramieniem C
ktory posiada port USB w celu zapisywania obrazow w formatach Raw, JPEG oraz
medycznym standardzie DICOM?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego, zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 19

dot. zad. nr 2.3 Pkt. 63-64

Czy Zamawiajacy przychyli sic do prosby i uwzgledni w czasie przewidzianym na
usunigeie awarii: naprawy bez wymiany czesci zamiennyeh (5 dni roboczych) oraz
naprawy z wymiana czesei zamiennych. ktore sa sprowadzane od producenta z zagranicy
(10 dni roboczych)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego, zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 20

Dotyczy Zalacznik nr 4.2 do SIWZ Pkt. 2.

Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby i uwzgledni w czasie przewidzianym na
usunigcie awarii: naprawy bez wymiany czescei zamiennveh (5 dni roboczych) oraz
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naprawy z wymiang czesci zamiennych, ktore sg sprowadzane od producenta z zagranicy
(10 dni roboczych)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody nu powyzsze.

Pytanie nr 21

Dotyczy zalacznik nr 4.2 do SIWZ Pkt. 8

Zwracamy sie z prosby o odstgpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastgpczego na
czas naprawy. Przedmiotem zamoOwienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z
ramieniem C i w tym przypadku niec ma mozliwos$ci dostarczenia aparatu zastgpczego w
tak krotkim czasie, gdyz wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na
eksploatowanie zastepczego aparatu. Uruchomienie zastgpezego aparatu jest mozliwe po
wezesniejszym  uzyskaniu  przez  Zamawiajgcego  pozwolenia  od  Sanepidu na
uruchomienie i eksploatowanic zustgpezego aparatu, co wigze sie z dlugim okresem
oczekiwania, ktory moze wynicsd nawet do miesigea, a w tym czasie mozna juz naprawic
uszkodzony system. W zwiuzku 7z powyzszym. prosimy o przychylenie si¢ do naszej
prosby, poprzez odstypicnic od wymogu dostarczenia urzgdzenia zastgpczego, jako

niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.
Odpowiedz:

TAK, Zamawiajacy odstepuje od wymogu dostarczenia aparatu zastepczego.

Pytanie nr 22
dot. zad. 2.2

Czy Zamawiajacy dopusci 5 aparatow EKG 12 kanalowych oraz system do archiwizacji
danych z mozliwoscig podglydu badan o nastgpujgcych parametrach :

| Aparat EKG wraz z wyposuzeniem -5 Kpl.
|
i

'Jednoczesny zapis z 12 odprowadzen EKG ; Aparat 12 kanalowy w ukladzie standardowym.

| _—— S

Raporty w min. 6 formatach: 3x4. 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R ST, 6x2, 12x1. Dostepne formaty
raportow to min. pdf i xml.
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Wykonywanie pomiaréw HR. RR. PR.QRS.QT. OTc oraz pomiardw osi P,ORS,T.

o, )| Stale wy$wietlanie tetna pacjenta.

Praca w trybie AUTO. Praca w trybic RECZNYM 7 mozliwoscig \vvboru od 1 do 12
-drukowanych odprowadzeni. Mozliwosé zmiany wyswictlanych formatéw drukowanych
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raportow przed oraz po badamu
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R SSTEy, Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min. 6,57 i lO/(l/lLlL/OSLl min. 640x480 64 OOO
& e
3 o kololow |
D phimscemme G | SN S et SESE—— - e i

DNV-GL i
; Mo711wosc zmiany ustawien wykonywane"o 1apo1tu Iy KG ( w tym réwniez formatow) pxzcd 1po

180 9001 |

1 wykonamu badam

' Prosta intuicyjna obsluLa w3 l\lOkaLh wedhm l\olcmoxu podswmtlanych klawiszy. 1 - wlqczcmc

e e e e BRSSCE——

aparatu, 2 — wpisanie danych pacjenta. 3 — wykonanic badania.

Pelna klawiatura alfanumeryezna w ukladzic QWERTY (65 klawiszy do wprowadzania danych

~demograticznych badanych pacjentow,

Wbudowana w aparat EKG opcja analizy i interpretacii. Wymagana funkcjonalnosé powinna

j dawac sig niczaleznic wlyczac i wylgcezenia do druku na raporcie EKG.
Sepita) 2 = S S ) e S S
bez bélu Bl sy gl e e B e T e T U [ " S —————
Klawiatura pokryta szezelng membrana zabezpicczajacy przed wnikaniem zanieczyszezen i
plvno“
//i ‘ Wbudowany mechamzm pomiaréw 1 interpretacji otrzymanych wyml\ow dla wszystkich
k=7 | odprowadzeni. |
MARGULS N . L . : i - I
s ' Algorytm do interpretacji zapisu EKG, wbudowane opisy interpretacyjne. Min. 600 opIsOW j

| imerpretacyjnych o o

‘ Graficzna prezentacja zmian w odunku SI w poxmu w \/]\ICS()\\’ wieloosiowych tzw. mapy ST

przy min. 2 raportach EKG. ) - |

‘Analiza mmfologn rytmu dla 1\a7dcw 7 17 odprow ad7u1 — min. 40 pomiarow.

/\nall/\ rytmu —min. 15 pomiardw.

/mtwmwana analvd puhall yezna.

' (STEMI- medroznosm te;tmcy

| Pomoce do dlagnoqtykl zawa}u Z uniesieniem O({Cllllxd

\
- wiencowej). ‘

Kryterium do rozpoznania dowolnego % 4 prawdo mdobn) oh miejsc niedroznosci tetnicy

| wiencowe;j.
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’ Oznaczenie min. 4 wartosci krytycznych, wymagajgcych natychmiastowego dziatania personelu

x medyczneg,o

‘* ' Korekcja odstepu QT

=

\Raport zawierajacy min.: Luy»\ LK(J IIR dumog,lahcznu ddne pacjenta, ID, pacjenta, nazweg
I oddziahu, data i godzina wykonania badania, interpretacja, ustawienia filtracji 1 parametry

\ rejestracji krzywych.

| Informacja o ustaw1cmauh uulmu 1 pmdhosu przesuwu wyswmtlana i drukowana wraz z
1 zapisem EKG.

I S S S ST |

‘Mozliwosé pod;:l du krzywych EKG nua ekranie przed u:]ulmqw\v\'dlul\mn/pl4@5ylam€1ﬂ
danyd1

' Duza C/e;stothwow probkowania sygnalu umozliwiajgca prawidlowg IL]LStIdCJE; impulsow
' stymulatora serca. Mlmmum 8000 1)1ob«.l\/ul\/odplowada.me

| Zakres czestotliwosci pomiarowe; apamlu —min. 0,05-150Hz.

L___________.~7777,7,,i7 — - —

| Filtr zakldcen Sleuowyuh prgdu przemiennego, hlu wedrowania linii odniesienia, filtr artefaktow.

p——

‘Flltly gornoprzepustom () 05210, 13 0 5 lI/
' Filtry dolnoprzepustowe: 40: 100; 150 Hz

\ Wspotezynnik thumienia szumow przez apalal ~ CMRR nie mniej niz 100dB — dla zasilania
. 31ec1owe,g_,o

~

Plc;dlxosc min. 25, 5() min/s. \

Lzulosc min. S, 1(),2(, mm/mV.

Anat01mczna mapa odprowadzen prezentujgea miejsca i etykiety niepra '1Wldlowo podlgczonych

lub odlgezonych odprowadzen/elekirod.

—— T = ISP BT S S

| Funkcja oznaczania jakos¢ s_\'guulu Z posz,czcg()lnych za pomocg min. 4 kolordw.

L

' Oprogramowanie do l\UllllOll umiejscowienia odplowadzen wykrywajgce min. 19 réznych zmian

| umlejscovvlema 2

|  Wyswietlanie miejsc i etykict wszystkich nieprawidlowo podiaczonych lub odlaczonych
gdprowadzen

Stale wysw1et1amc czgstoscl rytmu serca pacjenta.

| Zintegrowane graficzne ckruny pomocy dla podstawowych funkeji.
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Wbudmvana mlual\l\/wm animacja prezentujaca glowne funkcje khmcmc

PaleL uuqdzema
- min. 200 zapisow EKG w pamigci wewnetrznej
- mozliwos¢ zapisywania badan EKG na zewnetrznym nosniku

Zasilanie sieciowe 230V/50Hz

god7m

Pobdr mocy maks. 60 W.

4g godziny.

\
Sygnalizacja poziomu nd]adowanm al\umulatmd

|
!
t

EI\G

; Obwody wejsciowe odporne na impuls defibrylacyjny.

- mozllwosc cl\sponowama badan do wskazanego miejsca w udziale sieciowym

Czas pracy w pdm naladowamm pojedynczego akumulatora w standardowych war unl\ach min.

‘LdSlldl'llL al\umulatomwe alxumulatm litowo-jonowy. umo/h\\la jacy wykoname min. 30 zapisow |
EKG lub min. 30 minut ciaglej rejestracji ryvtmu. Ladowanie baterii do 100% w czasie do 4

| Zabupleczeme przed awaria zasﬂama podcz% d1 ul\m\ ania zapisow

' mozliwos¢ wymiany papicru od przodu urzadzenia,

podgladu zapisow EKG na pelnym ekranie przed wvdrukiem.

Wbudowanv tryb q/lxolemmm (duno) z.symulacja zapiséw EKG do nauki obshugi.

| Papier termiczny, skladany, szerokoé¢ papieru 210 mm. 7z znacznikiem pozycjonujacym.

Rozdzielczo$¢ wydruku min. 200x500 dpi. szerokodé min, 210 mm, latvw dostgp do papieru -

Wbudowana drukarka na papier termiczny z czujnikiem pozycjonowania papieru. Mozliwosé

‘ Mozllwosc dodawama wlasnych pol dchmowalnych w toumc np. listy rozwijanej z mozliwoscia

. Wydrulxowama na raporcie EKG.

~masa uala Wzrost z nm/hwmua wydrukowania na raporcic I I\(r

y Mozliwos¢ wlaczenia dodatkowvch mformaau l\hmunvch pacjenta takich jak: objawy, wywiad.
 przepisane leki, 1, rozpoznania. cisnienic krwi z mozliwoscia wy drukowania na raporcie EKG.

Mozliwo$¢ wlgczenia informacji dodatkowyvch takich jak: placowka, oddzial. ID operatora, qala
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|M0211wo>u szybkie) wymiany akumulatora przez U/\'ll\nwmka bez koniecznoscel przerywania

‘pIacy slosowama narzedzi 1 interwencji serwisu.

| Mozliwos¢ wprowad'/,u.';m husla uzytkownika.

Mozhwosc przeprowadzenia testow konserwacyjnych s )mwdeLych podstawowc funkcje

| aparatu.
! Mozliwo$¢ zapisywania i wezytywania ustawien konfiguracyjnych aparatu, ustawien sieciowych

oraz dziennika zdarzen z 1 do aparatu.
e o
' ‘Mozliwos¢ 1ozbudow yo czylnik l\odow l\ubl\owycl

Apzuat wyposazony w bezprzewodowg lacznos¢ LAN zoodme ze standardem 802.11 a/b/g.

Dudykowany stablln\' W U/Ll\ |L/dn\ Z l\os/\'l\aml na alxccsorla oraz tasma uziemiajacg. Wozek
'wyposazony w 4 kola, z mozliwosciy blokady. Wozek wyposazony w specjalng przegrode¢ na

| zapasowy papier EKG oruz wysuwuny ll\)kl\ tawke na dokumenty. Aparat stabilnie przykrecony do
kodzenie. 2 rgezki stuzace do przemieszezania wozka z

0 upadek 1 usz
A8 Ll A

' wdzka co uniemozliwiu et
przodu i z tytu.

Akcesoria:

- Elektrody konczynowe

- Elektrody przedsercowe

‘ - papier w formie ryzy(A4) —
- Instrukcja w formie drukowanej 1 CD w jgzyku polskim

3 szL.

| Oprogramowanie i instrukcja w jezyku polskim

I\omputcx do ar &,hl\\'lLdLJl i pueglqdama danych -1 kpl.

| PR

' Komputer UIHOZII\Vld]dL\ polgcezenie z sieciy lx/px/uvodowq d71ala]ch w szpltalu w celu

.......

| przesytania raportow ER G 7 wszys
Wle ukowama

2 dyski po min. 320 Gb w ukladzie RAID 1, procesor min. i5 8

— U)o

' Komputer wyposazony w
generacji, RAM min. 8Gb(rozszerzalny co min. 32 GB), Windows 10 PL PRO. Obudowa typu

desktop lub midi-tower. Kartu sicciowa Ethernet 1 Gb

(S

Wyd21eleme fizyczne lub logiczne sieci komputerowej w LCIU zapewnienia bezproblemowe;j
' komunikacji i przesylu danych pomigdzy rejestratorami EKG (faczno$¢ WiFi) z komputerem w

' celach archiwizacji wykonanych badan na opisywanym komputerze.

' Zamawiajacy udzieli dostepu do dzialajacej w szpitalu sieci bezprzewodowej(WiFi) w celu

‘skonfigurowania urzadzen oraz polaczenia sieciowego aparatow EKG z komputerem do
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‘archiwizacji.

Przetestowanie polaczenia sieciowego pomigdzy aparatami oraz komputerem archiwizujgcym

oraz poprawnego zapisywania danvch EKG.

Wyposazenie dodatkowe komputera:

- Ekran LCD min. 24 cale
- Klawiatura i myszka

- UPS
‘Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszceza powyzszego. Zgodnic z STWZ.

Pytanie nr 23

o

dot. zad. 2.3, zalacznik 2.3 do SIW7Z pkt. 3

Czy Zamawiajacy dopusei aparat EKG z probkowaniem sygnalu EKG na poziomie 16

000 Hz na kanal?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszeza powyzszego. Zaodnic 7 SIWY

Pytanic nr 24

dot. zad. 2.3, zatacznik 2.3 do SIW7Z pkt. 4

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG wyposazony w zakres cyfrowych filtréw sygnaty

EKG programowanych przez uzytkownika o wartosciach

0,67 [Hz] oraz 150; 100; 75; 45; 35; 25 [Hz]?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie nr 25

dot. zad. 2.3, zatacznik 2.3 do SIW/Z pkt. 6

0,05 6,15; 0;28; 0.3 0.5:

Czy Zamawiajacy dopusci pasmo analizy sygnalu EKG w zakresie 0,1 - 300 Hz zgodny z

zaleceniami AHA do badan wszystkich grup wickmwyeh. co jest parametrem lepszym od

wymaganego?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie nr 26

dot. Zad. 2.3, zalacznik 2.3 do SIWZ pkt. 10




Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Blazka
w Inowroclawiu
88-100 Inowroclaw, ul. Poznanska 97
wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
Dzial Zamowien Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

W INOWROCLAWIU

IWSYSTg,
& 1,

4

L DNV-GL

Cery,,

"X 150 9001

Szphal 7
bez bdélu

Czy Zamawiajacy dopusci funkeje monitorowania w trybie diugiego zapisu EKG do 3
min? Jednoczesnie cheieliby$my zaznaczy¢, iz aparat posiada funkeje automatycznego
wykrywania arytmii z podaniem informacji i wydrukiem na zyczenie uzytkownika.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego.

Pytanie nr 27
dot. zad. 2.3, zalacznik 2.3 do SIWZ pkt. 12
Czy Zamawiajacy dopusci apurat posiadajacy konfiguracje odprowadzen typu standard,

Cabrera, Nehb, ktore su nujezescicj wykorzystywane do wykonywania badan?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

dot. zad. 2.3, zalacznik 2.3 do SIWZ pkt. 20

Czy Zamawiajacy dopusci akumulator umozliwiajgcy 4 godziny pracy i wydruk co
najmniej 300 raportow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

dot. zad. 2.3. zalacznik 2.3 do SIWZ pkt. 23

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowany kolorowy graficzny wyswietlacz LCD z panelem
dotykowym, przekatna 77", rozdziclezos¢ 800x480px?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszeza powyzszego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

dot. zad. 2.3, zalacznik 2.3 do SIWZ pkt. 34

Biorac pod uwage, iz urzadzenie posiada podpowiedzi obrazkowe dotyczace prawidiowe]
lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym czlowieka, czy Zamawiajacy dopusci aparat
posiadajacy jedynie algoryun konwoli wraz z sygnalizacja prawidlowego kontaktu
elektrod?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

)

dot. zad. 2.3, zalacznik 2.3 do SIWZ pkt. 42
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Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwiazanie réwnowazne oprogramowanie posiadajace w
standardzie funkcje analizy i interpretacji krzywej BEKG dla dzieci i dorostych.
uwzgledniajge rowniez pleé pacjenta wraz 7 wydrukicm wynikow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszeza powyzszego. Zgodnie 7z SIWZ.

Pytanie nr 32
dot. zalacznika nr 5 do SIWZ, §13 ust. 1 pkta)

Zwracamy sie¢ z prosba o modyfikacje ustepu w sposah nastepujacy:

wWowysokosci 0,2% wartosci brutto, za kazdv d=zieri mwloki e jego uruchomieniu i montazu
ponad termin okreslony w § 7 oust. 2, jednak nic wiccey niz 10% wartosci brutto
urzqdzenia z (ytulu opdZnienia v jeco wruchomionin i montazn "

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powvizsze.

Pytanie nr 33
dot. zalacznika nr 5 do SIWZ. §13 ust. 1 pkt ¢)
Zwracamy sig z prosba o modyfikacje ustepu w sposob nastepujacy:

W Wowysokosci 0,2% wartoSci brutto naprawianego urzad=enia za kazdy dzieh zwloki w
usunigciu wad aparatu stwierdzonych w okresie qwarancyi i rekojmi oraz za kazdy dzien
przediuzenia okresu przeprowadzenia przeglacdi okreslonego v pkt 2 Zalgeznika Nr 4 do
SIWZ, jednak nie wigce niz 10% wariosci brutto wadlive oo urzqdzenia”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyvzsze.




