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Odpowiedzi na zapytania zlo2one do postepowania na:

,,Dostawg sprzqtu medycznego jednorazowego uZtfku" cz.2

Pytanie 1 dotyczy czqSc 4
Staza taktyczna - Czy Zamawilqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie stazy taktycznej spelniajqcej
wszystkie wymagania opisane przezZamawiajqcego, produkt nie posiadajqcy okreSlonego przez
producenta okre6lonego terminu waZnoSci?
OdpowiedZ 1:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 2, C2q56,1, pozyqa 19
Czy Zamawiajqcy dopuSciwycenq igly w rozmiarze 1,2x30?
OdpowiedZ 2:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 3
Czg56 1, pozyqa20
Czy Zamawiajqcy dopuSci elektrodq o Srednicy 43 mm?
Odpowied2 3:
W poz. 20 Zamawiajqcy oczekuje asortymentu pod nazwq: ,,Jalowy opatrunek wl6kninqgy, do
mocowania wklud obwodowych (...)" a nie elektrod

Pytanie 4 CzqSA 1, pozyqa20
Czy Zamawiajqcy dopu5ci elektrodg o rozmiarze 43x46mm?
Odpowied2 4:
W poz. 20 Zamawia)qcy oczekuje asortymentu pod nazwq: ,,Jalowy opatrunek wl6kninowy, do
mocowania wklud obwodowych (...)" a nie elektrod

Pytanie 5 Czq56 1, pozy$a21
Czy Zamawiajqcy dopu5ci elektrodg o Srednicy 36 mm?
Odpowiedz 5:
W poz. 2l Zamawialqcy oczekuje asortymentu: ,,Kaniule do wkluC centralnych" a nie elektrod.

Pytanie 6 CzqSd 1, pozyqa22
Czy Zamawiajqcy dopu6ci elektrodq o Srednicy 32 mm?
Odpowied2 6:
W poz. 22Zamawiajqcy oczekuje asortymentu: ,,Korkijednorazowego uZytku do kaniul" a nie elektrod.

Pytanie 7 Czg36, 1, pozyila 49
Czy Zamawiajqcy dopuSci wycenq nakluwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem ilo5ci do 160

opakowa6?
OdpowiedZ 7:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 8 Czq56 1, pozyila 54
Czy Zamawiajqcy dopuSci przyrzqd do przetaczania plyn6w infuzyjnych, w calo5ci wolny od ftalan6w
oraz lateksu, z komorq kroplowq o dlugo5ci 60mm, pakowany w opakowania typu blister-folia z logiem
producenta na opakowaniu? Wym6g samej komory wolnej od PCV nie ma zadnego zastosowania
praktycznego. Dlat6go komora ma pozostad wolna od PCV skoro dren, moze juZ owe PCV zawierac?
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Odpowiedz 8:
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w SWZ.

Pytanie 9 CzgS6 1, pozycja7g-82
czy zamawiajqcy dopusciwycenq strzykawki zrozszetzeniem skali o 1oo/o?
OdpowiedZ 9:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 10 CzgS6 1, pozycja 89
Czy Zamawiajqcy dopuSci2et do EKG 250ml?
Odpowied2l0:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 11 CzqSd nr 3 WyposaZenie inkubatora, Poz. 2 i 4 Uklady oddechowe noworodkowe, Uklad
oddechowy do SIPAP
1. Cec nq przed kolonizaqqprzezdrobno oine na leczenie, dzyby, wirusy ipleSnie u jon6w srebra. Ciy Zinawialqcybiorqc sieoie czynniki ryzyka ota zor6viii
personelu oraz pacje.nt6w, w szczeg6lnoSci tych pzedwczeSnie urodzonyln, ftOrych organizmy sq
narazone na dzialanie drobnoustroj6w chorobotw6rczych, oczekuje aby oferowany uttid posiaOai
ochrong przeciwdrobnoustrojowq opartq na dzialaniu jon6w srebia o udowodnionej w $adaniach
skutecznoSci?
OdpowiedZ 11:
TAK

Pytanie 12 czqSc nr 3 wyposazenie inkubatora, poz. 5 Generator do slpAp
Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma posiadac mozliwo56 mocowania i stabilizacji r6wniez na
cze.pcu do terapii wymiennych (zamiennie z czapeczkq) dzigki czemu mozliwe jest uzyskanie
maksymalnej szczelnoSci poprzez zastosowanie niecki igarbika, co wplywa na efektywnoS6teiapii. W
zwiqzku z powy2szym uklad powinien posiadad zestaw generatora o skia-dzie:
' generator lF z elastycznymi i migkkimi paskami mocujqcymiz pgtelkamido zaczepienia rzepowz je.dnej strony, zakohczone zwqzanymi, usztywnianymi i 'kirbowanymi 

kohcbwkami, ki6re
ulatwiajq montaZ generatora do czapeczki; ma to ogromne inaczenie w sytuaclach ratujqcych 2ycie,
gdyz przygotowanie 

-zestawu 
oraz jego obsluga przez personel odbierajq'czas n'ie26qOni na

podtrzymywanie funkcji Zyciowych pacjenta,

: kolyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w
ksztalcie litery T, zEepem mocujqcym,
' koric6wka donosowa o zr6Znicowanej gruboSci ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.).
Odpowiedz 12:
TAK, Zamawiajqcy oczekuje takiego zestawu generatora

Pytanie 13 Gzq56 nr 3 wyposazenie inkubatora, poz. g Mocowanie czapeczka
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy oczekuje zaoferowania czapeczkiwyposazonej w 3 rzepy
stosowanej zamiennie zczepcem do terapii wymiennych? Dzigki opaskowej kondtiukcji czepca moz;;
regulowa6 jego obw6d do aktualnego rozmiaru i fizjologicznego'ksztaltu 

-glowy 
mafego pacjenta w

zaleznoSci od potrzeb - w przypadku obrzgku lub ustqpienia obrzgku bqd2 u picjenta-poddawanego
dlugoterminowej terapii w miarq wzrostu dziecka t ez koniecznoSci zmiany rozmiiru, zabezpieczE\c
tym samym pzed deformacjq gl6wki i redukujqc iloS6 zuzywanych mocowafi w trakcie terapii,'co
znacznie obniza koszty leczenia. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje mozliwosc dostgpu do
naczyfi w dowolnym miejscu na glowie pacjenta, sterowanie szczelno6ciq popizez tworzenie tzw.-garbu
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lub niecki, zmniejszenie iloSci uraz6w tkanek nosa i powiklah terapii oraz obni2enie koszt6w ich
leczenia, uzyskania takiej stabilnoSci polqczefi, kt6ra wplywa na ograniczenie iloSci niepowodzeh
terapii. Dostqpne rozmiary to: XXS, XS, S, M, L, XL.
Odpowied2 13:
TAK.

Pytanie 14 Czq36, nr 1 poz. 9
Zwracamy sig do Zamawiajqcego o dopuszczenie elektrody okrqglej o Srednicy 36 mm pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowied2l4:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 15 CzqS6 nr 1 poz. 9
Zwracamy sig do Zamawialqcego o dopuszczenie elektrody okrqglej o Srednicy 30 mm pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowied2 15:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 16 CzqSd nr 1 poz.20
Zwracamy siQ do Zamawiajqcego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w
rozmiaze 6 cm x 8 cm, sterylny, do mocowania kaniul, wykonany z hydrofobowej wl6kniny, pokryty
klejem akrylowym, centralnie umieszczony wklad chlonny zabezpiecza przed przywieranien* wl6kniny
do miejsca wklucia, zaokrqglone brzegi zapobiegajq pzypadkowemu odklejeniu opatrunku, posiadajqcy
mikropory w strukturze wl6kniny zapewniajq odpowiedniq przepuszczalno56, dzigki czemu zachodzi
prawidlowa wymiana gazowa migdzy opatrunkiem a sk6rq, opatrunek elastyczny - dopasowuje siq do
ksztalt6w ciala, zapewnia swobodg ruch6w, posiada warstwg zabezpieczajqcq z papieru
si I ikonowa nego ulatwiajqcq precyzyj n q i skutecznq apli kacjq
Odpowied2l6:
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w SWZ.

Pytanie 17 Czq36 nr 1 poz. 41
Zwracamy siQ do Zamawiajqcego o dopuszczenie maski z drenem 200 cffi, pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowied2 17:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie 18 Czg56 nr 1 poz. 85
Zwracamy siq do Zamawialqcego o dopuszczenie strzykawki bursztynowej 50/60 ml do pomp
infuzyjnych, kohc6wka Luer-Lock, posiadajqcq podw6jne uszczelnienie tloka oraz podw6jnq skalq
pomiarowq, bez prostopadlego wyciqcia na tloku, sterylna, opakowanie folia -papier
Odpowied2 18:
TAK, Zamawiajqcy dopuszcza

Wszystkie powy2sze odpowiedzi naleZy uwzglgdni6 w ofercie.
Zamawiajqcy przedlu2a termin skladania ofert do dnia 09.04.2021r. godz.12=00.
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