Wojewddzki Szpital Specjalistyczny gf Podmiot Leczniczy Samorzadu
im.Janusza Korczaka w Stupsku Sp.z 0.0. 5y Wojewodztwa Pomorskiego

Stupsk, dnia 01.06.2023 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: ,Dostawa zestawow do dializy otrzewnowej”- nr postepowania
42/PN/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 - przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiajgcy udostepnia tres¢
zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji warunkow zamoéwienia wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1;

CzeS¢ 1, poz. 15

Czy zamawiajacy przewiduje korzystanie z platformy do zdalnego monitorowania terapii
ADO?

0dp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 2;

Cze5¢ 3, poz. 3

Czy zamawiajacy dopusci korek roztaczeniowy Flexi Cap, ktory w potaczeniu z korkiem
zamykajgcym tworzy korek Opti cap?

0dp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 dopusci dializatory niskoprzeptywowe
o powierzchni 1,4 m2 z btong polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 dopusci dializatory niskoprzeptywowe
o powierzchni 1,6 m2 z btona polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

0dp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr5;

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 6, w pozycji nr 2 dopusci dializatory niskoprzeptywowe
o powierzchni 1,8 m2 z btong polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 6;

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 6, w pozycji nr 3 dopusci dializatory niskoprzeptywowe
o powierzchni 2,2 m2 z btong polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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Pytanie nr7:

Dot. czesci 5

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie poz. 3, 4 i 5 (igly do hemodializy) do
oddzielnego pakietu?

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Dot. czesci 6

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie w poz. 1 dializatorow niskoprzeptywowych
z btona polinefronowa o pow. 1,5m2, sterylizowanych promieniami Gamma?

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajqgcy dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dot. czesci 6

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie w poz. 2 dializatoréw niskoprzeptywowych
z btong polinefronowa o pow. 1,9m2, sterylizowanych promieniami Gamma?

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Dot. czesci 6

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie w poz. 3 dializatoroéw niskoprzeptywowych
z btona polinefronowa o pow. 2,1m2, sterylizowanych promieniami Gamma?

Odp. Zamawiajqgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.




