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Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: 

„Dostawa obłożeń operacyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” (nr sprawy:  

WSZ-EP-48/2023). 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym 
działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 
Pakiet 24  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie dla bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu 
Medycznego stosowanych przez Zamawiającego zestawów do bezpiecznych przetoczeń płynów 
infuzyjnych? - Zestaw do bezpiecznych przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym portem 
bocznym*, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm i trzema znacznikami 
(minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, automatycznie i niezawodnie 
zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu 
komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk 
bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem 
rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem 
hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak 
kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zestaw kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt 
nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.  
*Port boczny typu SecureConnect®, port ten posiada płaską, gładką, dzieloną przegrodę, która 
zamyka się automatycznie. Bezigłowy port typu SecureConnect® może być aktywowany do 600 razy, 
jest kompatybilny z tłuszczami i lekami cytotoksycznymi, nie zawiera lateksu i DEHP, odporny na 
działanie alkoholu (dezynfekcja).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 31  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie dla bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu 
Medycznego stosowanych przez Zamawiającego zestawów do bezpiecznych przetoczeń płynów 
infuzyjnych? - Zestaw do bezpiecznych przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym portem 
bocznym*, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm i trzema znacznikami 
(minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, automatycznie i niezawodnie 
zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu 
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komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk 
bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem 
rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem 
hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak 
kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zestaw kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt 
nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.  
*Port boczny typu SecureConnect®, port ten posiada płaską, gładką, dzieloną przegrodę, która 

zamyka się automatycznie. Bezigłowy port typu SecureConnect® może być aktywowany do 600 razy, 

jest kompatybilny z tłuszczami i lekami cytotoksycznymi, nie zawiera lateksu i DEHP, odporny na 

działanie alkoholu (dezynfekcja).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik    
DZP tel. (63) 240-41-33 
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