Wojewodzki Szpital Okulistyczny w Krakowie (WSO)
os. Na Wzgérzach 17b
31-723 Krakow

Krakow dnia 2021-07-08

Dotyczy: przetargu na dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uiytku dla WSO w
Krakowie

Nr sprawy: ZP-2710-6/21

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

1. Dotyczy pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o ponizszych parametrach:

Rekawice niejatowe, bezpudrowe, z miekkiego elastycznego nitrylu, kolor niebieski,
chlorowane od wewnatrz, oznakowane jako Wyréb Medyczny i Srodek Ochrony Indywidualnej
KATIII

Zgodne z normg EN PN 455-1,2,3,4. Zewnetrzna powierzchnia gtadka, tekstura tylko na
opuszkach palcéw, zakoriczone rolowanym mankietem.

Rekawice o dfugosci min. 240 mm, rozcigganie przed procesem starzenia min. 500%, po
przyspieszonym starzeniu min. 400%., sita zrywania min. 6N przed starzeniem, grubos¢
pojedynczej Scianki: palce - min. 0,05mm max.0,10mm; dton - min 0,05mm max.0,07mm.

Przebadane na przenikanie mikroorganizméw zgodnie z normg EN 374-5. Rekawice
wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3

Rekawice wolne od akceleratoréw chemicznych: tiurandw. Posiadajgce badania wg. EN
PN 374-3 . Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data waznosci ,
LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwércy, okres waznosci rekawic minimum 6
m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt.

Rozmiar XS, S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiajgcego

Odp. Zgodnie z SWZ

2. Dotyczy pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to ztozy¢ nam i
innym oferentom konkurencjg oferte. Odp.Zgodnie z SWZ
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3. Dotyczy pakietunr 1 poz.5

Czy Zamawiajgcy dopusci kaniule o ponizszych parametrach:
Kaniula dozylna z portem i skrzydetkami jednorazowego uzytku, nietoksyczne, niepirogenne, do
krotkoterminowego uzytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igta wykonana ze stali nierdzewnej

- ostona igty: polipropylen

- cewnik wykonane z teflonu FEP

- wyposazona w skrzydetka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- brak lateksu

- zastawka antyzwrotna

- jatowa, okres trwatosci 5 lat

- instrukcja uzytkowania na opakowaniu posrednim 50 szt.

Cewnik

Rozmiar Kolor Rozmiar Dhugos¢ Przeplyw

Gauge (mm.) (mm.) (ml./min.)
14 Pomaranczowa 2:1 45 300
16 Szara 1.8 45 200
17 Biata 1.5 45 140
18 Zielona 1.3 45 90
20 RézZowa 11 33 61
22 Niebieska 0.9 25 36
24 Z6tta 0.7 19 15
26 Fioletowa 0.6 19 13

Odp. Zgodnie z SWZ
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4. Dotyczy pakietunr 1 poz. 6

Bezpieczna kaniula dozylna z portem i skrzydetkami jednorazowego uzytku, nietoksyczne, niepirogenne, do
krotkoterminowego uzytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igta wykonana ze stali nierdzewnej

- cewnik wykonane z poliuretanu PUR

- zabezpieczenie igty metalowo-plastikowe

- wyposazona w skrzydetka

-z portem bocznym

- 2 linie RTG

- zastawka antyzwrotna

- jatowa, okres trwatosci 5 lat

Cewnik
Rozmiar | Kolor R;zmiar D;;lgoéé | Przeplyw
Gauge (mm.) (mm.) (ml./min.)
14 pom;;z;ﬁczowy 2.1 45 300
16 szary 1.8 45 200
17 biaty 15 45 140
18 zielony 1.3 45 90
20 rézowy 1.1 33 61
22 niebieski 0.9 25 36
24 76ty 0.7 19 15

Odp. Zgodnie z SWZ

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz.7

Czy Zamawiajacy dopusci igte w rozmiarze 0,7x30 zamiast rozmiaru 0,7x257?
Odp. Zgodnie z SWZ
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6. Dotyczy pakietunr 1 poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci igte w rozmiarze 1,2x38mm?
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

7. Dotyczy pakietunr 1 poz. 14

Czy Zamawiajagcy  wymaga strzykawek z podwdjnym zabezpieczaniem tloka
wypadnieciem?

Odp. Zgodnie z SWZ

8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 14

Czy Zmawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawek z podwdjna skalg pomiarowga?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 14

przed

Czy Zamawiajagcy wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych

(pojedyncza sztuka) wyraznie zrédznicowanych kolorystycznie w zaleznosci od rozmiaru ?

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22

Czy Zamawiajgcy dopusci wycene za op.80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

11. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajgcy w ww. postepowaniu oczekuje zaoferowania
wyrobow medycznych, co do ktérych producenci okreslili specjalne warunki

magazynowania itransportu (np. dla strzykawek, przyrzadow wymagana

temperatura wynosi 10-35°C, igiet, cewnikéw, zgtebnikéw 5-37°C,

rurek

intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjasnienie czy i w jaki sposéb

Zamawiajgcy bedzie sprawdzat czy zakupiony produkt byt magazynowany



12.

13.

14.
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i transportowany z zachowaniem wymaganych warunkdéw. Pragniemy nadmienié, ze
zgodnie z nowym rozporzgdzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporzadzenie MDR) to
na dystrybutorze sprzetu medycznego spoczywa obowigzek magazynowania lub
transportu zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie
tych warunkéw rodzi dla Zmawiajacego ryzyko uzytkowania uszkodzonych w
transporcie produktéw.

Odp. Wykonawca powinien realizowaé dostawy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i postanowieniami SWZ

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z rozporzgdzeniem unijnym (UE) 2017/745,
art. 14, pkt 3 (rozporzadzenie MDR) dystrybutorzy muszg zapewnié, ze w czasie, gdy
s3 odpowiedzialni za wyréb, warunki przechowywania lub transportu majg byé
zgodne z warunkami okreslonymi przez producenta ?

Odp. Wykonawca powinien realizowaé dostawy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i postanowieniami SWZ

Czy na okolicznos¢ spetnienia warunkdw transportu okreslonych w rozporzadzeniu
unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporzadzenie MDR) Zamawiajgcy wymaga
przedstawienia wykazu odpowiednich s$rodkéw transportu tj. samochoddéw z
zabudowa typu izoterma z mozliwoscia rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Wykonawca powinien realizowaé dostawy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i postanowieniami SWZ

Czy na okolicznos¢ spetnienia warunkdéw transportu okreslonych w rozporzadzeniu
unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporzgdzenie MDR) Zamawiajacy wyklucza
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mozliwos¢ wykonywania dostaw za pomoca standardowej ustugi kurierskiej bez
mozliwosci rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Wykonawca powinien realizowaé dostawy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i postanowieniami SWZ

Pakiet nr 5

Pytanie 1, poz. 10: Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci rozciggliwy obwéd oddechowy
wykonany z PP/PE o diugosci 50/180 cm, ramie dodatkowe o dtugosci 150 cm, trojnik z tgcznikiem
katowym, z portem do kapnografii, z workiem oddechowym bezlateksowym o pojemnosci 2 |, obwéd
pakowany fabrycznie max. po 20 sztuk?

Zamawiajgcy dopuszcza

g

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki do odsysania o dtugosci 60cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 44 z pakietu 1 oraz utworzenie odrebnego zadania.
Wydzielenie wymienionej pozycji zwiekszy konkurencyjnos¢ asortymentowo-cenowg w
przedmiotowym postepowaniu, co przefozy sie na uzyskanie przez Zamawiajgcego bardziej
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korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyzej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie
silnie ogranicza konkurencje wytacznie do podmiotéw posiadajacych peten asortyment zawarty
w pakiecie.

Odp. Brak zgody - Zgodnie z SWZ
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