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wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-4/21 
Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa narzędzi laryngologicznych” 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 
  

I. Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ:  

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 
284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) 
udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi laryngologicznych – znak sprawy: DZP.271-
4/21.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej 
wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie 
złożenie konkurencyjnej oferty:  

Pakiet nr 1  

Poz.4) Młotek o dł. 210mm, waga 200g i śr. 26mm, funkcjonalnie identyczny. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.6) Wziernik o dł. części roboczej 35mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.7) Wziernik o dł. części roboczej 50mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.9) Kleszcze o nazwie Westmacott, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz.10) Kleszcze o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.12) Nożyczki o dł. 170mm i nazwie własnej Heymann, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.13) Nożyczki o nazwie własnej Fomon-Dowal i dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne lub nożyczki 
o dł. 130mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.14) Elewator o dł. 190mm, 5x5mm, funkcjonalnie identyczny lub elewator o nazwie freer- Scheer 
o dł. 190mm, szer.3,5mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.15) Raspator Freer o dł. 190mm, 5x5mm, funkcjonalnie identyczny lub raspator Freer- Scheer o 
dł. 190mm, 3,5x3,5mm, funkcjonalnie identyczny.  
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  
 
Poz.16) Elewator o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.18) Disektor bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

poz.19) Disektor bez nazwy własnej i dł. 185mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

 Poz.21) Osteotom o szer. 7mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.22) Kleszczyki o dł. 180mm i nazwie Heymann, funkcjonalnie identyczne oraz kleszczyki o dł. 
180mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.23,24) Kleszczyki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszczyki o dł. 180mm i nazwie 
Heymann, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.25) Pęseta 7x7 zębów lub 9x9 zębów, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.26) Pinceta o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.27) Szpatułka 18/23mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.28) Kaniula o dł. 125mmi 10 Charr (3,3mm) , funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.29) Kaniula o dł. 125mm i 12Charr (4mm) , funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.30) Hak o dł. 300mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.31) Nożyczki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.33) Naczynie o wym. 80x40mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.35) Zacisk o dł. 105mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.36) Wanna do kontenera o wym. 310x272x100mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.37) Kosz stalowy o wym. 244x253x80mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.38) Pokrywa z rączkami izolowanymi, funkcjonalnie identyczna. 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ. 

Poz.40) Kleszczyki o nazwie Crile-Rankin, funkcjonalnie identyczne. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.41,42) Disektor o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.43) Kleszcze o dł. 190mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.45) Kleszcze o dł. 200mm lub 210mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.47,48) Kleszczyki o dł. 190mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.50) Kleszczyki o dł. 180mm, oba ucha otwarte, funkcjonalnie identyczne. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.51) Kleszcze o dł. trzpienia roboczego 170mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszcze o dł. 
całkowitej 230mm i dł. roboczej 190mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.52,54) Kaniula 8 Charr (2,7mm) i dł. krzywizny 125mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.53) Kaniula 8Charr (2,7mm) i dł. krzywizny 125mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.55) Kaniula 10Charr (3,3mm) i dł. krzywizny 125mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.56) Kaniula 10Charr (3,3mm) i dł. krzywizny 180mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.59) Hak o wym. częśći roboczej 16x17mm, funkcjonalnie identyczny lub hak o wym. części 
roboczej 16x16mm i dł. 205mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.60) Szpatułka o szer. 18mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.61) Szpatułka o wym. 20/23mm, funkcjonalnie identyczna lub szpatułka o dł. 150mm, 
funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.62) Szpatułka o wym. 18/23mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.64) Zacisk o dł. 105mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.65) Naczynie o wym. 80x40mm, pojemność bez zmian, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  
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Poz.67) Pinceta o dł.180mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  
 
Poz.71) Nożyczki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.73) Szpatułka bez nazwy własnej i wym. 60x27mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.74) Szpatułka bez nazwy własnej i wym. 70x30mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.75) Wziernik o dł. 130mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.76) Wziernik o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.77) Wanna do kontenera o wym. 310x272x100mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.78) Kosz o wym. 244x253x80mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.79) Pokrywa z rączkami izolowanymi, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.80) Nóż o szer. okienka 12mm lub 14mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.81) Nóż o szer. okienka 16mm, funkcjonalnie identyczny. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.82) Nóż o szer. okienka 18mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.83,84,85,86) Nóż o dł. 215mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.87) Nóż o dł. 215mm i szer. okienka 16mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.88) Kleszczyki o nazwie Crile-Rankin, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz.89) Igła o nazwie własnej Politzer (Royce) , funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz.90) Perforator o nazwie własnej Politzer i dł. 165mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.91) Kleszczyki o dł. roboczej 80mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.92) Mikro igła o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  
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Poz. 93) Haczyk bez nazwy własnej o śr. 0,3mm i dł. 150mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.94) Nóż 2x3,5mm i dł. 150mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.95) Mikrokleszczyki 0,5x4mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.99) Mikrokleszczyki 0,8x4mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

POz.100) Kaniula Zollner z 3 końcówkami 0,5mm, 0,7mm i 0,9mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.101) Kaniula 1,7mm o nazwie Frazier (Fergusson) , funkcjonalnie identyczna. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.102) Kaniula o nazwie własnej Frazier (Fergusson) , funkcjonalnie identyczna. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.104) Mikrokaniula o nazwie własnej Rosen, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz.105) Mikrokaniula Rosen 0,9mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.106) Mikrokaniula Rosen 1,2mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.108) Zacisk o dł. 105mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.110) Nóż o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.111) Wanna o wym. 315x132x63mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.113) Silikonowa mata o wym. 275x125mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.114) Rama dla dorosłych, funkcjonalnie identyczna. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.115) Szpatułka bez nazwy własnej o wym. 37x80mm, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.116) Rozwieracz o dł. 105mm, funkcjonalnie identyczny. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.119) Hak o dł. 140mm 8x4mm i 15x6mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.120) Hak o wym. 17x5mm i 20x8mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  
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Poz.121) Pinceta o dł. 110mm i nazwie Troltsch, funkcjonalnie identyczna.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.123) Kleszczyki o nazwie DeBakey, szczęka 65mm, dł. całk. 200mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.124) Kleszczyki o dł. 145mm, cięciwa 20mm, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.125) Zacisk o dł. szczęki 21,5mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.126) Zacisk o dł. szczęk 11,5mm i dł. 50mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.127) Zacisk o dł. szczęk 12mm i dł. 45mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.131) Naczynie o wym. 80x40mm, pojemność bez zmian, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.132) Naczynie o wym. 110x55mm, pojemność bez zmian, funkcjonalnie identyczne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.133) Zacisk o dł. 130mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.134) Zacisk o dł. 85mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.135) Zacisk o dł. 105mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Poz.136,137) Zwracamy się z prośbą o zaoferowania uchwytu i klucza jako jednej pozycji, uchwyt do 
śr.4mm, funkcjonalnie identyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Pakiet nr 1  
Zwracamy się z prośbą o podzielenie pakietu nr 1 na zestawy:  
1. zestaw do przegrody  
2. zestaw do adenotonsillotomii  
3. zestaw do tympanostomii  
4. narzędzia dodatkowe  
i dopuszczenie możliwości złożenia oferty na poszczególne zestawy osobno. Umożliwi to złożenie 
ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ.  

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy 
produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i 
na świecie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 42 dni.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SWZ. 
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II. Zmiana treści SWZ 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 
286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) 
zmienia treść SWZ w zakresie: 
 

1) Pkt  1 w Dziale XII, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 12 SWZ należy złożyć przy użyciu 
platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital  do dnia 
10.03.2021 r. do godz. 09:30.” 

2) Pkt 6 w Dziale XII, który otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie  ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 
10.03.2021 r. o godz. 10:00 przy użyciu systemu teleinformatycznego.” 

3) Pkt 1 w Dziale X, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 08.04.2021 r.” 

 

 

 
Odpowiedzi do pytań oraz zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 
część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 
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