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Gdańsk, dnia 30.06.2023 r. 
 
Numer sprawy: ZP/TP/06/2023 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
Dostawę wyrobów medycznych 
 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pakiet 1, Pozycja 6-9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 10-14 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 pakami rtg ? Spełniające pozostałe wymagania swz? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm i przepływie 90ml/min? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,5x45mm i przepływie 142ml/min? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,7x45mm i przepływie 200ml/min? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 15-16 
Czy Zamawiający dopuści: Kaniula bezpieczna - posiadająca oznaczenie producenta na opakowaniu 
jednostkowym i zbiorczym, automatyczny koniec kaniuli, cienkościenna zapewniająca duży przepływ, 
gładka powierzchnia kaniuli. Hydrofobowy filtr hermostatyczny zapobiegający wypływowi krwi, w 
trakcie wprowadzania do żyły samozamykający się zawór portu, optymalne położenie skrzydełek 
mocujących – przesunięty powyżej względem centralnej osi portu, przezroczysta komora ułatwiająca 
obserwację wypływu, końcówka lock, posiada min 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG 
posiada plastikowe, automatyczne otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po 
usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie wystające poza obręb kaniuli - koreczek 
do zamykania kaniuli bez oznaczenia producenta. Trzpień koreczka musi znajdować się powyżej 
krawędzi korka. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą 
podczas wkłuwania się do naczynia. ?  
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 1, Pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm? 
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Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 15-16 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a’50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 42 
Czy Zamawiający dopuści cewnik CH12 - 60cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 1, Pozycja 47 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice 2,0mm o długości roboczej 250mm? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 1, Pozycja 48 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice 4,7mm o długości roboczej 355mm? 
Odpowiedź: Nie 
 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu nr 1? 
Odpowiedź: Nie 
 

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 05.07.2023 r. Godziny składania i 
otwarcia ofert pozostają bez zmian/.  

Tym samym termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do 
dnia 03.08.2023 r. 
 
 
 

              Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


