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Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (3) 

 

 

  

 Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 

Lublin, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego 

w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów 

leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego 

poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace 

remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. [znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372-12/19]  udziela 

następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ (3) w następującym zakresie: 

 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w 

zakresie 78-113 cm? W odpowiedziach na pytania z dnia 22 listopada 2019 r. Zamawiający 

napisał, że zmienia zapisy SIWZ oraz wprowadza zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia 

lecz opis nie został zmieniony. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1h do SIWZ dla pakietu VIII w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 

Zmieniony formularz 1j. Pakiet X. Pkt 18 (wózek transportowy dostosowany do 

oferowanych sterylizatorów). Prosimy o potwierdzenie, że dla sterylizatora 1,5 jednostki 

Zamawiający oczekuje wózka transportowego z blokadą bez funkcji dokowania wózka 

wsadowego do sterylizatora. Uzasadnienie: Powyższe wynika ze sprzeczności z punktem  

1 (sterylizator parowy) l.p. 33 „Wysuwana półka…” które to wymaganie uniemożliwia 

zastosowanie wózka transportowego z dokowaniem. Ze względu na specyfikę sterylizatora 

parowego wraz z wymogiem wysuwanych półek na 50% długości komory  
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z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem nie jest możliwe dokowanie wózka 

wsadowego do sterylizatora. Jednocześnie informujemy, że wózek transportowy spełnia 

wszystkie pozostałe parametry stawiane w opisie przetargu.  

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1j do SIWZ – OPZ dla pakietu X w tym zakresie.

  

Pytanie nr 3: 

Zmieniony formularz 1j. Pakiet X. Pkt 4. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w 

załączniku 1j w pozycji 4 („Myjnia dezynfektor przelotowa wraz z kompletem wyposażenia 2 

szt. (poz. 3 i 8 formularza)”)? Odpowiadające punkty w zmienionym formularzu 

asortymentowo-cenowym dla pakietu 10 to poz. 4 i 9 formularza.  

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający zmienia w SIWZ w tym zakresie z powodu oczywistej omyłki pisarskiej. 

  

 

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Zamawiający zmienia poniżej opisane dokumenty: 

 

1. Zmieniony załącznik nr 1h do SIWZ – OPZ dla pakietu VIII - 2; 

2. Zmieniony załącznik nr 1j do SIWZ – OPZ dla pakietu X - 3    
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