
 
 

 

 
 

 

          Kraków, 19.01.2023 r. 

DZ.271.104.60.2022 
 
Dział Zamówień Publicznych 
tel. 0-12 614 34 84 
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

 

dotyczy: postępowania DZ.271.104.2022 – Dostawa różnych wyrobów medycznych m.in. 

łaty naczyniowe, wkłady do wstrzykiwacza kontrastu, mankiety, cewniki. 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, 

powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane 

następujące pytania: 

 
 
Pakiet 2 
 
Pytanie 1:  
Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach: 
• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta 
• wykonane z miękkiej tkaniny 
• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty 
• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne 
przenikanie powietrza 
• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) 
• odporne na płyny 
• brak zawartości lateksu 
• przezierne dla promieni RTG 
• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy 
konwekcyjnych WarmTouch, 
(system mocowania za pomocą na velcro). 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: 
- na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm); 
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Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści kocyk z otworem do bezpośredniego podłączenia przewodu 
grzewczego – bez adapterów pomiędzy kocykiem a przewodem grzewczym – mocowana za 
pomocą rozciągliwej taśmy typu „Velcro” (rzep) tworzącą szczelne połączenie? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający uzna oświadczenie producenta kocyków o kompatybilności z systemem 
Warm Touch za spełniające wymaganie w punkcie 4? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS? Właściwości 
zgodnie z opisem. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pakiet 4 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe z nieosłoniętym światłowodem, co 
zabezpiecza mocne świecenie, doświetlając wnętrze jamy ustnej i gardło? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy Zamawiającego na zasadzie równoważności udzielić 1 pkt łyżkom laryngoskopowym 
zapakowanym w podwójną, nie bąbelkową, folię, tak zwaną: zewnętrzną i wewnętrzną, folia 
wewnętrzna umożliwia aseptyczne założenie łyżki na rękojeść laryngoskopu. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 8: 



 
 

 

 
 

 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łyżki laryngoskopowe z kodowaniem 
kolorystycznym bezpośrednio na łyżce, a nie na opakowaniu?  
 

 
 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z odsłoniętym światłowodem, doświetlającym 
wnętrze jamy ustnej, zasłoniętym od strony rękojeści? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 10: 
Zamawiający w nazwie asortymentu wskazuje Łyżka laryngoskopowa metalowa do trudnych 
intubacji”, tymczasem z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 3 nie 
wynika, że mają to być łyżki przeznaczone do trudnych intubacji. Łyżki do trudnej intubacji 
posiadają ruchomą końcówkę, którą może manipulować użytkownik, tymczasem 
Zamawiający nie wspomina w opisie o takim rozwiązaniu. Dodatkowo łyżki te nie występują 
w tak szerokim zakresie rozmiarowym, jaki wskazał Zamawiający (występują tylko w 
rozmiarach 2, 3, 4). Wobec tego prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje łyżek 
do trudnej intubacji, czy też standardowych łyżek. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuści łyżkę wykonaną z metalu posiadającą podstawę wykonaną z 
tworzywa sztucznego w kolorze zielonym? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 



 
 

 

 
 

 

Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuści światłowód nieosłonięty na całej długości? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści łyżkę posiadającą 2 metalowe kulki do mocowania w uchwycie? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający dopuści wyrób zapakowany w pojedyncze opakowanie foliowe posiadające 
nacięcie umożliwiające łatwe otwieranie zamiast podwójnego opakowania? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający dopuści kodowanie numeryczne zamiast kodowania kolorystycznego na 
opakowaniu? 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pakiet 5 
 
Pytanie 16: 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 5 zestawu z introducerem wraz z 
prowadnikiem o średnicy 0,9 [mm] oraz igłą 17 G x 70 [mm]? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu introducera o n/w 
składzie: 
- introducer o rozmiarze 8 F z zastawką hemostatyczną zintegrowaną z introducerem  
o niskim profilu, z drenem o długości 15 [cm] zakończony portem bocznym luer lock 
- kranik trójdrożny z dwoma koreczkami 
- prowadnik o średnicy 0,035” [mm] i długości 70 [cm] z końcówką „J” 
- rozszerzadło naczyniowe o długości 205 [cm] 
- koszulka naczyniowa o długości 11,5 [cm] 
- igła 18 G 1,3 x 70 [mm] 
- osłona przeciwzanieczyszczeniowa cewnika o długości 120 [cm] 
- skalpel bezpieczny 11 
 



 
 

 

 
 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytania do umowy: 
 
Pytanie 18:  
W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy 
jest podmiot inny niż ̇ Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, 
przenieść ́ swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta 
dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę ̨ z grupy kapitałowej producenta. W 
celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna 
spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą ̨ umowę ̨ trójstronną ̨ przenoszącą ̨ prawa i 
obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną ̨bez zmian. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 19: 
§ 4 pkt 4: prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 %. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
 
 
          Z poważaniem 


