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im. E. Szczeklika w Tarnowie

7  SPECJALISTYCZNY SZPITA
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Znak: AE/ZP-27-81/22 Tarnéw, 2022-11-03

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci przekraczajacej progi unijne (powyzej 215.000EURO) na dostawy: sprz¢tu medycznego
jedno- i wielorazowego uzytku oraz osprz¢tu do urzadzen medycznych.

W zwiazku z zapytaniami Wykonawcow o nastgpujacej tresci:

1. Dotyczy Pakietu Nr 31. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie w pakiecie 31 - Zestaw do
cewnikowania zy! centralnych do zastosowania w hemodializie, krétkoterminowego utrzymywania.
Kazdy zestaw zawiera: cewnik nieprzpuszczalny dla promieni rentgenowskich, igle wprowadzajacg
echogeniczna, strzykawke, prowadnik z koncowka J, 2 x rozszerzacz, koreczki heparynizowane.
Ramiona cewnika posiadajg nadruk okreslajacy objetos¢ wypetnienia kanaldéw. Cewniki
dwukanatowe 12 Fr w wymaganych dtugosciach: 15cm, 20cm, 24cm; sterylny.

2. Dotyczy Pakietu Nr 40. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie w pakiecie nr 40 cewnika o
dtugosci 15 cm w miejsce wymaganego 16 cm. Pozostate parametry zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 9. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack
12 o rozmiarze o 107 mm x 23 m.

4. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 13. Prosimy o wyjasnienie czy papier w ww. pozycji ma by¢ gladki czy
w kratke?

5. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 14. Prosimy o zweryfikowanie wymaganego papieru. Papier do aparatu
KTG Sunray SRF ma rozmiar 112x100x150. Poza tym papier do Sunray SRF znajduje si¢ juz w poz.
11. Jesli Zamawiajacy oczekuje papieru do innego aparatu to prosimy o podanie prawidiowego
rozmiaru oraz typu aparatu.

6. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3. Prosimy o wyjasnienie czy elektrody holterowskie maja posiadac
podiuzne wyciecie bez przecigcia bokéw elektrody stuzace do przetozenia kabla podczas badania?

7. Dotyczy Pakietu Nr 42. Prosimy o wyjasnienie czy oferowane w pakiecie nr 42 koce do urzadzenia
Mistral-Air powinny byé zgodne z instrukcja obstugi wskazanego przez Zamawiajacego urzadzenia?

8. Dotyczy Pakietu Nr 42. Prosimy o wyjasnienie, czy potwierdzajac kompatybilnos¢ kocow ze
wskazanym urzadzeniem do ogrzewania pacjenta Zamawiajacy bedzie wymagat przedlozenia wraz z
oferta o$wiadczenia producenta urzadzenia o kompatybilnosci oferowanych kocow ze wskazanym
przez Zamawiajacego w pakiecie nr 42 wyrobem medycznym klasy 11b?

9. Dotyczy Pakietu Nr 39. Zwracamy si¢ z prosba o odstapienie w pozycji 1 wymogu zabezpieczenia
antybakteryjnego opartego na dziataniu jonéw srebra, poniewaz jest to opis pod jednego z
Wykonawcow.

10. Dotyczy Pakietu Nr 26. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie w pakiecie 26 wapna sodowanego
o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przyblizeniu pomigdzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 I/kg
,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o skladzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartosci
wilgoci 12-18%,zmieniajace barwg z bialej na fioletowa, o gramaturze 5 kg ?

11. Dotyczy Pakietu Nr 31. Czy Zamawiajacy dopusci cewnik do dializ dwuswiatiowy, wykonany z
biokompatybilnego materiatu zapobiegajacego zwezaniu naczyn (poliuretan), odporny na zginanie
bez bocznych otworéw, z zakoniczona koficowka dla maksymalizacji przeptywu, cewnik o przekroju
12Fri dlugosciach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objetosci wypelnienia na ramionach
sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw
apirogenny kompletny do implantacji w sktad ktérego wchodzi: igla z koncoéwka echogeniczna,
rozmiar 18 G x 7 cm, dlugi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakoiiczeniem w ksztalcie litery * J* z
znaczona dlugoécig w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczajace,
dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 ¢cm ; 16 FR x 15 cm, acznik prowadzacy

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnéw ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 m liNet &
ING BANK SLASKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757 W

CERTYFIKAT 2022/39



typu ‘Y, tasma mocujaca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikujaca pacjenta. Produkt sterylny z
oznakowaniem przeplywow na opakowaniu.?

12. Dotyczy Pakietu Nr 40 Czy Zamawiajacy dopusci cewnik do dializ tréj$wiattowy, poliuretanowy
wykonany z biokompatybilnego materiatu zapobiegajacego zwezaniu naczyn, odporny na zginanie
bez bocznych otwordw, z zakonczong koncéwka dla maksymalizacji przeptywu, cewnik o przekroju
13Fr i dlugo$ciach: 15cm, 20cm z nadrukiem objetosci wypetnienia na ramionach sterylizowany
tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny
kompletny do implantacji w sktad ktérego wchodzi: igta z koncéwka echogeniczng, rozmiar 18 G x 7
cm, diugi (70 cm) prowadnik ze stali nierdzewnej z zakoniczeniem w ksztalcie litery © J° z znaczong
diugoscia w skalowanym dozowniku , strzykawka 5 ml, skalpel #11, trzy koreczki zabezpieczajace,
dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 11 cm ; 14 FR x 14 cm, taSma mocujaca do
drenu cewnika oraz naklejka identyfikujaca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywow
na opakowaniu.

13. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1. Czy Zamawiajacy w pozycji 1 pakiet 31 dopusci do
postepowania cewnik dwuswiatlowy wysokoprzeptywowy (High Flow) z termoplastycznego
poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagietymi o $rednicy 11 Fr i dlugosciach: 15
cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiajgcego? Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujgcy szaft cewnika

- koficéwka bez bocznych otworéw zmniejszajaca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszajace ryzyko powstawania zakrzepow

- obrotowy pier$cien do szycia pozwalajacy unikng¢ podraznienia skory

- zacisk bezpieczefstwa z zabezpieczeniami bocznymi chronigcymi rurke koncowki przed
wyslizgnigciem si¢

- wskazniki wypelnienia, rozmiar i dtugo$¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztalcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawartoscia tytanu zapewniajaca
wyjatkowo wysoka elastycznos¢ i odpornos¢ na odksztalcenia , dodatkowy komfort
zapewnia powloka z PTFE, ktora gwarantuje gtadkg powierzchnig i najwyzszy poslizg
- igla wprowadzajaca 18G

- rozszerzadto

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

14. Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 2. Czy Zamawiajacy w pozycji 2 pakiet 32 dopusci do postgpowania
cewnik dwuswiattowy dlugoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metoda
wsteczna (retrograde) z opatentowana konstrukcja koncéwki, ktéra umozliwia proste i precyzyjne
umiejscowienie koficéwki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji ponizej 1%, srednica 15,5
FR, ramiona proste i dtugosci: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez
Zamawiajacego? Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujacy cewnik

- silikonowe ramiona

- ztacze typu PEEK odporne na ekstremalne obciazenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydetkami do mocowania na skorze

- wskazniki wypetnienia, rozmiar i dtugos¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztalcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawartoscig tytanu zapewniajaca wyjatkowo
wysoka elastyczno$é i odporno$é na odksztatcenia , dodatkowy komfort zapewnia powloka z PTFE,
ktéra gwarantuje gtadka powierzchnig i najwyzszy poslizg

- adapter wypelniajacy

- zacisk cewnika ze skrzydetkami do mocowania na skorze

- igta wprowadzajaca 18G

- rozszerzadlo12 Fr
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- rozszerzadto 16 Fr z rozrywalng koszulka
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszezyki — 2 szt.

- pakowany po 3 szt.

15. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1. Czy Zamawiajacy w pozycji 1 pakiet 40 dopusci do postepowania
cewnik tréjéwiatlowy 13,5 Fr wysokoprzeptywowy (High Flow), ramiona proste lub zagiete o
dlugosciach: 15 ¢cm, 17,5 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiajacego? Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflecx

- radiocieniujgcy szaft cewnika

- obrotowy pierscien do szycia pozwalajacy unikna¢ podraznienia skory

- zacisk bezpieczenstwa z zabezpieczeniami bocznymi chronigcymi rurkg koficowki przed
wyslizgnigciem si¢

- wskazniki wypetnienia, rozmiar i dlugos¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztatcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawartoscia tytanu zapewniajaca wyjatkowo
wysoka elastyczno$é i odpornos¢ na odksztatcenia , dodatkowy komfort zapewnia powloka z PTFE,
ktora gwarantuje gladka powierzchnig i najwyzszy poslizg

- igla wprowadzajaca 18G

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- rozszerzadio

- wyprodukowany w Niemczech

16. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2. Czy Zamawiajacy ma na mysli krazek jednorazowego uzytku
przylepiany na czujnik temperatury w celu odbicia swiatfa?

17. Dotyczy Pakietu Nr 43. Prosimy o dopuszczenie kocow kompatybilnych z urzadzeniem Mistral Air,
o wymiarach 195 x 100 cm.

18. Dotyczy Pakietu Nr 13. Prosimy o podanie technologii w jakiej ma pracowa¢ czujnik

19. Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie czujnikéw dla pacjentéw o wadze
ponizej 3 kg lub powyzej 30 kg.

20. Dotyczy Pakietu Nr 52. Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 52 zestaw do zbiorki pokarmu
do laktatoréw Symphony. Do uzycia przez jedng dobg lub na 8 odciagnig¢. Zestaw w skladzie
z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla tatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka),
drenem o dlugosci 104cm i ér. 4mm polaczonym z konektorem i nakladka na tlok; zdejmowalng
membrana, okalajaca krawedzie naktadki na tlok zapewniajaca petng szczelnosé po nafozeniu na tlok;
mozliwoé¢ stosowania lejkéw 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierajace informacje
o dacie produkcji, dacie waznosci, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie
czysty lub sterylny.

21. Dotyczy pkt. 23.12 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiang
tresci SWZ poprzez zmiang postanowienia zawartego w 23.12.pkt wzoru Umowy i obnizenie kary
umownej do 0,25 %

22. Dotyczy pkt. 23.7, 23.8 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Prosimy Zamawiajacego
o uzupelnienie tresci  projektu umowy o  wskazany ponizej  zapis  umowny.
.Zamawiajacy zobowiazany jest zaplaci¢ na rzecz Wykonawcy ceng netto powigkszong o nalezny
podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w dacie wystawienia
faktury VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian. Zmianie
ulegnie cena brutto.”

23. Dotyczy pkt. 23.12 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. W zwigzku z obecnie panujacg
sytuacja epidemiczng oraz geopolityczng i zwigzane z tym problemy w zakresie dostgpnosci
niektérych produktéw, wnioskujemy o dodanie zapisu: ,,W sytuacji, gdy Wykonawca opOznia sig
(z przyczyn niezaleznych od niego) w dostarczaniu zamawianego towaru Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do realizacji zaméwienia moze dokona¢ zakupu interwencyjnego
asortymentu niedostarczonego i obcigzy Wykonawcg réznica miedzy zakupem interwencyjnym
a zakupem na podstawic zawartej umowy, bez naliczania dodatkowych kar. Réznica pomigdzy ceng
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z niniejszej umowy a ceng zaplacong na rzecz podmiotu trzeciego nie moze przekroczy¢ 10%
wartoéci zaméwionego i niedostarczonego towaru w cenach podanych w formularzu cenowym.”

24. Dotyczy pkt. 23.12 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. W zwiazku z faktem, iz
zwyczajowo suma kar umownych wynosi maksymalnie do 20% prosimy Zamawiajacego
o modyfikacje zapiséw umowy w zakresie pkt. 23.12 w sposoéb nastepujacy: ,.Laczna maksymalna
wysoko$é kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 23.12 SWZ nie moze przekroczyé 20% wartosci
brutto umowy.”

25. Dotyczy pkt. 23.18 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Prosimy Zamawiajacego
o modyfikacje zapiséw umowy w sposéb nastepujacy: ,,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w obrgbie asortymentu w ramach ustalonej warto$ci zaméwienia w zaleznos$ci
od potrzeb Szpitala, po wczesniejszej akceptacji Wykonawcy. Takie zmiany nie wymagaja
aneksowania umowy.”

26. Dotyczy pkt. 23.26 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Zwracamy si¢ z prosba
o modyfikacje w zakresie pkt. 23.26 na nastgpujacy: ,,Warunkiem dokonania zakupu
interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, w dowolnym
momencie po uplywie terminu dostawy czastkowej. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zakupu
interwencyjnego, jezeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o ktorym mowa powyzej,
przesle Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji zobowigzania w nowym terminie, w ktérym
nastapi dostawa, a Zamawiajacy o§wiadczenie to zaakceptuje poprzez przestanie Wykonawcy faksem
lub poczta elektroniczng pisma o wyrazeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla
skuteczno$ci powyzszego rozwigzania Wykonawca powinien wystaé Zamawiajagcemu swoje
oéwiadczenie nie pozniej niz nastepnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania
zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadat na sobote lub dzief
ustawowo wolny od pracy, wéwczas Wykonawca uprawniony bedzie do wystania o$wiadczenia
najpdzniej pierwszego dnia roboczego nastepujacego po tym dniu).”

27. Dotyczy pkt. 23.21 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Wnosimy o dodanie zapisu:
.Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesiecznym okresem
wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okolicznosci powodujacych niemoznos¢
lub znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na ktérych wystapienie Wykonawca nie miat wptywu w
dniu skfadania oferty. Wypowiedzenie powinno by¢ dokonane na pismie z uzasadnieniem przyczyny
wypowiedzenia umowy i nie powoduje naliczania zadnych kar.”

28. Dotyczy pkt. 23 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Prosimy Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej: ,,Strony przewiduja
mozliwo$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku: zmiany $redniego kursu
EUR ogloszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany Sredniego kursu USD ogtoszonego w
dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesigcznych lub kwartalnych
wskaznikéw cen i ustug konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%
Odpowiedzi winne by¢ udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a caly
proces negocjacji zakoriczony w terminie do 30 dni roboczych od daty ztozenia wniosku inicjujacego
proces. Kazdorazowo dokonana zmiana nie moze skutkowac podwyzszeniem wynagrodzenia o 5%
pierwotnej wartosci Umowy.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela nastepujacej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 31 opisanych w pytaniu
zestawdw do cewnikowania zyt centralnych do zastosowania w hemodializie.

Ad 2. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 cewnika o dfugosci 15 cm w miejsce
wymaganego 16 cm, pod warunkiem spelniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 3. Zamawiajacy, podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla papieru do aparatu Lifepack

oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 9.
Ad 4. Zamawiajacy oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 14 poz. 13 papieru do defibrylatora Bene Hart

D3 A30 spetniajacego wymagania okreslone w SWZ.
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Ad 5. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla papieru oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 14.
Papier z poz. 11 i 14 przeznaczony jest do réznych aparatéw , o czym $wiadcza jego wymiary okreslone
Zalaczniku Nr 1 do SWZ.

Ad 6. Elektrody holterowskie oferowane w Pakiecie Nr 17 poz. 3 maja spetnia¢ wymagania SWZ.

Ad 7-8. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zambwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 43 (jezeli Wykonawca pytat o koce ujete w Pakiecie Nr 43, a nie jak podal omytkowo
w Pakiecie Nr 42).

Ad 9. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanic w Pakiecie Nr 39 poz. 1 uktadéw oddechowych, ktorych
rury nie posiadaja zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na dziataniu jonéw srebra, pod warunkiem
spetniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 10. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamdwienia oferowanego w
Pakiecie Nr 26.

Ad 11. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamOwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 31

Ad 12. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamowienia oferowanego
w Pakiecie Nr 40.

Ad 13. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamdwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 31

Ad 14. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 poz. 2 cewnika opisanego w pytaniu
w zestawie opisanym w pytaniu.

Ad 15. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 cewnika opisanego W pytaniu
w zestawie opisanym w pytaniu.

Ad 16. Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiot zamoéwienia ujety w Pakiecie Nr 12 poz. 2, tj.
odblaskowa plytka czujnika inkubatora zamknigtego Giraffe Ohmeda Medical to krazek jednorazowego
uzytku przylepiany na czujnik temperatury w celu odbicia Swiata.

Ad 17. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zaméwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 43.

Ad 18. Zamawiajacy nie moze odpowiedzie¢ na pytanie poniewaz w Pakiecie Nr 13 ujete s3 tasmy
elastyczne do éwiczen i tapingu, a nie czujniki

Ad 19. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamdwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 54 poz. 1.

Ad 20. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 52 opisanych w pytaniu jednorazowych
zestawéw do zbiorki pokarmu do laktatorow Symphony firmy Medala.

Ad 21-28. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie zmian w zapisach pkt 23 SWZ
Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie bgda
mialy przepisy Prawa zaméwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

Otrzymuja:
1. Platforma Zamawiajacego
2. ala

Zastepca Dyrektora

mgr Da Nosek
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