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DZP-33/2024 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach dotacji celowej na zadanie 

inwestycyjne pn. "Modernizacja Oddział Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w 

budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu" 

 

 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego 

postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej. 

 

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 3, pozycja nr 2, pkt 35 

Czy Zamawiający dopuści pompę z poziomami okluzji w granicach od 50 mm Hg do 750  mm Hg  tj. od 

0.067 do 1,000 bara ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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