
 
 

 

 
 

 

 

Dział Zamówień Publicznych                                                Kraków          04.01.2023 

tel. 0-12 614 25 34 

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

 

DZ.271.105. 10 .2022  

  

dotyczy: DZ.271.105.2022–Dostawa wyrobów medycznych do 

wysokospecjalistycznych procedur  kardiologicznych i naczyniowych.. 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, 

powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały 

zadane następujące pytania: 

 

Pytanie do Załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 

13:  

1.Czy Zamawiający zgodzi się na bezpłatne użytkowanie 4 systemów do IVUS, FFR, 

iFR oraz 2 systemów SyncVision do korejstracji?  

Tak, zamawiający modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 

części 13. Zmodyfikowany pakiet 13 w załączniku. 

 

2.Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu 

elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania 

umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w 

formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 

pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni 

uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza 

proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając 

jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.  

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
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3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień 

za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do 

Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. 

Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym 

wypadku poczta elektroniczna.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

4.Pytanie dotyczy pakietu nr  6 - Dotyczy pozycji Mikrocewnik OTW i RX 

dwuświatłowy - Czy Zamawiający dopuści profil wejścia końcówki 0,50 mm? Reszta 

parametrów zgodna z SWZ. 

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

Termin składania ofert: 16.01.2023 gdz: 09:00 

Termin otwarcia ofert: 16.01.2023 gdz: 09:30 

 

Zatwierdził: 

Lek. Grzegorz Fitas- Dyrektor Szpitala  


